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INTRODUCTION 


DE  LA  DEUXIÈiME  ÉDITION. 


Nous  avons  conservé  dans  cette  deuxième 
édition  le  plan  général  adopté  par  M.  le 
D'-  Bonnefoy  dans  la  première  édition,  car  ce 
n'est  toujours  qu'un  simple  Guide  pratique 
que  nous  voulons  donner  au  public  médical. 
Les  questions  si  compliquées  et  si  hypothé- 
tiques de  l'électrotonus,  les  aperçus  physiolo- 
giques, les  théories  sur  le  mode  d'action  des 
courants  électriques,  etc.,  ne  trouvent  guère  de 
place  ici,  et  nous  les  avons  réservés  pour  le 
Ti-aité  d'éleclricilé  dont  la  deuxième  édition  est 
sous  presse. 

Nous  aurions  voulu  également  passer  sous 
silence  les  questions  encombrantes  du  magné- 
tisme et  de  la  métallothérapie,  etc.,  mais  nous 
avons  dû  les  indiquer  au  moins  sommairement, 
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car  dans  ces  dernières  années  elles  ont  été 
l'objet  de  l'altention  du  public,  et  quelques 
médecins  ont  cherché,  en  France  surtout,  à  les 
tirer  de  l'oubli  où  elles  étaient  tombées. 

Les  praticiens  d'un  certain  âge  n'ont  pas  été, 
il  est  vrai,  émus  de  ces  tentatives,  car  dans 
leur  jeunesse,  l'Académie  de  médecine  avait 
déjà  été  saisie  de  questions  analogues,  et  à  l'en- 
thousiasme de  quelques-uns  avait  succédé  la 
conviction  presque  générale  que  ces  faits,  si 
curieux  qu'ils  fussent,  ne  renfermaient  rien  de 
vraiment  pratique. 

Il  faut,  quoi  qu'il  en  soit,  s'attendre,  tous  les 
trente  ans  environ,  à  voir  ces  mêmes  questions 
réapparaître,  car  l'étude  des  phénomènes  hys- 
tériques est  si  variée,  si  saisissante,  si  émou- 
vante et  même  si  amusante,  que  le  public  se 
jette  avec  passion  sur  tout  ce  qui  a  rapport  à 
ces  manifestations.  —  On  a  beau  lire  ce  qui  a 
été  dit  sur  ce  sujet,  on  a  beau  être  convaincu 
qu'il  y  a  en  tout  ceci  plus  d'apparence  que 
de  médecine  rationnelle,  on  a  beau  savoir  que 
ce  sont  1;\  des  cas  exceptionnels  qui  ont  tou- 
jours été  exceptionnels,  et  qui  le  seront  tou- 
jours, on  se  sent  malgré  tout  comme  attiré 
par  l'étrangeté  de  ces  phénomènes.  Ils  ont  en 
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même  temps  pour  le  speclaleur  ordinaire  quel- 
que chose  d'imposant,  de  tragique,  qu'autrefois 
on  supposait  divin  ousatanique,  et  qu'aujoui- 
d'iiui  encore  on  cherche  volontiers  à  faire 
passer  pour  surnaturel.  —  Aussi,  chaque  géné- 
ration a  eu  et  aura  un^-  période  oii  l'on  étudiera 
avec  engouement  les  singularités  du  système 
nerveux,  et  tous  les  phénomènes  qui  constituent 
pour  ainsi  dire  Vincognoscible  de  la  médecine. 
Oui,  il  y  aura  toujours  dans  toutes  les  sciences, 
et  principalement  dans  les  sciences  médicales, 
des  faits  dont  l'explication  ne  peut  être  donnée, 
et  qui  sont  l'analogue  de  Vincognoscible  en  phi- 
losophie. C'est  môme  cette  partie  des  sciences 
qui  a  pour  l'esprit  humain  le  plus  d'attrait, 
car  c'est  dans  ces  questions  que  l'imagination 
peut  se  livrer  à  tout  son  essor,  même  à  toutes 
ses  divagations,  et  cela  sans  que  la  réfutation 
scientifique  soit  réellement  possible. 

Dans  toutes  les  recherches  vraiment  scienti- 
fiques et  pratiques,  il  faut  se  garder  de  trop  cô- 
toyer ces  régions,  et  pour  la  médecine  surtout, 
il  faut  se  rappelerqu'il  n'y  a  guère  de  profit,  mais 
des  dangers  divers  à  se  laisser  entraîner  dans  le 
domaine  psycho-nei  veux,  et  spécialement  dans 
l'association  de  ces  deux  éléments  :les  mani- 
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feslaiions  pathologiques  de  l'hystérie  et  l'em- 
ploi de  l'électricité. 

Il  y  a  peu  de  malades,  surtout  au  début  de 
notre  pratique,  qui  ne  nous  aient  demandé  si, 
entre  les  courants  électriques  et  le  magnétisme 
animal,  il  n'y  avait  pas  identité;  et  tous  ceux- 
là  auraient  bien  volontiers  voulu  se  soumettre 
à  des  pratiques  étranges  et  plus  ou  moins  mys- 
térieuses. C'est  même  la  raison  principale  pour 
laquelle  nous  avons  toujours  cherché  à  sim- 
plifier le  plus  possible  les  appareils  et  tous  les 
accessoires,  et  c'est  également  pour  cette  rai- 
son que  nous  n'avons  jamais  voulu  user,  sans 
raison  absolue,  des  appareils  à  électricité  sta- 
tique, et  de  tout  cet  attirail  qui  frappe  tant 
l'imagination  du  malade. 

Pour  que  l'électro  thérapie  fasse  de  véritables 
progrès,  il  faut  même  exagérer  la  simplicité 
des  méthodes,  et  lutter  contre  la  tendance  du 
grand  public  et  du  public  médical,  à  voir  dans 
cette  médication  un  agent  mystérieux  et  extra- 
ordinaire. Les  amateurs  de  mysticisme  et  de 
métaphysique,  les  oisifs,  les  admirateurs  de  tout 
ce  qui  est  nouveau  et  étrange,  sont  en  quête 
de  toutes  ces  choses-là,  et  dès  qu'il  se  produit 
scientifiquement  un  fait  quelconque  dans  ce 
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sens,  ils  l'amplifient,  le  dénaturent  et  le  livrent 
aussitôt  à  la  curiosité  publique.  Nous  avons  été 
mieux  placé  que  bien  d'autres,  pour  voir  com- 
bien toutes  les  expériences  de  métallothérapie 
et  d'hypnotisme  et  la  publicité  générale  donnée 
à  ces  phénomènes  ont  été  aussitôt  exploités 
par  les  spirites,  les  électro-magnétiseurs,  etc., 
et  combien  le  public  les  a  encouragés,  au  point 
qu'ils  sont  devenus  une  distraction  de  la  haute 
société,  et  qu'on  est  allé  jusqu'à  remplacer, 
dans  les  soirées  mondaines,  les  divertissements 
ordinaires,  par  des  représentations  de  ce  genre. 
Un  médecin,  qui  dans  la  journée  fait  de  l'élec- 
trothérapie  et  surtout  des  applications  d'élec- 
tricité statique,  y  a  joint  la  spécialité  de  se 
rendre  le  soir  dans  les  salons  avec  deux  ou  trois 
sujets,  et  d'y  répéter,  comme  dit  le  pro- 
gramme, «  les  expériences  de  la  Salpètrière 

On  ne  saurait  trop  le  répéter,  c'est  làl'écueil 
de  l'électrothérapie,  c'est  par  là  qu'elle  perd  à 
chaque  instant  de  sa  considération  scientifique, 
et  qu'elle  dévie  vers  des  procédés  plus  ou  moins 
blâmables.  Il  en  résulte  naturellement,  même 
dans  les  esprits  les  plus  impartiaux,  une  réac- 
tion qui,  pendant  des  années,  pèse  sur  le  pro- 
grès de  ces  études. 
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Cependant,  bien  des  recherches  sur  les  ma- 
ladies les  plus  communes  sont  encore  à  faire, 
et  surtout  bien  des  notions  utiles  et  d'un  em- 
ploi journalier  sont  encore  à  propager  et  à  faire 
accepter;  avant  de  pénétrer  dansV  ïncognoscible, 
il  y  a  encore  bien  des  choses  à  faire  dans  le 
cognoscible.  Aussi  est-ce  sur  ce  terrain  accessi- 
ble et  solide  que  nous  avons  tenu  à  nous  main- 
tenir, mettant  notre  amour-propre  à  être  utile 
à  nos  confrères,  aux  malades,  et  à  nous  montrer 
digne  des  encouragements  de  toute  espèce  que 
nous  avons  obtenus  (1).  La  seule  ambition  de 
notre  vie  scientifique  est  de  contribuer  pour 
une  part,  si  petite  qu'elle  soit,  au  progrès  et  à 
la  considération  professionnelle  de  la  théra- 
peutique. ^' 

Novembre  1881. 

(1)  Parmi  ces  encouragements,  à  côté  du  Grand  Prix,  de 
médecine  et  de  cliirurgie  de  TAcadcmie  des  sciences, 
que  nous  avons  obtenu,  nous  plaçons  la  mention  qui 
nous  a  été  accordée  dans  le  prix  Volta  et  les  paroles  si 
flatteuses,  prononcées  par  M.  Fouclier  de  Careil.  ^otro 
récompense  la  plus  agréable  est  de  reproduire  le  passage 
suivant  du  compte  rendu  de  la  séance  du  Sénat  du  20 

décembre  1880  :  r  ■  i 

«  Plusieurs  de  nos  honorables  collègues  m'ont  fait  ob- 
server que  dans  le  rapport  que  vous  avez  pu  lire  dans  le 
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Journal  officiel,  il  u'est  pas  question  du  grand  prix  de 
00,000  l'rancs  qui  a  été  décerné  cette  année  par  la  com 
mission  du  prix  Volta,  ni  du  rapport  fait  au  ministre  de 
''instruction  publique  à  l'occasion  do  cette  grande  récom- 
pense, ni  du  concours  si  remarquable  d'inventions  qui  lui 
a  donné  lieu. 

«  Il  y  avait,  en  effet,  messieurs,  peut-être  une  omission  h 
no  pas  citer  dans  le  rapjjort,  à  côté  des  noms  des  grands 
électriciens  étrangers,  ceux  des  électriciens  français  qui 
avaient  attiré  son  attention  par  les  travaux  accomplis  dans 
cette  branche  de  la  physique  et  dont  les  noms  se  trouvent 
mentionnes  avec  faveur,  je  dirai  même  avec  honneur, 
dans  le  rapport  de  la  commission  du  prix  Volta. 

a  Je  vous  demande  donc  la  permission  de  vous  citer  les 
quelques  lignes  qui  les  concernent.  On  lit  dans  cet  impor- 
tant document  : 

«  La  commission  signale  également  les  travaux  de 
H  M.  Gaston  Planté,  relatifs  à  la  construction  et  à  l'emploi 
«  des  couples  et  des  batteries  secondaires  de  son  inven- 
«  tion;  ces  appareils  permettent  d'accumuler  et  de  trans- 
»  former  la  puissance  de  la  pile  voltaîque,  de  manière  à 
«  donner  temporairement  des  effets  de  tension  et  de  quan- 
«  tité  très  supérieurs  à  ceux  de  la  source  génératrice.  « 

«  Et  elle  mentionne  encore,  avec  éloge,  «  les  travaux 
n  électro-physiologiques  do  M.  le  D''  Onimus  qui  a  étudié 
«  avec  persévérance  les  propriétés  physiologiques  des 
«  courants  électriques,  suivant  leur  direction,  lourinten- 
«  sité  et  leur  durée,  ainsi  que  l'influence  que  peut  exercer 
«  l'électricité  dans  les  principales  affections  de  l'orga- 
«  nisme.  »  J'aurais  eu  d'autant  plus  de  regret  d'oublier  ces 
grands  inventeurs  français  que  les  savants  étrangers  eux- 
mêmes  leur  rendent  liommago  dans  les  termes  les  plus 
flatteurs  pour  notre  amour-pi'opre  national. 

(.  Enfin,  l'Académie  des  sciences  tout  entière,  ne  pouvant 
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pas  créer  une  nouvelle  recompense,  après  avoir  distribue 
les  70,000  francs  accordés,  savoir  50,000  francs  au  télé- 
phone de  M.  Bell  et  20,000  francs  à  la  machine  Gramme, 
J'Académie  des  sciences,  à  l'unanimité,  par  une  exception 
rare  et  par  un  véritable  privilège  pour  ces  deux  inven- 
teurs français,  les  a  recommandés  h  M.  le  ministre  de 
l'instruction  publique  pour  qu'une  récompense  honorifique 
leur  fût  décernée.  Je  viens  donc  réparer  cette  omission  et 
comploter  ainsi  le  rapport  sur  la  demande  de  plusieurs 
de  nos  honorables  collègues.  »  (Très  bien  !  li'ès  bien  !) 


PRÉFACE 


DE  LA  PREMIÈRE  ÉDITION 


CommeTindique  son  titre,  ce  livre  est  unique- 
ment un  résumé  pratique  des  modes  d'applica- 
tion des  courants  électriques.  M.  le  D""  Bonne- 
foy,  en  recueillant  la  plupart  des  leçons  que 
nous  avons  faites  depuis  quelques  années  à 
l'École  pratique  de  la  Faculté  de  médecine,  a 
tenu  à  éliminer  toutes  les  questions  théoriques 
et  toutes  celles  qui  comportent  de  longues  dis- 
cussions. On  ne  trouvera  donc  ici  ni  l'exposé 
des  expériences  et  des  principes  d'électro-pliy- 
siologie,  ni  des  observations  cliniques,  ni  enfin 
aucune  étude  critique  des  travaux  publiés,  soit 
en  France,  soit  à  l'étranger,  sur  les  applications 
médicales  de  l'électricité.  Nous  avons  été  obli- 
gés de  procéder  par  indications  sommaires  et 
par  affirmations  ù  priori,  ce  qui  est,  nous  nous 
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hâtons  de  l'avouer,  conLraire  à  noire  goût. 
Nous  aurions  préféré,  pour  chaque  cas  patho- 
logique, indiquer  sur  quels  faits  ou  sur  quel 
raisonnement  nous  nous  fondons  pour  con- 
seiller tel  ou  tel  mode  opératoire,  car  nous 
répéterons  ici  ce  que  nous  avons  écrit  dans 
notre  Tra'iié  iV Electricité  médicale  :  «  Pour  que 
l'électricité  puisse  devenir  un  agent  thérapeu- 
tique méthodique  et  rationnel,  il  faut  que  le 
médecin  sache,  avant  tout,  quelles  sont  les  di- 
verses modifications  qu'il  détermine  dans  l'or- 
ganisme, lorsqu'il  applique  sur  une  région 
quelconque  les  électrodes  d'un  appareil  élec- 
trique. »  Mais  si  les  recherches  physiologiques 
et  cliniques  sont  nécessaires  pour  constituer 
toute  science  médicale,  et  surtout  une  science 
aussi  nouvelle  que  l'électrothérapie,  les  appli- 
cations pratiques,  principalement  pour  les  cas 
les  plus  communs,  peuvent  être  faites  sur  de 
simples  indications,  et  d'après  les  conclusions 
qui  découlent  des  faits  déjà  ohservés.  Notre  hut 
serait  donc  atteint  si  cette  puhlication  contri- 
huait  à  rendre  service  à  ceux-là  mômes  qui 
n'ont  pu  étudier  que  très  imparfaitement  toutes 
les  questions  que  comporte  l'emploi  de  l'élec- 
tricité. Les  encouragements  personnels  que 
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nous  avons  reçus  du  public  médical  eLla  haute 
récompense  que  nous  avons  olûtenue  de  l'In- 
sLitut  nous  font  un  devoir  de  consacrer  tous 
nos  efforts  à  répandre  les  notions  utiles  de  cette 
science  et  à  la  mettre,  autant  que  possible,  à  la 
portée  de  tous. 

Aujourd'hui,  en  effet,  ni  les  préventions  des 
uns.  ni  les  enthousiasmes  exagérés  des  autres, 
ne  peuvent  plus  nuire  à  la  propagation  de  l'em- 
ploi de  l'électricité  comme  moyen  thérapeu- 
tique. Elle  n'est  plus,  comme  tant  d'autres 
remèdes,  une  médication  d'engouement  ou 
d'essai;  on  peut  affirmer  qu'elle  a  passé  cette 
période  critique,  et  que  dorénavant  son  emploi 
se  vulgarisera,  à  mesure  qu'on  en  connaîtra 
plus  scientifiquement  les  effets,  et  qu'on  saura 
mieux  en  régulariser  les  actions. 

Plusieurs  affections  ne  sont  vraiment  guéris- 
sables que  par  l'emploi  des  courants  élec- 
triques; pour  d'autres,  l'électricité,  sans  être 
aussi  indispensable,  hâte  singulièrement  la  gué- 
rison  ;  enfin  l'état  de  beaucoup  de  maladies  in- 
curables est  relativement  amélioré  par  ce 
traitement.  Peu  d'agents  thérapeutiques  ont  à 
leur  actif  autant  de  titres  et  une  valeur  aussi 
incontestable.  Cependant,  il  faut  le  reconnaître, 


XVI  PUÉFACE 

l'emploi  de  l'électricité  est  encore  bien  limité, 
et  de  toutes  parts  on  rencontre,  à  son  égard, 
des  préventions  qui  sont  difficiles  à  dissiper. 
Cette  sorte  de  défiance  tient  aussi  bien  aux  par- 
ticularités des  phases  historiques  traversées  par 
l'électrothérapie,  qu'à  ses  effets  singuliers  sur 
l'organisme,  et  aux  conditions  physiques  de 
son  mode  d'administration. 

Au  siècle  dernier,  lorsqu'on  découvrit  l'élec- 
tricité, on  crut  avoir  trouvé  en  même  temps  le 
principe  de  la  vie,  caries  manifestations  étran- 
ges de  cet  agent  sur  les  cadavres  et  sur  les 
membres  paralj^sés  lui  donnèrent  aussitôt  l'ap- 
parence d'une  panacée  universelle.  L'illusion 
ne  fut  pas  de  longue  durée;  comme  toujours, 
on  alla  d'un  excès  à  l'autre,  et  l'emploi  de 
l'électricité  fut  un  instant  le  monopole  exclusif 
des  empiriques.  Malgré  les  travaux  de  savants 
distingués,  cette  défaveur  dura  bien  des  années, 
et  elle  ne  se  dissipa  en  partie  que  lorsque  cette 
science  fut  de  nouveau  étudiée,  et  nous  pouvons 
dire  illustrée,  par  les  Magendie,  A.  Becquerel, 
Hiffelsheim,  Remack,  Duchenne  (de  Boulogne). 
Grâce  à  son  génie  d'observation,  ce  dernier 
surtout  a  fait  faire  à  l'électrothérapie  des  pro- 
grès immense^  ;  l'œuvre  qu'il  a  laissée  est  une 
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des  plus  considérables  de  notre  époque.  Sans 
titre  officiel ,  abandonné  à  ses  propres  res- 
sources, en  lutte  pendant  longtemps  contre  des 
préventions  de  toute  espèce,  Ducbenne,  jus- 
qu'aux derniers  jours  de  sa  vie,  a  enrichi  la 
science  de  découvertes  importantes.  Il  a,  pour 
ainsi  dire,  ouvert  une  ère  nouvelle  à  l'étude  des 
affections  nerveuses  et  musculaires,  et  nul 
mieux  que  lui  n'a  montré  toutes  les  ressources 
que  l'on  peut  tirer  de  l'emploi  de  l'électricité. 
A  côté  de  ses  talents  personnels  et  de  ses 
grandes  qualités  médicales,  il  a  été  admira- 
blement secondé,  il  faut  le  reconnaître,  par  cet 
appareil  physique  qui,  au  premier  abord,  ne 
paraît  utile  que  pour  faire  tressaillir  des  muscles. 
C'est,  en  effet,  en  explorant  patiemment  la 
contractilité  électro-musculaire  que  Duchenne 
est  parvenu  à  grouper  certaines  affections  mé- 
dullaires mal  définies  jusqu'à  lui,  et  à  distinguer 
les  diverses  formes  d'atrophies  musculaires.  A 
l'aide  de  ces  détails  d'exploration  électrique  et 
de  ces  caractères  spéciaux  qui  paraissaient  insi- 
gnifiants aux  autres  médecins,  il  a  su  remonter 
aux  lois  générales  et,  par  voie  de  synthèse, 
reconstituer  l'ensemble  et  la  nature  réelle  d'un 
grand  nombre  d'affections. 
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Avec  son  talent  d'observateur,  combien  de- 
vait lui  être  utile  cet  instrument  physique,  qui 
lui  donnait  toujours  des  indications  précises, 
et  sur  lesquelles  ne  peuvent  influer  ni  l'imagi- 
nation, ni  les  idées  préconçues.  Pour  beaucoup 
de  maladies  du  système  nerveux,  l'examen  de 
la  contraclilité  électro-musculaire  est  en  effet 
un  moyen  des  plus  exacts  de  diagnostic,  et  l'on 
pourrait  presque  dire  que  ce  procédé  remplit 
vis-à-vis  de  ces  affections  le  rôle  important  que 
l'auscultation  et  la  percussion  ont  acquis,  dans 
le  diagnostic  et  dans  le  pronostic  des  affections 
pulmonaires  et  cardiaques.  Aujourd'hui,  grâce 
■  à  la  comparaison  que  nous  pouvons  faire,  de 
l'action  des  différentes  formes  de  courants  élec- 
triques sur  l'organisme,  nous  arrivons,  dans 
beaucoup  de  cas,  à  établir  le  diagnostic  avec 
une  certitude  absolue. 

Il  existe  contre  l'éleclrothérapie  deux  pré- 
jugés que  l'on  rencontre  à  chaque  instant.  L'un 
qui  veut,  à.  tout  prix,  que  l'électricité  soit  un 
agent  mystérieux,  dont  les  effets  ne  peuvent 
jamais  être  étudiés  et  connus.  La  vérité  est 
qu'il  y  a,  au  contraire,  peu  d'agents  thérapeu- 
tiques dont  le  mode  d'action  soit  mieux  connu 
et  analysé.  On  sait,  en  effet,  en  grande  partie 
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comment  il  agit  sur  la  circulation,  sur  les 
muscles  et  sur  le  système  nerveux.  Mais  on 
hésite  toujours  à  l'assimiler  aux  autres  agents 
thérapeutiques,  et  l'on  persistera  longtemps 
encore  à  en  faire  une  chose  à  part  et  qui  ne 
peut  être  employée  qu'exceptionnellement.  Ce 
n'est  qu'à  bout  de  ressources,  et  après  avoir 
épuisé  tous  les  autres  remèdes,  qu'on  songe  aux 
courants  électriques,  et  l'on  dirait  que  leur  rôle 
est  uniquement  de  guérir  les  maladies  dites  in- 
curables, tandis  que  leur  influence  est  incon- 
testable dans  un  grand  nombre  d'affections 
communes  où  leur  emploi  serait  plus  simple 
et  plus  avantageux  que  les  autres  médications. 
L'électricité  n'est  pas  un  spécifique,  et  ne  doit 
pas  être  réservée  pour  des  cas  exceptionnels  ; 
c'est  un.des  agents  les  plus  puissants  que  nous 
ayons  pour  modifier  la  nutrition  intime  des  tis- 
sus, les  circulations  locales,  les  atrophies  ou  les 
contractures  des  muscles,  les  irritations  ou  les 
paralysies  du  système  nerveux.  Dans  tous  ces 
cas,  il  peut  rendre  de  grands  services  comme 
agent  principal  ou  comme  adjuvant;  mais  en- 
core une  fois,  ce  n'est  point  par  une  influence 
occulte  que  l'électricité  agit  et  guérit,  c'est 
uniquement  par  les  phénomènes  chimiques  et 
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physiologiques  qu'elle  détermine  dans  l'orga- 
nisme. 

L'autre  préjugé,  et  le  plus  répandu,  même 
parmi  les  médecins,  est  que  l'électricité  sous 
toutes  ses  formes  est  le  plus  violent  et  le  plus 
dangereux  des  excitants.  Cela  peut  être  vrai 
dans  certaines  conditions,  mais  cela  est  abso- 
lument erroné  dans  la  majorité  des  cas  ;  car  les 
courants  électriques  agissent  souvent  comme 
un  sédatif  très  puissant,  et  loin  d'amener  des 
effets  d'excitation,  ils  ont  une  action  calmante 
remarquable.  Nous  l'affirmons,  rien  71  est  moins 
dangei'eux  que  F  électricité ,  à  la  condition  ex- 
presse qu'on  s'attache  à  l'appliquer  rationnel- 
lement, et  selon  les  afiections,  en  employant 
les  courants  qui  sont  indiqués .  Le  plus  souvent, 
cela  est  facile  et  surtout  pour  les  maladies 
nettement  défmies  ;,  mais,  nous  le  recon- 
naissons, dans  les  cas  délicats,  cela  devient 
d'uhe  grande  difficulté.  La  variété  d'action  des 
courants  électriques  selon  leur  nature,  selon 
leur  direction,  selon  leur  durée  d'application, 
selon  leur  intensité,  devient  une  première  cause 
d'embarras.  Une  seconde  cause  est  la  difliculté, 
dans  bien  des  cas,  d'un  diagnostic  absolument 
précis,  car  il  ne  suffît  plus  ici  d'entrevoir  la 
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maladie,  il  faut  en  reconnaître  la  cause  et  la 
nature  intime.  Que  de  variétés,  par  exemple, 
dans  les  névralgies,  même  dans  une  seule  de 
leurs  formes,  la  sciatique!  Eh  bien,  le  traite- 
ment doit  être  modifié  selon  les  symptômes, 
selon  que  l'affection  est  récente  ou  ancienne, 
selon  qu'il  y  a  ou  qu'il  n'y  a  pas  altération  con- 
sécutive des  muscles,  selon  le  siège  des  dou- 
leurs, etc.  Et  malheureusement,  pour  toutes 
ces  circonstances,  il  est  impossible  de  poser 
à  priori  des  règles  fixes;  on  ne  peut  que  tracer 
des  indications  générales. 

Un  second  élément  qui  échappe  complète- 
ment à  des  lois  fixes  est  le  malade  même;  rien, 
en  effet,  n'est  plus  variable  que  la  tolérance  des 
malades  pour  les  courants  électriques  ;  l'un 
éprouvant  certains  effets  qu'un  autre  malade, 
dans  des  conditions  en  apparence  identiques, 
éprouvera  avec  un  courant  deux,  trois,  quatre 
fois  moins  fort.  Aussi  est-il  impossible  de  déter- 
miner d'une  façon  exacte,  au  moins  pour  cer- 
taines personnes,  la  durée  et  quelquefois  même 
la  direction  du  courant.  Il  y  a  presque  pour  cha- 
cun, dans  les  premiers  jours,  un  essai  à  faire, 
et  c'est  dans  ces  cas  que  rien  ne  peut  suppléer 
;\  la  pratique  et  à  l'observation  personnelle. 
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Nous  ajouterons  même  qu'il  est  important  de 
tenir  compte  du  moment  où  l'on  fait  les  appli- 
cations électrotlîérapiques,  et  que  les  indica- 
tions sont  souvent  différentes  selon  les  symp- 
tômes du  moment.  Entre  plusieurs  exemples, 
nous  citerons  le  suivant,  parce  qu'il  est  des 
plus  remarquables.  Nous  avons  vu  récemment 
un  médecin  appliquer,  avec  une  persévérance 
qui  fut  funeste  au  malade,  un  courant  ascen- 
dant assez  intense  dans  un  cas  d'ataxie  loco- 
motrice, et  cela  pendant  une  poussée  excessi- 
vement forte,  accompagnée  de  fièvre  et  de 
toutes  les  manifestations  d'un  état  aigu.  Il 
agissait  ainsi  d'après  des  indications  contenues 
dans  notre  Traité  d'électricité  médicale,  et  qui 
avaient  été  mal  interprétées.  Nous  n'avons 
jamais  pu  supposer,  en  effet,  que  l'on  fit  ces 
applications  dans  des  conditions  pareilles,  et 
si,  malgré  l'état  aigu,  on  avait  voulu  dans  ce 
cas  se  servir  de  courants  électriques,  c'est  évi- 
demment un  courant  moyen,  de  direction  op- 
posée, qu'il  eût  fallu  employer.  En  thérapeu- 
tique comme  ailleurs,  V opportunisme  joue  un 
grand  rôle,  et  surtout  dans  l'emploi  des  cou- 
rants électriques. 

Nous  sommes  partisan  convaincu  de  la  méde- 
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cine  expérimentale,  mais  nous  avouons  volon- 
tiers que  tous  les  faits  cliniques  ne  peuvent  être 
expliqués  et  surtout  dominés  par  les  faits  physio- 
logiques; non  qu'il  y  ait  contradiction  entre 
eux,  mais  parce  que  les  conditions  où  ils  se  pro- 
duisent ne  sont  plus  les  mêmes.  Les  causes 
d'irritation  du  système  nerveux,  chez  un  ma- 
lade, sont  souvent  différentes  de  celles  que 
nous  pouvons  déterminer  chez  un  animal  sain, 
et,  par  conséquent,  ce  qui  s'applique  à  un  cas 
ne  saurait  convenir  à  l'autre.  Aussi,  si  les  lois 
peuvent  être  absolues  pour  les  phénomènes 
physiologiques,  elles  ne  peuvent  plus  l'être  pour 
les  faits  cliniques.  Il  est,  par  exemple,  vrai  et 
toujours  vrai  que  chez  les  animaux  mis  en 
expérience,  le  courant  continu  descendant  di-  « 
minue  l'excitabilité  de  la  moelle,  mais  cela 
pourra  être  moins  absolu  chez  les  malades. 
Certes,  la  loi  physiologique  nous  donne  des 
indications  importantes,  qui  doivent  servir  de 
base  à  toute  application  thérapeutique,  et  qui 
sont  exactes  dans  la  majorité  des  cas;  mais 
l'irritation  médullaire  pourra  dépendre,  dans 
les  états  pathologiques,  de  bien  des  causes,  et 
l'une  ou  l'autre  de  ces  causes  pourra  amener 
des  modifications  telles  que  la  loi  physiologique 
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cessera  d'être  applicable.  Les  lois  cliniques 
n'ont  donc  jamais  le  même  degré  de  certitude 
que  celles  qui  résultent  des  recherches  physio- 
logiques, et,  par  conséquent,  les  préceptes  que 
nous  avons  formulés  dans  cet  ouvrage  ne  sont 
exacts  qu'autant  que  des  principes  de  théra- 
peutique peuvent  l'être. 

Mais,  ces  réserves  faites,  nous  espérons  avoir 
donné  aux  médecins  des  indications  utiles  et 
pratiques,  et  qui  leur  serviront  dans  les  nom- 
breux cas  où  l'électricité  trouve  son  application 
thérapeutique. 

Onimus. 
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D'ÉLEGTROTHÉRAPIE 


COURANTS  DE  LA  PILE" 


Courants  continus  ou  constants. 


De  la  pjle  en  général.  —  Si  l'on  met  en  pré- 
sence des  métaux  et  des  liquides  différents,  il  se 
produit,   selon  les  dénominations  usitées,  une 
composition  du  fluide 
neutre  :  le  fluide  po- 
sitif se  porte  sur  l'un 
des  métaux,  le  fluide 
négatif  se  porte  sur 
l'autre  ;  on  a,  en  un 
mot,  production  d'é- 
lectricité dynamique. 
Si  nous  prenons  une 
lame  métallique  for- 
mée par  la  réunion  d'un  morceau  de  zinc  et  d'un 
morceau  de  cuivre  (fig.  i),  et  si  nous  plongeons  ses 
deux  extremUés  dans  de  l'acide  sulfurique  étendu 
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d'eau,  la  force  cleclromolrice  sépare  les  deux  élec- 
tricités :  le  zinc  Z 
prend  la  tension 
positive  et  le  cuivre 
C  prend  la  tension 
négative. 

C'est  sur  celte 
propriété  physique 
que,  vers  la  fin  du 
xvm''  siècle,  Volta 
construisit  la  pile 
qui  porte  son  nom. 
Cette  pile  est  for- 
mée par  la  super; 
position  d'un  cer- 
tain   nombre  de 
couples  formant 
une  colonne.  Cha- 
que couple  se  com- 
pose d'un  disque 
de  cuivre  C  (fig.  2) 
et  d'un  disque  de 
zinc  Z  séparés  par 
une   rondelle  de 
drap  imbibée  d'un 
acide  capable  d'a- 
gir chimiquement 
sur  le  zinc. 

Si  l'on  met  en 
contact,  en  les  su- 
perposant, un  grand  nombre  de  ces  couples,  on 
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réunit  les  électricités  développées  par  chacun  d'eux  ; 
l'électricité  positive  se  porte  sur  le  cuivre  C  et  la 
négative  sur  le  zinc  Z.  Les  signes +  et —  indiquenl 
le  sens  de  la  tension  électrique  à  chaque  pôle. 

Ce  phénomène  n'est  pas  dû,  comme  l'a  cru  V'olta, 
au  simple  contact  de  corps  hétérogènes,  mais  bien 
aux  actions  chimiques  qui  se  passent  dans  ces  corps 
mis  en  présence,  et  l'on  peut  dire  d'une  manière 
générale  que  toute  action  chimique  est  accompa- 
gnée de  phénomènes  électriques. 

Puisque  l'action  chimique  est  la  source  de  l'élec- 
tricité dégagée  par  un  couple  métallique,  on  doit 
évidemment  chercher  à  associer  deux  métaux  dont 
l'un  soit  fortement  attaqué,  et  dont  l'autre  ne  soit 
point  attaqué.  Plus  la  différence  d'action  chimique 
sur  ces  deux  métaux  sera  grande,  plus  la  quantité 
d'électricité  sera  considérable.  Le  zinc  est,  en  géné- 
ral, le  métal  que  l'on  emploie  pour  être  attaqué,  et 
pour  le  métal  le  moins  attaquable  on  emploie  le 
cuivre,  le  platine  et  enfin  le  charbon. 

De  la  quantité  et  de  la  tension.  —  La  quantité 
d'électricité  produite  en  un  temps  donné  est  pro- 
portionnelle à  l'intensité  de  l'action  chimique  que 
subit  le  métal  attaqué.  Cette  quantité  dépendra  donc 
de  la  surface  des  métaux  et  de  l'énergie  des  liquides 
excitateurs.  La  nature  de  l'action  chimique  influe 
en  même  temps  sur  l'intensité  de  l'électricité;  car 
dans  les  diflcrentes  actions  chimiques  qui  se  pro- 
duisent, une  partie  des  électricités  développées  se 
recombine  immédiatement  ;  celle  qui  reste  libre,  et 
qui  s'accumule  aux  pôles,  possède  nécessairement 
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une  intensité  dépendant  de  la  manière  dont  les 
molécules  se  sont  groupées  dans  les  mouvements 
dont  les  anime  l'action  chimique. 

Les  électricités  qui  s'accumulent  aux  pôles  ont 
une  tendance  à  s'unir  à  travers  le  couple  môme. 
Cette  recomposition  des  deux  fluides  sera  d'autant 
plus  difficile,  que  les  fluides  accumulés  aux  deux 
pôles  éprouveront  plus  de  résistance  à  travers 
le  liquide  et  les  métaux  qui  composent  le  couple. 
Plus  celte  résistance  sera  grande,  plus  la  tension 
sera  forte. 

Lorsqu'on  réunit  plusieurs  couples  (fig.  3),  la 


Fig.  3. 


résistance  intérieure  qui  s'oppose  à  la  réunion  des 
fluides  accumulés  aux  pôles  sera  encore  plus  consi- 
dérable qu'avec  un  seul  couple,  puisque  chaque 
nouveau  couple  vient  apporter  la  même  somme  de 
résistance  ;  donc,  lorsque  plusieurs  couples  sont 
réunis,  la  tension  augmente,  et  efle  augmente  avec 
le  nombre  des  éléments.  11  faut  pour  cela  que  les 
pôles  de  chaque  élément  soient  en  contact  avec  les 
pôles  contraires  de  l'élément  suivant  :  le  zinc,  par 
exemple, -avec  le  cuivre,  comme  cela  est  représenté 
dans  la  figure  3. 
La  quantité  d'électricité  et  la  tension  ne  sont  donc 
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point  deux  termes  synonymes,  comme  quelques 
personnes  peu  initiées  aux  sciences  physiques  le 
supposent  quelquefois  :  l'une,  en  effet,  est  propor- 
tionnelle à  l'intensité  de  l'action  chimique,  l'autre 
est  en  rapport  avec  la  résistance  intérieure  de  la 
pile,  et  avec  le  nombre  d'éléments  employés. 

Une  série  d'éléments  réunis  en  tension  ne  donne 
pas  plus  de  quantité  qu'un  seul  élément,  mais  elle 
permet  de  surmonter  des  résistances  extérieures 
et  d'obtenir  des  effets  impossibles  à  réaliser  avec 
un  seul  élément.  Plus  on  aura  d'éléments,  plus  la 
force  électrique  aura  de  puissance  ou  de  tension 
pour  se  frayer  un  passage  et  pour  imprimer  des 
modifications  mécaniques  aux  molécules  des  corps 
qu'elle  traverse. 

Si,  par  exemple,  nous  supposons  une  série  de 
locomotives  dont  la  force  motrice,  pour  chacune, 
peut  produire  un  trajet  de  dix  kilomètres,  toutes 
ces  locomotives,  reliées  entre  elles,  ne  parcourront 
exactement  que  les  dix  kilomètres.  Mais  si,  pendant 
ce  trajet,  elles  ont  des  masses  considérables  à 
traîner,  elles  produiront  ce  travail  bien  plus  faci- 
lement si  elles  sont  nombreuses  que  s'il  n'y  en  a 
qu'une,  et  plus  il  y  aura  de  locomotives,  plus  faci- 
lement les  masses  seront  enlevées,  ou,  ce  qui 
revient  au  môme,  plus  facilement  les  résistances 
seront  surmontées. 

Il  en  est  de  môme  pour  la  pile.  Quel  que  soit  le 
nombre  d'éléments  employés,  la  quantité  d'élec- 
tricité produite  ne  varie  pas,  mais  la  tension  aug- 
mente ou  diminue,  suivant  que  le  courant  provient 
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d'un  plus  grand  ou  d'un  plus  petit  nombre  de 
couples.  C'est  cette  tension  qui  permettra  de  sur- 
monter des  obstacles  considérables,  alors  qu'il 
serait  impossible  d'obtenir  ce  résultat  avec  un  petit 
nombre  d'éléments,  quoique,  dans  ce  dernier  cas, 
la  quantité  d'électricité  produite  soit  la  même  ;  car 
il  est  important  de  le  remarquer,  et  nous  verrons 
la  conséquence  de  ce  fait,  non  seulement  la  ten- 
sion permet  au  flux  électrique  de  se  combiner  à 
travers  les  corps  interposés  entre  les  rhéophores, 
mais  une  fois  la  résistance  vaincue,  elle  agit  encore 
sur  ces  corps  en  forçant  les  molécules  à  prendre 
une  certaine  orientation,  et  facilite  en  même  temps 
les  actions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  les  tissus. 

De  l'action  chimique  de  la  pile.  —  Lorsque  dans 
un  liquide  contenant  un  sel  en  dissolution  on 
plonge  les  deux  pôles  d'une  pile,  le  sel  ne  tarde 
pas  à  être  décomposé  ;  l'acide  se  porte  sur  le  pôle 
positif,  la  base  sur  le  pôle  négatif. 

La  quantité  chimique  d'une  pile  est  évaluée  par 
le  voltamètre,  petit  appareil  qui  se  compose  d'un 
vase  de  verre  traversé  par  des  fils  métalliques  dont 
les  extrémités  sont  en  platine  (flg.  4).  Ces  fils  sont 
isolés  l'un  de  l'autre  et  sont  mis  en  communica- 
tion par  leur  partie  extérieure  avec  les  électrodes 
d'une  pile.  Le  vase  contient  de  l'eau,  et  dès  que  le 
circuit  est  fermé,  on  voit  partir  de  chaque  point  des 
fils  de  platine  de  petites  bulles  de  gaz  que  l'on 
recueille  dans  des  éprouvettes  placées  au-dessus. 
L'hydrogène  se  dégage  au  pôle  négatif*  l'oxygène 
au  pôle' positif.  Selon  la  plus  ou  moins  grande 
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quantité  de  ces  gaz  qui  se  dégage  dans  un  temps 
donné,  on  peut  juger  des  effets  chimiques  d'une 
pile. 

Si,  au  lieu  de  la  solution,  on  expérimente  sur  des 
substances  organiques,  on  voit  un  phénomène 
identique  se  produire  ;  sur  des  muscles  détachés 


Fig'.  4.  —  Voltamètre. 


du  corps  et  soumis  à  un  courant,  on  obtient,  du 
côté  de  l'électrode  positive,  des  acides  sulfurique, 
phosphorique,  chlorhydrique  et  azotique,  et  du  côté 
du  pôle  négatif,  des  alcaUs,  de  la  potasse,  de  la 
soude,  de  l'ammoniaque. 

Cette  action  décomposante  des  tissus  a  été  utili- 
sée en  chirurgie  surtout.  On  peut,  en  effet,  et  cela 
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se  conçoit  à  priori,  au  moyen  de  courcants  assez 
énergiques,  décomposer  les  sels  qui  se  trouvent 
dans  les  tissus,  et  obtenir,  au  pôle  positif,  une 
cautérisation  due  aux  acides  qui  viennent  s'y  ren- 
dre, et  au  pôle  négatif,  une  cautérisation  faite  par 
les  alcalis. 

On  verra,  dans  la  partie  chirurgicale  de  ce  traité, 
les  avantages  que  l'on  peut  tirer  de  cette  propriété 
clectrolytique. 

Enfin,  il  est  deux  autres  principes  très  impor- 
tants à  retenir  pour  le  médecin. 

Le  premier  est  que  le  métal  le  plus  attaqué 
prend  toujours  l'électricité  négative.  Comme  il  est 
nécessaire,  pour  les  applications  thérapeutiques, 
de  connaître  la  direction  des  courants,  il  suffit, 
pour  bien  distinguer  le  signe  des  pôles,  de  se  rap- 
peler ce  principe  général. 

Le  second  principe  consiste  en  ce  fait,  que  la 
quantité  d'électricité  que  donne  un  seul  couple  est 
la  même  que  celle  que  donnent  plusieurs  couples 
égaux  réunis  entre  eux  par  leurs  pôlea  contraires. 

Des  conditions  de  constance.  —  La  pile  voltaïque 
s'affaiblit  assez  vite  lorsque  son  circuit  est  fermé. 
Cette  diminution  peut  provenir  en  partie  de  l'al- 
tération du  liquide  sous  l'influence  de  l'action  chi- 
mique, mais  elle  provient  surtout  des  dépôts  qui 
se  forment  sur  les  lames  métalliques  et  qui  don- 
nent lieu  à  des  courants  secondaires  se  dirigeant 
en  sens  inverse  de  celui  de  la  pile  et  le  détruisant 
en  partie.  Enfin,  ces  couches  déposées,  surtout 
lorsqu'elles  sont  gazeuses,  ont  encore  pour  effet  de 
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séparer  les  lames  métalliques  du  liquide,  ce  qui  ra- 
lentit l'action  chimique  et  forme  un  obstacle  au 
passage  de  l'électricité  du  liquide  dans  le  métal,  ou 
réciproquement. 

Dans  plusieurs  piles,  on  a  entouré  le  métal  non 
attaqué,  de  liquides  propres  à  absorber  les  gaz  qui 
viennent  ainsi  se  rendre  à  l'un  des  pôles,  et  qui 


Fig.  6.  —  Pile  de  Buasen. 


par  leur  présence  diminuent  l'intensité  de  la  pile. 
C'est  cet  usage  que  remplit  l'acide  azotique  dans  la 
pile  de  Bunsen. 

Dans  cette  pile  (fig.  b),  le  zinc  plonge  dans  de 
l'eau  acidulée  par  l'acide  sulfurique  et  le  vase 
poreux  reçoit  le  charbon  et  l'acide  azotique.  On 
peut  également  remplacer  l'acide  azotique,  dont  les 

1. 
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Tapeurs  sont  si  désagréables,  par  une  solution  de 
bichromate  de  potasse.  Cette  dernière  moditicalion 
constitue  la  pile  de  Grenet. 

Les  conditions  nécessaires  pour  qu'une  pile  soit 
constante  sont  donc  : 

1°  Que  le  dégagement  des  gaz  soit  évité  ; 

2°  Qu'il  n'y  ait  point,  autant  que  possible,  de 
changement  chimique  dans lesliquides del'élément  ; 

3°  Que  les  surfaces  métalliques  ne  scient  point 
altérées  par  le  dépôt  de  métaux  nuisibles. 

La  constance  est  une  condition  des  plus  impor- 
tantes dans  les  piles  employées  en  médecine.  U 
est  en  effet  nécessaire  que  le  médecin  soit  cerlaui, 
à  chaque  moment,  de  la  force  du  courant  qu'il  em- 
ploie. De  plus,  la  tolérance  des  courants,  et  par  suite 
leur  action  thérapeutique,  varie  beaucoup  d'un  in- 
dividu à  un  autre.  Dans  les  premières  séances,  on 
est  très  souvent  obligé  de  faire  des  tâtonnements 
pour  savoir  le  nombre  d'éléments  que  supporte  le 
malade,  ou  môme  l'intensité  du  courant  qu'il  est 
utile  d'employer  pour  obtenir  des  résultats  avanta- 
geux. ,0n  conçoit  ainsi  la  nécessité  d'une  pile  ab- 
solument constante,  car  ces  premiers  tâtonnements 
ne  doivent  pas  être  répétés  chaque  jour.  Certauie- 
ment  qu'avec  des  rhéostats  bien  construits,  on  peut 
arriver  à  obtenir  un  courant  qui,  chaque  fois,  aura 
la  môme  intensité  ;  mais  ce  sont  là  des  procèdes 
longs,  délicats  et  réellement  fastidieux  en  pratique. 
La  chose  la  plus  simple  et  la  plus  facile  est  d'avoir 
une  pile  constante,  et,  sous  ce  rapport,  la  pile  au  sul- 
fale  de  cuivre  est  de  beaucoup  supérieure  aux  autres. 
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Les  piles  le  plus  généralement  employées  en  mé- 
decine se  présentent  sous  des  formes  bien  diffé- 
rentes, mais  elles  ne  sont,  en  somme,  que  des  mo- 
difications des  types  initiaux,  modifications  desti- 
nées à  obtenir  des  conditions  de  constance,  de 
solidité  et  de  commodité,  que  ne  possédaient  point 
les  premiers  appareils.  Ces  piles  se  rangent  natu- 
rellement en  plusieurs  catégories,  suivant  les 
agents  chimiques  qui  entrent  dans  leur  composi- 
tion. C'est  l'ordre  que  nous  suivrons  dans  leur  des- 
cription. 

Piles  aiix  sels  de  mercure. 

Élément  de  Marié-Davy.  — Les  éléments  deMarié- 
Davy  aux  sels  de  mercure  sont,  l'un  au  bisulfate 
de  mercure,  l'autre  au  protosulfate.  Ces  deux  élé- 
ments renferment  chacun  une  lame  de  zinc  et  un 
morceau  de  charbon.  L'avantage  qu'ils  présentent, 
c'est  que  pendant  l'action  de  la  pile,  lezinc,  se 
trouvant  en  présence  du  mercure  libre,  s'amalga- 
me de  lui-môme  et  constamment.  Les  produits  de 
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la  décomposition  du  sulfate  de  mercure  sont  de 
l'acide  sulfurique,  de  l'oxygène,  dont  s'empare  l'hy- 
drogène nais- 
sant, du  mer- 
cure métalli- 
que et  un 
oxyde  de  mer- 
cure qu'on 
trouve  au 
fond  du  vase 
poreux. 

Le  bisulfate 
de  mercure 
est  plus  solu- 
ble  que  le  pro- 
tosulfate, et 
comme  il  r en- 
fer m  e  en 
même  temps 
plus  d'acide 
sulfurique, 
l'élément  au 
bisulfate  est 
bien  plus  in- 
tense et  offre,, 
à  un  moment 
donné ,  une 

Fig.  C.  —  Pile  herraétiqiie  do  Trouvé.         plus  grande 

quantité  d'électricité  que  l'élément  au  protosulfate. 

Aussi  cet  clément  est-il  employé  en  médecine, 
surtout  pour  les  appareils  induits. 
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Pile  nr.RJiÉTiQUE  de  Trouvé.  —  Cette  pile  est  for- 
mée (fig.  6)  d'un  couple  zinc  et  charbon  renfermé 
dans  un  étui  de  caoutchouc  durci  fermant  hermé- 
tiquement. Le  zinc  et  le  charbon  n'occupent  que 
la  moitié  de  l'étui,  l'autre  moitié  est  occupée  par 
le  liquide  excitateur  (eau  et  bisulfate  de  mer- 
cure) . 

Tant  que  l'étui  conserve  sa  position  ordinaire,  le 
sommet  en  haut,  le  fond  en  bas,  l'élément  ne  plon- 
ge pas  dans  le  liquide  :  il 
n'y  a  pas  production  d'é- 
lectricité. Mais,  dès  que 
l'étui  est  renversé,  le  cou- 
ple charbon  et  zinc  plonge 
dans  le  Hquide,  et  il  y  a 
aussitôt  dégagement  d'é- 
lectricité qui  se  continue 
jusqu'à  épuisement  com- 
plet du  hquide  excitateur. 

Pile  Fadcher.  —  Cette 
pile  se  compose  essen- 
tiellement d'un  vase  de 
porcelaine  émaillée ,  de 
forme  rectangulaire  :  il  est 
divisé  intérieurement  en 
deux  compartiments  égaux 
par  une  cloison  verticale 
présentant  une  échancrure  à  sa  partie  supé- 
rieure (fig.  7).  Le  liquide  excitateur  occupe  un  des 
compartiments,  et  la  pile  proprement  dite,  c'est-à- 
dire  le  couple  zinc  et  charbon,  occupe  l'autre  com- 
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partiment.  Eu  inclinant  le  vase  dans  le  sens  du 
couple,  le  liquide  excitateur  pénètre  dans  le  se- 
cond compartiment  et,  par  son  contact  avec  ce  cou- 
ple, donne  lieu  à  une  production  d'électricité.  Si 
l'on  veut  empêcher  la  production  de  l'électricité, 
on  n'a  qu'à  incliner  le  vase  en  sens  inverse  et  le 
liquide  revient  dans  le  premier  compartiment  : 
toute  action  chimique  est  alors  suspendue.  Grâce 
à  cette  ingénieuse  disposition,  la  pile  peut  être 
chargée  longtemps  d'avance,  et,  de  plus,  le  li- 
quide n'étant  en  contact  avec  le  zinc  que  pendant 
la  durée  du  passage  du  courant,  il  ne  s'épuise  que 
lentement  et  l'on  peut  faire  un  long  usage  de  la 
pile  sans  avoir  à  la  renouveler. 

Ajoutons  à  tous  ces  avantages  qu'elle  est  d'un 
transport  facile  grâce  à  son  petit  volume,  et  qu'elle 
peut  être  appliquée  à  tous  les  appareils  d'indue- 
lion.  On  l'a  également  employée  pour  des  appareds 
à  courants  continus,  mais  elle  a  trop  d'action  chi- 
mique pour  cet  usage. 

Nous  avions,  il  y  a  quelques  années,  employé 
pour  des  appareils  à  courant  continu  la  pile  au 
protosulfate  de  mercure,  en  séparant  le  charbon 
etle  cylindre  de  zinc  par  de  la  sciure  de  bois  mouil- 
lée d'eau  contenant  2  à  3  pour  100  de  sulfate  de 
zinc  ;  depuis  nous  avons  complètement  renoncé  à 

cet  appareil. 

MM.  Rumlîhorff  et  Morin  ont  également  construit 
des  appareils  à  courants  continus  avec  les  piles  au 
sulfate  de  mercure  ;  mais  ces  piles  ont  une  action 
chimique  trop  considérable  pour  pouvoir  cire  em- 
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ployées  dans  les  applications  des  couranis  continus, 
si  ce  n'est  pour  les  opérations  électrolytiques. 

Pile  au  chlorure  d'argent. 

La  pile  au  chlorure  d'argent  a  été  imaginée  par 
M.  E.  Becquerel  et  par  M.  Maric-Davy  :  elle  a  été  per- 


Vig.  s.  _  Kig.  0. 

Piles  au  olilorurc  d'argent  de  Gaillc. 

fectionnce  par  M.  Warren  de  la  Rue.  Le  modèle 
construit  par  M.  GailTe  se  compose  d'une  lame  de 
zinc  Z  (fig.  8  et  9)  et  d'une  lame  de  chlorure  d'ar- 
gent fondu  Y  enveloppée  de  toile,  contenues  dans 
un  flacon  CiHST  en  caoulchouc  durci,  qui  se  ferme 
hermétiquement  à  l"aide  du  bouchon  à  vis  GH.  Des 
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crampons  V,  V,  sur  lesquels  s'accrochent  les  lames 
Z,  Y,  portent  les  courants  à  l'extérieur  du  flacon. 
Un  coussin  formé  de  si\  ou  huit  feuilles  de  papier 
bavard,  destiné  à  contenir  dans  ses  pores  le  li- 
quide excitateur,  remplit  l'espace  I  et  maintient 
les  lames  à  un  écartement  convenable.  Un  lien  JK 
en  caoutchouc  serre  les  lames  et  le  coussin  de  pa- 
pier. Le  liquide  excitateur  est  de  l'eau  distillée  con- 
tenant environ  3  pour  100  de  chlorure  de  sodium. 

Pour  recharger  la  pile,  il  faut  dévisser  le  cou- 
vercle de  chaque  couple,  enlever  le  lien  JK,  des- 
serrer un  peu  la  vis  X  qui  attache  le  zinc,  retirer 
celui-ci  ainsi  que  le  coussin  de  papier  I,  remplir 
la  cuvette  V  de  chlorure  d'argent  pur  en  poudre, 
après  avoir  préalablement  enlevé  le  résidu  du  chlo- 
rure usé,  remettre  un  coussin  de  papier  neuf  et  un 
zinc  également  neuf  et  bien  amalgamé,  resserrer  la 
vis  X,  replacer  le  lien  de  caoutchouc,  tremper  les 
lames  dans  le  liquide  excitateur  pour  imbiber  le 
papier  et  le  chlorure  d'argent,  enfin  revisser  le  cou- 
vercle en  le  serrant  légèrement. 

Piles  au  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Pile  de  LECLANcnÉ.  —  Cette  pile  se  compose  d'un 
vase  extérieur  en  verre  (fig.  10),  d'un  bâton  ou 
d'une  lame  de  zinc,  d'un  prisme  de  charbon  en- 
touré d'un  mélange  de  peroxyde  de  manganèse  cl 
de  coke  concassé.  Ce  mélange  est  enfermé  dans  un 
vase  poreux. 

La  pile  se  charge  en  versant  dans  le  vase  inlé- 
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rieur  une  solution  concentrée  de  chlorhydrate  d'am- 
moniaque, jusqu'aux  deux  tiers  de  sa  hauteur  envi- 


Fig.  10.  —  Pile  Lccliinclié. 


ron.  Eli  mettant  dans  le  vase  un  excès  de  sel,  il  entre 
en  dissolution  au  fur  et  à  mesure  de  l'usure.  Au 
moment  où  l'on  ferme  le  circuit,  on  obtient  les 
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réaclions  suivantes  :  l'eau  et  la  solution  de  chlorure 
d'ammoniaque  se  décomposent,  le  chlore  se  com- 
bine avec  le  zinc,  l'hydrogène  est  absorbé  par 
l'oxygène  du  peroxyde  de  manganèse,  et  l'ammo- 
niaque est  mise  en  liberté.  Celle-ci  est  d'abord 
saturée  par  l'eau  ;  mais,  dès  que  l'eau  en  est  saturée, 
l'ammoniaque  s'échappe  dans  l'atmosphère. 

Cette  pile  n'use  que  lorsque  le  circuit  est  fermé. 
Quels  que  soient  le  nombre  et  la  durée  des  expé- 
riences, elle  fournira  un  travail  dont  la  durée 
totale  sera  de  120  à  130  heures,  sans  avoir  besoin 
d'être  rechargée. 

Cette  pile  se  polarise  facilement,  mais  ce  n'est 
pas  seulement  cet  inconvénient  qui  nous  l'a  fait 
rejeter  pour  les  appareils  à  courants  continus,  c'est 
principalement  l'intensité  de  son  courant,  car  les 
piles  de  ce  genre,  môme  à  petite  surface,  ont  une 
action  chimique  encore  trop  considérable. 

Pile  au  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  ah  ses- 

QUIOXYDE  DE  FER  DE  ClAMOND   ET  GaIFFE  (fig.   11).  — 

Ce  couple  se  compose  d'un  prisme  ou  d'un  agglo- 
mérat de  charbon  et  d'un  bâton  ou  lame  de  zinc 
amalgamé.  Pour  le  charger,  on  dépose  dans  les 
pores  du  charbon  du  sesquioxyde  de  fer,  et  on 
remplit  aux  deux  tiers,  d'une  solution  concentrée  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  le  vase  qui  contient 
les  éléments  du  couple. 

Ce  couple,  dont  la  théorie  est  la  même  que  celle 
du  couple  Leclanché,  ne  diffère  de  ce  dernier  que 
par  la  subslitulion  du  sesquioxyde  de  fer  au  per- 
oxyde de  manganèse. 
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Ce  nouveau  dépolarisateur  ne  s'épuise  pas  ;  il  a 
la  propriété  de  reprendre  à  l'air,  pendant  les  temps 


Fig.  II.  —  C,  prisme  fie  cli.irljon  poreux  ;  Z,  liàton  de  zinc  amalga- 
mé ;  V,  V,  vis  de  pression  rpii  servent  à  établir  les  commiinica- 
lions  des  couples  entre  eux. 

de  repos,  l'oxygène  qu'il  a  abandonné  pendant  la 
marche  de  la  pile. 

Par  suite,  l'eiitrclicn  de  l;i  pile  se  réduit  à  rem- 
placer de  loin  en  loin  lu  solution  de  chlorhydrate 
d'ammoniaque  pt  de  zinc. 
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Le  couple  au  sesquioxyde  de  fer  ne  s'use  pas 
lorsque  son  circuit  est  ouvert. 

L'action  chimique  du  courant  est  extrêmement 
faillie  et  sa  constance  est  très  grande.  Dans  les  appli- 


cations médicales,  une  batterie  portative  peut  four- 
nir 2  ou  3  heures,  et  une  batterie  de  couples  moyens 
peut  fournir  8  ou  10  heures  de  travail  journalier  sans 
qu'il  y  ait  polarisation  et  affaiblissement  du  courant. 
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Pile  au  chlorure  de  chaux  de  Niaudet. 

M.  Niaudet  a  imaginé  une  pile  qui  est  avanta- 
geuse surtout  par  la  modicité  des  prix  de  revient 
des  substances  employées.  La  pile  se  compose 
(iig.  12)  d'un  morceau  de  chaux  qui  plonge  dans 
une  solution  de  chlorure  de  chaux,  et  d'un  mor- 
ceau de  zinc  qui  plonge  dans  une  solution  de 
chlorure  de  sodium. 

Le  chlorure  de  chaux  du  commerce  est  un  mé- 
lange de  chaux,  d'hypochlorite  de  chaux  et  de 
chlorure  de  calcium. 

L'acide  hypochloreux  de  l'hypochlorite  est  com- 
posé d'oxygène  et  de  chlorure  qui  peuvent  se 
combiner  avec  Phydrogène  et  forment  ainsi  de 
l'eau  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

C'est  ce  dernier  acide  ainsi  mis  en  liberté  qui  s'unit 
à  la  chaux  et  forme  du  chlorure  de  calcium. 

Tous  les  corps  qui  prennent  naissance  étant 
solubles,  le  liquide  garde  sa  limpidité,  mais  il  faut 
avoir  soin  de  bien  boucher  le  vase,  à  cause  de 
Todeur  désagréable  du  chlorure  de  chaux. 

Piles  au  sulfate  de  cuivre. 

Éléments  de  Daniell  (fig.  13).  —  La  pile  de  Daniell 
est  formée  par  deux  métaux  et  deux  liquides  diffé- 
rents. Les  deux  métaux  sont,  d'une  part,  le  zinc  et 
le  cuivre,  et  les  deux  liquides  sont  l'eau  acidulée 
par  l'acide  sulfurique  et  une  solution  de  sulfate  de 
cuivre.  Il  n'y  a  pas,  théoriquement,  d'action  chi- 
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mique  tant  que  le  circuit  est  ouvert;  mais  dos  qu'il 
est  fermé,  le  zinc  est  attaqué  par  l'acide,  et  il  se 
forme  du  sulfate  de  zinc  ;  l'hydrogène  de  l'eau  dé- 
composée arrive  dans  la  solution  de  sulfate  de 


Fig-.  15.  —  Pile  Uuuiuil. 


cuivre,  s'empare  de  l'oxygène  de  l'oxyde  de  cuivre, 
et  le  cuivre  se  dépose  sous  forme  pulvérulente 
sur  la  lame  de  cuivre. 

Pour  obtenir  une  action  constante,  on  fait  plonger 
dans  le  vase  poreux  où  se  trouvent  le  cuivre  et  la 
solution  de  sulfate  de  cuivre  des  cristaux  de  ce  sel, 
destinés  à  saturer  la  solution  à  mesure  qu'elle  se 
décompose  sous  Tinfluence  de  l'action  chimique. 

Elément  de  Siemens  et  H.\lskel  (élément  de  Re- 
malL).  —  L'élément  de  Rcmak  (fig.  14)  n'est  autre 
que  la  pile  de  Daniell  modifiée.  On  emploie  abso- 
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lumeat  les  mômes  métaux  et  les  mûmes  liquides, 
seulement  la  disposition  du  vase  poreux  est  modi- 
fiée, car  au  lieu  de  former  un  cylindre,  la  terre  po- 
reuse est  placée  horizontalement  et  l'orme  une  sorte 


Fig.  14.  —  Élément  Ucraak, 


de  couvercle  au-dessus  du  cuivre.  Les  résistances 
dans  l'élément  sont,  de  plus,  augmentées  par  l'in- 
terposition d'une  masse  de  papier  mâché  entre  le 
cuivre  et  le  zinc.  Les  inconvénients  de  cette  pile 
sontson poids  et  surtout  la  difficulté  de  la  nettoyer, 
car  il  est  difficile  d'enlever  la  lame  de  terre  poreuse 
et  la  masse  de  papier  mâché  sans  abîmer  la  pile. 

Élément  de  Callaud  kt  Dii  Trouvé  (fig.  15).  —  Ce 
n'est  encore  qu'une  modification  de  la  pile  de 
Daràell  ;  car  elle  n'en  dilfère  que  par  l'absence  de 
vase  poreux.  Cet  élément  se  compose  d'un  vase 
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extérieur  en  veiTC,  d'un  fil  ou  lame  de  cuivre  qui 
descend  au  fond  du  vase,  d'un  cylindre  en  zinc, 
qui  tapisse  le  tiers  supérieur  du  vase. 


La  pile  se  charge  en  plaçant  des  cristaux  de  sul- 
fate de  cuivre  dans  le  fond  du  vase,  et  en  versant 
par  dessus  de  l'eau  ordinaire  jusqu'à  ce  qu'une 
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partie  de  la  lame  de  zinc  soit  baignée  par  le  liquide. 
Au  bout  de  quelques  heures  la  pile  est  en  action. 
La  densité  de  la  solution  cuivrique  la  maintient  au 
fond  du  vase  en  contact  avec  le  cuivre,  et  l'empêche 
de  se  mêler  aux  couches  supérieures  du  liquide, 
dans  lesquelles  plonge  la  lame  de;  zinc.  La  figure 
montre  quatre  éléments  Callaud  rangés  en  tension. 
Cette  pile  a  l'inconvénient  de  ne  pouvoir  être 
transportée. 

ÉLiiiiEM  Onimus.  —  C'est  également  une  pile  Da- 


Fig.  10.         _  Fig-.  17.  Fig.  IS. 

Élément  Ouimus. 


niell  que  nous  avons  modifiée  spécialement  pour 
les  usages  médicaux.  Elle  se  compose  d'un  vase 
extérieur  en  verre  A  (fig.  16)  renfermant  un  petit 
cylindre  de  zinc  Z  et  une  tige  de  cuivre  terminée 
par  une  plaque  de  cuivre  c  (fig.  17).  De  plus,  dans 
le  milieu  du  vase  et  entouré  par  le  zinc,  plonge  un 
tube  en  verre  B  ouvert  par  ses  deux  bouts,  mais 

ÉLECTItU  THÉRAPIE.  2 
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dont  l'ouverture  inférieure  est  fermée  par  une  sub- 
stance poreuse/'  (fig.  18).  Nous  avons  choisi  à  des- 
sein, comme  substance  poreuse,  la  bourre  de  fusil, 
calibre  24,  afin  qu'il  fût  facile  à  tout  le  monde  de  la 


Fig.  10. 


remplacer  lorsqu'il  en  serait  besoin.  C'est  dans  ce 
Lube  en  verre  B  que  l'on  met  les  cristaux  de  sulfate 
de  cuivre,  qui  en  remplissent  environ  la  moitié,  et 
la  pile  est  alors  représentée  par  la  disposition  de  la 
figure  19. 

Pour  faire  marcher  la  p'ile,  il  suffit  de  verser  de 
l'eau  ordinaire  dans  le  vase  extérieur  et  dans  le 
lube  où  se  trouvent  les  cristaux,  de  manière  que  le 
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niveau  de  l'eau  atteigne  à  peu  près  le  bord  supé- 
rieur du  zinc,  comme  cela  est  représenté  figure  t9, 
où  la  ligne  xy  indique  la  hauteur  que  doit  atteindre 
le  niveau  de  l'eau.  Deux  pipettes  pleines  d'eau 
suffisent,  en  général,  pour  chaque  élément. 

Le  courant  est  établi  d'une  façon  constante  au 
bout  de  quelques  heures,  et  la  pile  marche  alors 
régulièrement  pendant  plusieurs  mois.  A  de  rares 
intervalles,  il  suffit  d'ajouter  quelques  gouttes  d'eau 
et  d'examiner  les  tubes  pour  voir  s'ils  contiennent 
encore  des  cristaux  de  sulfate  de  cuivre  et  en  re- 
mettre quelques-uns  dans  les  tubes  où  ils  ont 
disparu. 

Nous  pourrions  citer  encore  bien  d'autres  piles, 
mais  nous  nous  bornons  ici  à  indiquer  les  princi- 
pales ;  d'ailleurs,  dans  le  chapitre  consacré  aux  ap- 
pareils à  courants  continus,  nous  aurons  forcément 
l'occasion  de  revenir  sur  les  diverses  piles. 
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Toutes  les  piles  que  nous  venons  de  décrire  ont 
servi  à  former  des  appareils  à  courants  continus, 
et  en  dehors  de  la  nature  de  la  pile,  la  disposition 


Fig-.  20. 


de  ces  appareils  est,  en  général,  à  peu  près  la 
même,  c'est-à-dire  que  d'un  côté  il  y  a  l'agencement 
des  éléments  et  de  l'autre  le  moyen  de  graduation. 

Ces  appareils  se  divisent  naturellement  en  appa- 
reils fixes  et  en  appareils  portatifs. 

Le  type  des  appareils  fixes,  ou  de  cabinet,  est 
une  caisse  renfermant  les  éléments  reliés  entre  eux 
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(fîg.  20),  et  communiquant  avec  un  collecteur  indé- 
pendant. 

Les  éléments  sont  tous  groupés  sur  une  même 
surface  plane,  ou  bien  quelquefois  superposés  les 
uns  au-dessus  des  autres,  dans  une  sorte  d'armoire. 
Cette  dernière  disposition  est  la  moins  commode, 
car  il  est  plus  difficile  d'examiner  chaque  élément, 
et  de  bien  vérifier  les  communications  des  piles 
d'un  étage  inférieur  avec  celles  de  l'étage  supérieur. 
Dans  tout  ce  qui  est  appareil  électrique,  la  simpli- 
cité est  la  première  des  conditions,  et  il  faut  abso- 
lument sacrifier  ce  qui  est  élégant  à  ce  qui  est  com- 
mode et  solide. 

La  meilleure  installation  est  de  placer  dans  une 
case  spéciale  chaque  élément.  Ces  cases  sont  faites 
avec  des  tiges  de  bois  ordinaire  et  mince,  et  isolent 
chaque  élément.  On  fait  ainsi  une  série  dérangées 
(fig.  21  et  22)  et  on  laisse  le  tout  à  découvert,  ou  si 
l'on  préfère  masquer  la  batterie,  on  peut  recouvrir 
le  tout  d'une  planche  qui  prend  toute  la  longueur 
de  l'appareil.  Au  moyen  de  fils  de  cuivre  assez  gros 
et  recouverts  de  gutla-percha,  on  dirige  le  courant 
vers  un  collecteur  que  l'on  peut  placer,  plus  ou 

moins  loin  de  la  boîte  qui  renferme  les  éléments, 

soit  sur  cette  boîte  elle  môme,  soit  isolément  en  un 

endroit  quelconque. 

CoUecteur. 

Le  collecteur  le  plus  pratique  se  compose  d'une 
plaque  en  bois  ou  en  caoutchouc  durci,  que  l'on 

2. 
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peut  fixer  à  la  muraille.  Celle  plaque  porlc  des 
boulons  de  cuivre  disposés  en  cercle  ou  en  demi- 
cercle  el  communiquant  chacun  avec  un  certain 
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nombre  d'éléments  de  la  pile.  Une  manivelle  métal- 
lique pivotant  au  cenire  du  cercle  peut  se  mettre  en 
contact  successivement  avec  chacun  des  boulons, 
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et  permet  de  donner  passage  à  un  courant  d'une 
mtensite  plus  ou  moins  grande,  suivant  le  bouton 
avec  lequel  on  le  met  en  contact.  On  a  donné  à  ce 
mode  de  collecteur,  lequel  du  reste  a  reçu  des  mo- 
diflcationsdepeu  d'importance,  le  nom  de  collec- 
teur vertical.  La  figure  ci-jointe  (fig.  21)  indique 
un  de  ces  collecteurs;  de  chaque  côté  de  la  plan- 
chette se  trouvent  3  boutons  métalliques,  à  gauche 
ces  boutons  représentent  les  unités,  et  à  droite  les 
dizaines.  Ainsi,  d'après  la  disposition  représentée 
sur  la  figure  21,  le  courant  serait  de  10 -f  2  élé- 
ments. On  comprend  qu'il  est  facile  d'augmenter 
ou  de  dimmuer  à  volonté  la  force  de  ce  courant- 
qu  on  peut,  par  exemple,  l'avoir  de  2, 4, 6, 22  24  etc 
éléments.  Lorsqu'on  veut  mettre  l'appareil  au  re- 
pos, on  amène  les  deux  manettes  au  point  0 

Ce  collecteur  est  celui  qu'employait  Remak,  c'est 
egalen.ent  celui  dont  nous  nous  sommes  toi^jours 
servi  et  depuis  bien  des  années  nous  n'avons  eu  que 
es  éléments  à  changer.  Nous  avons  ajouté  à  ce  col- 
lecteur comme  l'indique  la  figure  21,  une  seconde 
planchette  sur  laquelle  existent  une  série  de  boulons 
metalhques  et  un  renverseur  de  courant.  Aux  deux 
boutons  G  sont  attachés  les  fils  du  courant  continu  • 
aux  boutons  T  ceux  de  l'appareil  induit  A,  et  nous' 
pouvons  amsi,  sans  changer  de  conducteurs  ni  de 
tampons,  avoir  à  volonté  soit  les  courants  de  l'ap 
pareil  a  courant  continu,  soit  ceux  de  l'appareil 

La  plupart  des  fabricants  construisent  ce  collec- 
teur comme  celui  qui  est  représenté  dans  la  4  22, 
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de  manière  que  Ton  puisse  à  volonté  se  servir  de  la 
première  moitié  des  éléments  ou  delà  dernière  moi- 
tic,  ce  qui  ménage  l'usure  des  premiers  éléments. 

C'est  également  pour  pouvoir  employer  succes- 
sivement tous  les  éléments  que  M.  Gaiffea  construit 
le  collecteur  double. 


Fia-.  23. 


La  figure  23  représente  un  collecteur  de  4-8  cou- 
ples qui  prend  les  couples  deux  par  deux. 

Il  consiste  essentiellement  en  deux  rangées  cir- 
culaires de  boutons  numérotés  sur  lesquels  se  pro- 
mènent deux  manettes  M,  M'. 

Les  deux  boutons  portant  les  mômes  chiffres  sur 
les  deux  cadrans  sont  reliés  métalliquement  entre 
eux  ;  c'est-à-dire  que  le  bouton  n"  0  du  cadran  de 
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gauche  est  relié  par  un  fil  métallique  au  boulon 
n°  0  du  cadran  de  droite  ;  le  boulon  n»  2  gauche 
est  relié  de  la  môme  manière  au  boulon n"  2  droite, 
cl  ainsi  de  suite  jusqu'aux  derniers. 

Les  boutons  n"  0  communiquent  avec  le  pôle  né- 
gatif du  premier  couple  de  la  batterie  ,  les  boulons 
n°  2  communiquent  avec  le  pôle  positif  du  2''  couple 
cl  avec  le  pôle  négatif  du  3''  •,les  boulons  n"  4  com- 
muniquent avec  le  pôle  positif  du  4"  couple  et  avec 
le  pôle  négatif  du  5%  el  ainsi  de  suite  jusqu'au 
dernier  boulon  qui  communique  avec  le  pôle  po- 
sitif du  dernier  couple  ;  par  celle  combinaison,  une 
paire  de  boutons  du  même  numéro  est  toujours 
négative  par  rapport  à  celles  qui  précèdent, 

La  manette  M  est  reliée  à  la  pièce  percée  R  ;  M 
est  relié  à  R'.  Les  pièces  R,  R'  reçoivent  l'extrémité 
des  rhéophores. 

Lorsqu'on  a  besoin  de  produire  des  chocs  voltaï- 
ques,  on  ajoute  au  collecteur  l'inlerrupleur  I  ou  le 
renverseur  de  courant  CC,  ou  quelquefois  ces  deux 
organes  ensemble. 

11  résulte  de  ce  qui  précède  qu'en  plaçant  d'abord 
les  deux  manettes  sur  les  0  et  en  avançant  graduel- 
lement l'une  des  deux  jusque  sur  le  n°  48,  on  in- 
troduit dans  le  circuit  tous  les  couples  deux  par 
deux,  sans  produire  d'interruption  et  avec  une 
augmentation  graduelle  de  tension  qui  ne  provo- 
que pas  de  choc  sensil)le;  que  quelle  que  soit  la 
position  des  deux  manettes,  il  ne  peut  se  trouver 
'  compris  dans  le  circuit  que  les  couples  situés  entre 
les  deux  numéros  sur  lesquels  elles  sont  placées, 
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puisque  ceux  qui  sont  en  deçà  de  la  manette  qui  est 
sur  le  chiffre  le  plus  faible  et  ceux  qui  sont  au-delà 
de  l'autre  manette  forment  deux  séries  de  couples 
isolées  n'ayant  chacune  qu'un  de  leurs  pôles  en 
communication  avec  les  manettes  et  demeurant  par 
conséquent  inactives. 

Cet  isolement  facultatif  d'un  ou  de  deux  seg- 
ments de  la  pile  situés  à  ses  extrémités  fait  que 
lorsqu'on  a  besoin  d'une  partie  seulement  des  cou- 
ples, un  peut  les  prendre  aussi  bien  au  commence- 
ment qu'au  milieu  ou  à  la  fin  de  la  batterie.  Si,  par 
exemple,  on  emploie  12  couples  pour  une  opé- 
ration, on  peut  les  prendre  une  première  fois  en 
mettant  l'une  des  deux  manettes  sur  le  n^O  et 
poussant  l'autre  jusque  sur  le  n"  12  ;  une  seconde 
fois  en  mettant  les  deux  manettes  sur  les  12  et 
en  faisant  avancer  l'une  d'elles  jusque  sur  le  n"  24, 
et  ainsi  de  suite  jusqu'au  bout  de  la  batterie  pour 
recommencer  parles  premiers. 

On  évite  ainsi  d'user  rapidement  les  premiers 
couples,  ce  qui  arrive  forcément  avec  la  plupart  des 
collecteurs,  puisqu'avec  ceux-ci,  quel  que  soit  le 
nombre  des  couples  qu'on  veut  employer,  il  faut 
toujours  commencer  par  les  premiers  auxquels  on 
ajoute  successivement  les  autres.  Cet  inconvénient, 
néanmoins,  n'est  pas  considérable. 

Le  collecteur  douljle  permet  aussi  de  renverser, 
sans  choc  et  sans  déplacement  des  excitateurs,  le 
sens  du  courant  à  travers  le  patient  lorsque  l'âp- 
plication  du  CJurant  alternatif  est  indiquée.  En 
effet,  d'après  ce  qui  est  dit  plus  haut,  la  manette  qui 
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se  trouve  sur  le  chiffre  le  plus  faible  étant  toujours 
négative  par  rapport  à  l'autre,  il  suffit  d'intervertir 


la  position  des  deux  manettes  pour  que  cello  qui 
était  d'abord  négative  devienne  positive,  et  que  l'au- 
tre de  positive  devienne  négative. 
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Le  collecteur  double  permet  enfin  de  yérifler  ra- 
pidement tousles  couples  de  la  ])att8rie  et,  sans  rien 
démonter,  de  reconnaître  quelles  sont  les  parties 
en  défaut  lorsqu'un  accident  s'est  produit.  Pour 
cela,  on  ne  laisse  entre  les  deux  manettes  qu'un 
numéro  d'intervalle,  et  on  les  promène  dans  les 
mûmes  positions  respectives  sur  toute  l'étendue  des 
cadrans.  Dans  ces  conditions,  les  manettes  ne  pre- 
nant que  le  courant  d'un  ou  de  deux  couples  à  la 
fois,  on  juge  facilement  par  la  déviation  du  galva- 
nomètre dans  quel  point  l'action  électriqne  est  ra- 
lentie ou  supprimée. 

Le  collecteur  horizontal,  que  l'on  trouve  dans  les 
appareils  de  Stôhrer  et  Kruger  (de  Berlin)  et  qui  est 
assez  généralement  employé  en  Allemagne  et  en 
Amérique  (fig.  24),  se  compose  d'une  planchette 
rectangulaire  placée  horizontalement  sur  une  table, 
et  sur  les  bords  de  laquelle  sont  situés,  à  intervalles 
égaux,  des  plaques  de  cuivre  correspondant  à  un 
certain  nombre  d'éléments. 

Un  curseur  métallique,  placé  sur  la  partie  mé- 
diane est  mobile  entre  les  deux  rangées  de  plaques 
en  cuivre,  et  se  met  en  contact  avec  elles. 

Si  le  curseur  est  à  0,  le  courant  ne  passe  pas  ; 
s'il  est  en  contact  avec  les  plaques  portant  le  nu- 
méro 2,  il  donne  passage  au  courant  de  4  éléments, 
2  positifs  et  2  négatifs.  Enfin,  le  courant  augmente 
à  mesure  que  le  curseur  s'éloigne  du  point  0, 

Interrupteur.  —  Au  collecteur  on  ajoute  quel- 
quetbis  un  appareil  destiné  à  interrompre  le  cou- 
rant et  à  le  renverser,  c'est-à-dire  à  transformer 
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galif  en  ■  positif.  Son  application  llicrapculique  est 
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lorl  restreinte  et,  on  ne  l'emploie  que  dans  les 
cas  où  l'on  veut  obtenir  des  secousses. 

Appareils  portatifs  à  courants  continus. 

AppAUEiL  PORTATIF  DE  Gaiffe.  —  En  apportant  de 
légères  modifications  à  ses  éléments  au  chlorure 
d'argent,  M.  Gaitre  a  pu  en  réunir  un  assez  grand 
nombre  sous  un  volume  relativement  assez  petit,  de 
façon  à  constituer  un  appareil  très  portatif  (fig.  25). 

Chaque  série  se  compose  d'une  boîte  quadrangu- 
laire  renfermant  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de 
casiers  contenant  chacun  six  couples  F,  F,  F,  F,  F,  F. 
Chaque  série  de  couples  est  surmontée  de  colon- 
nettes  métalliques  H,  H,  H,  H,  H,  H,  communiquant 
par  l'intermédiaire  de  ressorts  avec  un  collecteur 
qui  recouvre  la  boîte. 

B,  B'  sont  les  pièces  qui  livrent  le  courant  et  sur 
lesquelles  s'attachent  les  réophores,  M,  M',  deux 
manettes  qui  font  communiquer  B,  B',  avec  la  série 
des  couples  que  l'on  veut  employer.  N  est  une  lettre 
gravée  sur  le  manipulateur,  qui  indique  le  sens  du 
courant  ;  la  manette  la  plus  rapprochée  de  N  ainsi 
que  le  réophore  qui  lui  correspond  sont  négatifs. 
G,  galvanomètre  qui  indique  le  passage  du  courant 
par  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée.  I,  interrup- 
teur qui  donne  les  chocs  voltaïques  par  interrup- 
tion sous  la  pression  du  doigt. 

Enfin,  M.  Gaiffe  a  pu  réunir  sous  un  volume  en- 
core plus  petit  24  couples  au  chlorure  d'argent 
contenus  dans  une  petite  boîte  rectangulaire  de  la 
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dimension  d'un  volume  in-8.  (fig.  26).  T,  tablelle 
sous  laquelle  sont  fixés  les  couples  ;  P,  N,  pôles 
positif  et  négatif.  Ces  couples  s'usent  cependant 
pendant  le  repos,  et  au  bout  de  4  nu  n  nmis.  le? 


Fis.  20. 


éléments  sont  détruits,  alors  même  qu'on  ne  se 
serait  pas  servi  de  la  pile.  Cet  appareil  trouve  sur- 
tout son  emploi  dans  les  applications  d'assez  lon- 
gue durée. 

Batterie  portative  ad  sesqcioxyde  de  fer.  — 
Cette  batterie,  construite  par  M.  Gaiffe,  ne  diffère 
de  celle  au  chlorure  d'argent  que  par  la  nature  des 
couples  qui  la  composent. 

Elle  possède  comme  elle  un  galvanomètre  d'm- 
tensité  et  un.  collecteur  double. 

Elle  est  seulement  un  peu  moins  portative  et 
demande  plus  de  soin  dans  le  transport,  attendu 
qu'elle  contient  du  liquide:  en  revanche,  elle  est 
beaucoup  plus  économique. 
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Elle  est  composée  de  12  à  60  couples. 

Appareil  ad  bisulfate  de  mercure,  de  Morin.  — 
Dans  cette  pile  (fîg.  28),  deux  métaux,  zinc  et  char- 
bon, sont  suspendus  par  séries  à  une  planche  for- 
mant le  couvercle  d'une  boîle.  Au  fond  de  cette 


■     Fig.  28. 

boîte  et  au-dessous  de  chaque  couple  sont  disposés 
des  vases  renfermant  une  solution  de  bisulfate  de 
mercure.  On  fait  marcher  l'appareil  au  moyen 
d'une  manivelle  qui  soulève  les  vases  et  mel^  le 
liquide  en  rapport  avec  les  couples.  Lorsque  l'on 
ne  veut  plus  se  servir  de  l'appareil,  la  même  mani- 
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velle  permet  de  replacer  les  vases  au  fond  de  la 
boite,  et  les  couples,  se  trouvant  ainsi  suspendus, 
ne  sont  plus  en  contact  avec  le  liquide  excitateur, 
et  peuvent  rester  ainsi  indéfiniment  sans  éprouver 
aucune  altération.  C'est  un  appareil  de  ce  genre 
que  M,  RuhmkorfF  a  construit  pour  Duchenne  (de 
Boulogne).  Mais  ces  appareils  ne  doivent  pas  ôtre 
employés  pour  les  courants  continus,  car  la  pile 
au  bisulfate  et  niôme  au  protosulfate  de  mercure  a 
trop  d'action  chimique. 

Les  appareils  des  constructeurs  allemands  sont 
construits  sur  ce  modèle  et  ils  ont  par  conséquent 
les  mûmes  défauts. 

ApPARElts  AVEC  LA  PILE  AU  SULFATE   DE  CUIVRE. 

Appareil  a  papier  de  Trouvé  (fig.  29).  — Ces 
appareil  est  formé  de  40  éléments  au  sulfate  de 
cuivre,  réunis  dans  une  boîte  carrée  portative. 

Chaque  élément  est  constitué  de  la  manière 
suivante  : 

Entre  deux  disques  (fig.  29  zc  et  z'c'),  l'un  de 
cuivre,  l'autre  de  zinc,  sont  empilées  des  rondelles 
de  papier  buvard.  La  moitié  inférieure  de  ces  ron- 
delles est  préalablement  saturée  de  sulfate  de  cui- 
vre, l'autre  moitié  de  sulfate  de  zinc. 

Pour  remplacer  le  sulfate  de  cuivre  de  cette  bat- 
terie, on  la  sort  de  sa  boîte  pour  la  dessécher,  et 
ensuite  on  la  plonge  à  moitié  dans  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre  très  concentrée  à  chaud,  que  l'on 
fait  dans  une  cuvette  spéciale  en  cuivre  livrée  avec 
l'appareil. 
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11  est  regrettable  que  cet  appareil,  qui  est  très 
léger  et  très  élégant,  s'épuise  si  rapidement, 
et  qu'une  fois  épuisé,  il  soit  fastidieux  à  être  re- 
chargé. Ce  n'est  pas  que  le  mode  opératoire  soit 


Fig.  29. 


compliqué,  mais  la  pile  ne  reprend  que  pour  un 
temps  très  court  son  activité  première.  Le  fabri- 
cant peut,  il  est  vrai,  obtenir  un  fonctionnement 
meilleur,  mais  nous  avons  entendu  plusieurs  mé- 
decins de  province  se  plaindre  de  l'inconstance  et 
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des  inconvénients  de  cet  appareil.  Il  a,  évidemment, 
les  inconvénients  de  ses  avantages. 

M.  Trouvé  fournit  également  un  appareil  à  cou- 
rant continu,  moins  portatif,  mais  qui  est  vraiment 
très  bon  marché  et  qui  consiste  en  petits  éléments 


Fig.  30. 


Callaud,  renfermés  dans  une  boîte  en  bois  blanc 
(fig.  30). 

M.  Chardin,  successeur  de  M.  Morin,  a  égale- 
ment construit  un  appareil  à  courant  continu,  avec 
une  pile  au  sulfate  de  cuivre.  C'est  cet  appareil  qui 
est  actuellement  employé  dans  les  hôpitaux  ;  il  peut 
ibnctionnertrès  longtemps  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'en  avoir  un  soin  quelconque  (fig.  31). 

.3. 
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Le  maximum  des  éléments  est  de  20,  et  si  l'on 
veut  employer  une  force  plus  considérable  on  su- 
perpose une  boîle  l'une  sur  l'autre,  et  on  élabUt  la 


communication  de  l'une  à  Vautre  au  moyen  d  un 
fil  conducteur  allant  du  pôle  positif  de  l'une  au  pôle 
négatif  de  l'autre  ou  inversement. 
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Ai'PAUEU,  Oniuus.  —  Cet  appareil  est  composé 
d'un  certain  nombre  des  éléments  décrits  précé- 
demment (fîg.  19). 

Les  éléments  sont  disposés  dans  une  boîte  (fig.  32) 
de  manière  à  pouvoir  augmenter  ou  diminuer  le 
courant  par  trois  éléments  ;  lorsqu'on  veut  se  servir 
de  l'appareil,  on  place  un  des  fils,  le  fil  rouge  par 
exemple,  au  point  marqué-}-  (positif),  et  l'autre  fil 
est  placé  successivement  dans  les  trous  3,  6,  . 9,  12... 
42,  selon  que  l'on  veut  avoir  un  courant  de  3,(i,  9, 
■12...  42  éléments.  Ce  dernier  fil  représente  toujours 
le  pôle  iiégatif. 

Il  est  bon,  lorsque  la  pile  a  été  chargée  pour  la 
première  fois,  et  si  on  veut  s'en  servir  dans  la 
même  journée,  de  fermer  le  courant  pendant  une 
heure,  en  faisant  communiquer  par  un  même  fil  la 
première  pile  (positive)  avec  la  dernière  (négative). 
Celle  communication  est  utile  si  l'on  ne  se  sert  de 
l'appareil  que  le  lendemain. 

Lorsqu'il  s'est  amassé  une  trop  grande  quantité  de 
cristaux  blancs  (sulfate  de  zinc)  sur  les  éléments,  il 
est  nécessaire  de  les  laver  après  avoir  enlevé  les 
tubes  intérieurs  ;  et  pour  cela,  après  avoir  dévissé 
les  deux  petites  traverses  du  milieu,  on  enlève  soit 
isolément,  soit  en  bloc,  les  vases,  et  on  les  plonge 
complètement  dans  de  l'eau  ordinaire.  Après  quel- 
que temps  d'immersion  dans  l'eau,  les  zincs  se  dé- 
tachent mieux  des  petits  locaux  et  on  lave  le  tout 
à  grande  eau,  puis  on  replace  les  zincs  ou  les  cui- 
vres selon  leurs  dispositions  premières,  qu'il  est 
facile  de  retrouver  d'après  les  coudes  des  éléments 
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Fig.  32. 


—  Appareil  portatif  à  courants  continus. 
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qui  communiquent  avec  les  différentes  viroles. 

Cet  appareil  présente  les  avantages  suivants: 

Comme  toutes  les  piles  au  sulfate  de  cuivre,  elle  a 
une  grande  constance  et  une  faible  action  chimi- 
que, condition  indispensable  pour  l'usage  médical. 

Mais  elle  offre  sur  toutes  les  autres  piles  au  sul- 
fate de  cuivre  l'avantage  important  d'avoir  avec  une 
tension  égale,  l'action  chimique  la  plus  faible,  car 
la  solution  de  sulfate  de  cuivre  ne  pénètre  que  peu 
à  peu  à  travers  la  bourre,  dans  le  vase  où  se  trouvent 
le  zinc  et  le  cuivre.  D'après  des  expériences  faites 
au  laboratoire  du  Ministère  des  télégraphes,  ces 
piles,  tout  en  ayant  la  même  tension  que  celles 
de  Daniell,  ont  au  bout  de  fort  peu  de  jours  une 
action  chimique  presque  deux  fois  moins  forte.  C'est 
là  un  avantage  sérieux  pour  un  grand  nombre  de  cas , 
comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

L'appareil  est  facilement  transportable  grâce  à 
son  volume,  et  de  plus,  malgré  le  transport  et  les 
cahots,  le  liquide  excitateur  ne  vient  jamais  se 
mêler  avec  le  liquide  extérieur  qui  entoure  le  zinc; 
l'intensité  du  courant  ne  peut  donc  être  modifiée, 
et  les  conditions  des  diverses  parties  de  la  pile 
restent  toujours  les  mômes.  C'est  la  seule  pile  à 
eau  qui  soit  transportable  dans  des  conditions  aussi 
avantageuses. 

La  pile  est  facile  à  entretenir,  à  réparer,  à  net- 
toyer; enfin,  elle  s'use  très  lentement,  et  offre  de 
plus  l'avantage  de  pouvoir  rester  sans  la  moindre 
altération  dès  qu'on  ne  s'en  sert  pas  pendant  quelque 
temps;  pour  cela,  il  suffit  d'enlever  les  petits  tubes 
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intérieurs  qui  conliennent  les  cristaux  de  sulfate 
de  cuivre,  aussitôt  les  éléments  cessent  de  fonc- 
tionner et  cela  pour  deux  raisons:  premièrement, 
parce  que  la  source  du  liquide  excitateur  est  abolie  ; 
en  second  lieu,  parce  que  le  liquide  vient  à  baisser 
de  niveau  et  que  les  zincs  se  trouvent  alors  hors  du 
contact  de  l'eau. 

On  peut  ainsi  laisser  l'appareil  sans  la  moindre 
usure  pendant  tout  le  temps  qu'on  n'en  a  pas  besoin, 
et  dès  qu'on  veut  s'en  servir,  il  suffit  de  remettre 
les  tubes  dans  l'intérieur  des  divers  vases. 

Dans  le  couvercle  de  la  boîte  (fig.  32),  on  met  les 
tampons,  et,  si  l'on  veut,  on  peut  encore  ajouter 
un  galvanomètre  horizontal.  L'entretien  de  cet 
appareil  est  des  plus  faciles  ;  voilà  plus  de  sept 
ans  que  nous  nous  en  servons  comme  pile  porta- 
tive et  comme  appareil  de  cabinet.  La  pile  de  ca- 
binet, d'un  modèle  plus  grand,  remplace  avec  avan- 
tage la  pile  de  Siemens  et  Halske  (pile  Remak); 
elle  lui  est  supérieure,  comme  commodité  et 
comme  faiblesse  d'action  chimique.  Ces  appareils 
sont  fabriqués  par  MM.  Brewer,  à  Paris,  et  se  trou- 
vent également  chez  M.  Collin  (Maison  Char- 
rière). 


DU  CHOIX  ET  DE  L'EMPLOI  DES  APPAREILS 

A  COURANTS  CONTINUS 


Si  Diicliennc  {de  Boulogne)  ;i  soute- 
nu pendant  longtemps  que  les 
courants  continus  avaient  des 
inconvénients,  c'est  parce  que 
dans  SCS  premières  expériences 
il  s'est  servi  de  la  pile  de  Bun- 
sen, c'est-à-dire  d'une  pile  à  ac- 
tion chimique  très  intense. 

Le  nombre  des  appareils  à  courants  continus  est 
très  considérable  comme  on  vient  de  le  voir,  et 
nous  n'avons  môme  mentionné  que  les  principaux 
d'entre  eux.  Mais  au  point  de  vue  thérapeutique,  il 
n'y  a  qu'un  point  important  à  considérer  dans  tous 
ces  appareils,  c'est  la  nature  de  la  source  électrique, 
c'est-à-dire  la  pile  qui  est  employée.  C'est  en  cela 
que  consiste  la  vraie  différence,  et  tout  le  reste  n'est 
qu'une  question  de  facilité  de  maniement,  ou  de 
commodités  d'application  et  de  transport. 

Dans  les  cas  ordinaires,  lorsqu'il  ne  s'agit  que 
d'exciter  des  organes  périphériques,  et  surtout  chez 
des  personnes  robustes,  toute  pile  peut  le  plus  sou- 
vent être  employée  avec  avantage.  Mais,  dans  les 
lésions  centrales,  et  dans  les  traitements  plus  dé- 
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licats  où  l'intensité  et,  pour  ainsi  dire,  la  dose  du 
courant  électrique  sont  d'une  importance  capitale, 
dans  les  affections  où  l'on  veut  agir  sur  la  nutrition 
intime  de  tissus  d'autant  plus  susceptibles  qu'ils  se 
trouvent  dans  des  conditions  pathologiques  ;  dans 
les  cas,  en  un  mot,  où  il  faut  éviter  une  excitation 
anormale,  et  qui  sont  le  vrai  domaine  thérapeu- 
tique des  courants  continus,  il  est  absolument  né- 
cessaire d'avoir  comme  source  électrique  une  pile 
qui  offre  les  conditions  suivantes  : 

l"  Une  action  chimique  très  faible. 

2°  Une  grande  constance. 

Nous  avons  déjà  indiqué  l'importance  de  la  con- 
stance pour  les  piles  médicales  ;  quant  aux  incon- 
vénients d'une  action  chimique  trop  considérable, 
ils  sont  nombreux. 

La  sensation  de  brûlure  et  la  désorganisation  de 
la  peau  ont  lieu  très  rapidement  avec  une  pile  dont 
l'action  chimique  est  forte. 

De  plus,  les  courants  continus  fournis  par  ces 
piles  sont  toujours  plus  ou  moins  irritants,  et  dé- 
terminent une  excitation  générale.  Nous  n'avons 
jamais  observé  ni  effet  calmant  ni  effet  sédatif  dans 
ces  conditions,  et  cependant  malgré  l'opinion  géné- 
ralement reçue  qui  attribue  à  tout  courant  élec- 
trique une  action  irritante,  l'électricité  sous  forme 
de  courants  continus  a  souvent  une  action  calmante 
des  plus  puissantes.  Nous  insistons  d'autant  plus 
sur  ce  point,  que  l'histoire  même  des  applications 
médicales  de  la  pile  nous  enseigne  combien  il  est 
utile  de  tenir  compte  de  )a  nature  des  éléments 
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dont  on  se  sert  pour  les  appareils  médicaux.  Si  les 
courants  de  la  pile  ont  été  délaissés  au.  commen- 
cement de  ce  siècle,  c'est  justement  parce  que  les 
piles  employées  étaient  incoiistantesetd'une  grande 
force  électrolytique  ;  si  Duchenne  (de  Boulogne)  a 
soutenu  si  longtemps  l'inutilité,  le  danger  et  les 
effets  si  douloureux  des  courants  continus,  c'est 
justement  parce  que,  dans  les  expériences  qu'il  avait 
faites  sur  le  galvanisme,  il  s'était  servi  de  piles  de 
Bunsen;  c'est  cette  première  opinion  de  Duchenne 
qui  a  toujours  influé  sur  ses  recherches  ultérieures, 
et  dans  la  dernière  édition  de  son  ouvrage  «  De 
l'Électrisalion  localisée»,  on  retrouve  encore  à  cha- 
que instant  celte  idée  absolument  erronée  que  les 
courants  continus  ont  le  grave  inconvénient  de  pro- 
duire des  brûlures  et  des  vésications.  Nous  croyons 
ce  fait  tellement  important  et  si  typique  que  nous  l'a- 
vons placé  en  tête  de  ce  chapitre  comme  épigraphe. 
Il  doit  rester  gravé  dans  la  mémoire  detous  les  mé- 
decins qui  veulent  se  servir  de  courants  continus. 

Le  choix  de  la  pile  est  donc  loin  d'être  indifférent, 
et,  quant  à  nous,  nous  avouons  employer  à  contre- 
cœur toute  autre  pile  que  celle  au  sulfate  de  cuivre, 
et  encore  faut-il  que  son  action  chimique  soit  réduite 
au  minimum  ;  nous  l'avons  déjà  dit,  elle  est  le  type 
de  la  pile  médicale,  et  toutes  les  autres  considéra- 
tions de  maniement,  de  transport,  etc.,  nous  pa- 
raissent insignifiantes  à  côté  des  avantages  du  cou- 
rant électrique  qu'elle  fournit. 

Récemment  M.  le  D''  Stein  (de  Francfort)  nous  a 
présenté  un  appareil  portatif  très  commode  et  très 
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portatif,  mais  trop  puissant;  avec  o  ou  G  de  ses  élé- 
ments il  obtient  les  mômes  sensations  qu'avec  20  élé- 
ments Daniell;  et  c'est  pour  cela,  comme  nous  le 
lui  avons  dit,  que  nous  n'osons  conseiller  son  ap- 
pareil pour  d'autres  usages  que  des  usages  électro- 
lyliques.  Lui-même,  d'ailleurs,  nous  a  avoué  qu'il 
obtenait  de  meilleurs  effets  thérapeutiques  avec  sa 
pile  non  po7^tative. 

11  ne  faut  pas  non  plus  se  servir  d'appareils  pou- 
vant être  employés  à  différents  usages.  C'est  absolu- 
ment comme  si  un  chirurgien  voulait  avoir  un  ins- 
trument qui  serve  en  même  temps  de  bistouri , 
d'écraseur,  de  ciseaux,  etc. 

Quelles  que  soient  les  lois  physiques  qu'on  peut 
invoquer  et  les  moyens  qui  permettent  de  régler 
l'intensité  d'un  courant,  nous  croyons  qu'au  point 
de  vue  pratique,  il  est  important  d'avoir  un  appareil 
spécial  pour  chaque  usage  spécial.  Pour  les  usages 
médicaux  proprement  dits,  il  faut  avant  tout  une 
pile  constante  et  à  action  chimique  faible,  et  il  est 
toujours  illogique  et  imprudent  de  se  servir  de 
n'importe  quelle  pile  en  graduant  et  en  dosant  le 
courant  par  des  appareils  spéciaux,  tels  que  le 
rhéostat,  ou  le  rhéostat-voltamètre. 


Graduation  des  courants  continus. 

Duchenne  a  proposé  de  faire  toujours  pass( 
courant  à  travers  un  appareil  dit  rhéoslat-vi 
mètre,  qui  consiste  dans  l'adjonclion  d'un  y 
mètre  au  rhéostat  liquide  ordinaire. 
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Cet  instrument  permettrait,  d'après  lui,  de  régler 
l'intensité  du  courant,  «  et  d'utiliser  les  piles  plus 
ou  moins  constantes,  plus  ou  moins  volumineuses 
en  régularisant  leur  courant.  »  Avec  soixante  élé- 
ments quelconques,  par  exemple,  on  fait  passer  tout 
le  courant  à  travers  l'eau  du  rhéostat-voltamètre, 
et  l'on  mesure  la  quantité  d'eau  décomposée  en 
une  minute  ;  on  peut  alors  augmenter  ou  diminuer 
rinlensité  du  courant  en  rapprochant  ou  en  éloi- 
gnant les  tiges  métalliques  qui  plongent  dans  l'eau. 

Sans  parler  de  ce  que  cette  opération  a  de  fasti- 
dieux, nous  ne  comprenons  pas  l'avantage  de  cette 
graduation,  quand,  avec  une  pile  constante,  on  peut 
graduer  l'intensité  du  courant  beaucoup  plus  direc- 
tement, en  ne  prenant  que  le  nombre  d'éléments 
voulus  et  dont  on  connaît  d'avance  l'intensité. 

Pourquoi  prendre  toute  espèce  de  piles  et  essayer, 
par  une  série  de  combinaisons,  de  les  rendre  ana- 
logues à  d'autres  plus  simples  et  plus  commodes? 

Pourquoi  chercher  des  méthodes  compliquées 
alors  qu'il  est  plus  pratique  de  choisir  avant  tout 
une  pile  constante,  sans  trop  d'action  chimique, 
ayant  une  tension  suffisante,  et  que  l'on  peut  faire 
varier  à  volonté,  et  sans  danger  aucun,  en  augmen- 
tant le  nombre  des  éléments? 

Les  faits  sur  lesquels  s'appuie  Duchenne  plaident 
au  contraire  en  faveur  de  notre  opinion.  Ils  sont  trop 
importants  en  pratique  pour  ne  pas  y  insister  ;  leur 
discussion  nous  permettra  en  môme  temps  de 
mieux  faire  comprendre  le  mode  opératoire  dans 
l'électrisation  de  la  région  cervicale. 
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a  Une  malade  (veuve  de  médecin),  ditDuchcnne, 
atteinte  depuis  deux  ans  d'une  hémiplégie  du  côté 
crauche,  consécutivement  à  une  hémorrhagie  céré- 
brale, m'a  été  adressée  par  M.  le  docteur  Gretscher, 
pour 'être  traitée  par  le  courant  continu.  Le  mem- 
bre inférieur  gauche  avait  alors  recouvré  une  grande 
partie  de  sa  motiUlé  ,  mais  le  membre  supérieur 
présentait  les  troubles  musculaires  symptomatiques 
d'une  sclérose  secondaire  fasciculée  du  cordon 
antéro-latéral  du  côté  gauche.  Je  fis  passer  pendant 
cinq  minutes  un  courant  descendant  dans  la  direc- 
tion de  la  moelle,  et  pendant  les  cinq  autres  mmu- 
tes  le  pôle  positif  restant  appliqué  dans  la  région 
cervicale,  je  promenai  le  second  rhéophore  sur  les 
nerfs  propres  de  certains  muscles   moteurs  du 
membre  supérieur,  selon  la  méthode  appelée  par 
Remak:  galvanisation  par  courant  labile.  Cette 
application  fut  faite  avec  toutes  les  précautions 
possibles,  afin  d'éviter  les  vertiges  et  les  accidents 
qui  pouvaient  en  être  la  conséquence.  Le  courant 
galvanique  était  fourni  par  vingt  et  un  éléments  de 
mon  appareil  Ruhmkorff-Duchenne  au  plus  faible 
de^ré  d'immersion,  et  son  action  électrolytique 
avait  été  graduée  et  mesurée  à  l'aide  de  mon  rhé- 
ostat-voltamètre. Lorsque  je  dépassais  la  dose  ainsi 
mesurée,  des  vertiges  apparaissaient.  Les  choses 
étant  réglées,  les  courants  furent  appliques  par 
mon  aide,  pendant  quelques  séances,  sans  acci- 
dent ;  la  malade  assurait  qu'elle  éprouvait  deja  une 
améUoration  notable  ;  elle  avait  moins  de  raideur 
dans  les  mouvements  d'extension  des  doigls  et 
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dans  l'élévation  du  bras  sur  l'épaule.  Mais  un  jour, 
■par  wi  défaut  d'attention  de  l'opérateur,  la  tige  du 
rhéostat  liquide  &  étant  trouvée  plus  enfoncée  que  de 
coutume,  la  puissance  du  courant  fut  doublée,  et, 
à  l'instant,  la  malade  éprouva  un  fort  vertige,  avec 
embarras  de  la  parole,  engourdissement  et  pesan- 
teur des  membres  supérieur  et  inférieur  gauches, 
avec  fourmillements  et  picotements  dans  les  doigts; 
elle  fut  même  sur  le  point  de  s'évanouir  ;  sa  face 
était  devenue  rouge,  en  un  mot,  elle  éprouvait  tous 
les  symptômes  d'une  nouvelle  congestion  cérébrale. 
Ces  accidents  persistèrent  quelque  temps,  bien  que  le 
passage  du  courant  eût  été  immédiatement  arrêté. 

<c  Cet  accident  que  j'avais  observé  plusieurs  fois 
avant  l'emploi  du  voltamètre,  chez  des  individus 
soumis  avec  les  plus  grandes  pi^écautions  aux 
courants  appliqués  dans  la  région  cervicale,  prouve 
que.  sous  l'influence  du  courant,  il  s'est  produit 
dans  ces  circonstances  une  congestion  (dont  je 
ne  veux  pas  exposer  ici  le  mécanisme),  probable- 
ment sous  l'influence  de  l'excitation  des  vaso-mo- 
teurs de  cette  région.  » 

«  Je  rapporterai  encore  un  autre  exemple  de 
svncope  avec  pâleur  de  la  face.  Un  ataxique,  à  qui 
j'appliquais  le  courant  continu  descendant  prove- 
nant de  quatorze  éléments  de  ma  grande  pile 
Trouvé- Callaud,  mais  dont  je  n'avais  pas  réglé  l'ac- 
tion électrolytique  à  l'aide  du  rhéostat-voltamètre, 
tomba  immédiatement  en  syncope  avec  une  pâleur 
extrême  de  la  face.  11  fut  quelques  minutes  à  en 
revenir,  et  il  me  dit  alors  que  sa  syncope  avait  été 
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précédée  d'un  vertige.  J'ai  pu  cependant  soumettre 
ce  malade  à  de  nouveaux  courants  continué  appli- 
qués dans  la  môme  région,  sans  accident,  mais 
après  avoir  réglé  progressivement,  à  l'aide  du 
rhéostat-voltamètre,  le  degré  de  son  intensité.  S'il 
m'arrivait  de  dépasser  un  peu  cette  dose,  en  enfon- 
çant la  tige  du  rhéostat  liquide,  les  vertiges  appa- 
raissaient avec  décoloration  à  la  face. 

«A  ces  faits  je  pourrais  joindre  un  cas  de  galva- 
nisation de  la  corde  du  tympan,  qui  produisit,  outre 
une  salivation  très  abondante  et  un  goût  métal- 
lique très  prononcé,  un  vertige  suivi  de  syncope.  » 

Enfin,  comme  preuve  de  l'excellence  du  rhéo- 
stat-voltamètre, Duchenne  cite  un  cas  de  tropho- 
névrose  de  la  face,  où,  avec  un  courant  de  soixante 
éléments  traversant  le  rhéostat-voltamètre,  il  a  pu 
en  diminuer  et  en  mesurer  l'intensité  avec  assez 
de  précision  et  de  sûreté  pour  faire  passer  le  cou- 
rant dans  la  face  du  côté  malade  pendant  trente 
séances,  durant  chacune  dix  minutes,  et  cela  sans 
produire  de  vertiges.  «  Pendant  l'application  du 
courant  continu,  la  face  ï^ougissait,  la  circulation 
vaso-motrice  y  était  évidemment  activée.  (Je  ne 
puis  me  prononcer  encore  sur  les  résultats  obtenus 
dans  ce  cas.)  Plusieurs  fois  il  m'est  arrivé,  chez 
cette  malade,  d'augmenter  un  peu,  à  l'aide  de  mon 
graduateur  liquide,  le  dégagement  de  gaz  produit 
par  la  décomposition  de  l'eau,  et  immédiatement 
la  lace  pâlissait,  et  l'apparition  des  vertiges  me 
forçait  de  suspendre  la  séance.  » 

«  En  résumé,  les  faits  et  les  considérations  que  je 
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viens  d'evposer  démontrent  l'utilité  delà  graduation 
et  du  dosage  du  courant  continu  par  le  rhéostat- 
voltamètre  dans  la  région  cervicale  et  à  la  face.  » 

Comme  nous  le  disions,  les  faits  invoqués  par 
Duchenne  indiquent  précisément  les  inconvénients 
du  rhéostat,  car  il  eût  été  plus  facile  de  régler  l'in- 
tensité du  courant  en  se  servant  du  collecteur, 
et  en  n'employant  qu'un  courant  faible  ou  moyen, 
et  en  sachant  d'une  façon  précise  le  nombre  d'élé- 
ments qu'on  employait;  on  aurait  ainsi  évité  l'ac- 
cident qui  s'est  produit  forcément,  parce  que,  «  par 
un  défaut  d'attention,  la  tige  du  rhéostat  liquide 
s'était  trouvé  plus  enfoncée  que  de  coutume  ».  C'est 
là  un  inconvénient  assez  fréquent  avec  le  rhéostat 
à  eau,  sans  compter  que  l'eau  elle-même,  à  cause 
des  sels  qui  s'y  forment  par  l'oxydation  des  tiges, 
n'a  pas  toujours  la  même  conductibihté. 

Il  est  donc  toujours  plus  simple  et  plus  avanta- 
geux de  modifier  l'intensité  du  courant  en  dimi- 
nuant ou  en  augmentant  le  nombre  des  éléments, 
au  lieu  d'en  faire  varier  l'intensité  au  moyen  d'un 
rhéostat  quelconque.  C'est  à  peine  si,  pour  l'élec- 
trisation  de  l'oreille,  il  peut  être  utile  quelquefois 
d'employer  ce  mode  de  graduation. 

Les  faits  précédents  sont  trop  instructifs  pour 
que  nous  n'en  profitions  pas  pour  montrer  les 
inconvénients  que  peut  présenter  l'électrisation  des 
centres  nerveux  et  surtout  de  la  tête,  lorsqu'on  n'y 
met  pas  toute  la  prudence  nécessaire.  Les  vertiges 
et  les  symptômes  de  la  congestion  cérébrale  sont 
toujours  à  redouter  lorsque  les  rhéophores  sont 
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placés  près  de  la  tôle,  et  surtout  près  du  ganglion 
cervical,  et  que  le  courant  a  une  forte  intensité  : 
c'est  un  principe  des  plus  importants  en  électrothé- 
rapie, de  ne  jamais  employer,  surtout  au  début, 
plus  de  8  à  10  éléments  ^  lorsqu'on  porte  le  cou- 
rant à  la  région  cervicale,  et,  d'un  autre  côté,  il  faut 
encore  bien  se  rappeler  que  c'est  surtout  au  mo- 
ment de  l'interruption  du  courant,  que  ces  symp- 
tômes apparaissent.  Aussi,  il  ne  faut  jamais  enle- 
ver brusquementles  rhéophores,  car  cette  cessation 
brusque  entraîne  bien  plus  facilement  des  vertiges; 
il  faut  toujours  glisser  lentement  le  tampon  sur  la 
peau,  avant  de  l'enlever  ;  de  celte  façon,  le  rhéo- 
phore  arrive  sans  interruption  du  courant,  en  con- 
tactavec  des  parties  de  l'épiderme  qui,  étant  moins 
mouillées,  sont  moins  bonnes  conductrices  de  l'é- 
lectricité, et  l'on  diminue  ainsi  l'intensité  du  cou- 
rant, dans  une  proportion  assez  considérable,  pour 
qu'il  n'y  ait  aucune  sensation  de  l'interruption.  11 
peut  arriver  que  pendant  l'électrisation  du  ganglion 
cervical,  le  malade  accuse  du  vertige,  ou  une  sen- 
sation insolite  ;  c'est  surtout  dans  ces  cas,  qu'il 
faut  se  garder  de  retirer  brusquementles  tampons, 
comme  on  est  naturellement  tenté  de  le  faire  ;  en 
effet,  l'interruption  brusque  viendrait  alors  ajouter 
son  action  à  celle  qui  a  déjà  de  la  tendance  à  se  pro- 
duire, et  l'on  occasionnerait  sûrement  le  vertige  et  la 

1.  Lorsque  nous  ne  précisons  pas  les  éléments,  nous  entendons 
toujours  p:irlcr  des  piles  dont  nous  nous  servons,  c'est-à-dire  de  la 
pile  :iu  sullatc  do  cuivre  telle  que  nous  l'avons  modifiée.  (Voir  p. 
47  et  suiv.) 
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syncope.  11  vaut  donc  mieux  ne  pas  s'effrayer  et  ne 
retirerle  tampon  que  lentementcomme  nous  venons 
de  l'indiquer.  Souvent  même,  si  l'interruption  brus- 
que du  courant  a  eu  lieu  par  hasard  et  a  déterminé 
du  vertige,  on  peut  instantanément  faire  disparaître 
celui-ci  en  réélectrisant  le  mûme  ganglion,  très 
modérément  et  avec  les  précautions  voulues. 

En  prenant  ces  précautions,  nous  pouvons  affir- 
mer qu'il  n'y  a  absolument  aucun  danger  à  porter 
les  courants  continus  du  côté  de  la  tôte.  Nous  n'a- 
vons, quant  à  nous,  jamais  observé  le  plus  petit 
accident,  ni  chez  des  malades  sujets  aux  conges- 
tions cérébrales,  ni  chez  des  hémiplégiques,  etc., 
mais  nous  avons  constamment  pour  règle  opéra- 
toire :  qu'il  faut  toujours  commencer  par  un  courant 
faible,  qu'il  faut  éviter  les  interruptions,  et  ne  jamais 
céder  aux  malades  qui  demandent  à  éprouver  des 
sensations  plus  accentuées.  Avec  ces  principes,  on 
peut  hardiment  porter  les  courants  électriques  con- 
tinus sur  le  ganglion  cervical,  ou  à  travers  la  tête, 
même  chez  un  malade  atteint  depuis  un  oii  deux 
jours  seulement  d'hémorrhagie  cérébrale.  Mais, 
encore  une  fois,  il  ne  faut  pas  vouloir  forcer  les 
choses,  et  sacrifier  au  préjugé  qui  veut  que  l'ac- 
tion de  l'électricité  soit  d'autant  plus  efficace,  que 
les  sensations  sont  plus  énergiques  et  plus  vive.- 
ment  senties  par  le  malade.  On  ne  se  repentira  jamais 
d'avoir  agi  avec  un  courant  à  action  chimique  faible  et 
de  durée  courte,  tandis  qu'onpourra  souvent  regretter 
d'avoir  agi  avec  un  courant  de  grande  intensité,  ou  avec 
un  courant  de  moindre  intensité  mais  de  longue  durée. 

ÉLUCTUOTHÉIIAI'IE.  4 


DES  COURANTS  INDUITS 


Faraday  découvrit,  en  1832,  qu'un  fil  parcouru 
par  un  courant  électrique  et  approché  brusquement 
d'un  autre  fil  à  l'état  naturel,  développe  dans  ce 
dernier  un  courant  instantané  d'électricité  (fig.  33) 


Si  le  fil  parcouru  par  le  courant,  au  lieu  de  s' 
procher  du  fil  naturel,  s'en  éloigne,  le  résultat 
le  même-,  mais  si  les  fils  restent  immobiles  a  ( 
l'un  de  l'autre,  rien  ne  se  produit. 
Si  au  lieu  d'un  fil  parcouru  par  le  courant. 
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approche  ou  l'on  éloigne  d'un  fil  naturel  un  mor- 
ceau de  fer  aimanté,  on  produit  les  mômes  effets  : 
A.  Ua  aimant  approché  d'un  circuit  fermé  fait 
naître,  dans  celui-ci,  un  courant  de  sens  contraire 
à  celui  de  l'aimant  considéré  comme  '  solénoïde 
(fig.  34). 


Fig.  34. 


B.  Un  courant  éloigné  d'un  circuit  fermé  voisin 
fait  naître,  dans  celui-ci,  un  courant  de  même  sens 
que  celui  de  l'aimant  considéré  comme  solénoïde. 

Tous  ces  courants  instantanés  sont  appelés  cou- 
rants d'induction. 

L'action  inductrice  atteint  son  maximum  quand 
les  deux  fils  sont  parallèles  (fig.  33).  Les  effets  sont 
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les  mômes  quand  au  lieu  de  tendre  les  fils  en  ligne 
droite,  on  les  dispose  à  côté  l'un  de  l'autre  en  zig- 
zags parallèles  (fig.  33). 


Fig.  35. 


Au  lieu  d'approcher  ou  d'éloigner  les  fils  l'un  de 
l'autre,  on  peut  simplement  lancer  ou  retenir  brus- 
quement le  courant  électrique,  et  dans  ce  cas  le  fil 
naturel  est  encore  traversé  par  un  courant  instan- 
tané d'électricité. 

Voici  les  deux  principes  importants  de  ces  expé- 
riences : 

A.  Un  courant  qui  commence  fait  naître,  dans 
un  circuit  l'ermé  voisin,  un  courant  en  sens  con- 
traire. 

R.  Un  courant  qui  finit  fait  naître,  dans  un  cir- 
cuit voisin,  un  courant  de  même  sens. 

Pour  produire  un  courant  induit  d'une  énergie 
considérable,  au  lieu  d'agir  sur  des  fils  rectilignes, 
on  enroule  un  fil  autour  d'un  cylindre  en  bois 
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(flg.  36)  ;  le  fil  est  recouvert  de  soie,  et  les  spirales 
sont  ainsi  isolées  les  unes  des  autres.  Puis,  au- 
dessus  de  ce  premier  fil,  on  enroule  un  second  fil 
également  recouvert  de  soie.  C'est  là  ce  qui  cons- 


Fig-.  36. 


titue  la  bobine  d'induction.  Le  fil  dans  lequel  le 
courant  sera  lancé,  puis  interrompu,  est  le  fil  induc- 
teur, l'autre  fil  dans  lequel  on  recueillera  les  cou- 
rants produits,  est  le  fil  induit.  Dans  la  figure  37, 
les  deux  bobines,  la  bobine  inductrice  A  et  la  bo- 
bine induite  B,  sont  isolées,  et  c'est  cette  construc- 
tion qui  est  adoptée  dans  l'appareil  dit  à  chariot. 

On  peut  ainsi  produire  des  courants  d'induction 
très  forts,  en  augmentant  le  nombre  de  tours.  On 
a  trouvé  un  autre  moyen  très  ingénieux  :  c'est  de 

4. 
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placer  à  l'intérieur  de  la  l)obine  une  série  de  liges 
de  fer  doux  D  (fig.  38).  Sous  rinfluence  du  courant 


Fig.  37 


inducteur,  ce  fer  doux  va  s'aimanter,  et  ajoutera 
alors  son  action  à  celle  du  courait  lui-même,  et 
ce  courant  induit  sera  considérablement  augmente. 

Induction  d'un  courant  sur  lui-même. -Lorsqu  un 
circuit  d'une  longueur  assez  grande  est  traverse 
par  un  courant  voltaïque  d'une  certaine  énergie, 
on  obtient  également  des  courants  induits  au  mo- 
ment de  la  rupture  et  de  la  fermeture  du  courant 
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Ces  courants  sont  dus  à  l'action  inductrice  d'un 
courant  sur  son  propre  circuit. 

Le  courant  qui  se  développe  à  la  fermeture  est 
de  sens  opposé  au  courant  de  la  pile,  et  n'a  pour 
effet  sensible  qu'un  affaiblissement  momentané  du 
courant  inducteur. 

Le  courant  qui  est  induit  à  la  rupture  du  courant 
est  de  même  sens  que  celui  qui  circule  dans  le  cir- 
cuit ;  c'est  ce  courant  qui  peut  être  rendu  très  sen 


Fig.  38. 


sible  et  qu'on  emploie  souvent  en  clectrothérapie  ; 
il  a  reçu  le  nom  à! extra -courant. 

La  puissance  des  courants  dépend  de  la  force  de 
la  pile  et  de  la  grosseur  et  de  la  longueur  des  fils. 
Leur  force  est  en  raison  directe  de  la  grosseur  et  de 
la  longueur  des  fils  ;  leur  tension,  en  raison  de  leur 
longueur  et  de  leur  ténuité. 

On  emploie,  pour  le  fil  inducteur,  un  fil  gros  et 
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plus  court  que  celui  qui  sert  à  déterminer  lea  cou- 
rants induits  ;  celui-ci  est  long  et  fin. 

En  résumé,  le  fil  inducteur  est  parcouru  par  le 
courant  de  la  pile  ;  ce  courant  porte  le  nom  de  cou- 
rant inducteur. 

Dans  ce  mî!me  fil,  à  chaque  interruption  du  cou- 
rant de  la  pile,  il  se  produit  un  courant  induit  ap- 
pelé extra-cour  mit. 

Dans  le  fil  long  et  fin  qui  est  enroulé  au-dessus 
du  fil  conducteur,  il  se  produit  des  courants  induits 
à  chaque  fermeture  et  à  chaque  rupture  du  courant 
inducteur.  Les  courants  développés  dans  ce  second 
fil  sont  appelés  courants  de  premier  ordre. 

Des  courants  dits  de  second  ordre  se  développent 
dans  un  troisième  fil,  et  le  courant  induit  de  la 
bobine  devient  courant  inducteur  par  rapport  à  ce 
dernier. 


DES  APPAREILS  D'INDUCTION 


Les  appareils  d'induction  sont  de  deux  sortes  : 
les  appareils  électro-magnétiques  (volta-électriques) 
et  les  appareils  magnéto-électriquas,  selon  que  l'on 
induit  les  courants  par  des  courants  directs  de  la 
pile,  ou  par  des  aimants. 

Appareils  électro-magnétiques. 

Ces  appareils  se  composent:  1°  d'une  pile;  2° 
d'une  bobine  en  bois  ou  en  carton  sur  laquelle 
sont  enroulés  les  fils  inducteur  et  induit  ;  3°  pres-- 
que  toujours  d'un  faisceau  de  fer  doux  placé  dans 
la  cavité  de  la  bobine  ;  4°  d'un  trembleur  ou  vibra- 
teur  ;  S°  d'un  graduateur  qui  consiste  en  un  cy- 
lindre de  cuivre  creux  qui  recouvre  la  bobine  et 
qui,  placé  à  l'intérieur,  enveloppe  le  fer  doux  de 
manière  à  le  laisser  plus  ou  moins  rentré  ou  attiré 
au  dehors. 

Le  fonctionnement  de  ces  appareils  est  le  suivant: 
le  fil  inducteur  est  en  communication  avec  les  pô- 
les d'une  pile  ;  ou  mieux,  l'un  des  pôles  de  la  pile, 
le  pôle  positif  par  exemple,  est  mis  en  rapport  avec 
une  des  extrémités  du  fil  inducteur  de  la  bobine; 
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l'autre  extrémité  de  ce  fil  inducteur  se  termine  au 
trembleur,  qui  consiste  en  une  lame  de  cuivre 
flexible.  Cette  lame  de  cuivre  est  placée  entre  le 
pÔl3  positif  représenté  par  une  des  extrémités  du 
fil  inducteur  et  un  pivot  métallique  auquel  aboutit 

le  pôle  négatif  de  la  pile. 

On  peut,  à  volonté,  rapprocher  ou  éloigner,  au 
moyen  d'une  vis,  le  trembleur  de  la  bobine,  ce  qui 
permet  d'accélérer  ou  de  ralentir  les  intermit- 

Le  circuit  est  fermé  par  le  contact  du  trembleur 
avec  le  pôle  négatif,  c'est-à-dire  avec  le  pivot  métal- 
lique. Quand  le  circuit  est  fermé,  le  fer  doux  situe 
dans  l'intérieur  de  la  bobine  s'aimante  instantané- 
ment sous  l'influence  du  courant  vollaïque  ;  mais 
ce  fer  aimanté,  attirant  aussitôt  à  lui  le  trembleur, 
ouvre  par  cela  môme  le  circuit,  et  se  désaimante 
au  même  instant.  Le  trembleur  revient  alors  de 
lui-môme  en  contact  avec  le  pôle  négatif,  le  circuit 
se  trouve  refermé,  le  fer  doux  s'aimante,  attire  le 
trembleur,  qui,  par  ce  contact,  ouvre  de  nouveau 
le  circuit,  et  ainsi  de  suite. 

Tels  sont  les  éléments  principaux  des  appareils , 
électro-magnétiques,  et  ceux-ci  ne  diffèrent  entre 
eux  que  par  la  disposition  de  ces  différentesparlies, 
par  la  longueur  et  la  grosseur  des  fils,  par  le  gra- 
duateur  et  la  pile  employée. 

Appareils  de  M.  Ruhjikorff  et  de  M.  G.uffe.  — 
Ces  appareils  présentent  entre  eux  beaucoup  d'ana- 
logie, et  ils  ont  l'avantage  de  donner,  sous  un  petit 
volume,  des  courants  d'induction  très  énergiques. 
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La  pile  de  ces  appareils  est  la  pile  au  bisulfate  de 
mercure.  Dans  l'appareil  ancien  de  M.  RuhmkorfT 
il  y  a  deux  éléments  formant  des  godets  cylindri- 
ques distincts.  Dans  celui  de  M.  Gaiffe  (fig.  39), 


Fig.  30. 


deux  éléments  sont  réunis  dans  une  petite  auge 
rectangulaire  L  en  gulta-percha  (fig.  40).  Le  trem- 


Fig.  40. 


bleur  est  à  découvert,  et  peut  être  approché  ou 
éloigné  de  la  bobine  au  moyen  d'une  vis.  Les  in- 
terruptions du  courant  peuvent  être  réglées  à  vo- 
lonté, dans  ce  dernier  appareil,  par  une  bande  élas- 
tique de  cuivre  qui  ferme  le  courant  lorsqu'on  la 
maintient  abaissée. 


72  DES  APPAREILS  D'INDUCTIOiS . 

Un  tube  graduateur  R  pénètre  entre  le  barreau 
central  de  fer  doux  et  la  bobine  inductrice.  Pour 
augmenter  l'énergie  du  courant,  il  suffit  de  tirer  au 
dehors  ce  petit  tube  métallique. 

Des  excitateurs  de  formes  diverses  T  sont  en  ou- 
tre joints  à  la  boîte  qui,  par  son  peu  de  volume  et 
la  facilité  avec  laquelle  on  peut  la  mettre  en  fonc- 
tion, présente  de  très  grands  avantages. 

Ces  appareils  sont  de  fabrication  assez  ancienne, 
et  nous  ne  saurions  guère  les  recommander.  Celui 
de  M.  Gaiffe  est  cependant  de  beaucoup  plus  prati- 
que que  celui  de  la  maison  Ruhmkorff,  qui  est  très 
incommode  et  d'un  maniement  ennuyeux.  M.  Car- 
pentier,  successeur  de  Ruhmkorff,  doit  le  modifier, 
et  le  rendre  plus  facile  à  employer. 

Nouvel  appareil  de  M.  Gaiffe  avec  la  pile  ac 
CLHORURE  d'argent  (fig.  41).  —  Cet  appareil  dif- 
fère du  précédent  par  l'interrupteur  et  par  la  pile. 

La  boîte  est  séparée  en  deux  parties.  La  première 
case  renferme  les  deux  couples  de  piles  L,  L,  ser- 
rés entre  la  partie  AD  de  la  Ijoîte  et  des  ressorts 
qui  établissent  les  communications.  La  seconde 
case  renferme  la  bobine  M,  sur  laquelle  sont  roulés 
les  fils  inducteur  et  induit.  Le  bouton  plat  R  'est 
la  tête  du  tube  graduateur  ;  en  le  tirant  plus  ou 
moins,  on  augmente  ou  on  diminue  l'intensité  des 
coui'ants. 

A  l'autre  extrémité  de  la  bobine  se  trouve  le 
mécanisme  interrupteur,  réglé  par  le  levier  arti- 
culé P  qui  peut  s'incliner  jusqu'en  P'.  En  P,  il  fait 
vibrer  le  marteau  trembleur  et  détermine  par  cou- 
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séquent  des  intermillences  rapides.  Dans  la  posi- 
tion P',  la  communication  est  rompue  -,  c'est  celle 
que  l'on  doit  donner  au  levier  lorsqu'on  ne  se  sert 
pas  de  l'appareil.  Dans  la  position  P ,  le  levier  sert 
encore  à  donner  des  intermittences  espacées,  lors- 
qu'on exerce  avec  le  doigt,  sur  la  tête  d'ivoire,  des 
pressions  qui  le  mettent  en  communication  mo- 
mentanée avec  la  petite  vis  0.  Sur  la  traverse  EF 
viennent  aboutir  en  1,  2  et  3,  les  extrémités  des  fais 
inducteur  et  induit.  1  et  2  livrent  l'extra-courant 
qui  naît  dans  le  fil  inducteur  ;  2  et  3  livrent  le  cou- 
rant induit  ;  i  et  3  donnent  les  deux  courants 
réunis.  La  pile  qui  donne  le  courant  inducteur  est, 
avec  quelques  modifications,  la  pile  au  chlorure  d  ar- 
gent que  nous  avons  décrite  plus  haut  (page  b3). 

Appareil  a  interruptions  régulières  de  Gaiffe.  — 
Cet  appareil  d'induction  destiné  surtout  aux  éludes 
électro-physiologiques,  est  muni  d'un  interrupleur 
automatique  qui  se  règle  à  l'aide  d'un  simple  levier 
et  peut  donner  de  50  à  2,000  interruptions  environ 
par  minute  (voir  la  fig.  42). 

Cet  interrupteur  est  composé  :  1°  d'un  trembleur 
en  forme  de  pendule,  I,  dont  le  centre  de  gravile 
est  amené,  une  fois  pour  toutes,  au  point  convena- 
ble à  l'aide  de  la  sphère  métallique  S  ;  2°  d'un  res- 
sort flexible  de  contact,  R;  3°  d'un  électro  aimant, 
E  dont  les  pôles  épanouis  laissent  passage  entre 
eux  au  trembleur-pendule;  4°  enfin,  d'un  levier- 
curseur,  l,  pivotant  sur  la  vis  V,  qm  agit  sur  le 
ressort  R.  11  est  porté  par  un  disque  d'ébonile  mo- 
bile autour  d'un  axe  horizontal,  dont  les  meuve- 
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ments  commandés  par  un  levier  L,  sont  limités  par 
des  Luttoirs.  En  faisant  mouvoir  le  levier  de  L"  en 
L'  on  peut  donner  au  trembleur-pendule  toutes  les 
positions  comprises  entre  la  verticale  et  une  incli- 
naison de  40  à  43  degrés,  et  faire  ainsi  varier  l'ac- 
tion de  la  pesanteur  sur  lui  ;  la  rotation  du  disque, 
en  entraînant  dans  sa  marche  le  levier  curseur, 
dont  l'extrémité  l  est  retenue  par  la  colonne  fixe  G 
et  dont  l'autre  extrémité  frotte  sur  le  ressort  R,  fait 
encore  varier  la  longueur  libre  de  celui-ci  et  par 
conséquent  sa  flexibilité. 

A  la  position  verticale  du  Irembleur,  c'est-à-dire 
à  celle  dans  laquelle  la  pesanteur  a  le  moins  d'ac- 
tion sur  lui,  lorsque  le  levier  L  est  à  une  petite 
distance  de  L",  correspond  la  plus  grande  flexibi- 
lité du  ressort  de  contact,  et,  par  suite  la  plus 
grande  lenteur  des  interruptions.  A  mesure  que  le 
irembleur  s'incline,  le  ressort  de  contact  se  rac- 
courcit, et  les  interruptions  deviennent  plus  ra- 
pides. Elles  atteignent  le  maximum  de  vitesse 
lorsque  le  levier  L  est  en  L'. 

Dans  une  des  positions  extrêmes  du  disque 
d'ébonite,  en  L",  toute  communication  électrique 
est  interrompue  dans  l'interrupteur,  par  l'interpo- 
sition d'un  isolateur  en  ivoire  entre  le  trembleuret 
le  ressort  de  contact,  afin  de  permettre  d'agir  sur 
l'appareil  d'induction  à  l'aide  de  la  pédale  interrup- 
trice  P  ou  d'un  interrupteur  indépendant. 

Cet  instrument  est  muni  comme  celui  qu'a  fait 
fait  fabriquer  le  D--  Tripier,  d'un  inverseur  de  cou-, 
rant  et  d'hciices  induites  formées  de  grosseurs  et 
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de  longueurs  différenles,  qui  peuvent  se  substituer 

les  unes  aux  aulros. 


I 
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un  appareil  assez  commode,  qui  se  compose  d'une 
pile  de  Bunsen  modifiée  et  d'un  mécanisme  d'in- 


ducLion  qui  est  mis  en  communication  avec  la  pile 
au  moyen  d'une  lame  mobile  (fig.  43),  On  peut  à  vo- 
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lonté  recueillir  l'extra-courant,  ou  le  courant  de  la 
deuxième  hélice,  ou  les  courants  réunis  des  deux 
fils.  M.  Chardin  a  modifié  cet  appareil  en  rendant  la 
pile  indépendante.  Celle-ci  est  enfermée  dans  une 
petite  boîte  et  est  composée  de  deux  éléments  au 
peroxyde  de  plomb  et  à  l'hydrochlorale  d'ammo- 
niaque. Ces  éléments  ont  malheureusement  l'incon- 
vénient de  se  polariser  rapidement. 

Cette  disposition  a  un  double  but  : 

i°  D'avoir  toujours  son  courant  électrique  tout 
prêt,  sans  avoir  à  manier  ni  acides  ni  sels. 

2"  De  forcer  les  élèves  ou  les  personnes  qui  se 
servent  de  ces  appareils,  à  séparer  la  pile,  lorsque 
les  séances  d'électrisation  sont  terminées.  De  cette 
façon,  on  n'use  pas  inutilement  les  éléments  et 
l'appareil  se  trouve  complètement  à  l'abri  de  tout 
accident. 

Trousse  électro-médicale  de  M.  Trouvé.  —  Cette 
trousse  (fig.  44)  renferme  en  A  la  petite  pile  her- 
métique précédemment  décrite  ;  B  représente  les 
deux  rhéophores  à  cylindres,  emboîtés  l'un  dans 
l'autre,  et  renfermant  dans  leur  cavité  une  petite 
bobine  d'induction. 

L'autre  compartiment  de  la  trousse  contient  les 
divers  rhéophores  usuels,  l'étui  renfermant  du 
sulfate  de  mercure  et  tous  les  autres  accessoires. 

La  petite  bobine  de  cette  trousse  est  composée 
de  deux  fils,  l'un  gros  et  court,  et  l'autre  fin  et  long. 
On  peut  donc  obtenir  l'extra-courant  et  le  courant 
induit.  De  plus,  on  peut  ne  prendre  qu'une  partie 
de  ces  courants.  La  graduation  de  ces  courants  est 
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obtenue  à  la  manière  ordinaire  au  moyen  d'un  pe- 
tit tube  de  cuivre.  Le  trembleur  est  renfermé  dans 


Fig,  44. 


un  zinc  de  la  bobine,  et,  selon  que  l'on  déplace  le 
levier  mobile,  les  interruptions  deviennent  lentes 
ou  rapides.  . 


80  DES  APPAREILS  D'INDUCTION. 

Appareil  DE  M.  Mangenot.  —  Cet  appareil  (fi g.  4o) 
a  plusieurs  avantages;  sous  un  volume  assez  petit, 
il  donne  des  courants  puissants,  et  il  est  d'une 
construction  solide.  La  pile  est  logée  dans  l'appa- 
reil, et  se  compose  d'une  petite  bouteille  qui  ren- 
ferme un  cylindre  creux  de  charbon  dans  lequel 
on  introduit,  lorsqu'on  veut  faire  marcher  l'appa- 
reil, un  petit  cylindre  de  zinc.  Le  liquide  excitateur 


Fis:.  43. 

est  le  bisulfate  de  mercure.  Comme  on  n'est  point 
obligé  de  charger  chaque  fois  la  pile,  on  évite  ainsi 
les  inconvénients  de  ces  mêmes  piles  à  auges  rec- 
tangulaires. 

C'est  dans  celte  même  forme,  que  M.  Mangenot 
a  construit  des  appareils  induits,  où  la  bol)ine  in- 
duite est  formée  par  des  fils  de  plomb  ou  d'argen- 
tan, au  lieu  d'être  formée  avec  des  fils  de  cuivre. 

Appareil  a  interruptions  régulières.  —  Pour 
étudier  l'influence  des  intermittences  lentes  ou 
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rapides  sur  les  mouvements  du  cœur  et  sur  la 
•contractilité  musculaire  dans  certains  cas  de  para- 
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permet  de  régler  à  volonté  le  nombre  des  inter- 
mittences par  seconde  que  l'on  désire. 
Cet  appareil  à  chariot  se  compose  : 
1»  D'une  bobine  inductrice  indépendante  des  bo- 
bines induites  ; 

2°  De  deux  bobines  induites  (ou  d'un  plus  grand 
nombre  selon  le  besoin),  s'adaptant  successivement 
au  chariot,  formées  de  fils  de  différentes  grosseurs; 

3°  D'un  interrupteur  spécial  qui  constitue  la  par- 
tie principale  de  l'appareil. 

Cet  interrupteur  (flg.  46  et  47)  se  compose  d'un 
cylindre  divisé  en  vingt  parties,  dont  chacune  con- 
tient des  touches  dans  la  progression  suivante, 
c'est  à-dire  de  1  à  20 

Ce  cyUndre,  mu  par  un  mouvement  d'horlogerie 
muni  d'un  volant  à  résistance  variable,  est  parcou- 
ru instantanément  et  à  volonté  par  un  stylet  qui  a 
pour  but  d'interrompre  simultanément  soit  le  cou- 
rant direct  d'une  pile  à  courant  continu,  soit  le 
courant  d'induction,  autant  de  fois  qu'il  y  a  de 
touches  à  la  division  qu'il  occupe. 

En  donnant  au  cylindre  une  vitesse  de  1,2,  3, 
4  tours,  etc.,  par  seconde,  chaque  touche  est  mul- 
tipliée par  ces  vitesses  correspondantes,  c'est-à-dire 
qu'avec  ce  seul  cylindre  on  obtient  avec  la  plus 
grande  précision  depuis  1  interruption  par  seconde 
jusqu'à  80  ;  ce  qui  donne,  autrement  dit,  dans  un 
temps  donné,  un  nombre  d'interruptions  voulu. 

La  graduation  du  courant  d'induction  dans  cet 
appareil  s'obtient  à  l'aide  du  chariot,  d'une  ma- 
nière plus  parfaite  qu'avec  tout  autre  syslomo, 
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puisque  l'on  va  d'un  effet  nul  à  un  maximum  en 
passant  par  tous  les  intermédiaires. 

Les  courants  sont  obtenus  au  moyen  de  la  pile 
hermétique  (grand  modèle)  que  nous  avons  déjà 
décrite. 


l-i;;.  47. 


M,  bobine  inductrice,  et  C,  son  tube  graduateur  ; 
B,  B',  bobines  induites,  dont  l'une  à  gros  fil  de 
100  mètres  de  long  et  l'autre  à  fil  fin,  de  200  ;  D, 
chariot  pour  graduer  les  courants  induits;  E, 
cylindre  avec  mouvement  d'horlogerie  ;  H,  stylet 
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interrupleur  à  mercure  ;  K,  bouton  pour  déplacer 
le  stylet  ;  J,  J'  (fig.  47),  ailettes  du  volant  à  ré- 
sistance variable;  L,  remontoir  du  mouvement 
d'horlogerie  ;  I  et  G,  même  levier  en  positions  dif- 
férentes ;  1  est  pour  la  mise  en  mouvement  de  l'in- 
terrupteur et  G  pour  l'arrôt  ;  1  et  2,  serre-fils  pour 
recevoir  les  rhéophores  de  la  pile  à  courant  con- 
tinu ;  3  et  4,  serre-fils  de  la  pile  pour  produire  les 
courants  d'induction  ;  on  recueille  ces  derniers  en 
plaçant  les  cordons  des  électrodes  en  S  et  6  pour 
l'extra-courant,  en  6  et  7  on  recueille  les  courants 
induits;  en  5  et  7,  l'extra-courant  et  les  induits 
réunis. 

Pour  obtenir  que  les  passages  successifs  du  cou- 
rant principal  ne  varient  pas  en  durée,  quel  qu'en 
soit  le  nombre  dans  un  temps  donné,  on  a  donné 
la  disposition  suivante  : 


Vig.  -18. 


Le  sljlet  E  (fig.  -iS),  comporte  deux  contacts  A,  B, 
en  plalinc,  superposés  l'un  à  l'autre  sur  une  plaque 
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en  bois.  Ces  contacts  sont  mis  directement  et  à 
volonté  dans  le  circuit  au  moyen  d'un  ressort  à 
boudin.  On  conçoit  dès  lors  que  si  le  contact  supé- 
rieur B  est  dans  le  circuit,  le  passage  du  courant 
sera  établi  au  moment  même  où  le  stylet  sera  sou- 
levé par  une  touche  cylindrique  G  pour  cesser  im- 
médiatement lorsque  la  touche  sera  passée. 

Or,  comme,  d'un  côté,  toutes  les  touches  du 
•cylindre  ont  la  môme  vitesse,  et  que,  de  l'autre,  le 
stylet  E  et  le  ressort  antagoniste  D  restent  invaria- 
bles, il  en  résulte  que  le  temps  du  soulèvement  du 
'stylet  reste  lui-même  invariable,  quel  que  soit  le 
nombre  de  soulèvements  pour  une  révolution  du 
cylindre. 

lien  est  de  même  du  passage  du  courant  qui  est 
lié  au  soulèvement  du  stylet. 

Les  choses  se  passent  autrement  si  la  communi- 
cation électrique  a  lieu  par  le  contact  A,  car  le  pas- 
sage du  courant  a  lieu  pendant  toute  une  révolution 
du  cyhndre,  si  le  stylet  est  placé  sur  la  première 
division,  soit  une  seconde,  par  exemple,  tandis 
que,  le  stylet  placé  sur  la  division  20  du  cylindre, 
le  temps  du  passage  des  courants  n'atteindra  pas 
un  vingtième  de  seconde. 

Il  résulte  des  deux  effets  que  nous  venons  d'expli- 
quer que  pour  produire  des  courants  induits  suc- 
cessifs, rigoureusement  égaux,  ce  qui  n'a  lieu 
qu'avec  cet  appareil,  il  faudra  établir  la  communi- 
cation électrique  avec  le  contact  B,  et  avec  A  pour 
produire  des  courants  continus  intermittents. 

Les  deux  serre-fils  1  et  2  ont  été  disposés  à  cet 
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effet  pour  placer  le  patient  et  l'interrupleur  dans 
le  circuit  d'une  batterie  à  courant  constant  et  con- 
tinu. 11  suffit  alors  de  mettre  l'interrupteur  en  mou- 
vement pour  avoir  des  intermittences. 

Appareil  Trouvé  régulateur  des  intermittences 
(Qg.  49).  —  Pour  avoir  les  principales  conditions 
de  l'appareil  ci-dessus  à  un  prix  plus  modéré,  et 
sous  un  volume  plus  portatif,  M.  Trouvé  a  modiflé 


le  trembleur  de  la  façon  suivante.  Des  prolonge- 
ments métalliques  peuvent  s'ajuster  à  une  arma- 
ture montée  sur  pivot  vertical,  de  façon  à  ralentir 
considéraljlement  le  nombre  des  oscillations. 

Une  lame  de  ressort  en  platine  placée  parallèle- 
ment à  l'armature,  joue  le  rôle  habituel  des  res- 
sorts antagonistes  des  trembleurs  ordinaires. 
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Un  pivot  vertical  placé  un  peu  au-dessus  et  à 
moitié  du  trembleur,  pouvant  tourner  sur  lui-même 
d'une  demi-circonférence,  porte,  fixées  dans  la 
môme  direction,  une  aiguille  à  son  extrémité  supé- 
rieure parcourant  un  limbe  gradué  et  une  dent  en 
platine  à  moitié  de  sa  hauteur. 

On  peut  faire  occuper  à  cette  dent  toutes  les  posi- 
tions que  l'on  veut,  en  s'écartant  de  la  perpendicu- 
laire, soit  à  droite,  soit  à  gauche,  jusqu'au  moment 
où  elle  est  parallèle  au  trembleur.  On  comprend 
aisément  que  plus  la  dent  s'écartera  de  la  perpen- 
diculaire, plus  le  chemin  parcouru  par  le  trembleur 
sera  grand,  et,  par  suite,  les  oscillations  seront  de 
plus  longues  durées.  Si  donc  on  place  l'aiguille  au 
point  extrême  de  rotation,  le  trembleur  ne  fonc- 
tionne pas,  puisqu'il  n'y  a  aucun  contact,  la  dent 
lui  étant  parallèle,  et  il  reste  dans  la  position  nor- 
male. 

Si  nous  plaçons  l'aiguille  à  la  premièi'e  division 
du  limbe  au  moment  où  la  dent  arrive  à  être  en 
contact,  le  trembleur,  muni  de  ses  rallonges,  don- 
nera, par  exemple,  un  battement  ou  une  intermit- 
tence par  seconde,  et  la  deuxième  division  du  Hmbe 
en  donnera  deux,  la  troisième  trois,  la  dixième  dix, 
etc.,  et  les  intermittences  augmenteront  jusqu'au 
moment  oii  l'aiguille,  et  par  cela  môme  la  dent, 
arriveront  à  ôtre  perpendiculaires  au  trembleur. 

Si  l'on  ôte  successivement  la  première  et  la 
deuxième  rallonge,  qui  ont  été  calculées  pour  dou- 
bler et  quadrupler  exactement  les  nombres  inscrits 
sur  le  limbe,  le  nombre  des  vibrations  du  trembleur 
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sera  également  double  ou  quadruple,  et  l'on  obtient 
ainsi  les  nombres  suivants  par  chaque  seconde  de 
temps  : 

loTrembleur  muni  de  deux  rallonges.  1,  2,  3,  4,..,  10 
90       ,{  «  d'une  seule  rallonge.  2,  4,    6,   8,..,  20 

3»        (c  démuni  des  deui  rallonges.  4,  8,  12,  10,..,  40 

Du  choix  et  de  l'emploi  des  appareils  électro- 
magnétiques. 

Les  premiers  appareils  induits  étaient  relative- 
ment à  ceux  construits  aujourd'hui,  assez  encom- 
brants, et  tout  les  fabricants  ont  aussitôt  cherché  à 
rendre  leurs  appareils  plus  légers,  moins  volumi- 
neux et  le  meilleur  marché  possible.  Sous  ce  rap- 
port Ruhmkorff  et  Gaiffe  ont  rendu  un  vrai  service, 
et  leur  petite  boîte  avec  les  éléments  au  bisulfate 
de  mercure  était,  il  y  a  quelques  années,  ce  qu'il  y 
avait  de  mieux. 

Depuis,  on  a  cherché  partout  à  améliorer  le  fonc- 
tionnement de  la  pile  qui  actionne  l'appareil,  et  il 
faut  le  reconnaître  pour  le  médecin  praticien,  le 
chargement  et  les  soins  à  donner  à  la  pile,  sont 
constamment  un  sujet  d'ennuis  et  de  déboires. 
Avec  les  petites  piles  à  auge  ordinaire,  on  est  oWigé 
chaque  fois  de  faire  dissoudre  du  bisulfate  de  mer- 
cure, et  de  faire  ainsi  une  manipulation  fastidieuse; 
puis  après  la  séance,  il  faut  verser  le  hquide  exci- 
tateur et  renettoyer  son  appareil.  Plusieurs  fabri- 
cants ont  songé  à  obvier  à  ces  inconvénients  en 
employant  des  piles  qui  sont  constamment  char- 
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gées,  et  qui  ne  s'usent  que  pendant  qu'on  établit  le 
courant.  C'est  ainsi  que  le  premier  M.  GaifFe  rem- 
plaça la  pile  à  ange  par  deux  éléments  au  chlorure 
d'argent  (fig.  41).  Dans  d'autres  appareils  de 
M.  Gaiffe,  mais  alors  plus  volumineux,  ainsi  que 
dans  ceux  construits  par  M.  Morin,  les  piles  sont 
séparées  et  ont  pour  base  le  chlorhydrate  d'am- 
moniaque. M.  Trouvé  a  employé  sa  pile  hermétique 
au  sulfate  de  mercure  qui  fonctionne  seulement 
lorsque  la  pile  est  renversée.  Enfin,  la  pile  de  M.  Fau- 
cher avec  la  séparation  à  volonté  du  liquide  excita- 
teur et  des  métaux,  constitue  également  un  progrès 
très  utile. 

Théoriquement  ces  modifications  sont  très  bon- 
nes; malheureusement  en  pratique  elles  laissent 
beaucoup  à  désirer.  La  pile  au  chlorure  d'argent 
perd  peu  à  peu  de  son  énergie,  alors  même  qu'elle 
n'est  pas  utilisée,  et,  d'un  autre  côté,  toutes  les  piles 
hermétiques  ont  l'inconvénient  de  ne  plus  l'clre  à 
la  longue;  les  liquides  filtrent  toujours  un  peu,  les 
vis  s'encrassent,  et  d'une  façon  générale,  il  vaut 
mieux  avoir  toujours  des  piles  ouvertes,  d'où  les 
gaz  s'échappent  facilement  et  où  l'on  peut  voir  à  tout 
moment  ce  qui  se  passe. 

Pour  les  appareils  de  cabinet  ou  de  laboratoire, 
le  problème  est  des  plus  simples,  il  suffit  d'avoir  une 
pile  quelconque  de  Bunsen,  de  Léclanché,  etc., 
que  l'on  fait  communiquer  avec  l'appareil.  La  plus 
commode  de  ces  piles  est  la  pile  Grenet,  qui  per- 
met, selon  les  besoins,  d'enfoncer  le  zinc  dans  le 
liquide  excitateur,  composé  soit  de  sel  chromique, 
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soit  mieux  de  bisulfate  de  mercure.  La  hauteur 
nécessitée  par  la  tige  qui  soutient  le  zinc,  en  rend 
l'usage  impossible  pour  les  appareils  portatifs; 
ainsi  quelques  fabricants  ont  tourné  la  difficulté 
en  mettant  à  côté  de  la  pile  un  petit  compartiment 
pour  y  loger  le  bâton  de  zinc,  dès  qu'on  n'a  plus 
besoin  de  produire  de  l'électricité. 

Sous  ce  rapport,  les  appareils  induits  de  fabri- 
cation allemande,  sont  bien  compris,  car  les  piles 


l'i^.  30. 


sont  toutes  faciles  à  charger,  à  nettoyer,  à  surveil- 
ler. Les  fabricants  ont  sacrifié,  et  ils  ont  eu  raison, 
l'élégance  à  la  solidité.  Ainsi  dans  l'appareil  Stohrer 
(fig.  30),  la  pile  est  assez  grande,  et  la  partie  supé- 
rieure est  recouverte  d'une  membrane  P,  en  caout- 
chouc et  qui  n'a  pas  besoin  d'ôtre  ni  soulevée,  ni 
déplacée.  A  l'état  de  repos  le  zinc  Z  est  placé  hors 
de  la  pile  dans  un  petit  compartiment,  et  pour 
faire  fonctionner  la  pile  on  l'introduit  par  la  fente  F 
dans  le  vase  G  où  il  existe  une  solution  soit  de 
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bisulfate  de  mercure,  soit  de  sel  chromique.  Le 
zinc  est  ainsi  maintenu  au  milieu  du  vase,  et  son 
contact  a  lieu  par  le  crochet  N  qui  sert  et  de  sou- 
tien et  de  fil  conducteur  pour  le  pôle  négatif  de  la 
pile. 

Enfin  quand  on  enlève  le  zinc  on  met  sur  la 
membrane  un  bouchon  en  caoutchouc  B,  en  forme 
de  cône  qui  est  maintenu  en  place,  même  lorsque 
1  appareil  est  couché  ou  retourné,  car  il  est  soutenu 
par  le  couvercle,  lorsque  la  boîte  est  fermée. 

Néanmoins,  ces  piles  ont  encore  un  inconvénient, 
c'est  qu'au  moment  où  on  enlève  le  zinc  du  liqnide 
excitateur,  il  reste  toujours  une  petite  goutte  de  ce 
liquide  qui  vient  salir  et  peu  à  peu  abîmer  la  partie 
de  l'appareil  où  il  est  placé. 

Pour  remédier  à  ce  dernier  inconvénient,  et  pour 
rendre  l'appareil  plus  portatif,  d'autres  fabricants, 
en  France  nous  citerons  M.  Mangenot,  ont  établi 
le  zinc  horizontalement,  au  lieu  de  le  laisser  verti- 
calement comme  dans  toutes  les  piles  ordinaires. 
Le  vase  extérieur,  ou  au  moins  le  fonds  du  vase 
extérieur  est  fermé  par  le  charbon  du  pôle  positif 
et  le  reste  est  en  caoutchouc  durci  (fig.  bl).  Sur  le 
charbon,  on  place  soit  de  l'amiante,  soit  du  papier 
parchemin,  soit  uYi  morceau  de  flanelle  que  l'on 
imbibe  d'une  solution  d'un  liquide  excitateur  éner- 
gique. Si  la  plaque  de  zinc  est  abaissée,  la  pile 
fonctionne,  si  elle  est  relevée  seulement  de  quel- 
ques millimètres,  elle  cesse  de  fonctionner.  Pour 
la  maintenir  relevée,  il  suffit  de  faire  glisser  un 
crochet  ad  hoc  sous  la  lige  de  cuivre  qui  soutient  la 
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plaque  de  zinc,  ou  au  moyen  d'une  vis  N"  de  main- 
tenir celte  tige  à  laquelle  on  donne  une  courbure 
appropriée  aux  dimensions  de  la  boîte. 

Ces  modifications  permettent  surtout  de  n'avoir 
pas  à  chaque  instant  dans  la  pratique  de  la  ville,  à 
manier  des  acides  et  des  sels  dans  la  chambre 
même  du  malade;  mais,  il  faut  le  reconnaître,  ces 
piles  s'abîment  plus  rapidemenL,  et  à  cause  de  leur 


Fi  g.  51. 


volume  moindre  et  de  la  petite  quantité  de  liquide, 
leur  fonctionnement  ne  peut  jamais  ôtre  bien 
régulier. 

La  question  des  contacts  est  également  une  de 
■celles  qui  donne  le  plus  d'ennuis  dans  le  manie- 
ment de  ces  appareils.  Très  souvent  l'appareil  ne 
fonctionne  pas,  ou  fonctionne  mal  parce  que  le? 
pièces  métalliques  ont  un  contact  défectueux,  soit 
que  la  pression  n'existe  plus,  soit  le  plus  souvent 
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que  l'oxydation  si  fréquente  dans  tous  les  appareils 
électriques  forme  une  sorte  de  couche  isolante. 
C'est  pour  cela  que  les  pièces  qui  servent  à  trans- 
mettre l'électricité  de  la  pile  à  la  bobine,  doivent 
être  autant  que  possible  visibles,  solides  alors 
même  qu'elles  seraient  grossières.  Le  crochet  par 
exemple  des  appareils  de  Stôhrer  remplit  ces  con- 
ditions, et  les  vis  dans  les  grands  appareils  de 
GailTe  sont  également  assez  pratiques. 

—  Les  pièces  servant  à  régulariser  le  courant, 
agissent  soit  sur  l'intensité  du  courant,  soit  sur  le 
nombre  des  interruptions. 

Pour  l'intensité  des  courants,  le  meilleur  moyen 
est  le  traînefiu  de  Du  Bois  Reymond  et  c'est  ce  que 
tous  les  fabricants  ont  employé  dans  les  appareils 
un  peu  soignés  ;  dans  tous  les  cas  c'est  le  type  des 
appareils  de  laboratoire.  Le  maniement  en  est  fa- 
cile, et  il  est  trop  connu  pour  que  nous  ayons  à 
insister  sur  ce  point.  Les  appareils  ordinaires  ont  un 
tube  métallique,  soit  à  l'intérieur,  soit  à  l'extérieur 
de  la  bobine,  et  qui  sert  à  diminuer  ou  à  augmen- 
ter l'intensité  du  courant.  Selon  que  ce  tube  est 
plus  ou  moins  enfoncé  dans  la  bobine,  le  courant 
est  plus  ou  moins  intense  ;  sous  ce  rapport  tous  les 
appareils  se  ressemblent. 

La  diversité  et  la  complication  dans  les  appareils 
existent  au  contraire  pour  régulariser  le  nombre 
des  interruptions,  c'est-à-dire  pour  produire  en  un 
temps  donné  un  certain  nombre  de  courants  in- 
duits. Nous  ne  saurions  assez  insister  sur  ce  point, 
car  pour  nous,  il  est  excessivement  important  en 
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électrolhérapie  de  pouvoir  limiter  le  nombre  des 
secousses.  Nous  dirons  même,  qu'à  l'exception  des 
cas  où  l'on  veut  agir  sur  la  peau  comme  excitant 
cutané,  et  les  cas  peu  fréquents  où  l'on  veut  téta- 
niser un  muscle  antagoniste,  il  est  toujours  préféra- 
ble de  n'employer  que  des  courants  rares,  c'est-à-dire 
un  minimun  de  2  ou  3  secousses  par  seconde.  Dans 
l'atrophie  musculaire,  cela  est  d'une  importance 
capitale,  car  avec  peu  d'interruptions  le  muscle  se 
fatigue  moins  ;  il  a  pour  ainsi  dire  le  temps  de  se 
reposer.  D'un  autre  côté,  dans  l'examen  de  la  con- 
tractilité  électro-musculaire,  la  rareté  des  secousses 
a  le  grand  avantage  de  bien  montrer  ce  qui  appar- 
tient à  tel  ou  tel  groupe  musculaire,  et  de  plus  on 
évite  ainsi  les  contractions  réflexes.  Enfin,  et  cela 
n'est  point  à  dédaigner,  les  courants  électriques 
sont  ainsi  beaucoup  mieux  supportés,  et  ne  déter- 
minent pas  d'excitation  générale. 

Dans  les  appareils  ordinaires,  dans  ceux  qui  vi- 
sent surtout  au  ])on  marché,  les  fabricants  ont  au 
contraire  cherché  à  augmenter  le  nombre  des  in- 
terruptions et  le  trembleur  est  disposé  de  telle  sorte 
qu'il  exécute  plus  de  30  oscillations  par  seconde.  11 
s'agit,  dans  ces  cas,  de  montrer  à  l'acheteur  que 
l'appareil  est  bon,  et  pour  le  public  comme  pour  le 
médecin  l'appareil  est  bon  lorsqu'il  donne  de  fortes 
secousses,  et  il  est  même  d'autant  meilleur  que  les 
secousses  sont  plus  douloureuses  et  plus  excitantes. 
Or  ce  sont  là,  pour  les  malades,  les  appareils  les 
plus  dangereux,  car  ils  fatiguent  les  muscles  et  le 
système  nerveux.  Les  contractions  directes  qu'ils 
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déterminent  sont  môme  assez  faibles,  et  pour  s'en 
assurer  le  meilleur  moyen  est  d'éloigner  le  trem- 
bleur  et  se  servir  de  la  petite  pédale,  ou  du  ressort 
qui  existent  en  général  dans  ces  appareils  et  qui  per- 
mettent de  ne  faire  passer  le  courant  qu'à  chaque 
pression  du  doigt.  Si  en  employant  ce  procédé  le 
courant  isolé  qui  pénètre  dans  les  membres  déter- 
mine une  contraction  énergique,  l'appareil  est  bien 
construit  et  peut  être  utile  :  dans  le  cas  contraire 
ne  l'employez  pas. 

En  augmentant  ou  en  diminuant  la  longueur  des 
bras  de  levier  du  trembleur,  on  parvient,  cela  se 
conçoit,  à  augmenter  ou  à  ralentir  le  nombre  des 
vibrations  et  par  conséquent  la  production  des  cou- 
rants. C'est  ce  qui  existe  en  partie  mais  d'une 
façon  insuffisante,  dans  les  appareils  ordinaires  de 
M.  GaifTe  au  chlorure  d'argent,  c'est  ce  qui  est 
mieux  établi  dans  les  derniers  appareils  de  M.  Trou- 
vé. Le  levier  du  trembleur  est  composé  de  trois 
pièces  qui  peuvent  s'ajuster  l'une  à  l'autre,  et  selon 
la  longueur,  il  y  a  diminution  ou  augmentation  de 
vibrations.  Il  est  vrai  qu'on  ne  peut,  môme  avec 
cette  modification  du  trembleur,  descendre  à  une 
ou  deux  interruptions  par  seconde,  ce  qui  est  utile 
dans  bien  des  cas. 

A  l'exception  de  l'appareil  à  interruptions  régu- 
lières de  M.  Gaiffe  (fig.  42),  ce  n'est  qu'en  prenant 
un  interrupteur  extérieur  que  l'on  peut  arriver  à 
régler  plus  exactement  les  intermittences,  mais 
alors  au  lieu  de  se  servir  du  courant  électrique  pour 
produire  les  interruptions, il  faut  avoir  recours  for- 
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cément  à  un  mouvement  d'horlogerie.  Celui  que 
nous  avons  fait  construire  chez  M.  Trouvé  et  celui  de 
M.  Gaiffe  sont  les  plus  faciles  à  manier  et  peut-être 
les  plus  exacts.  On  peut  également  se  servir  de  ces 
interrupteurs  automatiques  pour  produire  des  inter- 
•'uptions  de  courants  constants  ou  continus. 

M.  Mangenot  associe  à  ses  appareils  un  métro- 
nome pour  faire  des  interruptions  lentes  et  régu- 
lières. Ce  moyen  est  certainement  excellent  ;  nous 
l'employerions  même  plus  souvent,  s'il  ne  demandait 
un  peu  plus  de  temps  et  s'il  n'était  un  peu  plus  com- 
pliqué que  notre  appareil  à  interruptions  régulières, 
construit  par  M.  Trouvé.  Avec  le  métronome  les 
courants  de  fermeture  et  d'ouverture  sont  très  dis- 
tincts, plus  qu'avec  n'importe  quel  interrupteur. 

Appareils  magnéto-électriques. 

Le  premier  appareil  magnéto-électrique  qui  ait 
été  construit  est  celui  dePixii.  L'aimant  permanent 
était  mobile  et  l'électro-aimant,  dans  le  circuit  du- 
quel les  courants  induits  inverses  et  directs  se  ma- 
nifestent, était  fixe.  Clarke  modifia  cet  appareil  et 
le  rendit  plus  commode .  Voici  les  parties  principales 
qui  le  composent  : 

Un  aimant  M  (fig.  32)  en  fer  à  cheval  est  fixe, 
et  devant  lui  tourne  une  bobine  de  fil  induit  en- 
roulé autour  d'un  morceau  de  fer  doux  N;  les 
extrémités  EE'  du  fer  doux  sont  voisines  des  pôles 
de  l'aimant.  Dans  cette  position  le  fer  doux  est 
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aimanté;  mais  lorsque  la  double  bobine  est  éloi 
gnée  de  la  môme  distance  de  chacun  des  pôle 
de  l'aimant,  le  fer  doux  est 
complètement  désaimanté  ; 
cela  a  lieu  après  un  quart  de 
tour.  En  allant  de  la  pre- 
mière position  (contact  avec 
l'aimant)  à  la  seconde  posi- 
tion (éloignement  égal  des 
deux  pôles),  la  bobine  a  été 
traversée  par  un  courant  in- 
duit finissant,  et  cela  de  la 
même  manière  que  si  l'ai- 
mant avait  été  éloigné.  Lors- 
que la   double  bobine  aura 
fait  un  demi-tour  ,  le  fer 
doux  se  sera  réaimanté,  et 
il   y    aura    eu  production 
d'un   courant  induit  com- 
mençant, de  même  nature 
que  si  l'aimant  avait  été  rap- 
proché. Il  en  sera  de  môme 
pour  le  demi-tour  suivant, 
de  sorte  qu'à  chaque  révo- 
lution complète  de  l'axe  la 
bobine    est    traversée  par 
quatre  courants  induits,  deux 
finissants  et  deux  commen- 
çants. 

Pour  rendre  cet  appareil  plus  facile  à  manier, 
Clarke  lui  a  donné  la  disposition  représentée  par  la 

ÉLECrnOTHÉnAPIE.  Q 
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figure  53.  L'aimant  est  vertical  et  fixé  solidement  à 
une  planche  de  l)ois  P;  deux  bobines  renfermant 
un  fer  doux  tournent  sur  un  axe  horizontal  A,  en 


Fig.  33. 


face  des  pùlcs  de  l'aimant  B.  Les  courants  induits 
ainsi  formés  dans  chaque  bobine  communiquent 
avec  les  Ois  conducteurs  des  deux  ressorts  x,  y.  La 
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figure  54  représente  la  machine  de  Clarke  décom- 
posant l'eau  d'un  voltamètre.  On  produit  avec  cet 
appareil  des  effets  physiques  et  physiologiques  très 
puissants.  De  cette  manière,  le  sens  du  courant  ne 
change  pas  à  chaque  demi-révolution  :  on  fait  passer 
chacun  des  ressorts  x,  y  d'une  demi-virole  à  l'autre 
à  chaque  demi-révolution,  de  telle  sorte  que  le  signe 
des  deux  ressorts  x,  y  reste  toujours  le  même. 


h' 


Fig.  34. 


M.  Gaiffe  a  donné  à  cet  appareil  une  disposition 
qui  le  rend  bien  plus  maniable  sous  un  plus  petit 
volume,  tout  en  lui  conservant  une  énergie  suffi- 
sante pour  produire  des  commotions  très  fortes. 
Dans  cet  appareil  (fig.  3o),  M.  Gaiffe  a  entouré  d'hé- 
lices non  seulement  les  extrémités  de  l'aimant  per- 
manent qui  est  fixe,  mais  encore  les  extrémités  de 
l'armature  mobile  en  fer  doux.  Jl  se  produit  ainsi  de 
nouveaux  courants  d'induction,  qui  viennent  se 


l'aimant  en  fer  à  cheval.  On  augmente  ainsi  la 
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puissance  de  l'appareil  sans  rendre  le  volume  plus 
considérable. 

On  gradue  l'appareil  à  l'aide  d'une  vis  micromé- 
Irique,  ce  qui  permet  de  rapprocher  plus  ou  moins 
le  fer  doux  des  faces  polaires. 

MM.  Berton  frères  et  Duchenne  (de  Boulogne) 
ont  construit  des  appareils  analogues  à  ce  dernier 
et  offrant  les  mêmes  avantages. 

Ces  divers  appareils  magnéto-électriques  sont 
moins  portatifs  que  les  appareils  électro-magnéti- 
ques, et  nécessitent  toujours  un  aide;  mais,  par 
contre,  ils  s'usent  moins  promptement  et  ne  ris- 
quent pas  d'être  détériorés  par  les  liquides  excita- 
teurs. 

M.  Gaiffe  a  également  construit  un  appareil  ma- 
gnéto-faradique  sur  le  modèle  de  Clarke,  et  ana- 
logue aux  appareils  magnéto-faradiques  anglais  ou 
américams;  seulement,  les  courants  sont  toujours 
dirigés  dans  le  même  sens,  au  lieu  d'être  alternati- 
vcmentrenversés.  C'est  au  moyen  de  l'interrupteur 
qu'a  lieu  ce  redressement  des  courants  et  en  même 
temps  la  graduation.  Cet  appareil  est  représenté 
dans  la  figure  ^6. 

Une  boîte  en  acajou  D,  fermant  à  serrure,  et  mu- 
nie d'une  poignée  sur  le  couvercle,  contient  tout  l'ap- 
pareil dont  aucune  pièce  ne  fait  saillie  à  l'extérieur. 

L'appareil  se  compose  : 

1°  D'un  aimanten  fer  à  cheval  ABB'  • 

20  D'une  armature  de  fer  doux  tournant  devant 
les  branches  de  l'aimant,  et  portant  deux  hélices 
dont  une  seule  est  visible,  en  H  ; 

fi. 
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30  D'une  roue  dentée  R  qui  commande  la  relation 
de  l'armature  de  fer  doux  en  engrenant  sur  un  pi- 
gnon qui  porte  son  axe.  Une  manivelle  M  met  en 
action  celle  roue  dentée  ; 

4»  D'un  gradualeur  G,  articulé  en  0,  qu'on  in- 


l'ig,  06. 


cline  plus  ou  moins  vers  B  ou  B',  suivant  qu'on 
veut  avoir  des  courants  forts 'ou  faibles. 

Deux'  platines  en  laiton  reliées  entre  elles  par 
des  piliers  portent  tout  l'appareil.  On  trouve  enfin 
dans  les  cases  C,  C,  les  accessoires  et  excitateurs 
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suivants  :  une  paire  de  rhéophores,  une  paire  de 
manches  isolants,  une  paire  de  porte-éponges,  un 
excitateur  olivaire,  et  une  brosse  ou  pinceau  mé- 
tallique. Le  bloc  percé  M' reçoit  la  manivelle  M,  dé- 
montée lorsque  l'appareil  n'est  pas  en  action. 

Pour  faire  fonctionner  l'appareil  on  visse  la 
manivelle  sur  l'extrémité  de  l'arbre  de  la  roue  R 
qu'on  voit  au  fond  d'une  ouverture  pratiquée  dans 
la  paroi  postérieure  de  la  boîte,  on  amène  en  B  le 
commutateur-graduateur  G;  on  fixe  sur  lui  les 
rhéophores  comme  le  dessin  l'indique  ;  à  l'autre 
extrémité  des  rhéophores  on  attache  les  manches 
isolants  et  l'on  visse  sur  eux  les  excitateurs  dont  on 
a  besoin  ;  enfin  le  circuit  fermé,  on  tourne  la  mani- 
velle, et  les  courants  se  produisent. 

Lorsque  le  graduateur  est  en  B',  les  commotions 
sont  très  faibles,  surtout  si  l'on  tourne  lentement  la 
manivelle  ;  mais,  à  mesure  que  l'on  fait  marcher  le 
graduateur  vers  B  et  que  l'on  accélère  la  vitesse  de 
rotation,  elles  deviennent  de  plus  en  plus  fortes,  et 
sont  toutàfaitintolérableslorsquel'onestarrivéen  B. 

Des  lettres  P  (positif;,  N  (négatif),  gravées  sur  les 
deux  faces  extérieures  du  graduateur,  près  des 
points  où  s'insèrent  les  cordons,  indiquent  la  direc- 
tion des  courants. 

L^appareil  ne  demande  d'autre  soin  que  d'être 
maintenu  dans  un  lieu  sec.  Il  est  important  de  ne 
pas  placer  dans  la  boîte  des  éponges  ou  autres 
excitateurs  mouillés. 

ApPARUIL  MAGNÉTO-KLECTniQUE  DE  POCHE  DE  M.  Loi- 

sEAu.  —  M.  Loiseau  a  construit  dans  ces  derniers 


7  ccntiinôlres  de  largeur  et  4  centimètres  d'épais- 
seur (fig.  oT).  Pour  le  faire  fonctionner,  il  suffit 
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d'ouvrir  la  boîte,  de  prendre  la  manivelle  qui  se 
trouve  à  l'intérieur  du  petit  colTret  et  de  visser  dans 
le  trou  placé  au-dessous  de  la  boîte,  ainsi  que  le 
montre  la  figure.  Au-dessus  se  trouvent  deux  trous 
servant  à  y  fixer  les  conducteurs  auxquels  on  adapte 
les  rhéophores.  On  tourne  ensuite  la  manivelle  de 
gauche  à  droite  pour  obtenir  le  courant.  Pour  avoir 
un  courant  plus  intense,  on  dévissera  le  bouton  qui 
se  trouve  sur  un  des  côtés  de  la  boîte,  en  la  tour- 
nant de  la  main  gauche,  ainsi  que  le  montre  la  figure. 

Appareil  dynamo-électrtque.  —  Ces  appareils  qui 
sont  construits  spécialement  pour  les  usages  indus- 
triels et  dont  la  machine  Gramme  est  le  type,  pour- 
raient sous  une  dimension  plus  petite  être  utilisés 
en  médecine.  Nous  avons  cherché  à  employer, 
dans  ce  but,  le  moteur  de  M.  Marcel  Deprez,  dans 
lequel  l'axe  de  la  bobine  est  placé  entre  les  deux 
branches  de  l'aimant,  de  manière  à  mieux  en  utili- 
ser le  magnétisme.  Cet  appareil  sous  une  l'orme 
peu  volumineuse  donneune  intensité  considérable, 
et  comme  le  mouvement  est  obtenu  par  une  pile  (P), 
on  n'a  pas  besoin  d'aide.  La  figure  ci-après  (fig.  38) 
indique  cet  appareil  avec  la  disposition  générale 
pour  l'emploi  médical. 

L'inconvénient  est  dans  la  nécessité  d'une  source 
électrique  assez  forte.  Pour  entretenir  le  mouvement 
de  la  bobine,  il  faut  des  piles  assez  énergiques,  et 
cela  est  peu  pratique  dans  une  salle  d'hôpital' ou 
dans  un  cabinet' médical.  Nous  avons  essayé  de 
faire  tourner  la  bobine  au  moyen  d'un  appareil 
d'horlogerie,  mais  nous  avons  été  obligé  de  rcnon- 
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cerà  cette  idée,  car  il  faut  un  appareil  d'horlogerie 
très  volumineux,  et  comme  la  bobine  doit  tourner 
rapidement,  le  ressort  est  très  vite  épuisé.  Dans  les 
essais  que  nous  avons  faits,  avec  M.  Marcel  Deprez, 
c'est  à  peiiie  si  nous  avons  pu  utiliser  les  courants 


Fig.  58. 

pendant  une  minute.  On  peut,  il  est  vrai,  remplacer 
la  pile  par  une  manette  M,  mais  alors  l'inconvé- 
nient d'un  aide  réapparaît  sans  compter  que  les 
mouvements  ne  sont  jamais  dans  ce  cas  aussi  ré- 
guliers qu'avec  une  pile. 

C'est  réellement  bien  regrettable  que  l'on  ne 
puisse  rendre  cet  appareil  plus  pratique,  car  il  au- 
rait l'avantage  de  ne  pas  s'user,  et  de  pouvoir  don- 
ner, à  volonté,  des  courants  interrompus  et  des 
courants  continus.  De  plus,  il  pourrait  servir  par 
ses  aimants.  Nous  espérons  que  de  nouveaux  es- 
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sais  seront  plus  heureux  et  chez  M.  Gaiffe,  nous  es- 
sayons actuellement  de  faire  faire  un  appareil  mé- 
dical, avec  un  moteur  de  ce  genre. 

Accessoires  des  appareils  électriques 

Rhéophores.  —  Les  rhéophores  sont  des  instru- 
ments qui  servent  à  l'application  de  l'électricité 
aux  organes  malades;  ils  devront  donc  présenter 
des  formes  diverses  en  rapport  avec  les  organes  que 
l'on  veut  électriser. 

Différentes  espèces  de  rhéophores.  —  On  peut  les 
diviser  en  deux  classes:  A, ceux  qui  servent  àTélec- 
trisation  des  organes  extérieurs  ;  B,  ceux  qui  sont 
destinés  à  l'électrisation  des  organes  situés  profon- 
dément, tels  que  le  larynx,  la  vessie,  le  rectum,  etc. 

A.  —  Rhéophores  des  organes  extérieurs. 

Rhéophores  a  cylindre  (fig.  59).  — 
Ces  rhéophores,  assez  généralement 
employés,  se  composent  de  cylindres 
métalliques,  le  plus  souvent  en  cui- 
vre, dans  lesquels  on  introduit  une 
éponge  mouillée  lorsque  l'on  veut 
appUquer  le  courant.  Cette  sorte  de 
rhéophore  présente  un  double  in- 
convénient :  pour  peu  que  l'on 
exerce  une  pression,  on  met  les 
bords  du  tube  en  cuivre  en  contact 
avec  la  peau,  ce  qui  est  toujours 
très  douloureux,  et,  d'un  autre  côté, 
l'eau  qui  se  trouve  dans  les  éponges  inonde  le  ma- 
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lade.  Quant  à  nous,  nous  les  rejetons  absolument 
de  la  pratique  et  nous  ne  pouvons  pas  assez  insis- 
ter sur  leurs  inconvénients.  Ils  se  trouvent  encore 
dans  toutes  les  Ijoîtes,  par  cela  seul,  comme  l'a- 
vouent les  fabricants,  qu'il  y  a  beaucoup  d'années 
qu'on  les  emploie  et  qu'un  grand  nombre  de  ma- 
lades et  même  de  médecins  se  figurent  que  c'est 
une  partie  nécessaire  des  appareils  électriques. 

Rhéophores  divers.  —  Les  rhéophores  sont  ordi- 
nairement en  cuivre  et  ils  se  présentent  tantôt 
sous  forme  d'une  sphère,  tantôt  d'un  ovale,  ou 
bien  ils  sont  plus  ou  moins  aplatis.  Ces  rhéopho- 
res, directement  en  contact  avec  la  peau,  sont 
très  douloureux  et  déterminent  même  parfois  la 
formation  d'eschares,  surtout  lorsque  l'on  emploie 
les  courants  continus.  Pour  éviter  cet  inconvé- 
nient, on  les  a  recouverts  de  toile,  ou  mieux  de- 
peau,  laquelle  a  pour  efTet  d'empêcher  le  contact 
direct  du  métal  avec  l'épiderme,  et,  une  fois  mouil- 
lées, de  conserver  l'humidité  pendant  un  temps 
assez  long,  ce  qui  facilite  le  passage  du  courant. 
Toutefois  les  rhéophores  en  métal  ont  l'inconvé- 
nient de  s'oxyder  au  bout  d'un  certain  temps,^ 
d'oil'rir  alors  un  obstacle  assez  considérable  au 
passage  du  courant,  et  de  laisser  des  dépôts  de 
cette  oxydation  sur  la  région  où  on  les  applique. 
Ils  sont  ainsi  non  seulement  une  cause  d'afi'aiblis- 
sement  du  courant,  mais  encore  une  cause  de 
malpropreté  qu'il  est  utile  d'éviter. 

Tous  les  rhéophores  métalliques  finisscnl  par 
s'oxyder,  môme  ceux  qui  sont  recouverts  d'une 
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couche  d'or  ou  de  nickel,  car  le  passage  des  cou- 
rants électriques  fait  rapidement  tomber  la  couche 
préservatrice,  et  les  métaux  qui  servent  à  trans- 
mettre les  courants  électriques  s'altèrent  avec  la 
plus  grande  facilité. 

Rhéophores  a  charbon.  —  Ces  rhéophores  sont 
préférables auxrhéophoresmétalUques.  Ih  sont  faits 
avec  du  coke  pulvérisé  et  pilé, 
réuni  en  masse  et  enveloppé  éga- 
lement de  peau  (fig.  60;.  ils  ont 
le  grand  avantage  de  ne  pas 
s'oxyder  et  par  conséquent  de 
ne  pas  présenter  les  inconvé- 
nients dont  nous  avons  parlé 
plus  haut.  II  est  toujours  préfé- 
rable de  leur  donner  une  surface 
assez  large,  afin  que  le  courant, 
occupant  une  étendue  plus  con- 
sidérable, produise  moins  d  ir- 
ritation locale. 

Il  faut  avoir  la  précaution  de 
mouiller  les  rhéophores  avant 
de  les  employer,  car  l'épiderme 
sec  est  mauvais  conducteur  de 
l'électricité  et  serait  ainsi  un  obstacle  au  passage 
du  courant,  i 

Beaucoup  de  médecins  se  servent  pour  cela  d'eau 
acidulée  ou  d'une  solution  de  sel  ordinaire  Ces 
liquides  sont,  en  effet,  meilleurs  conducteurs  de 
1  électricité  que  l'eau  ordinaire,  mais  ils  produisent 
assez  souvent  une  irritation  assez  vive  de  la  peau, 
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ce  qui  nous  a  engagé  à  employer  de  préférence 

l'eau  ordinaire. 

Lorsque  les  rhéophores  ont  servi  pendant  un 
certain  temps ,  la  peau  qui  les  recouvre  finit 
par   s'user   sur   une  étendue 
i  plus   ou  moins  considérable , 

1  1  et  le.  métal,  étant  ainsi  direc- 
!|  tement  en  contact  avec  lepi- 

j  y  derme,  détermine  une  vive  dou- 
l  O  leur.  11  faut  donc  avoir  soin 
de  la  renouveler  assez  fréquem- 
ment. 

Pinceau  métallique.  —  Ce 
pinceau  (fig.  61),  formé  d'un 
faisceau  de  fils  de  cuivre  déliés 
et  rigides,  est  exclusivement 
destiné  à  l'électrisalion  cuta- 
née. Son  application  est  très 
douloureuse ,  et  l'on  ne  doit 
l'employer  que  dans  les  cas  rares  où  l'on 
veut  obtenir  une  forte  dérivation  sur  la  peau.  Il 
est  inutile  d'employer  des  fils  très  rigides  ,  et 
les  fils  de  cuivre  souples  sont  aussi  avanta- 
geux. 

B.  —  Rhéophores  des  organes  profonds. 

Rhéophore  vésical.  -  Le  rhéophore  vésical  se 
compose  d'une  sonde  ordinaire  en  caoutchouc, 
renfermant  un  mandrin  métallique  dont  l'exlre- 
milé  antérieure  pénètre  dans  la  vessie;  l'ex- 
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trémilé  postérieure  est  mise  en  communica- 
tion avec  l'un  des  pôles  de  la  pile,  positif  ou 
négatif.  L'autre  pôle 
se  rend  à  un  rhéo- 
phore  ordinaire  que 
l'on  place  extérieure- 
ment au-dessus  de 
la  symphyse  pubien- 
ne, pour  établir  le 
courant. 
Le  Rhéophore  vé- 

SICAL    DOUBLE    DE  Du- 

CHENNE  se  compose  de 
deux  tiges  métalliques 
flexibles  introduites 
dans  une  sonde  à  dou- 
ble courant,  qui  les 
isole  l'une  de  l'autre. 
Ces  deux  rhéophores 
sont  terminés  à  leur 
extrémité  vésicale 
comme  dans  la  fi- 
gure 62,  de  telle  sorte 
qu'étant  rapprochés 
comme  dans  la  figure 
63,  ils  présentent  la 
forme  d'une  sonde 
ordinaire.  Pour  que 
celte    sonde  puisse 

Ibnctionner,  il  est  nécessaire  de  vider  préalable- 
ment la  vessie,  surtout  si  l'urine  est  plus  ou 
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moins  altérée.  Ces  instruments  sont  d'ailleurs  peu 
utiles.  ■ 

Le  meilleur  rhéophore  vésical  est  la 
sonde  exploratrice  de  M.  Guyon.  Cette 
sonde  se  compose  d'un  petit  mandrin 
métallique  (fig.  64),  terminé  par  une 
olive  qui  se  visse  à  l'extrémité  du  fil 
métallique  et  qui  peut  ainsi  varier  de 
diamètre.  Elle  a  été  construite  pour 
se  rendre  compte  de  la  dimension 
des  rétrécissements,  mais  en  môme 
temps  elle  se  trouve  être  la  sonde  la 
plus  pratique  pour  l'électrisation  soit 
de  la  vessie,  soit  du  canal  de  l'urè- 
tlire. 

RnÉoPHORE  LARYA'GiEN.  —  Analoguc  au 
rhéophore  vésical  double  de  Duchenne, 
il  n'en  diffère  que  par  la  courbure  et 
par  un  anneau  coulant  destiné  à  limi- 
ter le  degré  d'écartement  des  deux 
branches . 

Rhéophore  utérin  (fig.  Od).  —  11  ne 
diffère  des  précédents  que  par  sa  cour- 
bure et  la  plus  grande  largeur  des 
plaques  qui  le  terminent.  Chacune  de 
ces  plaques  est  placée  sur  les  côtés  du 
col  de  l'utérus. 
Ces  rhéophores,  comme  on  peut  en  juger  par  la 
figure,  sont  assez  volumineux,  et  leur  maniement 
est  loin  d'être  facile.  D'un  autre  côté,  il  est  rare  que 
l'on  doive  appliquer  les  deux  pôles  directement  sur 
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l'utérus  ;  presque  toujours  il  est  plus  utile  de  n'en 
mettre  qu'un  et  de  placer  l'autre  soit  sur  l'abdo- 
men, soit  sur  les  reins.  Aussi  le  rhéophore  utérin 
qui  nous  paraît  le  plus  commode  est  celui  qui  est 


Fig.  Go. 


représenté  (fig.  66)  et  qui  est  tout  simplement  com- 
posé d'une  tige  métallique  terminée  en  olive,  et 
recouverte  sur  son  trajet  d'un  tube  isolant.  Pour 
que  les  mucosités,  I  huile,  etc.,  ne  viennent  pas 
s'accumuler  sous  le  tuhe  isolant,  il  est  utile  de  le 
maintenir  solidement  contre  l'olive';  c'est  dans 
ce  but,  que  nous  avons  fait  mettre  à  l'autre  extré- 
mité un  ressort  (H)  très  simple  qui  maintient  une 
pression  constante  conlre  l'olive  terminale. 
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C'est  près  de  'ce  ressort  que  se  trouve  un  petit 
anneau  A  qui  permet  d'attacher  le  fil  conducteur. 


Rhéophore  pour  le  conduit  auditif.  —  Ce  rhéo- 
phore.  employé  fréquemment  dans  les  affections  de 
l'oreille,  se  compose  essentiellement  d'un  pavillon 
B  (fig.  67)  en  ivoire,  supporté  par  un  manche  C  ; 
une  tige  métallique  communiquant  avec  un  des 
pôles  de  la  pile  pénètre  dans  le  pavillon  et  sort  par 
le  sommet.  Cette  disposition  permet  d'appliquer  le 
courant  sur  un  point  situé  très  profondément  dans 
l'oreille  sans  toucher  aux  autres  parties  du  conduit 
auditif,  et  en  môme  temps  le  pôle  n'est  point  en 
contact  direct  avec  la  membrane  du  tympan.  On 
injecte  préalablement  de  l'eau  tiède  dans  l'oreille 
avec  une  petite  seringue  de  verre,  et  le  courant 
traverse  cette  légère  couche  d'eau  qui  se  trouve  ainsi 
entre  l'extrémité  A  et  la  membrane  du  tympan, .ce 
qui  a  l'avantage  d'atténuer  considérablement  la 
force  du  courant.  L'autre  pôle,  communiquant  à  un 
rhéophore  ordinaire,  est  appliqué  extérieurement 
sur  le  cou. 

11  est  souvent  plus  avantageux,  quand  on  se  sert 
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de  courants  continus,  d'employer  le  procédé  sui- 
vant :  On  met  un  des  pôles  sur  les  deux  côtés  de 
la  tête,  près  de  chaque  oreille,  et  le  courant  pé- 
nètre ainsi  très  bien  jus- 
qu'au nerf  auditif.  Ce  pro- 
cédé est  à  la  fois  plus 
simple  et  moins  dange- 
reux, en  étant  tout  'aussi 
efficace. 

Application  des  diffé- 
rents TAMPONS.  —  Pour  les 
tampons  ordinaires,  c'est- 
à-dire  pour  ceux  formés 
par  un  morceau  de  char- 
bon recouvert  de  peau,  il 
faut,  pour  l'électrisation 
des  nerfs,  rechercher,  cela 
va  de  soi,  les  points  où  les 
nerfs  sont  le  plus  superfi- 
ciels (les  figures  ci-après 
d'après  Ziemssen  indi- 
quent ces  points  pour  les 
nerfs  principaux) .  Pour 
les  muscles,  il  faut  autant 
que  possible  mettre  le 
pôle  négatif  sur  les  points 
où  les  filets  moteurs  pénètrent  dans  le  muscle.  Il 
est  important,  dans  tous  les  cas,  de  placer  les  tam- 
pons sur  la  masse  charnue  du  muscle  et  non  sur  les 
tendons,  comme  nous  l'avons  vu  faire  quelquefois. 

Avec  un  tampon  large  on  peut  limiter  la  sur- 
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face  en  conlact  en  inclinant  plus  ou  moins  la 
surface  du  tampon. 

Fils  coNDucTEuns.  —  Les  fils  conducteurs  relient 
les  rhéophorcs  à  la  pile  ou  au  collecteur.  Leur  dia- 
mètre est  généralement  de  4  ào  millimètres.  Pour 
la  galvanocaustie,  on  emploie  des  fils  beaucoup  plus 
gros.  On  les  recouvre  d'un  fil  de  soie  pour  les  iso- 
ler, llest  nécessairede  donner  a  ces  fils  une  couleur 
difi'érente  pour  désigner  le  pôle  auquel  ils  corres- 
pondent ;  en  général,  on  a  adopté  le  fil  rouge  pour 
le  pôle  positif,  et  pour  le  pôle  négatif,  le  fil  vert. 

Lorsque  le  fil  conducteur  a  servi  pendant  un 
certain  temps,  il  devient  très  cassant,  et  la  cassure 
a  surtout  lieu  à  l'une  de  ses  extrémités,  soit  celle 
qui  correspond  au  rhéophore,  soit  celle  qui  s'atta- 
che à  la  pile  ou  au  collecteur.  Dans  ce  cas,  lors- 
qu'on ne  peut  pas  s'adresser  aussitôt  au  fabricant, 
on  coupe  le  fil  avec  des  ciseaux  un  peu  au-dessus 
de  la  cassure,  et  l'on  en  dépouille  un  petit  bout  de 
son  enveloppe  de  soie,  pour  rattacher  directement 
à  la  pile  ou  au  rhéophore. 

Si  la  cassure  se  trouve  dans  la  partie  moyenne 
du  fil,  il  se  produit  quelquefois  le  fait  suivant  qui 
peut  induire  en  erreur  :  les  deux  extrémités  de 
la  cassure  restent  maintenues  par  l'enveloppe 
de  soie,  de  sorte  que,  suivant  la  plus  ou  moins 
grande  tension  du  fil,  les  deux  extrémités  sont 
rapprochées  et  en  contact  direct,  ou  bien  éloi- 
gnées l'une  de  l'autre  ;  le  circuit  électrique,  étant 
ainsi  tantôt  ouvert  et  tantôt  fermé,  détermine  à 
chaque  fermeture  du  courant  des  secousses  que 


ACCESSOIRES  DES  APPAREILS  ÉLECTRIQUES.  117 
Ton  altribue  au  mauvais  fonclionnement  de  la  pile. 

Lorsque  le  courant  est  interrompu  par  suite  de 
la  cassure  de  l'un  des  fils  dans  la  partie  enve- 
loppée par  la  soie,  il  faut  rechercher  quel  est  celui 
des  deux  fils  dans  lequel  elle  a  eu  lieu.  Pour  cela, 
on  peut  employer  le  moyen  pratique  suivant  :  pour 
reconnaître  si  la  cassure  se  trouve  dans  le  fil  du 
pôle  positif,  on  met  l'extrémité  de  ce  fil  en  contact 
avec  la  langue,  et  avec  l'autre  main  on  tient  le 
bout  central  du  fil  correspondant  au  pôle  négatif. 
Si  la  cassure  existe  dans  le  fil  du  pôle  positif,  le 
courant  ne  passe  pas,  et  l'on  n'éprouve  aucune 
sensation  àla langue  ;si  le  fil  est  intact,  le  courant 
passe  et  se  reconnaît  par  la  sensation  du  courant 
électrique  sur  la  langue. 

Pour  reconnaître  si  la  cassure  se  trouve  dans  le 
fil  du  pôle  négatif,  on  emploie  le  même  procédé, 
en  mettant  en  contact  avec  la  langue  le  bout  péri- 
phérique de  ce  fil,  et  en  tenant  avec  l'autre  main 
le  bout  central  du  fil  positif;  la  non-sensation  ou  la 
sensation  du  courant  électrique  sur  la  langue  indi- 
que s'il  y  a  ou  non  rupture  du  fil. 

Ces  petits  accidents  sont  très  communs  dans  la 
pratique,  et  c'est  pour  cela  que  nous  avons  voulu 
les  signaler. 

Galvanomètre.  —  Le  galvanomètre  est  un  appa- 
reil à  peu  près  indispensable  lorsque  l'on  applique 
des  courants  faibles.  Il  sert  en  effet  à  indiquer  si  le 
courant  passe,  e(  aussi,  jusqu'à  un  certain  point, 
quelle  est  la  force  de  ce  courant.  Celui  qui  est  le 
plus  généralement  employé  est  le  galvanomètre  à 

7. 
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cadran.  Sa  sensibilité  est  assez  grande  pour  per- 
mettre de  reconnaître  le  passage  d'un  courant  très 
t'aiijle.  Le  galvanomètre  placé  verticalement  exige, 
pour  être  aussi  sensible  que  le  précédent,  des  con- 
ditions de  construction  qui  en  rendent  le  prix  beau- 
coup plus  élevé. C'est  celui  qu'on  emploie  pourles  ap- 
pareils fixes, et  il  se  place  d'ordinaire  sur  le  collecteur. 

On  croit  généralement  que  la  déviation  plus  ou 
moins  considérable  du  galvanomètre  indique  la 
Ibrce  du  courant,  et  quand  la  déviation  est  de  30  ou 
40°,  on  est  persuadé  qu'il  y  a  une  quantité  très 
considérable  d'électricité  qui  traverse  les  tissus. 
C'est  là  une  erreur  trop  répandue  :  d'abord  il  est 


Fig.  6S.  —  Galvauomctrc. 


difficile  d'avoir  en  pratique  des  galvanomètres  dont 
la  sensibilité  est  identique,  et  d'un  aulre  côté,  les 
indications  du  galvanomètre  sont  toujours  rek^récs  ; 
elles  dépendent  essentiellement  des  résistances 
opposées  par  les  diirércnles  parties  du  circuit. 


DIFFÉRENCES 
DIVERS 


QUI  EXISTENT  ENTRE 
COURANTS  INDUITS 


LES 


11  existe  une  différence  très  notable  entre  l'action 
du  courant  de  la  première  hélice  (extra-courant)  et 
l'action  du  courant  de  la  deuxième  hélicc^courant 
induit).  Duchenne  (de  Boulogne)  a  formulé  ces  dif- 
férences d'action  dans  les  propositions  suivantes  : 

A.  Le  courant  de  la  deuxième  hélice  excite  plus 
vivement  la  rétine  que  celui  de  la  première  hélice, 
lorsqu'il  est  apphqué  à  la  face  ou  sur  le  globe  ocu- 
laire par  l'intermédiaire  des  rhéophores  humides. 

B.  Le  courant  de  la  deuxième  hélice  excite  plus 
vivement  la  sensibilité  cutanée  que  celui  de  la  pre- 
mière hélice. 

C.  Le  courant  de  la  première  héUce  excite  plus 
vivement  que  celui  de  la  deuxième  la  sensibilité 
de  certains  organes  placés  plus  ou  moins  profondé- 
ment sous  la  peau,  tels  que  les  testicules,  l'intestin 
etla  vessie. 

D.  Le  courant  de  la  deuxième  hélice  provoque 
des  contractions  réflexes  plus  énergiques  que  le 
courant  de  la  première  hélice. 

E.  Lorsque  des  rhéophores  humides  sont  appli- 
qués sur  la  surface  cutanée,  le  courant  de  la 
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deuxième  hélice  pénètre  plus  prorondément  dans 
les  tissus  que  le  courant  de  la  première  hélice. 

De  celte  difTérence  d'action  de  l'extra-courant  et 
du  courant  induit,  Duchenne  a  conclu  que  chacun 
de  ces  deux  courants  possédait  des  propriétés  phy- 
siologiques spéciales,  indépendamment  de  leurs 
propriétés  physiques. 

C'est  contre  cette  théorie  que  MM.  Becquerel  se 
sont  aussitôt  élevés,  et  ils  ont  démontré  que  ces 
différences  physiologiques  sont  le  résultat  de  con- 
ditions physiques  différentes  pour  l'extra-courant 
et  le  courant  induit  proprement  dit,  et  que  les 
courants  induits,  de  quelque  ordre  qu'ils  soient, 
produisent  les  mêmes  effets  lorsque  leur  intensité, 
leur  tension  et  leur  durée  sont  les  mêmes. 

Le  courant  de  la  seconde  hélice  est  produit  dans 
un  fil  beaucoup  plus  long  et  plus  fin  que  l'extra- 
courant,  ce  qui  fait  qu'il  a  une  grande  tension, 
tandis  que  le  courant  de  la  première  hélice  est 
produit  dans  un  fil  court  et  gros,  et  par  conséquent 
possède  une  tension  plus  faible. 

On  peut  donc  aisément  concevoir  que  le  courant 
induit,  ayant  plus  de  tension,  pénètre  plus  profon- 
dément dans  les  tissus. 

D'ailleurs  on  obtient  identiquement  les  mêmes 
effets  en  employant  des  courants  de  la  deuxième 
hélice,  dont  l'une  est  formée  par  un  fil  court  et 
gros,  et  l'autre  par  un  fil  fin  et  long.  Avec  noire 
appareil  physiologique  à  interruptions  régulières, 
où  l'on  peut,  à  volonté  et  dans  les  mêmes  condi- 
tions d'induction,  se  servir  de  bobines  induites  à 
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fils  varial)les,  on  obtient  constamment  les  princi- 
pales différences  d'action  signalées  par  Duchenne. 
Donc,  la  proposition  A  peut  s'énoncer  ainsi  :  Le 
courant  induit  qui  a  le  pins  de  tension  excite  plus 
vivement  la  réline. 

De  même,  la  proposition  B  peut  aussi,  au  moins 
en  grande  partie,  être  énoncée  ainsi:  Le  courant 
induit  qui  a  le  plus  de  tension  excite  plus  vivement 
la  sensibilité  cutanée. 

Les  propositions  D  et  E  sont  aussi  la  consé- 
quence évidente  de  la  tension  plus  ou  moins  grande. 
En  effet,  si  le  courant  de  la  seconde  hélice  pénètre 
plus  profondément  dans  les  tissus,  c'est  qu'il  a 
plus  de  tension,  et  c'est  pour  cela  aussi  qu'il  déter- 
mine des  contractions  aune  distance  pluséloighée 
du  point  d'application  des  pôles. 

La  proposition  C  est  donc  la  seule  où  la  tension 
ne  paraisse  pas  avoir  de  l'influence. 

Mais  la  différence  de  tension  n'est  pas  la  seule 
qui  existe  entre  le  courant  inducteur  et  le  courant 
induit  ;  il  faut  aussi  tenir  compte  de  l'inte7isité  et  de 
la  durée  qui  peuvent  amener  des  différences  d'action 
assez  considérables,  la  tension  restant  la  même. 

En  effet,  lorsque  la  tension  est  la  même  on 
même  lorsqu'elle  est  un  peu  plus  fail)le,  l'exlra- 
courant  agit  plus  vivement  sur  la  sensibilité  des 
muscles  et  sur  l'excitabilité  de  certains  organes, 
tels  que  le  testicule,  l'intestin  et  la  vessie. 

11  y  a  entre  l'extra-courant  et  le  courant  induit 
de  la  deuxième  bobine  d'autres  différences  physi- 
ques que  celles  relatives  à  la  tension.  D'abord, 
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l'extra-courant  ne  se  compose  jamais  que  d'un  seul 
courant  induit,  celui  qui  marche  dans  le  même  sens 
que  celui  de  la  pile,  tandis  que  le  courant  induit 
proprement  dit  se  compose  de  deux  courants  ins- 
tantanés dirigés  alternativement  en  sens  contraire. 

Ce  fait  seul  explique  pourquoi,  même  à  tension 
égale,  le  courant  de  la  deuxième  hélice  agit  plus 
énergiquement  sur  l'excit-ation  des  nerfs  sensitifs 
de  la  peau. 

Quant  à  l'action  sur  les  muscles  superflciels  et 
sur  certains  oi^ganes,  tels  que  les  testicules,  etc., 
l'action  plus  excitante  de  l'extra-courant  s'explique 
par  line  différence  de  quantité,  élément  important 
dont  on  n'a  pas  tenu  compte. 

Eïi  eff'et,  comme  nous  l'avons  observé  pour  des 
courants  de  même  ordre,  mais  différents  sous  le 
rapport  de  la  quantité,  l'action  physiologique,  dans 
certaines  circonstances,  varie  selon  la  quantité. 
Ainsi,  avec  des  courants  induits  de  même  tension, 
mais  ayant  une  action  différente  sur  le  galvanomètre, 
nous  avons  trouvé  que  les  courants  qui  faisaient 
dévier  le  plus  l'aiguille  du  galvanomètre,  c'est-à- 
dire  ceux  qui  ont  le  plus  de  quantité,  déterminaient 
aussi  des  excitations  plus  énergiques. 

Or,  la  quantité  ajustement  sur  le  tissu  muscu- 
laire môme,  lorsqu'il  agit  directement,  et  sur  les 
organes  tels  que  la  vessie  et  les  testicules,  une  ac- 
tion très  manifeste.  Les  courants  continus,  par 
exemple,  si  faible  que  soit  leur  action  chimique, 
ont  toujours  une  quantité  supérieure  aux  courants 
induits  et  même  à  l'extra-courant:  aussi  leur  ac- 
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lion  sur  ces  organes  est  très  énergique.  Nous  avons 
observé  ces  faits  un  grand  nomlîre  de  fois,  mais 
l'exemple  le  plus  remarquable  est  fourni  par  les  cas 
de  paralysie  faciale  périphérique.  Dans  ces  cas,  le 
nerf  a  perdu  son  excitabilité,  et  les  muscles  seuls 
peuvent  encore  être  excités  directement,  mais  en 
même  temps  la  tension  a  sur  la  contraction  mus- 
culaire une  influence  relativement  moins  considé- 
rable que  la  quantité.  Ainsi  avec  douze  éléments 
au  sulfate  de  cuivre  et  une  petite  surface  de  zinc, 
on  obtient  des  contractions  moins  prononcées 
qu'avec  huit  éléments,  les  zincs  offrant  une  surface 
plus  grande. 

En  général  môme,  on  peut  dire  que  la  tension 
agit  plus  puissamment  sur  le  système  nerveux,  et 
que  la  quantité  a  une  action  plus  marquée  sur  les 
contractions  idio-musculaires  et  surtout  sur  les 
fibres  musculaires  lisses.  Il  n'y  a  donc  rien  d'é- 
tonnant qu'entre  deux  courants  induits  ayant  la 
môme  tension,  mais  difl'érant  par  la  quantité,  il  y 
ait  des  différences  dans  le  rapport  de  l'excitation 
des  muscles. 

Nous  pouvons  conclure  de  toute  cette  discus- 
sion, que  les  différences  d'action  physiologique 
que  l'on  observe  entre  les  divers  courants  induits 
dépendent  toutes  de  conditions  physiques.  Les  dif- 
férences de  tension  jouent  le  principal  rôle,  mais, 
à  côté  de  la  tension,  la  quantité  et  la  durée  ont 
également  une  influence  manifeste,  et  sont,  dans 
certains  cas,  la  mesure  des  différences  que  l'on 
observe  dans  les  faits  physiologiques. 
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De  la  différence  d  action  physiologique  des  courants 
induits,  selon  la  nature  du  fil  métallique  formant  la 
bobine  induite. 

Nous  avons  recherché  les  différences  que  la  na- 
ture du  fil  qui  compose  les  bobines  induites  pou- 
vait déterminer  au  point  de  vue  physique  et  surtout 
au  point  de  vue  physiologique. 

Nous  avons  choisi  ainsi  des  fils  où  le  courant 
électrique  se  propage  facilement  (cuivre),  et  d'au- 
tres où  le  courant  passe  plus  lentement,  et  où  les 
molécules  vibrent  moins  i'acilement. 

Nous  avons  fait  faire  absolument  dans  les  mômes 
conditions  des  bobines  induites  avec  des  fils  de 
cuivre,  des  fils  de  plomb  et  des  fils  d'argentan. 

Le  diamètre  du  fil  était  le  même,  et  la  longueur 
était  de  210  mètres  pour  chacun  de  ces  fils. 

Toutes  les  bobines  étaient  construites  de  la  même 
façon  et  étaient  influencées  d'une  manière  iden- 
tique par  le  courant  inducteur. 

Sur  les  nerfs  et  sur  les  muscles  de  l'homme 
sain,  les  effets  de  la  secousse  ont  été  différents  se- 
lon la  nature  du  métal,  et  l'on  peut  dire,  d'une 
manière  générale,  que  lorsque  le  fil  de  la  bobine 
induite  est  formé  par  un  métal  mauvais  conduc- 
teur de  l'électricité,  la  contraction  est  plus  forte 
et  l'impression  sur  les  nerfs  cutanés  moins  vive 
qu'avec  des  fils  bons  conducteurs,  comme  le  cui- 
vre, par  exemple. 

Les  effets  sont  d'autant  plus  marqués  que  la  ré- 
sistance extérieure  est  plus  grande.  Ainsi,  en  fai- 
sant passer  le  courant  à  travers  de  l'eau  alcoohsée, 
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et  en  le  diminuant  jusqu'à  un  minimum,  lorsque 
les  contractions  musculaires  n'ont  plus  lieu  avec 
le  courant  de  la  bobine  des  fils  de  cuivre,  on  ob- 
tient encore,  dans  les  mômes  conditions,  des  con- 
tractions avec  le  courant  provenant  de  la  bobine 
en  fil  d'argentan. 

Sur  les  muscles  superficiels,  la  din'érence  entre 
les  courants  de  la  bobine  de  cuivre  et  ceux  de  la 
bobine  d'argentan  est  beaucoup  moins  prononcée  ; 
elle  s'accentue  à  mesure  que  l'épiderme  est  plus 
épais  ou  que  les  muscles  sont  plus  profonds. 

L'impression  déterminée  par  le  courant  des  fils 
de  plomb  ou  des  fils  d'argentan  est  moins  vive, 
elle  s'irradie  moins  loin  sur  les  nerfs  superficiels 
de  la  peau.  Dans  les  appareils  électro-magnéti- 
ques employés  en  médecine,  il  est  donc  plus 
avantageux  d'employer  des  fils  d'argentan  ou  de 
plomb  que  des  fils  de  cuivre,  car  les  fils  d'argentan 
et  de  plomb,  avec  une  longueur  égale,  produisent 
des  courants  pénétrant  plus  profondément  dans  les 
muscles  et  déterminent  sur  la  région  cutanée  des 
impressions  moins  douloureuses.  Les  courants  in- 
duits des  bobines  à  fils  de  cuivre  ne  sont  préférables 
que  dans  les  cas  où  l'on  veut  déterminer  une  forte 
révulsion  et  une  vive  excitation  sur  les  nerfs  cutanés. 

M.  Mangenot  a  construit,  d'après  nos  indications, 
des  appareils  induits  avec  des  bobines  en  fils  d'ar- 
gentan, dont  nous  nous  servons  journellement  (voir 
fig.  43,  p.  80).  Comme  les  fils  de  plomb  sont  diffi- 
cilement maniables,  les  bobines  se  fabriquent 
mieux  avec  l'argentan. 


DE  L'EMPLOI 
DE  L'ÉLECTRICITÉ  STATIQUE 


L'électricité  statique,  ou  électricité  de  frotte- 
ment, était  souvent  employée  au  siècle  dernier, 
mais  elle  a  été  beaucoup  délaissée  et  avec  raison 
depuis  la  découverte  des  courants  d'induction.  On 
peut,  en  effet,  avec  les  appareils  d'induction,  ob- 
tenir les  mêmes  conditions  d'excitation  électrique, 
avec  une  graduation  bien  meilleure,  avec  moins  de 
difficulté,  et  avec  des  moyens  bien  plus  simples. 
Cette  méthode  ne  présente  aucun  avantage  réel 
sur  l'emploi  des  courants  ordinaires  d'induction  ; 
elle  a,  de  plus,  l'inconvénient  de  n'être  qu'un 
mode  empirique  et  d'agir  sur  l'esprit  et  l'imagi- 
nation du  malade  par  son  mode  d'administration. 
Le  public  a  déjà  trop  souvent  une  tendance  mar- 
quée, pour  confondre  l'électrothérapie  avec  des 
sciences  occultes  et  je  ne  sais  quels  procédés  mys- 
térieux, pour  qu'il  soit  du  devoir  de  tout  médecin 
réellement  digne  de  ce  nom,  de  ne  pas  employer 
des  moyens  qui  puissent  frapper  l'imagination 
dans  ce  sens.  La  machine  électrique,  avec  sa  roue, 
son  tabouret  de  verre,  les  bouteilles  de  Lcyde,  les 
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étincelles  que  l'on  fait  passer  sur  divers  points  du 
corps,  les  cheveux  qui  se  dressent,  etc.,  impres- 
sionnent vivement  les  malades,  mais,  à  vrai  dire, 
ne  constituent  nullement  un  moyen  scientifique. 
Néanmoins  nous  ne  blâmerions  pas  avec  tant 


Fig.  69. 


d'énergie  ces  procédés,  si  réellement  ils  étaient 
nécessaires,  mais  ils  sont  à  peu  près  inutiles  et 
voici  pourquoi  : 

L'électricité  de  la  machine  électrique,  absolu- 
ment comme  l'électricité  développée  dans  la  bo- 
bine d'induction,  agit  par  la  tension;  l'une,  comme 
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l'autre,  provoque  par  son  passage  les  mêmes  ef- 
fets physiques  et  physiologiques.  11  en  est  identi- 
quement de  môme  pour  la  bouteille  de  Leyde  ; 
rirritation  des  nerfs  et  la  contraction  musculaire 
sont  dues,  dans  tous  les  cas,  au  choc  musculaire 
que  détermine  la  combinaison  du  fluide  électrique. 
En  un  mol,  que  le  dégagement  et  la  production 
d'électricité  soient  le  résultat  du  frottement  ou  de 
l'induction  dans  une  bobine,  nous  nous  trouvons 
en  présence  de  courants  ayant  les  mêmes  pro- 
priétés physiques,  agissant  à  peu  de  chose  près  de 
la  même  façon  sur  les  tissus  vivants  et,  par  consé- 
quent, ayant  la  même  action  thérapeutique. 

Que  des  guérisons  cependant  puissent  être  ob- 
tenues par  l'emploi  de  l'étincelle  électrique  ou  de 
la  bouteille  de  Leyde,  cela  n'a  rien  d'extraordi- 
naire, puisqu'on  en  obtient  par  les  courants  d'in- 
duction, et  que  les  effets  de  ces  deux  espèces  d'é- 
lectrisation  sont  les  mômes.  La  question  est  uni- 
quement de  savoir  s'il  est  préférable  d'employer 
l'un  ou  l'autre  procédé  ;  or  il  est  hors  de  doute 
que  l'électricité  statique  est  plus  difficile  à  doser, 
plus  fastidieuse  à  employer,  plus  douloureuse  ;  de 
plus,  les  appareils  en  sont  plus  coûteux,  plus  en- 
combrants et  plus  inconstants.  On  ne  voit  pas,  par 
conséquent,  l'avantage  qu'il  y  a  à  se  servir  de  cette 
méthode  d'électrisation,  qui  a  en  même  temps  le 
très  grand  inconvénient  de  frapper  l'esprit  d'un  pu- 
blic souvent  ignorant  et  superstitieux. 

Nous  ajouterons  cependant  que  l'électrisation 
par  les  machines  à  frottement  ou  par  la  bouteille 
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de  Leydc  est,  dans  certains  cas,  préférable  aux  ap- 
pareils induits  ordinaires  et  mal  construits.  Dans 
ceux-ci  les  inlerruplions  sont  toujours  très  nom- 
breuses, elles  ont  un  minimum  de  2o  à  30  par  se- 
conde, et  c'est  justement  celte  succession  rapide 
d'excitations  qui  souvent  est  une  cause  d'irritation 
trop  vive  et  de  fatigue  musculaire.  Nous  insis- 
tons sur  ce  point  d'une  façon  toute  spéciale,  car  il 
est  des  plus  importants  en  éleclrothérapie.  Avec 
l'électricité  statique,  au  contraire,  on  ne  peut  ja- 
mais déterminer  une  série  aussi  rapide  d'excita- 
tions, et  l'on  peut,  môme  en  un  temps  donné, 
produire  exactement  le  nombre  d'interruptions 
que  l'on  désire  ;  on  se  trouve  ainsi  dans  de  meil- 
leures conditions  pour  agir  sur  les  organes  ma- 
lades, et  par  conséquent  l'électricité  statique  ne 
peut,  sous  ce  rapport,  donner  lieu  aux  accidents 
que  produisent  quelquefois  les  appareils  induits  or- 
dinaires et  de  fabrication  grossière.  Mais,  avec  la 
pédale,  et  mieux  avec  le  métronome,  et  surtout 
avec  les  modifications  des  appareils  à  interrup- 
tions régulières,  on  peut  arriver  à  limiter  en- 
core plus  facilement  le  nombre  des  excitations 
qu'avec  la  machine  à  frottement,  et  éviter  ainsi 
complètement  cet  inconvénient  des  appareils  ordi- 
naires à  induction,  et,  de  plus,  l'on  n'a  aucun  des 
désavantages  des  appareils  à  électricité  statique. 

Lorsqu'on  veut  uniquement  stimuler  la  peau,  on 
peut  employer  avec  avantage  l'électricité  statique, 
mais  il  n'est  nullement  nécessaire,  dans  ce  cas, 
d'avoir  recours  aune  grande  machine  électrique,  et 
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il  suffit  d'une  petite  plaque  en  caoutchouc  durci.  Sur 
une  plaque  de  ce  genre  de  40  à  50  centimètres  de 
long  sur  20  de  large,  est  appliquée  une  petite  lame 
d'étain  de  10  centimètres  carrés.  On  passe  sur  la 
surface  une  flanelle  sèche  ou  une  peau  de  chat, 
ce  qui  développe  de  l'électricité  en  suffisante  quan- 
tité, pour  qu'en  approchant  cette  plaque  d'une 
partie  quelconque  du  corps  il  se  dégage  un  grand 
nombre  de  petites  étincelles  qui  stimulent  la  peau, 
et  souvent  la  font  rougir.  On  recommence  cette 
petite  manœuvre  plusieurs  fois  en  une  séance. 

C'est  un  moyen  très  simple  et  très  facile  de  pro- 
duire une  excitation  cutanée,  un  peu  plus  énergi- 
que qu'avec  les  frictions  ou  le  massage.  A  vrai 
dire,  c'est  le  seul  cas  où  l'emploi  de  l'électricité 
statique  soit  utile  et  pratique. 

Les  quelques  pages  qui  précèdent  sont  la  re- 
production textuelle  de  la  première  édition  de  ce 
Manuel,  et  nous  avons  tenu  à  les  laisser  telles 
quelles,  pour  que  le  lecteur  puisse  mieux  juger  de 
l'historique  de  la  question.  Depuis  cette  publication 
en  effet,  les  applications  de  l'électricité  statique 
sont  revenues  en  grand  honneur,  ou  moins  dans 
les  expériences  faites  à  la  Salpêtrière  sous  la  di- 
rection de  M.  Charcot.  Si  dans  un  traité  élémentaire 
comme  celui-ci,  nous  ne  pouvons  nous  étendre  lon- 
guement sur  ces  faits,  nous  devons  cependant  en 
indiquer  les  principaux,  et  signaler  les  quelques 
améliorations  qui  ont  été  faites. 

La  machine  ordinaire  a  été  légèrement  modifiée 
par  M.  Vigoureux  qui  lui  a  donné  une  disposition 
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qui  réunit  les  deux  types  Holtz  et  Carré  et  qui  est 
construite  par  M.  Andriveau.  Mais  les  meilleures 
machines  sont  sans  contredit  celles  qui  sont  cons- 
truites sur  le  modèle  de  la  machine  Tœpler;  sous 
un  petit  volume  elles  laissent  loin  derrière  elles 
comme  puissance,  la  machine  de  Holtz  ou  de  Carré. 
M.  Emile  Guérin  a  construit  un  appareil  remarqua- 
ble par  son  action,  sous  un  volume  très  restreint 
(fig.  70),  cette  machine  est  également  fondée  sur  le 
principe  de  la  machine  de  Holtz  et  de  Tœpler.  Elle 
peut  donner  des  étincelles  très  fortes,  et  cela  grâce 
surtout  aux  soins  de  construction  et  au  choix  du 
verre  qui  forme  les  plateaux. 

La  figure  70  montre  le  modèle  moyen  de  cette 
machine;  c'est  celui  que  nous  employons  et  que 
nous  conseillons,  car  il  offre  tous  les  avantages  de 
puissance  et  de  commodité  que  l'on  peut  désirer. 

La  rotation  de  la  machine  est  toujours  une  des 
conditions  les  plus  embarrassantes,  quoique  l'aide 
qu'on  est  obligé  d'avoir  dans  un  cabinet,  peut  être 
remplacé  dans  un  hôpital  par  un  moteur  à  gaz. 

Malgré  la  force  de  ce  moteur,  il  reste  encore 
une  grande  difficulté  dans  le  fonctionnement,  c'est 
l'humidité  de  l'air.  Ceux  qui  n'ont  pas  eu  à  faire 
fonctionner  journellement  une  machine  électrique 
ne  peuvent  se  douter  des  ennuis  que  donnent  ces 
appareils  dès  qu'il  y  a  de  l'humidité  dans  l'air.  Il 
était  donc  indiqué  de  renfermer  la  machine  dans 
une  cage  vitrée,  afin  de  la  maintenir  dans  une 
atmosphère  sèche  ;  c'est  d'ailleurs  ce  qui  était  fait 
déjà  depuis  des  années  pour  quelques  usages  in- 
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duslriels  tels  que  l'ulilisation  de  rclincelle  pour 
faire  sauter  des  mines.  Mais  il  i'aut  que  la  ferme- 


ture soit  bien  hermclique,  fans  cela  elle  est  plus 
embarrassante  qu'utile. 
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Enfin,  il  reste  la  queslion  de  l'isolement  du  ma- 
lade, ce  qui  se  fait  au  moyen  de  tabourets  à  pieds 
en  verre  plus  ou  moins  grands,  mais  ici,  il  a  été 
impossible  de  faire  de  vrais  progrès  sur  ce  qui  était 
employé  au  siècle  dernier.  On  trouve  en  effet,  dans 
les  écrits  de  l'abbé  A'ollet,  de  Mauduyt  et  surtout  de 
l'abbé  Sans,  un  luxe  d'isoloirs  devant  servir  pour  un 
ou  plusieurs  malades.  L'abbé  Sans  avait  môme  eu 
l'idée  assez  originale  d'isoler  le  lit  tout  entier,  ou 
encore,  pour  des  paralytiques  très  malades,  d'avoir 
une  sorte  de  hamac  tenu  en  l'air  par  des  cordons 
de  soie. 

il  y  a  trois  procédés  d'électrisation  : 
Dans  le  premier,  le  plus  simple,  on  place  le  pa- 
tient près  de  la  machine  et  il  reçoit  des  étincelles 
en  approchant  les  parties  malades  des  conducteurs 
électriques. 

Dans  le  deuxième  procédé,  on  se  sert  de  la  bou- 
teille de  Leyde,  que  l'on  charge  par  la  machine  et 
que  l'on  décharge  sur  les  régions  que  l'on  veut  sti- 
muler. 

Enfin  le  procédé  le  plus  employé,  est  le  bain  élec- 
trique. Les  malades  sont  placés  surle  tabouret  et  sont 
mis  directement  en  communication  avec  la  machine 
électrique.  Ils  sont  donc  pendant  tout  le  temps  que 
la  machine  marche,  placés  dans  une  atmosphère 
électrique  dont  on  peut  à  volonté  changer  le 
sens. 

Souvent  on  associe  à  ce  bain  électrique  l'action 
des  excitateurs  soit  en  bois,  soit  en  tiges  métalli- 
ques, munis  d'un  manche  isolant. 

ÉLECTIlOTHlinAPIE.  8 
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Un  excitateur  assez  utile  est  fourni  par  le  petit 
appareil  (fig.  71)  dit  Bouteille  électroméirique  de 
Sans  et  qui  permet  de  graduer  les  décharges.  On 
accroche  la  bouteille  BC  à  l'extrémité  d"un  des 


Fig.  71. 


conducteurs  de  la  machine  S.  Plus  les  boules  B' A 
sont  rapprochées,  plus  les  décharges  sont  faibles. 
L'on  intercalle  le  membre  à  électriser  entre  les 
extrémités  des  fils  conducteurs  formant  le  circuit 
b  et  b'. 

Les  observations  qui  ont  été  publiées  se  rappor- 
tent en  grande  partie  à  des  hystériques,  mais  on 
peut  également  obtenir  quelques  résultats  satisfai- 
sants dans  des  cas  de  tremblements  et  dans  la  para- 
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lysie  agitante.  II  en  est  de  même  pour  quelques 
formes  d'hémi-anesthésie. 

Dans  les  affections  que  nous  venons  de  citer, 
les  effets  de  l'électricité  statique  sont  logiques,  et 
si  ce  n'était  les  inconvénients  du  mode  opératoire, 
inconvénients  immenses  pour  les  médecins  prati- 
ciens, nous  dirions  volontiers  que  l'on  devrait  avoir 
recours  à  l'électricité  statique,  chaque  fois  que  l'on 
veut  agir  sur  les  symptômes  périphériques  (1).  Ce 
mode  d'électricité,  en  effet,  est  celui  qui  reste  le 
mieux  condensé  sur  la  peau;  sa  caractéristique  est 
justement  de  s'accumuler  à  la  surface  des  corps, 
et  sous  ce  rapport,  c'est  un  agent  thérapeutique 
puissant,  et  qui  évidemment  doit  donner  dans  cer- 
tains cas  de  bons  résultats,  puisque  les  frictions 
sèches  ou  stimulantes,  les  éruptions,  etc.,  ont  une 
influence  incontestable  sur  les  phénomènes  ner- 
veux. 

Mais  en  dehors  de  ces  maladies,  nous  sommes 
persuadé  qu'on  a  une  tendance  à  exagérer  leur 
action.  Comme  les  applications  métalliques,  comme 
les  aimants,  etc.,  l'électricité  statique  n'a  que  peu 
d'action  dans  les  maladies  que  j'appellerais  volon- 
tiers sérieuses,  et  qui  ne  sont  réellement  guérissa- 
bles que  par  les  courants  induits  ou  les  courants  de 
la  pile,  telles  que  les  névrites,  les  atrophies  muscu- 
laires, les  paralysies  traumatiques,  etc. 

Ce  sont  les  recherches  de  M.  Burcq  qui  ont  amené 
peu  à  peu  à  étudier  de  nouveau  l'électricité  slati- 

(I)  Il  Iniit  néïinmoins  faire  une  exception  en  f.iveur  rlo  la  faradi- 
salifMi  f'ulaiii'M'. 
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que,  et  on  devait  y  arriver  fatalement  en  passant 
en  revue  successivement  tous  les  agents  qui  agis- 
sent sur  la  sensibilité  périphérique.  C'est  justement 
cette  analogie  d'action  de  ces  divers  aesthésiogènes 
qui  montre  la  valeur  exacte  de  l'électricité  statique  ; 
c'est  une  forme  d'action  puissante  sur  la  surface 
cutanée,  mais  son  action  profonde  est  presque 
nulle. 

Au  siècle  dernier  les  principales  expériences  avec 
ce  mode  d'électricité  ont  enthousiasmé  les  médecins 
les  plus  sérieux  ;  presque  tous  les  faits  donnés  au- 
jourd'hui comme  nouveaux,  ont  été  observés,  et 
cependant,  comme  résultat  pratique,  il  est  resté  peu 
de  chose.  Au  contraire,  l'exagération  de  cette  mé- 
thode n'a  fait  qu'amener  une  réaction  qui  pendant 
des  années  a  pesé  sur  les  progrès  de  l'électrothé- 
rapie.  Il  serait  utile  aujourd'hui  de  ne  pas  tomber 
dans  les  mêmes  erreurs,  et  cela  ne  peut  avoir  lieu 
qu'en  maintenant  chaque  procédé  d'électrisation 
dans  les  limites  de  son  action  spéciale  (1). 

(1)  Nous  (levons  faire  observer  que  depuis  longtemps  déjà  M.  le 
dortciir  Artliuis  iippliriuait  d'une  façon  très  habile  l'élcclricité  st;i- 
ti(iiic.  Ses  meilleurs  résultats  ont  été  obtenus  également  dans  l'hys- 
térie. Si  dès  la  première  édition,  nous  n'avons  pas  mentionné  plus 
spécialement  ses  travaux,  c'est  parce  que  dans  ses  publications 
il.  Arthuis  guérissait  tout  par  ses  procédés,  même  la  phtisie  pul- 
monaire !  ^'est-ce  pas  la  confirmation  de  ce  que  nous  disions  à  pro- 
jios  de  cette  méthode  et  la  meilleure  critique  des  encouragements 
donnés  à  ce  genre  d'électrisation  ? 


DIFFÉRENCES  PHYSIQUES  QUI 
DISTINGUENT  LES  COURANTS  CONTINUS 
ET  LES  COURANTS  INDUITS 


Les  courants  induits  sont  un  clioc 
moléculaire  mécanique,  les  cou- 
rants continus  sont  une  action  chi- 
mique en  circulation. 

Il  est  impossible  de  se  faire  une  idée  exacte  des 
différences  thérapeutiques  que  l'on  peut  obtenir  par 
les  courants  induits  et  par  les  courants  continus,  si 
l'on  ne  se  rend  pas  compte  des  différences  physi- 
ques qui  existent  entre  ces  deux  espèces  de  cou- 
rants. Comme  toute  espèce  de  mouvement  molé- 
culaire, l'électricité  subit  une  série  de  métamor- 
phoses et  apparaît  avec  des,  propriétés  différentes. 

Tout  courant  électrique  doit  être  considéré  se- 
lon ces  deux  propriétés  :  1"  la  tension;  2»  la 
quantité,  qui,  toutes  deux,  font,  dans  des  propor- 
tions variables,  partie  intégrante  de  tout  courant 
électrique. 

Ces  deux  éléments  varient  déjà  dans  les  courants 
induits  selon  plusieurs  conditions,  telles  que  la 
grosseur  et  la  longueur  du  fil  de  la  bobine,  et 

8. 
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aussi,  comme  nous  l'avons  vu,  selon  la  nature 
même  de  ce  fil.  Les  applications  physiologiques  et 
thérapeutiques  sont  évidemment  différentes  selon 
le  courant  induit  employé,  et  si  cette  différence 
existe  entre  des  courants  induits,  on  comprend 
aussitôt  combien  elle  doit  être  énorme  entre  de? 
courants  induits  et  des  courants  continus. 

Ce  qui  différencie,  en  effet,  avant  tout,  les  cou- 
rants induits  d'avec  les  courants  continus,  c'est 
que  les  premiers  ont  toujours  une  tension  très 
grande  relativement  à  leur  action  chimique,  tandis 
que  les  seconds  ont  moins  de  tension  et  beaucoup 
plus  d'action  chimique.  Enfin,  outre  cette  diffé- 
rence considérable  qui  domine  toutes  les  applica- 
tions des  courants  électriques,  il  y  en  a  d'autres 
qui  ont  peut-être  encore  plus  d'importance  au 
point  de  vue  médical. 

Ces  différences  dépendent  de  la  durée,  de  la  di- 
rection, de  la  localisation  des  courants  électriques 
et  de  leur  genre  d'excitation. 

Durée.  — Le  courant  induit  est  toujours  d'une 
très  courte  durée,  le  mouvement  moléculaire  qu'il 
produit  est  toujours  rapide  et  brusque  ;  il  est  de 
0%004'2  pour  le  courant  d'ouverture,  et  de  0%0114 
pour  le  courant  de  fermeture. 

Pour  les  courants  continus,  il  est  impossible, 
avec  nos  appareils  ordinaires,  d'obtenir  un  temps 
aussi  court.  La  durée  d'action  des  courants  conti- 
nus agit  toujours  au  moins  pendant  un  20™"=  de  se- 
conde. 

Comme  l'excitation  du  muscle  ou  du  nerf  dé- 
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pend  surtout  de  la  rapidité  des  variations  dans  l'in- 
tensité des  courants,  il  s'ensuit  évidemment  que 
l'excitation  produite  par  les  courants  induits  est 
bien  plus  forte  que  celle  que  déterminent  les  cou- 
rants coutinus. 

Par  contre,  dans  certains  cas,  lorsque  les  nerfs 
et  les  muscles  ont  perdu  une  partie  plus  ou  moins 
grande  de  leur  irritabilité,  ils  ne  sont  plus  excités 
que  par  une  action  un  peu  prolongée  ;  les  courants 
continus  ont  alors  une  influence  bien  plus  mar- 
quée que  les  courants  induits.  C'est,  en  effet,  ce 
que  l'on  observe  dans  certains  cas  de  paralysie  pé- 
riphérique. 

Direction.  —  On  sait  que,  dans  toute  bobine,  le 
courant  produit  au  moment  de  l'entrée,  est  en  sens 
inverse  de  celui  qui  a  lieu  au  moment  de  la  cessa- 
lion  du  courant.  11  y  a  donc,  à  chaque  contact  du 
trembleur,  ou  chaque  fois  qu'on  détermine  la  pro- 
duction des  courants  induits,  deux  courants  ayant 
une  direction  différente.  Le  courant  induit  qui  a 
lieu  au  moment  de  la  fermeture  du  courant  est  de 
sens  inverse  du  courant  de  la  pile  ;  celui  qui  a  lieu 
au  moment  delà  cessation  du  courant  est  de  même 
sens  que  celui  de  la  pile. 

Ces  deux  courants  diffèrent  encore  par  leur  inten- 
sité ;  celui  d'ouverture  est  le  plus  énergique.  Sa 
force  est  à  celle  du  courant  de  fermeture  comme 
0  est  à  1 . 

Pour  les  courants  continus,  on  agit  au  contraire 
avec  un  courant  qui  a  toujours  la  môme  direction, 
et  qui  a  pour  particularité  importante  d'avoir  tou- 


« 
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jours  une  direclion  déterminée  et  définie  ;  il  circuit' 
du  pôle  positif  au  pôle  négatif. 

Dans  tous  les  cas,  tandis  que  les  courants  induits 
déterminent,  chaque  fois  qu'ils  se  produisent,  des 
courants  de  sens  inverse,  les  courants  continus 
n'ont,  pendant  tout  le  temps  de  leur  application, 
qu'une  seule  et  môme  direction. 

Il  y  a  de  plus  dans  la  circulation  du  courant  un 
vrai  transport  matériel,  que  l'on  démontre  très  faci- 
lement. Si  deux  vases  remplis  du  même  liquide  sont 
séparés  par  une  membrane  poreuse  h  (flg.  72)  ou 
un  vase  poreux  qui,  à  l'état  ordinaire,  permet  d'éta- 
blir un  niveau  identique  des  deux  côtés,  et  si  l'on  fail 


Fig.  72. 


passer  un  courant  dans  ces  liquides  de  manière  à 
mettre  le  pôle  positif  P  dans  un  des  deux  liquides  et 
le  pôle  négatif  N  dans  l'autre,  on  voit  qu'il  y  a  aussi- 
tôt une  différence  de  niveau  en  faveur  du  liquide  où 
plonge  le  pôle  négatif  (fig.  72).  Le  niveau  du  liquide 
qui  était  avant  l'expérience  à  a  a',  arrive  au  bout  de 
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quelque  temps  à  avoir  des  niveaux  cliPférents.  Du 
côté  du  pôle  négatif  N  il  y  a  une  colonne  de  liquide 
bien  plus  grande  et  cela  malgré  l'équilibre  naturel 
que  tend  à  prendre  le  liquide.  Il  y  a  donc  transport 
du  pôle  positif  au  pôle  négatif,  et  ce  transport  peut 
avoir  lieu  môme  en  sens  inverse  des  phénomènes 
d'endosmose. 

Il  existe  un  circuit  continu  dans  le  courant  de 
la  pile,  avec  une  direction  déterminée  et  définie, 
ayant  la  propriété  d'entraîner  avec  lui  les  parties 
matérielles  qui  forment  ce  circuit.  Nous  devons  in- 
sister sur  ces  points,  car  le  corps  humain  est  mau- 
vais conducteur  de  l'électricité,  et  celte  action  de 
transport  est  d'autant  plus  marquée  que  le  courant 
passe  à  travers  des  corps  qui  offrent  plus  de  résis- 
tance. 

Localisation.  —  Les  courants  induits  pénctr'ent 
profondément  dans  les  tissus,  grâce  à  leur  tension 
très  grande  ;  mais,  et  c'est  là  un  fait  qui  est  un  peu       '  • 
en  opposition  avec  les  lois  physiques,  les  courants 
continus,  malgré  leur  tension  plus  faible,  ont  une  ■ 
action  plus  étendue  et  plus  profonde. 

Nous  avons  pu  démontrer  ce  fait  chez  des  fem- 
mes atteintes  d'anesthésie.  En  enfonçant  des  aiguil- 
les de  platine,  communiquant  avec  un  galvano- 
mètre, dans  l'avant-bras,  et  après  avoir  laissé 
l'aiguille  du  galvanomètre  revenir  au  zéro,  on  obte- 
nait une  déviation  assez  marquée  en  électrisant 
avec  des  courants  continus  la  partie  supérieure  du 
cou,  et  même  l'épaule  du  côté  opposé. 

Cette  expérience  prouve  bien  la  diffusion  des 
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courants  électriques,  et  elle  démontre  que  dans  les 
tissus  organiques  l'influence  d'un  courant  galvani- 
que se  propage  en  tous  sens,  et  que  le  courant  ne 
reste  jamais  limité  entre  les  deux  électrodes. 

En  résumé,  les  courants  induits  peuvent  être  lo- 
calisés facilement,  tandis  qu'il  n'en  est  pas  de 
même  pour  les  courants  continus 

Excitation.  —  L'excitation,  c'est-à-dire  l'action 
directe  du  courant  électrique  sur  les  muscles  et  sur 
les  nerfs,  est  loin  d'être  identique  pour  les  courants 
continus  et  les  courants  induits,  et  cette  différence 
existe  même  lorsque  l'on  considère  uniquement  les 
excitations  qui  ont  lieu  au  moment  delà  fermeture 
et  au  moment  de  l'ouverture  des  courants  continus 
ou  constants.  Aussi  nous  allons  indiquer  en  premier 
lieu,  les  différences  qui  existent  entre  les  courants 
induits  et  les  courants  de  la  pile  interrompus,  puis 
seulement  nous  apprécierons  les  différences  qui 
résultent  de  la  continuité  du  courant  (1). 

La  plupart  des  médecins  se  figurent  en  effet  que 
l'interruption  pour  les  courants  induits,  et  la  conti- 
nuité pour  les  courants  continus  ou  constants,  sont 
la  seule  différence  qui  distingue  ces  deux  espèces  de 
courants  électriques. 

Il  n'en  est  rien,  et  déjà  les  courants  continus 
interrompus,  ou  courants  labiles,  ont  des  propriétés 
autres  que  les  courants  induits,  qu'on  appelle  en- 

(i)  On  désigne  souvent  les  courants  continus  ou  constants  par  eo«- 
riinls  slabilfs  lorsque  les  rliéopliores  restent  fixes  et  que  l'on  ne 
détermine  aiicune  interruption,  et  l'on  donne  le  nom  de  courante 
labilcs  h  ces  mêmes  courants  lorsqu'on  promène  un  des  pôles  sur  la 
eau,  ou  qu'on  interi'ompt  de  temps  en  leinjis  le  courant. 
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core  quelquefois  improprement  courants  inter- 
rompus. 

Duchenne  revient  à  plusieurs  reprises  sur  l'analo- 
gie qu'il  y  a  entre  les  courants  interrompus  induits 
et  les  courants  interrompus  galvaniques  ou  cou- 
rants labiles.  Malgré  son  autorité,  nous  le  répétons, 
alors  même  qu'il  y  a  des  interruptions  dans  les 
deux  cas,  il  n'y  a  aucune  analogie  entre  ces  cou- 
rants. 

Mais  nous  devons  ajouter  que  tout  ce  que  nous 
disons  à  propos  des  courants  continus  s'applique 
à  des  courants  fournis  par  des  piles  ayant  fort  peu 
d'action  chimique  et  peu  de  force  électro-motrice. 

Un  des  grands  reproches  que  fait  Duchenne  au\ 
courants  continus  et  qu'il  reproduit  à  chaque  in- 
stant, est  de  déterminer  des  actions  calorifiques,  des 
actions  électroly tiques  puissantes  sur  la  peau,  des 
eschares  et  des  sensations  pénibles.  Or  jamais  rien 
de  pareil  ne  doit  se  produire  avec  des  appareils 
bien  choisis  et  d'un  usage  réellement  médical,  sur- 
tout si  l'on  ne  prolonge  pas  outre  mesure  la  durée  de 
l'électrisalion.  Tous  ces  reproches  sont  donc  sans 
valeur,  car  ils  ne  s'appliquent  qu'à  des  méthodes 
empiriques  et  à  des  modes  opératoires  qu'il  est 
facile  de  modifier. 

Nous  avons  déjà  vu  que  les  courants  induits  ont 
une  durée  excessivement  fail)le,  que  le  courant  in- 
duit d'ouverture  n'a  heu  que  pendant  0,0042  de 
seconde,  tandis  que  toujours  le  choc  d'ouverture 
ou  de  fermeture  du  courant  continu  dure  un  temps 
beaucoup  plus  long.  Lorsque,  par  des  artifices  de 
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construction,  on  modifie  l'interruption  des  cou- 
rants induits,  de  manière  à  la  rendre  moins  brus- 
que, ou  lorsqu'on  se  sert  des  appareils  électro-ma- 
gnétiques, où  la  formation  et  la  cessation  du  cou- 
rant ont  lieu  graduellement,  l'excitation  sur  les 
nerfs  est  également  moins  forte  et  moins  vive. 

Ainsi  plus  un  courant  est  de  courte  durée,  plus 
l'excitation  qu'il  produit  est  forte.  Ce  fait,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  s'explique  par  cette  loi  d'élec- 
tro-physiologie  :  l'excitation  d'un  nerf  ou  d'un 
muscle  dépend  moins  de  la  valeur  absolue  de  la 
tension  d'un  courant  que  de  la  modification  de  cette 
valeur  d'un  moment  à  l'autre. 

C'est  dans  cette  propriété  qu'il  faut  chercher  l'ac- 
tion si  énergique  des  courants  induits  :  car  ceux- 
ci  naissent  et  s'éteignent  avec  une  extrême  vitesse, 
et,  par  conséquent,  changent  rapidement  et  brus- 
quement l'état  moléculaire  du  nerf  ou  du  muscle. 

Par  contre,  dans  certains  cas,  un  courant  de 
durée  très  courte  n'agira  plus  sur  les  muscles, 
dont  l'excitabilité  est  diminuée  et  ne  peut  être  ré- 
veillée que  par  une  excitation  de  longue  durée  ; 
aussi,  dans  ces  cas,  tandis  que  les  courants  induits 
ne  peuvent  provoquer  aucune  contraction,  les  cou- 
rants continus  ont  encore  une  action  des  plus  ma- 
nifestes. Nous  verrons  que  dans  certaines  affec- 
lions,  c'est  en  partie  à  cette  cause  qu'il  faut  attri- 
buer la  différence  d'action  des  courants  induits  et 
des  courants  continus. 

D'un  autre  côté,  avec  les  appareils  ordinaires, 
l'excitation  déterminée  par  les  courants  induits  n'est 
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jamais  simple,  car  elle  est  formée  par  le  courant  de 
fermeture  et  celui  d'ouverture,  gui  se  suivent  si 
rapidement  qu'Us  se  confondent  la  plupart  du  temps. 

Pour  le  courant  de  la  première  hélice  ou  extra- 
courant, le  courant  de  fermeture  est  excessivement 
failjle,  et  il  peut  être  négligé,  mais  il  nen  est  pas 
de  môme  pour  le  courant  de  la  seconde  hélice.  Il  y 
donc,  à  ce  point  de  vue,  une  différence  importante 
entre  le  courant  de  la  première  hélice  et  celui  de 
la  seconde  hélice,  différence  qui  influe  évidemment 
sur  les  actions  physiologiques  et  thérapeutiques, 
et  dont  jusqu'à  présent  on  n'a  point  tenu  compte. 

Cette  double  excitation  a  une  grande  influence 
en  pratique,  car  plus  les  deux  courants  sont  rap- 
prochés, plus  l'impressiou  sur  les  nerfs  et  sur  les 
muscles  est  vive  et  douloureuse. 

Dans  la  plupart  des  appareils  électro-médicaux, 
les  fabricants  cherchent  à  réunir  tous  les  courants' 
de  la  bobine,  car  les  acheteurs  sont  persuadés 
que  plus  l'appareil  donne  une  impression  vive, 
•meilleur  est  l'appareil. 

Nous  avons,  dans  ce  même  ordre  de  recherches, 
pu  constater,  au  moyen  des  appareils  électriques 
dans  lesquels  nous  pouvions  régler  mathématique- 
ment le  nombre  des  interruptions  (voir  p.  80,  fig. 

qu'il  y  a  une  différence  très  grande  dans  la 
sensation  et  dans  l'excitation  musculaire,  selon  le 
nombre  des  courants  produits  dans  l'unité  de 
temps. 

Ainsi  un  courant  induit  qui  est  très  douloureux 
quand  II  y  a  dix  à  vingl-cinq  excitations  2mr  seconde, 
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devient  très  tolérable  lorsqu'on  ne  fait  qu'une  à  deux 
interruptions  par  seconde.  Avec  une  interruption 
par  seconde,  on  peut  facilement  supporter  les  cou- 
rants les  plus  forts,  et  l'on  comprend  combien  ce 
fait  est  avantageux  lorsqu'on  veut  examiner  l'état 
de  la  contractilité  musculaire  chez  des  personnes 
très  irritables  ou  chez  des  enfants. 

Si  nous  considérons  maintenant  les  différences 
qui  existent  entre  les  courants  induits  et  les  cou- 
rants continus  pendant  leur  passage  constant,  on 
trouve  qu'elles  sont  tellement  tranchées,  qu'il  n'y 
a  plus  aucune  confusion  à  faire.  En  effet,  le  cou- 
vant induit  agit  pendant  le  temps  infiniment  court 
de  son  passage,  puis  tout  rentre  au  repos.  11  pro- 
duit à  chaque  instant  de  son  passage  une  excitation 
plus  ou  moins  vive,  et  détermine  comme  un  choc 
moléculaire.  L'un,  le  courant  induit,  agit  presque 
uniquement  comme  excitant  mécanique,  tandis  que 
llautre,  le  courant  continu,  pénètre  plus  lentement 
mais  plus  profondément  dans  l'intimité  des  tissus, 
agit  chimiquement  ou  du  moins  favorise  les 
orientations  moléculaires  et  les  combinaisons  chi- 
miques. 

L'appucalion  des  courants  continus  a  pour  ré- 
sultat de  ne  déterminer  d'excitation  réelle  qu'au 
moment  de  la  fermeture  et  de  l'ouverture  de  ces 
courants  ;  pendant  tout  le  temps  que  le  courant  est 
maintenu,  l'état  moléculaire  des  nerfs  et  des  mus- 
cles reste  en  équilibre.  C'est  pendant  ce  temps  si- 
lencieux où  rien  ne  paraît  agir,  où  les  organes  sont 
dans  un  repos  apparent,  que  l'action  principale  du 
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courant  continu  se  fait  sentir  dans  l'intimité  des 
tissus  ;  c'est  en  ce  moment  que  se  produisent  les 
effets  électrolytiques,  les  phénomènes  de  transport 
et  les  influences  d'orientation,  toutes  choses  qui 
n'existent  jamais  avec  les  courants  induits. 

On  ne  saurait  non  plus  assimiler  un  courant 
induit,  comme  l'ont  fait  quelques  médecins,  à  un 
courant  continu,  par  cela  seul  que  la  sensation 
éprouvée  par  l'un  et  par  l'autre  de  ces  courants 
est,  dans  quelques  cas,  la  môme,  ou  paraît  être 
la  même.  Ge  moyen  de  comparaison  est  toujours 
entaché  d'erreur,  et  les  médecins  surtout  devraient 
se  rappeler  combien  nos  sensations  sont  souvent 
fausses,  lorsque,  par  exemple,  le  froid  extrême  et 
la  forte  chaleur  donnent  tous  deux  la  môme  im- 
pression. Dans  tous  les  cas,  jamais  un  courant  in- 
duit, si  faible  qu'il  soit,  ou  si  rapprochées  que 
soient  les  interruptions,  ne  pourra  être  autre  chose 
qu'une  série  de  petites  excitations,  et  jamais  il 
n'aura  la  moindre  analogie  avec  un  courant  con- 
tinu. 

De  la  différence  d'action  des  courants  induits  et  des 
courants  continus  sur  les  tissus  organiques  considérés 
comme  conducteurs. 

A  côté  des  différences  que  nous  venons  d'indi- 
quer et  qui  dépendent  de  la  source  et  du  mode  de 
production  de  l'électricité,  il  nous  reste  à  exami- 
ner brièvement  les  modifications  qu'éprouvent  et 
que  déterminent  les  divers  courants  lorsqu'ils  tra- 
versent les  tissus. 
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Le  corps  humain  est  formé  de  substances  liqui- 
des ou  semi-liquides,  dont  l'ensemble  offre  beau- 
coup de  résistance  au  passage  des  courants  élec- 
triques. Ceux-ci,  selon  leur  nature,  agissent 
diversement  sur  la  résistance  et  sur  les  phéno- 
mènes chimiques  que  présente  l'organisme. 

Les  courants  induits  ayant  une  grande  tension 
traverseront  très  facilement  les  tissus,  y  détermine- 
ront un  ébranlement  moléculaire,  mais  ils  n'auront 
aucune  action  chimique,  et  leur  influence  se  réduit 
pour  ainsi  dire  à  une  action  mécanique. 

Quant  aux  courants  continus,  non  seulement  ils 
ont  une  action  chimique  très  marquée,  mais  on 
doit  en  même  temps  retrouver,  dans  ces  cas,  les 
phénomènes  que  l'on  observe  lorsqu'un  courant 
est  lancé  dans  un  corps  résistant.  Si  nous  compa- 
rons, par  exemple,  la  résistance  du  corps  hnniain 
à  celle  d'un  long  fil  de  cuivre,  nous  sommes  amené 
à  rechercher  si,  comme  nous  l'avons  vu  pour  une 
bobine  métallique,  il  ne  se  forme  pas,  au  moment  de 
l'interruption,  un  extra-courant  ;  comme  cela  existe 
pour  la  bobine,  nous  devons  retrouver  dans  les  tis- 
sus une  excitation  plus  forte  à  l'ouverture  qu'à  la 
fermeture  du  courant. 

Dans  le  passage  du  courant  à  travers  l'organisme 
aucun  de  ces  phénomènes  n'a  lieu,  et  c'est  au 
contraire  le  courant  de  fermeture  et  non  celui 
d'ouverture  qui  détermine  l'action  la  plus  énergi- 
que, et  môme  souvent  la  seule  que  l'on  puisse  cons- 
tater. 

Pour  comprendre  ce  fait,  il  faut  savoir  que  1« 
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ruplure  du  courant  ne  détermine  d'action  énergi- 
que que  sur  les  corps  dont  les  molécules  sont  très 
mobiles,  homogènes,  vibrant  facilement,  et  sur- 
tout n  ayant  pas  par  elles-mêmes  de  mouvements 
propres.  Aucune  de  ces  conditions  ne  se  trouve 
dans  1  organisme,  et  les  variations  de  tension  et 
d  orientation  s'y  font  très  lentement  ;  la  vitesse  de 

I  influx  nerveux  en  est  une  preuve,  lorsqu'on  la 
compare  à  la  vitesse  de  l'électricité  et  môme  du  son 
Néanmoins,  et  cela  est  une  conséquence  logique 
c  est  dans  les  tissus  qui  peuvent  le  plus  rapidement 
modifier  leur  état  moléculaire,  que  la  ruplure  du 
courant  a  le  plus  d'action.  Sous  ce  rapport,  le  sys- 
leme  nerveux,  et  surtout  les  nerfs  sensitifs  et  les 
nerfs  spéciaux  des  sens,  sont  les  plus  excitables 
par  la  rupture  du  courant,  Aussi,  lorsqu'on  élec- 
rise  un  nerf,  surtout  le  nerf  optique,  il  faut  bien 

faire  attention  à  l'excitation  très  vive  qui  a  lieu  au 
moment  de  la  cessation  du  courant.  Il  faut  dans 
ce  cas,  ne  jamais  enlever  les  rhéophores  brusque- 
ment II  en  est  de  môme  lorsqu'on  électrise  les 
ganghons  cervicaux  ou  la  partie  supérieure  delà 
moelle  :  les  syncopes  ou  les  étourdissements  se 
produisent  au  moment  de  la  rupture  rapide  du 
courant.  ^ 

II  y  a  encore  une  autre  cause  oui  modifie  la  pro- 
duction de  l'extra-courant  dans  les  tissus  organi- 
ques, c'est  la  formation  d'un  courant  de  polarisa- 
tion.  ' 

Goun,uNT  DE  POLARISATION.  _  On  entend  parcou- 
rant de  polarisation  le  courant  qui  se  forme  après  lu 
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cessation  du  courant  proprement  dit,  et  qui  a  lieu 
toujours  en  sens  contraire  du  courant  principal. 

Parmi  les  métaux,  le  plomb  et  le  platine  jouis- 
sent principalement  du  pouvoir  d'engendrer  des 
courants  de  polarisation,  et  un  certain  nombre 
d'appareils,  parmi  lesquels  nous  citerons  1  appareil 
de  Thomsens  et  la  pile  de  Planté,  sont  fondes  sur 
celte  propriété  spéciale  du  plomb  et  du  platine. 

On  peut  dire  d'une  manière  générale  que  tout 
corps  mauvais  conducteur,  et  décomposal^le  élec- 
trolvtiquement,  donnera  lieu  à  des  courants  de  po- 
larisation, chaque  fois  qu'il  aura  été  traverse  par 
un  courant  électrique. 

Le  corps  humain  remplit  essentiellement  ces 
conditions,  car  il  est  mauvais  conducteur  et  ren- 
ferme des  substances  facilement  dccomposables. 
Aussi  il  s'y  forme  des  courants  de  polarisation  très 
intenses  que  nous  avons  eu  l'occasion  de  constater 
dès  nos  premières  recherches. 

11  y  a  môme  peu  de  substances  donnant  heu 
aussi  rapidement  et  aussi  énergiquement  a  des 
courants  de  polarisation  que  les  tissus  organiques 
Lus  l'avons  constaté  plusieurs  fois  chez  1  homme, 
et  il  est  très  facile  de  s'en  rendre  compte  par  1  ex- 
nérience  suivante.  . 

Soit  un  muscle  MM'  (fig.  73)  sectionné  au  point 
AB  et  traversé  par  un  courant  provenant  de  a 
pile  P,  et  allant,  comme  l'indique  la  flèche,  dans 
le  sens  EMBAM  E'  ;  dès  qu'on  cessera  le  courant,  et 
qu'on  fera  passer  les  fils  par  un  galvanomètre  G 
(lig  74)  on  obtiendra  une  déviation  de  1  aiguille  du 


ET  DES  COURANTS  INDUITS. 


galvanomètre,  qui  indiquera  que,  malgré  la  cessa'^ 
lion  du  courant  de  la  pile,  il  existe  encore  dans  le 
circuit  un  courant,  mais  de  sens  opposé,  c'est-à- 
dire  qu'il  sera  dirigé  actuellement  selon  E'M'ABME. 


Fig.  73. 


Ces  courants  ont  une  durée  assez  longue  :  nous 
les  avons  vus  persister  pendant  plus  d'un  quart 
d'heure  chez  l'homme  ;  leur  énergie  et  leur  durée 
dépendent  de  l'intensité  du  courant  primaire. 

Ces  courants  de  polarisation  peuvent  même  être 
beaucoup  plus  forts  que  les  courants  primaires,  car, 
comme  dans  la  pile  de  Planté,  il  se  forme  une  ac- 
cumulation de  la  force  électrique  qui,  se  dégageant 
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au  moment  de  la  cessation  du  courant  primaire^ 
donne  lieu  à  des  phénomènes  plus  considérables 
que  ceux  que  provoquait  ce  dernier  courant. 
Ces  courants  de  polarisation,  dont  la  plupart  des 


m  ^  E 


Fi  g.  7-i. 


auteurs  ne  se  sont  point  préoccupés,  sont  de  la 
plus  grande  importance  dans  les  recherches  élec- 
tro-physiologiques, car  on  comprend  qu'il  faut  tenir 
compte,  dans  l'action  d'un  courant  sur  un  nerf, 
non  seulement  du  courant  que  l'on  fait  agir  direc- 
tement, mais  encore  de  celui  qui  se  produit  dans 
l'intimité  des  tissus,  aussitôt  après  la  cessation  du 
courant  extérieur. 
A^i  moment  où  l'on  enlève  les  rhéophores  d'un 
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tissu  organique,  il  y  a  donc,  non  seulement  rup- 
ture d'un  courant,  mais  encore  formaliou  d'un  au- 
tre courant,  courant  de  sens  inverse,  et  qui,  selon 
les  cas,  est  plus  faible,  égal  ou  supérieur  au  cou- 
rant primitif. 

C'est  principalement  pour  avoir  méconnu  l'exis- 
tence de  ce  courant  de  polarisation  que  beaucoup 
de  physiologistes  et  toute  l'école  allemande  ont 
proposé  tant  de  théories  sur  l'état  électrique  des 
nerfs  et  sur  les  alternatives  de  l'excilabililé. 

Résumi}.  —  Les  courants  continus  sont  produits 
par  l'action  lente  de  la  décomposition  de  sels  ou  de 
métaux.  Leur  origine  est  toute  chimique,  aussi 
leurs  propriétés  sont-elles  du  même  ordre.  Ils 
n'ébranlent  point  aussi  violemment  les  corps  sur 
lesquels  ils  agissent,  mais  ils  les  modifient  peu  à 
peu  en  activant  les  propriétés  chimiques.  Cepen- 
pendant  ce  n'est  point  là  leur  action  exclusive,  car 
ils  ont  également  cette  autre  propriété  de  tous  les 
courants  électriques,  de  déterminer  dans  les  corps 
qu'ils  pénètrent  un  état  moléculaire  particulier  dit 
de  polarisation.  Les  corps  éleclrisés  acquièrent 
ainsi  des  propriétés  nouvelles  qui  sont  de  la  plus 
grande  importance  au  point  de  vue  de  leur  fonc- 
tionnement. 

iMais,  tandis  que  les  courants  d'induction  (qui  sont 
forcément  des  courants  interrompus)  mettent  les 
corps  qu'ils  traversent  dans  cet  état  particulier  au 
moment  de  leur  passage,  et  les  laissent  revenir  à 
leur  étal  primitif  pendant  chaque  interruption,  c'est- 
à-dire  changent  plusieurs  fois  par  minute  l'état  de 

9. 
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polarisation  d'un  corps,  les  courants  provenant 
directement  de  la  pile  maintiennent  les  corps  pen- 
dant tout  le  temps  sous  cette  môme  influence  sans 
produire  de  changements  brusques  et  fréquents  de 
polarisation.  Nous  comparerons  volontiers  ces  deux 
actions  à  celle  que  Ton  exerce  lorsqu'on  veut  com- 
primer un  corps  quelconque.  L'action  sera  plus 
rapide  et  plus  violente  en  agissant  à  coups  redou- 
blés ;  elle  sera  plus  lente,  mais  aussi  plus  régulière 
en  agissant  avec  une  pression  constante  et  con- 
tinue.  INous  n'avons  pas  besoin,   d'ailleurs,  de 
chercher  des  comparaisons  en  dehors  des  phéno- 
mènes électriques  ;  car  ceux-ci  nous  indiquent  fort 
bien  cette  différence  d'action  des  courants  d'induc- 
tion et  des  courants  continus.  C'est  ainsi  que  pour 
aimanter  d'une  manière  durable  et  régulière  un 
barreau  d'acier,  il  faut  employer  un  courant  con- 
tinu et  non  des  courants  d'induction.  Cet  autre  fait 
est  encore  plus  caractéristique.  Les  fils  conducteurs, 
traversés  souvent  par  des  courants  électriques, 
finissent  par  devenir  très  cassants;  mais  cela  est 
beaucoup  plus  fréquent,  et  n'est  vrai,  pour  ainsi 
dire,  que  pour  les  fils  traversés  par  des  courants 
dlnduclion.  Les  changements  moléculaires  qui  ont 
lieu  à  chaque  interruption,  finissent  par  éljranlcr 
et  par  modifier  la  structure  de  ces  fils  métal- 
liques. 

Nous  voyons  donc  que  les  courants  d'induction 
agissent  surtout  mécaniquement,  cl  qu'ils  chan- 
gent à  chaque  instant  l'état  de  polarisation,  tandis 
que  les  courants  continus  agissent  chimiquement, 
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que,  d'an  aulre  côté,  ils  électrisent  les  corps  plus 
régulièrement  et  y  maintiennent  pendant  tout  leur 
passage  le  môme  état  de  polarisation. 

De  la  durée  et  des  modes  d'èleotrisation. 

Les  modes  d'application,  la  durée,  la  force  du 
courant,  etc.,  dépendent  évidemment  de  chaque 
cas,  et  il  est  impossible  de  donner  des  lois  généra- 
les s'appliquant  à  tous  les  cas  indistinctement. 

Cependant  il  est  toujours  utile  d'agir  avec  les 
courants  continus  directement  sur  les  centres  ner- 
veux, môme  dans  les  lésions  périphériques.  C'est  là 
le  moyen  le  plus  sûr  d'avoir  une  action  prompte  et 
énergique.  Dans  nos  recherches  physiologiques, 
nous  avons  toujours  observé  que  les  effets  étaient 
bien  plus  manifesteslorsqu'on  applique  les  courants 
sur  les  centres,  que  lorsqu'on  les  applique  directe- 
ment sur  les  organes  périphériques.  C'est  ainsi  que 
les  mouvements  des  intestins  sont  influencés  bien 
plus  énergiquement,  par  l'électrisation  des  centres 
nerveux,  que  par  l'électrisation  locale.  Il  en  est  de 
môme  pour  la  contractilité  artérielle,  pour  les 
spasmes  et  pour  les  phénomènes  d'irritation  locale. 

Dans  la  partie  clinique,  nous  indiquerons  d'ail- 
leurs, pour  chaque  cas,  les  lieux  d'application  des 
rhéophores. 

Dans  l'application  des  courants  induits,  il  est, 
au  contraire,  presque  toujours  nécessaire  de  n'é- 
lectriser  que  les  parties  périphériques,  et  c'est  avec 
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raison  que  Duchenne  a  appelé  ce  mode  d'applica- 
tion, électrisalion  localisée. 

L'intensité  du  courant  doit  varier  selon  les  cas, 
depuis  celle  fournie  par  quatre  éléments  jusqu'à 
cinquante  et  môme  soixante  éléments.  Mais,  en  rè- 
gle générale,  il  faut  que  la  sensation  ne  soit  jamais 
douloureuse,  et  qu'elle  puisse  être  supportée  par 
les  malades.  On  peut  môme  employer  des  courants 
assez  intenses,  mais  seulement  dans  des  cas  où 
l'on  agit  sur  des  paralysies  périphériques,  sur  des 
atrophies  musculaires,  sur  des  contractures,  sur 
des  anesthésies,  et  même  dans  quelques  cas  d'affec- 
tion chronique  de  la  moelle  :  en  un  mot,  dans  tous 
les  cas  oii  il  n'y  a  aucun  danger  à  exciter  la  peau  et 
la  circulation. 

II  n'en  est  plus  de  môme  dans  les  cas  de  névral- 
gie, d'irritation  spinale,  lorsqu'on  agit  près  de  la 
tête  ou  sur  la  tôte.  Dans  ces  cas  il  faut  que  la  sen- 
sation soit  à  peine  perçue  par  le  malade,  et  c'est 
surtout  alors  que  le  galvanomètre  est  d'une  grande 
utilité,  car  lui  seul  doit  indiquer  que  le  courant 
traverse  les  tissus. 

Toutefois  il  y  a  des  limites  forcées  dans  la  modé- 
ration et  dans  la  durée  du  courant,  et  la  méthode 
dite  des  courants  permanents  est  loin  d'offrir  des 
avantages  réels.  IlifTelshcim  dans  sa  pratique 
avait  employé  dans  les  premiers  temps  ce  mode 
d'électrisation,  et  il  se  servait  dans  ce  but  des 
chaînes  de  Pulvermacher.  Mais,  vers  la  fin  de  su 
vie,  il  avait  complètement  renoncé  à  ce  procédé,, 
et  il  préférait  se  servir  des  courants  provenant 
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des  piles  ordinaires  et  dont  l'application  était  moins 
longue . 

M.  Lefort  a  conseillé  les  courants  permanents,  et 
il  est  disposé  à  leur  reconnaître  une  action  dillerente 
des  courants  continus  de  durée  moindre.  Nous  ne 
pouvons  entrer  ici  dans  cette  discussion,  mais  nous 
ferons  seulement  o])server  qu'aucun  fait  physiologi- 
que ne  prouve  qu'il  y  ait  une  action  différente  entre 
un  courant  de  2,  4-,  0  éléments  appliqué  pendant 
un  ou  plusieurs  jours,  et  un  courant  de  8  à  50  élé- 
ments appliqué  seulement  de  temps  en  temps.  De 
plus,  il  n'est  aucun  des  cas  signalés  comme  avan- 
tageusement traités  par  les  courants  permanents, 
que  nous  n'ayons  vu  guérir  aussi  bien  et  môme  plus 
rapidement  avec  les  courants  continus  temporaires. 

Pour  les  troubles  du  corps  vitré,  par  exemple, 
que  M.  Lefort  a  fait  disparaître  par  l'application 
constante  de  courants  de  2  à  o  éléments  à  travers 
la  tête,  nous  avons  obtenu  des  résultats  aussi 
nets  et  aussi  prompts  en  ne  faisant  tous  les  jours 
qu'une  application  de  o  à  10  minutes  avec  un 
courant  de  8  à  12  éléments,  et  nous  avons  fait 
publier  ces  faits  par  M.  le  Docteur  Carnus  dans 
un  journal  de  médecine  (France  raédimle)  trois 
mois  avant  que  M.  Lefort  n'ait  présenté  ses  obser- 
vations. M.  Giraud-Teulon,  dans  les  mômes  condi- 
tions, vient  de  publier  des  cas  de  succès. 

Nous  ajouterons  encore  que,  dans  tous  les  pays, 
les  médecins  qui  s'occupent  d'électrothérapie  ont 
abandonné  l'emploi  des  courants  permanents.  Leur 
emploi  est  en  effet  rejeté  par  Althaus,  Baierlachcr, 
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Beard,  Benedict,  Bianchi,  Brenner,  Clemens,  Erb, 
Erdmann,  Meyer,  Remack,  Reynolds,  Rœk%vell,  Ro- 
senthal,  Ziemssen,  etc. 

11  est  évident,  d'un  autre  côté,  que  c'est  une  idée 
lausse  de  croire  que  l'électricité  agit  et  guérit  en 
tant  qu'électricité  ;  elle  ne  fait  que  provoquer  les 
phénomènes  chimiques  et  physiologiques  de  l'or- 
ganisme, et  son  action  est,  pour  ainsi  dire,  indi- 
recte. Aussi  son  influence  n'agit  pas  seulement 
pendant  le  temps  de  son  application,  mais  elle  se 
continue  par  les  modifications  qu'elle  a  suscitées  : 
sauf  dans  quelques  cas  de  contracture,  nous  croyons 
donc  qu'il  n'est  point  utile  d'avoir  recours  aux 
courants  permanents.  Nous  ferons  de  plus  remar- 
quer que  le  courant  dans  ces  conditions  n'est  même 
pas  constant,  car  la  conductibilité  de  la  peau  varie 
certainement  d'un  moment  à  l'autre,  à  mesure  que 
l'épiderme  est  plus  ou  moins  humecté  ou  qu'il 
est  détruit,  comme  cela  arrive  presque  toujours. 

On  sait,  en  outre,  que  les  courants  électriques 
agissent  surtout  par  leur  tension  -,  or  la  tension  de 
trois  à  quatre  couples  de  Daniel  est  presque  insi- 
gnifiante. Elle  ne  commence  à  avoir  réellement 
d'action,  avec  un  si  petit  nombre  d'éléments,  que 
lorsque  l'épiderme  est  enlevé,  mais  alors  on  déter- 
mine fatalement  des  eschares. 

Le  seul  avantage  de  ce  procédé,  c'est  que  l'on 
peut,  pour  ainsi  dire,  abandonner  Télectricilé  à 
elle-même,  et  qu'on  n'est  point  oblige  de  maintenir 
soi-même  les  rhéophorcs.  Mais  cela  n'est  avanta- 
geux que  pour  le  médecin  et  non  pour  le  malade. 
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11  est  nécessaire,  au  contraire,  que  le  médecin  soit 
constamment  présent  à  l'application  des  courants 
électriques  et  que  ce  soit  kii-môme  qui  maintienne 
les  tampons.  C'est  à  lui  de  savoir  la  pression  né- 
cessaire, le  point  spécial  qui  doit  être  électrisé,  les 
trajets  des  nerfs  ;  de  surveiller,  de  diriger,  en  un 
mot,  tous  les  détails. 

On  ne  se  figure  pas  combien  ces  conditions,  qui 
paraissent  insignifiantes,  sont,  au  contraire,  d'une 
réelle  importance  surtout  pour  les  malades  impres- 
sionnables et  délicats.  Sous  ce  rapport,  il  y  a  des 
différences  dont  il  est  nécessaire  de  tenir  compte, 
et  l'on  ne  peut  pas  toujours  prendre  pour  règle  les 
faits  observés  sur  les  malades  des  hôpitaux.  11  faut 
avoir  la  science  nécessaire  et  l'expérience  voulue, 
aussi  bien  pour  appliquer  un  tampon  d'un  appareil 
électrique,  qu'en  hydrothérapie  il  est  utile  de  sa- 
voir manier  le  jet  d'eau,  et  personne  ne  soutiendra 
qu'il  est  indifférent  que  la  douche  soit  donnée  au 
hasard  ou  qu'elle  soit  administrée  par  un  médecin 
expérimenté.  lien  est  de  môme  en  électrothérapie, 
et,  si  fastidieux  que  soit  ce  mode  opératoire,  il 
faut  l'accepter,  sous  peine  de  ne  faire  qu'un  traite- 
ment incomplet. 

Ce  n'est  pas  à  dire  pour  cela  que  les  courants 
très  faibles  et  appliqués  pendant  plusieurs  heures 
consécutives  n'aient  point  d'action  thérapeutique. 
De  même  que  pour  les  courants  des  machines  à 
•"rottement,  la  question  se  réduit  uniquement  à  savoir 
quel  est  le  meilleur  procédé  :  est-ce  celui  qui  consiste 
dans  des  courants  faibles  et  permanents,  ou  celui 
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qui  consiste  dans  des  courants  plus  énergiques  et 
dont  la  durée  varie  de  5  à  30  minutes? 

Chez  plusieurs  malades,  nous  avons  essayé  l'em- 
ploi des  courants  permanents,  et  presque  chez  tous, 
nous  avons  constaté  une  excitation  assez  consi- 
dérable après  quelques  heures  d'application  ;  le 
sommeil  est  plus  troublé,  et  il  survient  quelquefois 
un  petit  mouvement  fébrile. 

Si  nous  tenons  encore  compte  de  l'ennui  et  sou- 
vent de  la  douleur  et  de  la  cicatrice  durable  que 
déterminent  les  eschares  produites  par  les  courants 
permanents,  nous  ne  voyons  pas  vraiment  en  quoi 
il  serait  bien  utile  de  les  employer.  D'ailleurs,  nous 
le  répétons,  ces  courants  n'ont  aucune  indication 
spéciale,  et  l'on  guérit,  aussi  bien,  plus  rapidement 
et  souvent  uniquement  avec  des  courants  tempo- 
raires, qui  n'ont  aucun  de  ces  inconvénients  et  qui 
ne  demandent  comme  appareil  que  quelques  piles 
de  plus,  et  de  la  part  du  médecin  un  peu  plus  de 
temps  et  un  peu  plus  de  soins. 

Il  est  néanmoins  des  cas  où  les  malades  ou  des 
personnes  étrangères  aux  sciences  médicales  peu- 
vent appliquer  elles-mêmes  les  courants  électri- 
ques, et  où  il  est  désiral)le  de  leur  mettre  entre  les 
mains  des  appareils  qui  donnent  un  courant  mo- 
déré, et  dont  la  durée  d'application  puisse  être 
assez  longue  sans  inconvénient.  Dans  ces  cas  ce 
sont  encore  les  chaînes  de  Pulvermacher  (fig.  7.S 
et  70)  qui  constituent  le  meilleur  appareil,  surtout 
depuis  les  modifications  récentes  apportées  parce 
constructeur. 
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Ces  chaînes  ont,  en  effet,  l'avantage  d'un  manie- 
ment facile  et  d'un  l'onclionnement  très  prompt.  Le 
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courant  qu'elles  fourni.ssentest  d'une  intensité  mo- 
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dérée  et  très  suffisant-,  de  plus,  il  est  produit  par 
un  grand  nombre  de  petites  piles,  qui  ont  une 
action  chimique  faible,  et  en  outre,  ce  que  nous 
préférons,  une  tension  assez  considérable.  C'est 
évidemment  pour  les  courants  permanents,  l'ap- 
pareil qui  se  rapproche  le  plus  des  conditions  que 
l'on  cherche  à  obtenir  dans  les  appareils  ordinaires. 
Les  chaînes  de  Pulvermacher  sont  formées  de  fils 
de  cuivre  et  de  zinc  séparés  les  uns  des  autres  pnr 
des  fils  de  chanvre  ou  de  soie.  11  suffit  de  les  plonger 
dans  du  vinaigre  ou  de  l'eau  salée,  pour  obtenir 
aussitôt  la  formation  du  courant;  la  seule  transpira- 
tion peut  môme  suffire  à  établir  un  courant  failjle, 
il  est  vrai,  mais  encore  assez  sensible.  —  Les 
chaînes  ont  deux  modes  d'application:  les  unes, 
qu'on  laisse  suspendues  et  éloignées  du  malade, 
et  dont  on  renouvelle  le  courant  au  moyen  de  fils 
conducteurs  qui  viennent  se  reher  à  des  tampons, 
les  autres,  qui  (fig.  75)  sont  mises  directement  en 
contact  avec  la  peau  et  enroulées  autour  du  corps 
ou  des  membres.  Celles-ci  sont  munies  sur  une  de 
leurs  faces  de  morceaux  de  laine  qui  protègent  l'épi- 
derme  du  contact  direct  des  métaux  et  que  l'on  im- 
bibe d'eau  salée  ou  acidulée,  pour  laisser  passer  le 
courant.  Les  chaînes  extérieures  fonctionnent  près 
de  trois  heures  de  suite,  et  c'est  môme  là  un  avan- 
tage, car  le  malade  peut  s'endormir  sans  avoir  la 
crainte  de  resler  plusieurs  heures  sous  fintluence 
du  courant,  et,  ce  qui  arrive  presque  toujours  avec 
les  piles  ordinaires,  de  se  réveiller,  avec  une  eschare 
plus  ou  moins  étendue.  Au  point  de  vue  de  la  na- 
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ture  du  courant,  comme  au  point  de  vue  pratique  et 
de  commodité,  les  chaînes  de  Pulvermacher  pour- 
ront donc  être  employées  de  préférence  aux  autres 
piles,  lorsqu'on  voudra  avoir  recours  aux  courants 
permanents. 

Métallothérapie.  —  Aimants. 

Depuis  la  publication  de  la  première  édition  de 
cet  ouvrage,  on  a  beaucoup  parlé  de  courants 
faibles  et  permanents,  et  de  l'influence  des  plaques 
métalliques.  Comme  nous  l'avons  dit,  dès  la  pre- 
mière communication  faite  à  la  Société  de  biologie 
par  M.  Burcq  et  par  M.  Charcot,  ces  influences  ne 
sont  que  le  résultat  de  courants  électriques  très 
faibles,  les  uns  produitsjpar  l'action  du  métal  qui 
s'oxyde  toujours  et  les  autres  qui  sont  le  résultat 
des  courants  électro-capillaires  des  tissus  orga- 
niques. Quelque  temps  après  M.  Regnard  confirma 
celte  manière  de  voir.  —  Il  en  est  de  môme  pour  les 
aimants,  et  M.  le  D--  Debove  a  reconnu  qu'il  n'y 
avait  là  qu'une  action  analogue  à  celle  des  courants 
continus  faibles.  Ce  que  nous  avons  dit  plus  haut, 
dans  la  première  édition,  et  avant  que  l'on  ne  vînt 
à  prôner  les  aimants  et  les  applications  de  métaux, 
peut  donc  s'appliquer  complètement  à  ces  derniers 
procédés. 

Oui,  dans  certains  cas,  et  surtout  comme  nous 
l'avions  dit  et  môme  souligné,  dans  quelques  cas  de 
contracture,  des  courants  très  faibles  et  longtemps 
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prolongés  ont  une  action  favorable,  et  plus  favorable 
que  les  courants  plus  intenses  et  de  courte  durée. 
Mais  de  là,  à  ériger  en  doctrine  ces  applications,  il 
y  a  loin.  Ce  n'est  vraiment  que  par  cette  disposition 
naturelle  de  tons  les  esprits  et  môme  des  esprits 
scientifiques,  à  s'enthousiasmer  facilement  pour  ce 
qui  est  nouveau  et  pour  ce  qui  a  un  côté  merveil- 
leux, que  l'on  peut  expliquer  l'engouement  du  public 
médical.  En  somme,  qu'est-ce  qu'on  a  prouvé  et 
qu'est-ce  qu'on  a  découvert  cliniquement  ? 

Je  ne  parle,  bien  entendu,  que  des  applications  des 
aimants,  et  de  la  métallothérapie  en  tant  qu'agent 
électrique,  et  je  ne  veux  en  aucune  façon  critiquer 
ou  exposer  la  vraie  doctrine  de  la  métallothérapie, 
c'est-à-dire  l'action  interne  des  métaux  selon  la 
susceptibilité  des  malades.  C'est  là  une  question 
toute  difTérente,  et  que  nous  n'avons  pas  à  exa- 
miner ici;  celle-ci,  qu'on  nous  permette  cette  ex- 
pression, est  une  question  plutôt  de  foi  que  de 
raisonnement,  et,  dans  tous  les  cas,  elle  n'a  rien 
à  faire  avec  l'électrolhérapie,  puisque  son  auteur, 
lui-môme  tient  beaucoup  à  l'en  séparer,  et  s'élève, 
ainsi  que  ses  disciples,  à  des  considérations  thé- 
rapeutiques d'un  ordre  tout  différent.  C'est  pour- 
quoi, dans  la  première  édition  de  cet  ouvrage, 
nous  avons  passé  sous  silence  ces  divers  faits,  et  si 
nous  y  revenons  aujourd'hui  c'est  parce  nous  de- 
vons signaler  au  moins  sommairement,  des  Ira- 
vaux  de  toute  espèce  qui  ont  été  publiés  sur  ce 
sujet. 

Enlisant  quelques-unes  des  observations  qui  ont 


ET  DES  COURANTS  INDUITS. 


16o 


clé  publiées,  on  dirait  vraiment  qu'une  panacée 
merveilleuse  vient  d'être  découverte,  et  que  toutes 
les  paralysies  les  plus  rebelles  sont  guéries  comme 
par  enchantement  par  l'application  de  métaux  ou 
d'aimants. 

Or,  si  on  analyse  ces  observations  et  surtout  si  on 
examine  les  malades,  on  ne  tarde  pas  à  reconnaître 
que  presque  tous  ces  malades  sont  des  hystériques, 
et  presque  toujours  les  mômes  hystériques,  chez 
lesquelles  on  obtient  des  effets  évidemment  curieux, 
mais  qui  n'ont  rien  de  si  miraculeux,  et  qui  souvent 
même  sont  passagers. 

Ajoutons  néanmoins  que  quelques  observations, 
mais  assez  rares,  ont  été  prises  chez  des  hommes  ; 
mais  ici  toutes  se  rapportent  à  des  faits  d'hémianes- 
thésie,  ou  de  paralysies  et  de  contractures  avec 
truicbles  de  la  sensibiliié  (I).  C'est  là  le  point  essen- 
tiel, car,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  pour  l'élec- 
tricité statique,  tous  les  symptômes  de  sensibilité 
cutanée  sont  puissamment  modifiés  par  ces  diverses 
applications.  Cela  est  tellement  vrai,  que  tout  ce  qui 
in  Que  soit  sur  la  sensibilité  cutanée,  soit  sur  celle 
des  sens  spéciaux  (lumière,  son)  produit  les  mêmes 
effets.  On  a  obtenu  avec  des  lames  de  bois  et  à  plus 
forte  raison  avec  du  collodion  (2)  des  résultats 

et)  La  faradisation  cutanée  a  été  employée  depuis  longtemps 
pour  des  troubles  de  ce  genre,  et  avec  un  succès  peut-être  plus 
constant.  IJans  tous  les  cas,  la  f  iradisation  culanéc  a  l'avantage  d'une 
plus  grande  facilité  dans  le  procédé  opératoire. 

(2)  Voir  le  Mémoire  du  doclcnir  Seure  :  Itcrherclies  sur  les  propriù- 
t''S  lilcclrif/ues  du  collodion  simple  dessdc/ié.  Voir  ogalciueiit  les 
expériences  do  M.  Ziégler  (de  Geuève). 
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identiques  ;  d'un  autre  côté,  et  cela  indique  bien 
le  mode  d'action,  les  vibrations  mécaniques  ont  la 
même  influence. 

Ces  divers  procédés  sont  donc  excellents  pour  agir 
sur  la  sensibilité,  et,  dans  tous  les  cas,  ils  sont 
d'une  simplicité  remarquable. 

Les  métaux  employés  sont  :  le  fer,  le  cuivre,  le 
zinc,  l'or,  l'étain,  l'argent,  le  platine,  et  quelques 
alliages  tels  que  le  laiton  et  l'acier.  La  seule  diffi- 
culté est  de  rechercher  le  métal  auquel  correspond 
l'idiosyncrasie  du  malade. 

M.  Burcq  se  sert  d'une  sorte  de  bracelet  composé 
de  plusieurs  pièces  de  métal  renouées  par  un  ruban 
et  l'applique  sur  les  régions  insensibles,  en  général 
sur  l'avant-bras .  On  explore  de  temps  en  temps  la 
sensibilité  avec  une  aiguille,  et  au  bout  d'un  temps 
plus  ou  moins  long  la  malade  perçoit  les  piqûres. 
En  môme  temps  il  y  a  augmentation  de  la  circu- 
lation, de  la  chaleur  et  de  la  force  musculaire. 

Les  aimants,  qu'employait  déjà  Mesmer,  sont 
maintenus  à  distance  d'au  moins  un  centimètre. 
Ils  peuvent  être  remplacés  par  des  électro-aimants 
et  des  solenoïdes. 

M.  Maggiononi  en  Italie,  M.  Vigoureux  en  France, 
ont  fait  des  expériences  nombreuses  sur  l'influence 
des  aimants  (t).  Mais,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut,  les  symptômes  sur  lesquels  on  a  quelque 
action,  sont  ceux  qui  dépendent  des  troubles  de  la 

(I)  Dans  la  liemie  Médicale  (mai  et  juin  ISSl)  M.  le  docteur  Ed. 
l'oui'iiié  a  publié  une  série  d'arliclos  qui  cxposeut  très  bieo  l'étal  et 
l'hislorinue  de  ces  queslious. 
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sensibililé.  Dans  des  afl'cctions  moins  superficielles 
et  moius  incertaines,  on  n'a  guère  de  résultais. 

Il  est  difficile,  en  effet,  qu'un  agent  qui  a  si 
peu  d'influence  sur  l'organisme  à  l'état  normal, 
puisse  avoir  une  influence  considérable  dans  les 
états  morbides.  Or,  le  contact  des  aimants  chez 
l'homme  sain  ne  détermine  rien,  et  môme  son 
action  longtemps  prolongée  ne  provoque  aucun 
phénomène.  Nous  tenons  du  D--  William  Slone, 
médecin  de  l'hôpital  Saint-Thomas  de  Londres 
(communication  orale)  qu'après  avoir  lu  les  diffé- 
rents mémoires  publiés  en  France  sur  ce  sujet,  il 
a  voulu  étudier  sur  lui-même  ces  divers  agents,  et 
que  pendant  plusieurs  nuits,  il  a  couché  la  tôle 
maintenue  entre  les  branches  d'un  électro-aimant 
Irès  puissant.  Il  n'a  ressenti  absolument  aucune 
différence  dans  ses  impressions,  dans  sa  sensibi- 
lité, dans  ses  diverses  fonctions  organiques,  etc., 
qu'il  y  eût  ou  non  un  courant  magnéto-électrique. 

En  résumé,  l'emploi  des  plaques  métalliques,  des 
aimants,  etc.,  est  plutôt  du  domaine  de  la  pathologie 
cérébrale  que  delà  thérapeutique  proprement  dite  ; 
ce  sont  des  phénomènes  curieux,  que  l'on  ne  peut 
produire  que  dans  des  cas  particuliers,  chez  des 
sujets  presque  toujours  les  mômes  et  en  effet,  ce 
n'est  môme  point  chez  toutes  les  hystériques  que 
l'on  obtient  les  différentes  modifications  delà  sen- 
sibilité et  de  la  motricité,  mais  seulement  chez 
quekjues  hystériques. 

Au  siècle  dernier,  toutes  ces  applications  avaient 
été  essayées,  et  si  elles  avaient  été  aussi  avan- 
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tageuses  qu'on  le  dit  aujourd'hui,  elles  ne  se- 
raient certes  pas  tombées  dans  l'oubli  H).  Enlevez- 
leur  aujourd'hui  la  protection  de  médecins  célèbres 
et  l'attrait  du  merveilleux,  et  nous  sommes  per- 
suadé que  ces  diverses  applications  en  dehors  des 
afPections  hystériques  (où  tout  peut  être  employé), 
seront  réduites  à  bien  peu  de  chose.  C'est  bien  le 
cas  de  répéter  les  paroles  de  Chomel  à  ses  élèves  : 
«  Ne  cherchez  pas  les  faits  extraordinaires,  mais 
au  contraire,  attachez-vous  à  connaîtreles  maladies 
les  plus  communes  et  les  plus  simples,  et  cherchez 
à  les  guérir.  » 

(1)  H  y  a  toujours  eu,  et  il  y  aura  toujours  un  attrait  chez  le  public 
pour  tous  ces  moyens  thérapeutiques.  Hais  il  est  peu  profitable  aux 
progrès  de  réieelrothérapic,  d'imiter  les  procédés  employés  dans  ce 
but.  et  d'encourager,  pour  ainsi  dire,  l'emploi  des  bagues  électri- 
ques, des  chapeaux  électriques,  des  bandages  électriques,  des 
corsets  ou  des  peignes  nuigiiétiques,  etc.,  etc.,  et  de  donner  une 
;ip[iarence  de  raison  à  ceux  qui  mettent  leur  lit  et  leurs  sièges  cons- 
tamment dans  l'orientation  magnétique,  etc.,  etc. 


MALADIES  DU  SYSTÈME  NERVEUX 


NÉVROSES    DE   LA  SENSIBILITÉ 


ÎN'ÉViiALGIES. 

Courants  induits.  —  Deux  méthodes,  en  géné- 
ral, peuvent  être  employées  dans  le  traitement  des 
névralgies. 

L'une,  dite  hyposthénisante,  consiste  dans  l'em- 
ploi de  courants  induits  très  forts  et  à  intermittences 
très  rapides.  On  emploie  l'extra-courant,  et  l'on 
place  les  électrodes,  formées  par  des  éponges  hu- 
mides, la  positive,  sur  le  point  du  nerf  le  plus  rap- 
proché du  centre  nerveux,  la  négative,  sur  les 
branches  du  nerf  qui  sont  douloureuses. 

On  conçoit  aisément  que  ces  courants  doivent,  au 
bout  de  quelque  temps,  diminuer  l'excitabilité  du 
nerf  ainsi  clectrisé,  et  par  conséquent,  faire  dispa- 
raître la  douleur.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive  :  dans 
les  premiers  instants,  la  douleur  est  très  vive,  mais 
elle  est  bientôt  remplacée  par  un  engourdissement 
qui  augmente  peu  à  peu  et  qui  finit  par  être  com- 
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plet.  Mais,  quand  on  cesse  l'éleclrisation,  le  nert  re- 
couvre peu  à  peu  son  excitabilité,  et,  alors,  les 
douleurs  peuvent  reparaître,  ce  qui,  d'ailleurs,  alieu 
la  plupart  du  temps. 

La  seconde  méthode,  dite  révulsive,  consiste  dans 
l'électrisation  cutanée.  On  pratique  sur  la  peau  sè- 
clie  une  fustigation  électrique  très  énergique,  ou 
bien  on  promène  les  conducteurs  métalliques  pleins 
sur  la  région  douloureuse,  en  même  temps  que 
l'appareil  marche  avec  des  intermittences  très  ra- 
pides. I/intensité  du  courant  est  proportionnée  au 
degré  d'énergie  et  d'excitabilité  du  malade  ;  l'opé- 
ration doit  durer  de  cinq  à  huit  minutes. 

Ce  mode  de  traitement,  qui  donne  quelquefois 
de  bons  résultats,  peut  s'expliquer  au  point  de  vue 
lihysiologique.  On  sait,  en  effet,  que  l'électrisation 
des  nerfs  sensitifs  détermine  un  plus  grand  afflux 
du  sang,  et  comme  les  névralgies  sont  accompa- 
gnées le  plus  souvent  d'une  modification  dans  la 
circulation  des  capillaires,  il  en  résulte  que  l'aug- 
inenlalion  et  l'accélération  de  la  circulation  dans 
ces  vaisseaux  peut  faire  disparaître  les  phénomènes 
douloureux. 

Ce  que  l'on  peut  reprocher  à  ces  deux  méthodes 
de  traitement,  c'est  qu  elles  sont  très  douloureuses, 
et  qu'elles  ne  sont  pas  sans  offrir  quelque  danger,  à 
cause  de  leur  excitation  très  vive. 

Aussi,  dans  presque  tous  les  cas  de  névralgies, 
nous  croyons  qu'il  est  préférable  d'avoir  recours 
aux  courants  continus. 

CounANTS  coNTir<us.  —  Il  vaut  toujours  mieux  ein 
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ployer  des  courants  à  forte  tension  et  à  action  chi- 
mique faible,  afin  de  ne  pas  trop  exciter  la  peau. 
Dans  ce  dernier  but,  nous  nous  servons  toujours 
de  tampons  très  larges  et  humectés  avec  de  l'eau 
simple.  Le  mode  d'application  de  ces  courants  va- 
riera suivant  le  genre  d'affection  que  l'on  aura  à 
traiter. 

Névralgie  faciale. 

Dans  la  névralgie  faciale,  on  place  le  pôle  négatif 
au  point  de  sortie  du  tronc  facial  (1 ,  fig.  77)  et  le 
pôle  positif  vers  la  périphérie  de  la  branche  doulou- 
reuse :  au  point  4  dans  le  cas  de  névralgie  de  la 
branche  frontale,  affection  que  l'on  confond  sou- 
vent avec  la  migraine;  aux  points  2  ou  3  dans  les 
cas  de  névralgie  des  branches  sus-orbitaire  et  sous- 
orbitaire,  et  enfin  sur  le  trajet  des  rameaux  buccaux 
(7),  quand  la  névralgie  s'étend  vers  les  nerfs  den- 
taires. Dans  ces  divers  cas  on  se  sert  d'un  courant 
de  tO  à  12  éléments,  que  l'on  maintient  sans  inter- 
ruptions pendant  6  à  8  minutes. 

Tic  douloureux  de  la  Tace. 

Dans  les  cas  de  tic  douloureux  de  la  face,  on 
place  le  pôle  positif  (tampon  assez  étroit),  sur  les 
troncs  nerveux  à  leur  sortie  à  la  face  (2,  3  de  la 
fig.  77),  et  le  pôle  négatif  (tampon  ordinaire),  sur  le 
ganglion  cervical,  etl'on  l';iit  passer  sans  la  moindre 
interruption  un  courant  de  douze  éléments  pendant 
7  à  8  minutes.  Lorsque  les  mouvements  de  masli- 


' —  I  >  tronc  facial  :  —  2,  trou  siis-orbitairc  ;  —  3,  trou  sous- 
orbitairc  ;  —  4,  brandie  frontale  ;  —  5.  branche  de  l'orbicnhiirc 
dos  paupières: —  C,  branclu?  du  zyg-ouiaticpie  :  —  7.  rameaux 
buccaux  du  facial  ;  —  8,  rameaux  cervicaux  du  facial;  —  0,  nerf 
occipital; —  11),  irangliou  cervical  siiporieur  ;  —  11,  branclic 
transverse  du  plexus  cervical  ;  —  12,  nerf  pliréniquc;  —  13,  ple- 
xus cervical. 
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cation  provoquent  constamment  des  douleurs  vio- 
lentes, on  fera  bien  également  de  mettre  pendant 
2  àS  minutes  le  pôle  négatif  sur  le  muscle  massé- 
ter.  Lorsque  la  guérison  a  lieu,  l'amélioration  se 
déclare  dès  les  premières  séances,  et  le  sommeil, 
qui  souvent  est  impossiijle  ou  troublé  chez  les  mala- 
des, revient,  et  c'est  là  un  des  meilleurs  signes  de 
succès  définitif. 

Nous  ferons  néanmoins  remarquer  que  le  tic  dou- 
loureux de  la  face  peut  souvent  tenir  à  une  cause 
centrale,  et  que  la  guérison  de  cette  affection  est 
trèsrare.  —  Sur  dix  cas  que  nous  avons  eu  l'occasion 
de  traiter,  nous  n'avons  obtenu  de  résultats  heureux 
et  durables  que  dans  trois  cas. 

Névralgie  cervico-occipitale. 

On  place  le  pôle  positif  sur  la  nuque,  au  niveau 
des  premières  vertèbres  cervicales  sur  le  nerf  occi- 
pital (9)  (fig.  77),  et  le  pôle  négatif  sur  la  fosse  sus- 
épineuse.  L'intensité  du  courant  variera  de  10  à  23 
cléments. 

Névralgie  cervico-braohiale. 

On  emploiera  le  môme  nombre  d'éléments  que 
ci-dessus  chez  les  sujets  excitables,  mais  on  pourra 
utilement  porter  ce  nombre  à  3o  ou  40  et  môme 
au  delà.  Le  pôle  positif  sera  maintenu  sur  les  ver- 
tèbres cervicales,  et  l'on  placera  le  pôle  négatif 
dans  le  creux  axillaire,  ou  au  niveau  de  l'épitro- 
chlée,  si  la  névralgie  s'étend  jusqu'à  1  avant-bras. 

10. 
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Selon  le  trajet  de  la  douleur,  on  saura  quel  est  le 
nerf  du  bras  ou  de  l'avant- 
bras  qui  est  affecté,  et  le 
tampon  sera  placé  aux  points 
les  plus  superficiels  (1-2) 
(fig.  8). 

Si  cette  névralgie  est  ac- 
compagnée d'atrophie  mus- 
culaire, il  faudra  faire  quel- 
ques intermittences  sur  les 
muscles  atteints. 


Névralgie  intercostale. 

On  place  le  pôle  positif  à 
la  région  postérieure,  au 
niveau,  ou  un  peu  au-dessus 
du  trou  de  conjugaison,  où 
émerge  le  nerf  atteint  d'hy- 
pereslhésie,  et  le  pôle  néga- 
tif à  la  partie  antérieure, 
sur  l'espace  intercostal  par- 
couru par  le  nerf.  Lïnlen- 
sité  du  courant  sera  de  20 
à  3d  éléments. 

Pour  cette  espèce  de  né- 
vralgie, comme  pour  la  né- 
vralgie brachiale,  on  peut, 
chez  les  personnes  un  peu 
obèses,  employer  un  plus 
grand  nombre  d'éléments, 
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surtout  au 'début  do  la  séance  ;  mais  il  faut  tou- 
jours terminer  par  un  courant  faible  et  appliqué 
du  côté  des  centres.  Lorsque  la  névralgie  est  peu  an- 
cienne, et  que  les  douleurs  ne  sont  pas  bien  locali- 
sées, on  fera  bien  également  de  faire  dans  la  pre- 
mière partie  de  la  séance  quelques  interruptions,  et 
d'exciter  la  peau,  en  promenant  le  rhéophore  néga- 
tif sur  les  surfaces  cutanées.  Mais  il  faut  toujours 
se  garder  de  faire  ces  interruptions  à.  la  fin  de  la 
séance. 

Névralgie  lombo-abdominale. 

Le  pôle  positif  étant  placé  un  peu  en  dehors  des 
premières  vertèbres  lombaires,  si  la  douleur  n'oc- 
cupe que  la  région  poslérieurc,  on  mettra  le  pôle 
négatif  vers  le  milieu  de  la  crête  iliaque;  si  la  dou- 
leur s'étend  aussi  dans  la  région  antérieure,  et  vers 
le  scrotum  ou  la  vulve,  on  placera  le  pôle  négatif  à 
ce  niveau. 

On  emploiera  un  courant  d'une  intensité  de  20  à 
-iO  éléments,  appliqué  pendant  10  minutes  environ. 


Névralgie  sciatique. 

La  faradisalion  ou  la  fustigation  électrique  de  Du- 
chenne  a  été  employée  dans  certains  cas  avec  suc- 
cès dans  le  traitement  de  la  scialiqm;  mais,  le  plus 
souvent,  la  trop  vive  cxcilalion  produite  par  ce 
mode  d'électrisalion,  loin  de  calmer  la  douleur  ne 
fait  que  l'cxcilcr  davantage.  ' 
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Nous  employons  toujours  les  courants  conlinus 
appliqués  de  la  fa(,'on  sui- 
vante :  Le  pôle  positif  étant 
placé  au  niveau  de  l'échan- 
crure  scialique,  on  appli- 
([uera  le  pôle  négatif  sur  le 
trajet  du  nerf,  mais  on  aura 
soin  de  placer  le  tampon  au- 
dessous  du  point  doulou- 
reux,  c'est-à-dire  que  les 
points  douloureux  devront 
être  compris  entre  les  deux 
pôles.  Pendant  les  derniè- 
res minutes,  il  est  utile  de 
placer  le  pôle  positif  plus 
haut  sur  les  vertèbres  lom- 
l)aires,  elle  pôle  négatif  sera 
placé  successivement  aux 
points  (1-1)  delà  figure  79. 

Si,  comme  cela  arrive 
souvent,  la  douleur  s'irra- 
die le  long  du  nerf  péronier, 
on  placera  également  pen- 
dant 2  à  3  minutes  le  tam- 
pon sur  ce  nerf  au-dessous 
ducreuxpoplilé(2)(fig.79). 

Le  nombre  des  éléments 
employés  variem  de  25  à 
60  suivant  la  tolérance  du 
malade;  la  durée  de  l'é- 
douze  à  quinze  minutes. 


l"ig.  70.—  )  ,l,nei'f  sci:itic|uc  ; 
—  2,  iiei'f  pérouicr. 


lectrisation    sera  de 
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Si  la  douleur  n'est  pas  trop  vive,  il  sera  avanta- 
geux d'imprimer  au  courant  un  certain  nombre  d'in- 
terruptions, ou  môme  quelquefois  de  renverser  le 
courant  à  plusieurs  reprises,  si  l'appareil  dont  on  se 
sert  est  muni  d'un  manipulateur  à  cet  effet.  Toute- 
fois ces  interruptions  ne  devront  se  pratiquer  que 
dans  le  milieu  de  la  séance,  et  l'on  aura  soin  de 
n'imprimer  aucune  secousse  pendant  les  dernières 
minutes  de  l'électrisation. 

Les  sciaiiqiœs-névrites  sont  toujours  accompa- 
gaées  d'une  atrophie  musculaire  plus  ou  moins 
grande  des  muscles  de  la  jambe.  On  peut,  dans  ces 
cas,  commencer  la  séance  en  électrisant  les  mus- 
cles avec  des  courants  induits.  Courants  à  inter- 
ruptions rares  et  pendant  2  minutes  au  plus. 

Ce  sont  d'ailleurs  les  sciatiques  avec  atrophie 
musculaire  qui  guérissent  le  mieux  et  le  plus  sûre- 
ment par  l'emploi  de  Télectricité.  Nons  n'avons  pas 
vu  de  sciatique  de  ce  genre  que  nous  n'ayons 
pu  améliorer  aussitôt  par  ce  traitement.  Avec  le 
lumbago,  ce  senties  cas  où  les  courants  continus 
donrfent  les  plus  beaux  succès. 

é 

Névralgie  utérine. 

Certaines  névralgies,  lorqu'elles  existent  chez  les 
femmes,  présentent  tout  de  suite  les  symptômes 
d'un  état  plus  général;  ces  névralgies,  diles  hysté- 
riques, sont  souvent  le  résultat  de  la  maladie  géné- 
rale. Mais,  dans  quelques  cas  aussi,  elles  en  sont 
l'origine,  et  dans  tous  les  cas  elles  entretiennent  les 
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phénomènes  hystériques.  Elles  doivent  alors  élre 
traitées  séparément,  et  parmi  celles-ci  les  plus  im- 
porlanles  sont  celles  du  col  de  la  matrice  ou  des 
régions  voisines  de  la  matrice. 

Dans  ces  cas  de  névralgies,  les  courants  continus 
ont  une  très  heureuse  influence.  11  n'est  point  in- 
dispensable d'appliquer  l'un  des  pôles  sur  le  col  de 
la  matrice  ;  l'électrisation  de  la  partie  inférieure 
de  la  moelle  nous  a  donné  d'excellents  résultats. 

Pour  cela,  on  applique  le  pôle  positif  sur  la  co- 
lonne vertébrale  au  niveau  de  la  10"  vertèbre  dor- 
sale, elle  pôle  négatif  sur  le  sacrum.  On  commen- 
cera par  un  courant  de  Ib  éléments,  puis  on  pourra 
en  porter  l'intensité  jusqu'à  40  éléments.  Les  séan- 
ces seront  de  8  à  10  minutes. 

Dans  quelques  cas,  il  est  cependant  nécessaire 
d'agir  directement  sur  la  matrice,  et  surtout  lors- 
que les  névralgies  ont  un  des  ovaires  pourpoint  de 
départ.  Dans  ces  cas  on  adapte  un  des  pôles,  le  pôle 
positif  de  préférence,  au  rhéophore  utérin,  et  on  le 
porte  sur  le  col  de  la  matrice,  et  l'autre  pôle  est  mis 
en  communication  avec  un  tampon  ordinaire  que 
l'on  place  sur  l'abdomen  au  niveau  de  l'ovaire. 
Durée  de  4  à  6  minutes  avec  un  courant  d'abord 
assez  faible  (10  éléments),  que  chez  la  plupart  des 
femmes  l'on  peut  porter  progressivement  jusqu'à 
■25  et  30  éléments. 
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Névralgie  vésico-uréthrale. 

Dans  cette  affection,  il  est  très  difficile  de  donner 
une  indication  bien  précise  pour  la  direction  des 
courants. 

Nous  plaçons  en  général  le  pôle  négatif  sur  la 
moelle  a  la  hauteur  du  plexus  sacré,  et  le  pôle  posi- 
tif à  la  région  abdominale,  au-dessus  du  pubis  ou 
sur  le  périnée.  Le  nombre  d'éléments  emplovés  est 
de  20  à  60. 

Il  faut,  dans  ces  cas,  tenir  compte  de  plusieurs 
conditions,  et  surtout  de  la  sensibilité  des  ré-ions 
que  l'on  électrise.  La  peau  du  périnée  est,  en  effet 
très  sensible,  et  c'est  une  des  principales  raison.' 
pour  laquelle  nous  y  plaçons  le  pôle  positif,  qui  est 
moins  excitant  que  le  pôle  négatif. 

Dans  les  névralgies  vésicales  accompagnées  de 
spasmes  et  de  contractures,  si  les  applications  ex- 
ternes ne  produisent  pas  de  résultat  au  bout  de  quel- 
ques séances,  il  faut  alors  introduire  la  petite  sonde 
électrique  jusque  dans  la  vessie,  y  adapter  le  pôle  ' 
positif  et  maintenir  à  l'extérieur,  en  général  sur  le 
pubis,  le  pôle  négatif.  Dans  ces  conditions,  il  faut 
toujours  employer  un  courant  assez  faible  de  15  à 
20  éléments  et  ne  jamais  dépasser  3  à  4  minutes  I! 
faut  également  avoir  la  précaution  de  ne  pas  em 
ployer  des  sondes  trop  grosses,  et  de  ne  pas  main- 
enir  le  courant  lorsque  la  sonde  parcourt  le  canal 
de  1  ure  hre.  La  petite  sonde  exploratrice  du  pro- 
lesseur  Guyon  (fig.  64)  est  très  bonne  pour  cet  usage 
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Migraine. 


Nous  avons  employé  deux  méthodes  qm  nous  o  l 
é^alen  ont  réussi  daus  le  Iraitemenl  de  la  .nrjnune 
Ifp   mi  re  consiste  à  placer  les  deux  tampons  de 
ehaqu    6té  du  front,  avec  un  courant  de  8  éléments 
nuXs  el  une  durée  de  temps  de  6à  10  mnuUes.  La 
:'onl;  consiste  à  électriser  le  ganglion  cerv^ca 
sup^  ieur.  Pour  cela  on  place  les  deux  tampons  de 
2  ue  côté  de  la  nuque,  au-dessous  et  e..  arnere 
des  apophyses  mastoïdes  (10  de  la  fig.  /8).  test 
e  le  derni  re  méthode  qui  nous  parait  la  plus  ra- 
mollie, et  que  nous  employons  e  plus  souvent. 
I  P  courant  est  de  10  à  18  éléments. 
On  pTut  également  employer  les  courants  mdmts, 
en  m-omenantles  excitateurs  humides  sur  les  tem- 
pes! avec  un  courant  très  faihle  et  des  interruptions 
très  fréquentes. 

K.vralgies  anciennes  ou  consécutives  à  des  névrites. 

Dans  les  névralgies  anciennes  ou  consécutives  à  des 
„éSs  Tl    a  toujours  une  lésion  organique  plus 
u  moins  Lrquée.  On  comprend  que  pour  e 
:é"r  il  faille  heaucoup  plus  detemps  que  pour 
uévral-ies  aiguës.  Le  traitement  sera  donc  assez 
^g!^.  on  nepeut  espère.  d.g^^^^^^ 
nue  les  altérations  qm  se  loiit  dans  lenen  u 
les  muscles  auront  été  ,^^0 
laut  donc  surtout  agir  sur  la  nutrition  des  membres 
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ei  ne  pas  autant  chercher  à  combattre  l'élément 
douleur. 

Les  courants  continus  devront  donc  être  préférés, 
mais  il  est  utile  en  môme  temps,  au  commence- 
ment de  la  séance,  d'électriser  les  muscles  qui  ont 
subi  un  commencement  d'atrophie,  avec  des  cou- 
rants induits  à  intermittences  rares. 

Dans  l'emploi  des  courants  continus  il  faut  placer 
le  pôle  positif  sur  les  centres,  sur  la  partie  lombaire 
de  la  moelle  (en  supposant  une  névrite  du  sciati- 
que),  et  promener  le  pôle  négatif  sur  les  régions 
où  les  nerfs  sont  superficiels  et  sur  les  muscles 
atrophiés.  Le  courant  doit  être  assez  intense,  et  il 
est  avantageu.K  de  faire  par  moments  quelques  in- 
terruptions. 

On  peut  espérer  une  améhoration  très  notable  et 
la  guérison  chaque  fois  que  les  névralgies  et  les 
névrites  ne  sont  pas  symptomatiques  d'autres  affec- 
tions; nous  avons,  en  effet,  constamment  obtenu 
des  succès  remarquables  dans  ce  genre  d'affection. 

Les  premières  séances,  dans  les  cas  anciens, 
sont  souvent  suivies  de  douleurs  assez  vives.  Ces 
douleurs  ne  doivent  pas  faire  cesser  le  traitement 
à  moins  qu'elles  ne  persistent  encore  après  7  à 
8  séances.  Elles  sont  d'ordinaire  très  atténuées 
après  ce  nombre  de  séances. 

Anesthésie  cutanée. 

L'anesthésie  peut  dépendre  de  plusieurs  causes, 
et  accompagne,  la  plupart  du  temps,  des  affections 

liLECTJlOTllKllAPIE. 


I 


18i  NÉVROSES  UE  LA.  SEiNSllilLlTÉ. 

nerveuses  cenlrales.  Dans  ce  cas,  le  Iraitemenl  de- 
vra s'appliquer  aux  affections  dont  l'anesthésie  n'est 
qu'un  symptôme. 

Les  anesthésies  de  cause  périphérique  peuvent 
tenir  à  une  lésion  traumatique,  àla  compression  par 
une  tumeur  ou  un  exsudât,  au  défaut  de  nutrition 
d'un  tronc  nerveux  àla  suite  d'une  névralgie,  a  une 
diminution  de  la  circulation,  à  une  action  proloii-  . 
gée  du  froid.  Cette  dernière  cause  est  peut-être  la 
seule  qui  donne  lieu  à  une  anesthésie  limitée  au 
trajet  d'un  nerf  sensitif  et  sans  autre  complication 
du  côté  des  nerfs  moteurs  ou  des  centre  nerveux. 
Cette  forme  d'anestliésie  se  rencontre  surtout  chez 
les  personnes  qui  ont  les  mains  presque  toujours 
plongées  dans  l'eau,  comme  les  laveuses. 

Dans  ces  cas,  les  courants  induits,  et  surtoutl  ac- 
tion du  pinceau  métallique,  conseillé  par  Duchenne 
(de  Boulogne)  sont  utiles;  ils  rendent  de  grands  ser- 
vices et  ils  doivent  être  préférés.  Dans  les  autres 
genres  d'aneslhésie,  l'action  des  courants  continus 
est  plus  efficace  et  moins  douloureuse.  On  emploie 
un  courant  de  40  à  50  éléments,  lorsque  l'anesthé- 
sie occupe  un  point  quelconque  du  tronc  ou  des 
membres.  Le  courant  devra  toujours  être  ascendant, 
c'est-à-dire  que  l'on  appliquera  le  pôle  négatif  vers- 
les  centres  nerveux,  et  le  pôle  positif  vers  1  extré- 
mité du  nerf  atteint  d'anesthésie.  Si,  par  exemple, 
l'anesthésie  occupe  les  régions  innervées  par  le 
nerf  cubilal  (fig.  80),  ce  qui  est  un  des  cas  les  plus 
fréquents,  on  applique  le  pôle  négatif  à  la  nuque,  et 
le  pôle  positif  sur  le  coude,  ou  bien  on  le  promené 
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sur  la  partie  interne  de  l'avant-bras,  le  long  du  iru- 
jet  de  ce  nerf  (2-2). 

L'ancslhésie  est  souvent 
accompagnée  d'un  certain 
degré  d'hypéresthésie  on 
tout  au  moins  de  douleurs 
très  vives  au  toucher,  alors 
que  le  sens  du  tact  est 
amoindri  et  pi'esque  per- 
du. Dans  ces  cas  encore, 
c'est  la  faradisation  avec 
les  courants  induits  rapides 
et  avec  les  tampons  métal- 
liques, qui  donnent  les 
meilleurs  résultats. 

Anesthésie  faciale. 

Uanesthésie  faciale  peut 
être  consécutive  à  l'action 
du  froid,  à  un  traumatisme 
(coup  o\i  chute),  ou  enfin 
elle  peut  être  consécutive  à 
une  névralgie  faciale;  ce 
dernier  cas  est  celui  qui  se  y^_£ 
présente  le  plus  fréquem- 
ment. 

L'application  des  cou- 
rants induits  est  quelquefois 
dangereuse  dans  cette  ré- 
gion, h  cause  du  voisinage 
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des  centres  nerveux  el  de  la  trop  vive  excitation 
produile  par  ces  courants.  Malgré  cela,  on  fera 
bien  de  les  employer  pendant  quelques  instants, 
mais  avec  une  grande  prudence. 

L'application  du  courant  de  la  pile  peut,  au  con- 
traire, se  faire  sans  danger,  même  en  employant  un 
nombre  considérable  d'éléments.  Toutefois  on  se 
contentera  d'un  courant  de  10  à  14  éléments,  le 
pôle  négatif  étant  placé  au  point  de  sortie  du  nerf 
facial  (I),  ou  sur  le  ganglion  cervical  (10),  et  le  pôle 
positif  vers  les  extrémités  des  rameaux  nerveux 
(3j  6,  7)  (fig.  67.)  On  promènera  légèrement  le 
tampon  sur  les  parties  anesthésiées,  mais  en  évitant 
des  interruptions  brusques. 
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Tic  convulsif  de  la  face. 


Cette  affection  n'est  pas  très  rare,  et  elle  est  limi- 
tée soit  cà  une  branche,  soit  àplusieurs  branches  du 
facial.  Lorsqu'elle  est  limitée  aux  rameaux  palpé- 
braux,  elle  donne  lieu  à  des  contractions  plus  ou 
moins  rapides  de  la  paupière  supérieure,  ou  à  un 
resserrement  complet  des  paupières  ;  dans  ce  cas, 
qui  est  le  plus  fréquent,  elle  prend  le  nom  de  blé- 
pharo-spasme. 

Dans  la  plupart  des  cas  de  tic  convulsif  de  la  face, 
tous  les  traitements  échouent.  Les  courants  induits 
sont  tout  à  fait  confre-indiquésj  quant  aux  courants 
continus,  ils  produisent  quelquefois  une  assez 
grande  amélioration,  mais  malheureusement  cette 
amélioration  n'est  souvent  que  passagère. 

Cependant  nous  avons  obtenu  quelquefois  des 
résultats  relativement  très  satisfaisants,  et  nous 
avons  remarqué  que  ces  résultats  s'obtenaient  dans 
les  cas  où,  en  comprimant  le  nerf  facial,  on  ame- 
nait une  suspension  momentanée  des  spasmes. 
Nous  appliquons  un  courant  ascendant  de  12  à  i:i 
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éléments  sur  le  trajet  du  nerf,  pendant  une  durée 

de  b  à  6  minutes. 

Ce  tic  est  assez  fréquemment  la  conséquence  d  une 
contracture  mal  soignée,  ayant  suivi  une  paralysie 
oonplète  et  longue  du  facial.  Dans  ces  cas,  il  n  est 
pas  douloureux  et  peut  se  guérir  plus  facilement. 

Tic  convulsif  des  muscles  du  cou. 

C'est  ordinairement  le  trapèze  et  le  sterno-cléido- 
mastoïdien  {H  et  souvent  ce  dernier  muscle  seul, 
qui  sont  affectés  de  spasmes.  Ceux-ci  sont  le  plus 
souvent  toniques  et  limités  à  un  seul  côte. 

La  guérison  complète  de  cette  affection  soit  par 
le',  courants  continus,  soit  par  les  courants  induits, 
est  assez  difficile  à  obtenir.  On  obtient  toutefois  un 
soulagement  assez  notable  et  quelquefois  la  guen- 
son  en  appliquant  un  courant  ascendant  de  20  a 
30  éléments,  le  pôle  négatif  étant  placé  à  la  nuque, 
et  le  pôle  positif  au  niveau  du  ganglion  cen'ical  su- 
périeur (10)  ou  sur  le  plexus  cervical  (13)  (fig.  bi). 

Dans  ces  cas  de  tic,  il  existe  souvent  aux  environs 
du  plexus,  un  point  douloureux  à  la  pression.  1 
faut  toujours  commencer  par  le,  chercher,  et  s  U 
existe,  appUquer  sur  cette  région  lepôle  posilif.  Ces 
cns  sont  même  les  plus  favorables,  et  le  lie  dimi- 
nue à  mesure  que  la  douleur  à  la  pression  devient 
moins  vive. 

Crampes. 

Les  crampes  sont  des  contractions  musculaires 


3"ifr-  SI.  —  I.  tronc  facial  ;  —  2,  trou  siis-orbitairo  ;  —  3,  fvou  sous- 
oi  liilairo  ;  —  4,  branche  frontale  ;  —  5,  Ijranclic  de  l'orbiculaire 
(li  s-  priiipières  ;  —  G,  branche  du  zygomatique  :  —  7,  ramcaiii 
bureaux  du  facial  ;  —  8,  rameaux  cervicaux  du  facial  ;  —  9,  nerf 
occi[iital  ;  —  10,  pang-lion  cervical  .su|)éi'ieur  ;  —  II,  branche 
fransverse  du  plexus  cervical;  —  12,  nerf  phrénique  —  13, 
jdexuH  cer\ ical. 
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douloureuses,  mais  de  courte  durée,  qui  survien- 
nent spasmodiquement  chez  certaines  personnes, 
lesquelles,  le  plus  souvent  d'ailleurs,  sont  en  état 
de  santé. 

Ces  crampes  occupent  ordinairement  les  muscles 
fléchisseurs  des  membres,  surtout  ceux  des  mem- 
bres inférieurs.  Elles  siègent  quelquefois  aussi  dans 
les  muscles  du  tronc  et  semblent  constituer  alors 
de  véritables  névroses  ;  on  appliquera  un  courant 
descendant  de  30  à  40  éléments,  le  pôle  positif 
étant  placé  sur  le  centre  nerveux,  vers  la  racine  des 
nerfs,  et  le  pôle  négatif  étant  promené  sur  le  mus- 
cle contracturé . 

Crampe  des  écrivains. 

Cette  affection  survient  le  plus  souvent  chez  des 
personnes  qui  écrivent  beaucoup,  et  dans  ces  cas 
elle  est  très  difficile  à  guérir  ou  à  améliorer.  Quel- 
quefois elle  apparaît  chez  des  personnes  très  ner- 
veuses, qui  n'ont  môme  pas  l'habitude  d'écrire 
beaucoup.  La  même  affection  se  rencontre  chez  les 
dessinateurs,  les  graveurs. 

Nous  avons  obtenu  quelques  améhorations,  mais 
cette  affection  est  des  plus  rebelles.  Lorsqu'il  existe 
en  même  temps  des  phénomènes  parétiques,  la 
guérison  est  plus  facile  à  obtenir.  Dans  ces  cas,  il 
faut  procéder  de  la  manière  suivante  :  On  fait  pas- 
ser un  courant  ascendant,  pendant  10  minutes  en- 
viron, sur  le  bras  malade,  en  mettant  le  pôle  né- 
gatif sur  la  nuque  et  le  pôle  positif  sur  les  muscles 
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de  l'avant-bras,  surtout  sur  ceux  du  pouce.  On 
ternnne  par  un  courant  ascendant  d'une  intensité 
moyenne  appliqué  pendant  une  minute  sur  les  ver- 
teljres  cervicales.  On  fait  une  séance  tous  les  jours 
ou  tous  les  deux  jours,  en  ayant  soin  de  recom- 
mander au  malade  de  suspendre,  pendant  toute  la 
durée  du  traitement,  ses  travaux  habituels,  et 
d  exercer,  au  contraire,  ceux  des  muscles  du  bras 
qui,  avant,  fonctionnaient  peu. 

On  a  publié  quelques  observations  de  crampe  des 
écrivains  guérie  par  les  aimants.  Cela  tendrait  à 
prouver  que  cette  affection  est  souvent  une  névrose 
smiple.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  une  très  grande 
variété  dans  tous  ces  cas,  et  il  suffit  souvent  qu'une 
personne  ait  un  peu  de  raideur  dans  la  main  ou 
qu'elle  écrive  plus  difficilement,  pour  qu'aussitôt 
on  craigne  que  ces  symptômes  ne  soient  ceux  de 
la  crampe  des  écrivains.  Il  en  est  de  môme  sou- 
vent pour  les  tremblements,  et  nous  avons  vu  assez 
souvent  faire  cette  même  erreur,  pour  un  commen- 
cement de  paralysie  agitante. 
_  Aussi  faut-il  ne  pas  se  hâter  de  croire  à  une  gué- 
nson  de  crampe  des  écrivains  ;  celle-ci,  lorsqu'elle 
est  bien  confirmée,  ancienne  et  que  les  spasmes 
surviennent  dés  que  le  malade  saisit  la  plume,  est 
une  des  maladies  les  plus  rebelles.  Nous  n'avons 
obtenu  que  des  résultats  relativement  satisfaisants 
dans  les  cas  anciens  ;  par  contre,  nous  avons  dé- 
termine des  guérisons  dans  les  cas  récents  et  qui 
n'avaient  qu'un  spasme  modéré  et  ne  survenant  crue 
lentement. 
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\  côté  du  Irailcment  cleclriquc,  il  faut,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  que  le  malade  cesse  ou  tout 
au  moins  modère  l'exercice  d'écrire. 

Un  point  important  est  l'emploi  de  certains  porte- 
plumes.  Sans  entrer  dans  de  longues  considérations 
^ur  la  prédisposition  aux  crampes  que  donnent  les 
plumes  de  fer  elles  porte-plumes  minces  nous  dirons 
en  un  mot,  qu'ilfaut  rejeter  absolument  tousles  por- 
te-plumes métalliques  et  tous  ceux  quels  qu'ils  soient, 
qui  sont  lourds,  ou  qui  ont  la  forme  d'une  massue, 
la  partie  la  plus  épaisse  étant  en  haut.  Il  faut  au  con- 
traire choisir  des  porte-plumes  légers,  en  liege  par 
exemple,  très  épais  dubas,de  manière  que  les  doigts 
ne  soient  pas  obliges  de  se  rapprocher  beaucoup. 
C'est  là  une  sorte  d'hygiène  de  l'écrivain  qu'il  faut 
employer  dès  que  les  premiers  symptômes  appa- 
raissent et  qu'il  est  utile  de  pratiquer  constamment 
môme  avant  toute  manifestation  anormale.  Enfan, 
il  est  utile  de  se  servir  d'encre  marquant  facUement 
et  bien,  car  avec  les  encres  pâles,  on  a  une  ten- 
dance à  presser  plus  fortement  sur  la  plume,  ce 
qui  finit  assez  rapidement  par  fatiguer  la  main  et  a 
donner  une  sorte  de  contracture  consécutive. 

crampes  des  violonistes,  -  des  télégraphistes. 

Les  crampes  les  plus  fréquentes  après  celles  des 
écrivains,  sont  les  crampes  des  violonistes  et  celles 
des  employés  du  lélégrapbe.  Pour  ces  deux  allec- 
lions  on  obtient  peut-être  des  résultais  plus  favora- 
bles, à  moins  que  la  maladie  ne  soit  très  ancienne. 
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Pour  les  violonistes,  c'est  évidemment  le  bras 
gauche,  et  surtout  les  derniers  doigts,  qui  sont  le 
plus  atteints.  Il  faut,  avant  tout  traitement  électri- 
que, que  les  malades  consentent  à  prendre  un  certain 
temps  de  repos,  car,  s'ils  continuent  à  jouer  sou- 
vent du  violon,  il  n'y  a  ni  guérison  ni  amélioration 
possible. 

La  crampe  des  télégraphistes  ou  mal  télégraphi- 
que se  manifeste  surtout  chez  les  employés  du  té- 
légraphe qui  se  servent  habituellement  du  télégra- 
phe Morse.  Le  résultat  de  ce  spasme  fonctionnel 
est  la  difficulté  de  coordonner  les  mouvements  qui 
doivent  alternativement  former  les  points  et  les 
traits. 

-\ous  avons  signalé  cette  affection  dans  les  com- 
mencements de  l'année  1873  et  on  a  prétendu  en 
Allemagne  qu'elle  n'existait  pas  ;  mais  depuis  on  a 
été  obligé  d'en  reconnaître  la  fréquence.  Elle  appa- 
raît d'ailleurs  bien  plus  aisément  chez  les  employés 
naturellement  nerveux  et  excitables;  chez  ceux-ci 
elle  s'accompagne  fréquemment  de  troubles  géné- 
raux. Comme  pour  la  crampe  des  écrivains,  ce  n'est 
pas  seulement  la  répétition  fréquente  des  mêmes 
mouvements  qui  déterminel'affection,  mais  bien  le 
plus  ou  moins  d'irrittibilité  du  malade. 

I-e  mode  opératoire  est  le  même  que  pour  la 
crampe  des  écrivains,  et  le  pronostic  en  est  bien 
plus  favorable.  Nous  avons,  en  effet,  obtenu  de  bons 
résultats  et  des  guérisons  dans  les  cas  de  crampe 
des  violonisics  et  dans  le  mal  télégraphique. 
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Contracture  des  extrémités.  —  Tétanie. 

Dans  cette  affection,  il  y  a  diminution  de  l'exci- 
tabilité des  nerfs  sensitifs  et,  au  contraire,  augmen- 
tation de  l'excitabilité  des  nerfs  moteurs.  Les  cou- 
rants descendants,  pendant  leur  application,  aug- 
mentent la  contracture,  et  le  meilleur  procédé  est 
d'appliquer,  sur  la  partie  supérieure  de  la  moelle, 
un  courant  ascendant  de  faible  intensité  (10  à  12 
éléments). 

11  faut  procéder  de  môme  dans  les  cas  de  contrac- 
tures à  la  suite  de  traumatisme,  et  éviter  en  même 
temps  toute  fatigue  musculaire. 

Tétanos.  —  Kage. 

Les  courants  continus,  d'après  des  expériences 
faites  sur  les  animaux,  ont  toujours  été  considérés 
comme  pouvant  être  utiles  dans  le  tétanos.  Appli- 
qués sur  le  malade,  ils  ont  pour  premier  effet  d'a- 
mener le  relâchement  des  muscles  contracturés,  et 
de  procurer  ainsi  pendant  tout  ce  temps  un  grand 
bien-être  au  malade.  Le  chloral,  qui  peut  être 
administré  en  même  temps  avec  avantage,  calme 
le  malade,  l'endort,  mais  n'empêche  pas  les  con- 
tractures, ce  qui  est,  au  contraire,  le  propre  des 
courants  continus. 

Les  courants  doivent  surtout  être  appUqués  a 
direction  descendante  sur  la  colonne  vertébrale,  c'est- 
à-dire  que  l'on  placera  le  pôle  positif  sur  la  nuque 
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elle  pôle  négatif  au  niveau  des  dernières  vertèbres 
lombaires.  L'intensité  du  courant  doit  être  moyenne 
et  plutôt  faible  que  trop  énergique  (15  à  25  élé- 
ments). La  durée  d'application  doit  être  relative- 
ment longue.  Il  ne  faut  pas  changer  souvent  les 
rhéophores  de  place,  et  l'on  doit  employer  une  pile 
h  courant  très  constant. 

On  a  employé  récemment  les  courants  continus 
pour  diminuer  les  contractures  qui  surviennent 
dans  l'hydrophobie.  L'effet  est  identique  à  ce  que 
l'on  obtient  dans  le  tétanos,  c'est-à-dire  que  cette 
application  amène  la  détente  des  muscles.  On  par- 
vient ainsi  à  pi'olonger  la  vie  du  malade,  et  à  per- 
mettre par  conséquent  l'action  des  autres  médica- 
tions qui  pourraient  être  employées. 

Chorée. 

Les  courants  induits  n'ont  aucune  efficacité  dans 
la  chorée  :  certaines  observations  semblent  même 
faire  supposer  que  les  mouvements  choréiques  sont 
augmentés  sous  leur  influence. 

Les  courants  continus  jouissent,  au  contraire, 
d'une  efficacité  incontestable.  Nous  avons  vu  cette 
alTcclion  céder  au  bout  de  cinq  à  six  séances. 

L'expérience  nous  a  démontré  que  le  courant 
ascendant,  malgré  sa  plus  grande  excitabilité,  et 
peut-être  à  cause  même  de  celte  excitabilité,  a  une 
action  plus  sûre  qué  le  courant  descendant.  On 
l'applique  soit  sur  la  moelle  seule,  soit  sur  la 
moelle  et  sur  les  membres  atteints.  La  durée  de 
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l'éleclrisalion  doit  être  de  10  à  )o  minutes  ;  le  nom- 
bre d'éléments,  de  10  à  2o  pour  la  moelle,  de  30  à 
40  pour  les  membres.  Ce  nombre  devra,  du  reste, 
varier  suivant  la  tolérance  du  malade. 

A  la  suite  de  la  chorée,  il  survient  quelquefois 
des  paralysies  des  membres  affectés,  et  l'applica- 
tion des  courants  continus  est,  dans  ces  cas,  d'une 
grande  utilité.  On  emploie  alors  un  courant  des- 
cendant, le  pôle  positif  étant  placé  sur  les  vertèbres 
cervicales,  et  le  pôle  négatif  sur  les  muscles  para- 
lysés. On  devra,  au  commencement  de  la  séance, 
faire  quelques  interruptions,  ou  promener  le  tam- 
pon le  long  du  trajet  des  nerfs  moteurs. 

Paralysie  agitante. 

On  appliquera  un  courant  ascendant  assez  in- 
tense (30  à  40  éléments),  sur  la  partie  supérieure  de 
la  moelle,  le  pôle  négalii  étant  placé  à  la  base  du 
crâne,  et  le  pôle  positif  sur  les  vertèbres  cervicales 
et  sur  le  ganglion  cervical  supérieur.  Si  la  paraly- 
sie est  localisée  dans  un  des  membres  supérieurs, 
nous  plaçons  également,  pendant  une  partie  delà 
séance,  le  pôle  positif  sur  le  plexus  brachial,  le 
pôle  négatif  étant  maintenu  sur  la  nuque.  L'amé- 
lioration est  possible  et  quelquefois  très  considé- 
raljle  au  début  du  traitement,  mais  nous  ne  con- 
naissons pas  de  guérison  complète. 

Les  courants  induits  ne  doivent  jamais  être 
employés  dans  ces  cas;  mais  on  peut  essayer 
l'emploi  des  courants  fournis  par  les  machines  à 
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froUement,  car  le  vcul  électrique  arrête  souvent 
presque  subitement  les  tremblements  ;  malheu- 
reusement cette  action  n'est  que  momentanée. 

—  En  résumé,  et  les  faits  pathologiques  le  prou- 
vent, les  courants  électriques,  dans  ces  affec- 
tions chroniques  on  le  système  nerveux  moteur 
est  surexcité,  ont  donné  des  résultats  satisfaisants, 
relativement  aux  autres  agents  thérapeutiques.  Ils 
sont  plus  efficaces  et  moins  dangereux.  Si  la  ma- 
ladie est  récente,  on  peut  espérer  une  guérison 
éomplète  ;  dans  l'immense  majorité  des  cas,  on 
peut  arrêter  l'afCection  dans  sa  marche  progressive 
pendant  une  période  de  temps  souvent  considé- 
rable. Cependant  les  tics  anciens,  les  crampes  invé- 
térées chez  des  malades  qui  continuent  les  mêmes 
mouvements  et  enfin  la  paralysie  agitante  sont  les 
affections  les  plus  rebelles. 
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Paralysie  à  îa  suite  de  compression. 

Dans  les  cas  de  paralysie  par  compression,  le 
Irailcment  éleclrique  ne  peut  être  employé  que 
lorsque  la  cause  de  la  compression  est  enlevée:  il 
est  complètement  inutile  lorsque  cette  cause 
persiste.  Si  la  cause  de  la  compression  est  enlevée, 
ou  dans  les  cas  de  contusion,,  les  résultais  sont 
toujours  très  satisfaisants  même  quand  le  nerf  est 
profondément  altéré. 

En  général,  il  y  a  toujours  une  atrophie  mus- 
culaire plus  ou  moins  grande;  il  faut  donc  diriger 
le  traitement  sur  les  nerfs  et  sur  les  muscles,  et 
employer  en  même  temps  les  courants  continus  et 
les  courants  induits  :  les  courants  continus  pour 
agir  sur  la  nutrition  générale  et  surtout  pour  rame- 
ner l'excitabilité  des  nerfs  ;  les  courants  induits 
pour  agir  sur  le  fonctionnement  des  muscles. 

Dans  l'application  des  courants  continus,  ou 
place  le  pôle  positif  sur  la  moelle  et,  dans  tous  le.'^ 
cas,  au-dessus  du  point  lésé;  le  pôle  négatif,  est 
placé  sur  le  point  lésé  ou  un  peu  au-dessous,  afin 
de  comprendre  la  partie  malade  du  nerf  entre  les 
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deux  pôles.  On  emploiera,  suivant  les  cas,  de  30  à 
60  éléments. 

Comme  l'atrophie  musculaire  est  presque  tou- 
jours simple,  on  pourra  avec  avantage  électriser 
les  muscles  localement  avec  les  courants  induits. 

La  simple  contusion,  les  luxations,  surtout  celles 
de  l'épaule,  peuvent  donner  lieu  à  des  paralysies 
périphériques  et  à  des  atrophies  musculaires  con- 
sécutives. Dans  ces  cas,  on  agira  comme  précédem- 
ment, en  appliquant  les  courants  continus  sur  le 
trajet  du  nerf  paralysé  et  les  courants  induits;sur 
les  muscles  atrophiés.  Les  interruptions  des  cou- 
rants induits,  surtout  pendant  les  premières  séan- 
ces, doivent  être  très  espacées. 

Paralysie  des  nerfs  moteurs  de  l'œil. 

Les  paralysies  des  nerfs  moteurs  de  l'œil  sont  le 
plus  souvent  l'indice  d'une  affection  centrale  soit 
du  cerveau  (tumeurs,  hémorrhagies),  soit  de  la 
moelle  (ataxie  locomotrice).  Quelquefois,  cependant, 
elles  sont  idiopathiques  et  dans  ces  cas  on  obtient 
presque  toujours,  en  un  temps  relativement  très 
court,  une  guérison  complète.  Dans  le  traitement 
de  cette  affection,  on  applique  un  courant  de  8  à 
10  éléments,  en  plaçant  le  pôle  positif  près  du  globe 
oculaire,  et  le  pôle  négatif  sur  la  tempe  du  côté 
correspondant,  ou  sur  le  ganglion  cervical  supé- 
rieur. La  durée  de  l'électrisation  sera  de  5  à  6  mi- 
nutes. On  renouvellera  les  séances  deux  ou  trois 
fols  par  semaine. 


••'ifr.  82.  —  rt.  pyrrunidal  ;  —  b,  b,  orbiculairc  dos  lévrps  ;  —  c, 
liouppc  (lu  mouton  ;  —  (/.  carré  du  mouton  ;  —  c,  nia?sétor  ;  — 
f.  sloi'no-ni.Tstnïilii'n  ;      —  storno-liyoïdion. 

(l"l;in.s  coite  (igm-e  les  traits  ot  los  oliiirros  indiquent  les  résrions  où 
il  faut  plueor  los  rhéopliorcs  pour  airir  sur  les  norfs  ;  los  points  et 
les  lettres  indicpiout  los  n.',!ïious  où  il  faut  plaeor  los  rhéopliores 
pour  élcctriser  les  muscles.) 
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Paralysie  du  nerf  facial. 

Nous  décrivons  ailleurs  par  quel  moyen  on  peut 
reconnaître  la  véritable  nature  de  la  paralysie,  si 
elle  est  de  cause  centrale  ou  de  cause  périphéri- 
que. Dans  les  cas  de  paralysie  l'aciale  de  cause  pé- 
riphérique, c'est-à-dire  due  à  l'action  du  froid  ou 
d'une  compression,  on  ohtient  une  guérison  pres- 
que toujours  certaine  et  souvent  rapide  par  l'action 
des  courants  continus. 

On  emploie  un  courant  de  lo  à  20  éléments,  en 
appliquant  le  pôle  positif  au  point  de  sortie  du  nerf 
facial,  en  avant  de  l'oreille,  le  pôle  négatif  sur  les 
divers  muscles  de  la  face,  représentés  sur  la  fi- 
gure 82  par  les  lettres  a,  b,  c,  d.  On  devra  inter- 
rompre par  moments  le  courant  sur  chacun  de  ces 
muscles,  afin  d'en  exciter  plus  énergiquement  la 
contraction.  Les  séances  dureront  pendant  b  à  S 
minutes,  etpourront  être  renouvelées  tous  les  jours 
ou  tous  les  deux  jours. 

Il  est  très  important  de  rapprocher  k/?  séances 
lorsque  la  maladie  ne  date  que  de  quelques  jours, 
et,  d'un  autre  côté,  il  faut  contrairement  à  ce  que 
l'on  a  l'habitude  de  faire,  commencer  le  traitement 
le  plus  tôt  possible.  Une  paralysie  complète  datant 
de  deux  ou  trois  jours,  guérit  presque  toujours 
après  six  à  huit  séances,  tandis  qu'il  faut  des  se- 
maines pour  obtenir  le  môme  résultat  dès  que  le 
muscle  présente  la  réaction  idio ■musculaire  (I). 

(t)N"oiis  préférons  roxprossion  réaction  hlin-mmcnlaire  h  rcWo 
liroposéc  (lo  riiaclioadc  d/Kjcnéroscnnci-,  parce  (|ii'ellt;  iiuJicpic- mieux 
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Nous  ne  pouvons  insister  ici  sur  les  caractères  si 
difrèrents  qu'offre  la  contraclillté  électro-muscu- 
laire selon  qu'on  emploie  des  courants  induits  ou 
des  courants  continus.  Nous  ferons  seulement  re- 
marquer] que,  lorsque  la  contractilité  est  perdue 
pour  les  courants  induits,  elle  est,  au  contraire,  très 
prononcée  et  môme  exagérée  pour  les  courants 
continus.  Dans  la  première  période,  il  est  môme 
nuisible  d'employer  des  courants  induits  à  excita- 
tion trop  énergique. 

Contracture  à  la  suite  de  la  paralysie  du  nerf  facial. 

La  contracture  des  muscles  de  la  face  est  très 
fréquente  à  la  suite  de  la  paralysie  du  nerf  facial. 

Cette  contracture  indique  toujours  que  la  para- 
lysie a  été  très  profonde.  Elle  est  rarement,  à  moins 
que  l'on  ne  se  soit  servi  de  courants  induits  trop 
puissants  ou  de  l'électricité  statique,  la  conséquence 
d'une  électrisation  trop  forte  par  les  courants  élec- 
triques. Nous  avons  vu  plusieurs  cas,  où  il  y  avait 
contracture, sans  que,  pendant  la  paralysie,  ily  eût 
la  moindre  application  ni  de  courants  continus  ni  de 
courants  induits.  Comme  nous  avons  cherché  à  l'ex- 
pliquer dans  l'article  Contracture  du  Dictionnaire  En- 
cyclopédique, il  y  a  toujours  de  la  contracture,  ou  du 
moins  de  la  contractitrie  (diminutif  de  contracture) 
chaque  fois  qu'un  muscle  ayant  été  profondément 
paralysé  revient  à  l'état  normal.  C'est  pour  ainsi  dire 

les  roudilions  ])hysiolo^iiiues  i  l  aniiloiiiiqucs  de  celli'  iiioilificatian 
do  Ui  cuiilfiirlilité. 
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le  premier  état  de  la  guérison,  et  qui  indique  qu'il 
reste  de  Tirritalion  des  filets  nerveux,  irritation  qui 
est  le  résultat  du  processus  de  réparation. 

La  contracture  ne  survient  jamais  que  lorsqu'il 
V  a  eu  altération  complète  des  filets  nerveux,  et  on 
la  retrouve  dans  les  paralysies  de  môme  cause,  pour 
tontes  les  régions;  seulement  elle  y  est  moins  appa- 
rente, parce  que  les  différences  d'équilibre  entre  les 
muscles  sains  et  les  muscles  affectes,  sont  beaucoup 
moins  visibles  que  pour  la  face,  où  la  moindre  iné- 
galité frappe  les  yeux. 

La  contracture  consécutive  à  la  paralysie  du  nerf 
facial  est  quelquefois  très  tenace,  et  nous  avons 
observé  quelques  cas,  où  elle  s'est  transformée  en 
lie  non  douloureux  de  la  face.  Ces  tics  sont  plus 
dilficiles  à  guérir  que  la  contracture  même,  ou  du 
moins,  les  contractures  avec  tics  sont  plus  persis- 
tantes, car  on  arrive  souvent  à  guérir  le  tic  ainsi  pro- 
voqué, mais  non  la  contracture  simple  qui  persiste. 

Le  traitement  est  à  peu  de  chose  près  le  môme 
que  pour  la  paralysie  ;  seulement  il  faut  faire  les 
séances  un  peu  plus  longues  et,  dans  quelques  cas, 
employer  un  courant  ascendant. 

Paralysie  du  nerf  radial. 

La  paralysie  rhumatismale  du  nerf  radial  s'ob- 
serve assez  fréquemment,  mais  à  des  degrés  va- 
riés. Si  la  cause  est  due  à  un  trouble  de  la  circu- 
lation, et  si  les  phénomènes  vasculaires  peuvent 
lucilement  être  rétablis,  tout  agent  qui  exerce  une 


Fig.  83  et  Si.  —1,  1,  nei  f  iiiéilian  ;  -  2,  2,  nerf  ciibitiil  ;  —  n,  rond 
pronaloiir  ;  —  b.  gvdud  |ialnKiirc  -.  —  ce.  Iléeliisseur  fiipcrficiel  : 

—  d,  petit  piilmaire  ;  —  c,  e,  long  snpinateiir  ;  f,  lléeliissenr  pro- 
pre du  pouce  ;  —  //,  adducteur  du  ponce  ;  —  h.  opposant  du  pouce 

—  î.  adducteur  du  petit  doigt  ;  —  ,/.  court  Iléeliisseur  du  petit 
dnigt  ;  —  /r,  loiubricaux. 

(  Dans  celte  ligure  les  traits  et  les  clulTres  indiquent  les  régions 
où  il  faut  ))laeer  les  rliéophores  ]iour  agir  sur  les  nerfs  :  les  points 
et  les  lettres  iniH(|nerit  les  régions  ou  il  faut  placer  les  rliéoplio- 
res  pour  électriser  les  muscles.) 
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action  directe  sur  la  circulation,  peut  amener  la 
guérison.  C'est  ainsi  que  des  vésicaloires,  des  dou- 
ches froides,  des  frictions  môme,  peuvent  donner, 
dans  ces  cas  légers,  des  résultats  avantageux. 

Si  les  troubles  vasculaires  sont  plus  grands,  et  si 
l'excitabilité  d'une  portion  du  nerf  est  complètement 
abolie,  les  agents  révulsifs  ordinaires  restent  ineffi- 
caces, et  alors  il  n'est  pas  de  traitement  qui  soit  aussi 
indiqué  que  celui  par  les  courants  électriques. 

Dans  le  traitement  de  cette  affection  nous  appli- 
quons un  courant  de  30  à  oO  éléments,  en  mettant 
le  pôle  positif  sur  le  plexus  brachial  et  le  pôle  né- 
gatif sur  le  nerf  radial  (fig.  83),  à  la  partie  anté- 
rieure, le  long  du  bord  interne  du  long  supinateur 
(e-e).  Chaque  séance  dure  environ  10  minutes. 

Lorsqu'il  y  a  de  l'atrophie  musculaire  en  môme 
temps  que  de  la  paralysie,  il  est  utile  d'employer 
simultanément  les  courants  continus  et  les  courants 
induits  ;  les  courants  continus  sur  le  trajet  des 
nerfs,  et  les  courants  induits  pour  l'électrisation  lo- 
calisée des  muscles.  11  faut  ajouter  toutefois  que 
les  courants  continus  avec  intermittences  peuvent 
remplacer  l'action  des  courants  induits,  et  qu'on 
peut  déterminer  les  contractions  musculaires,  en 
appliquant  les  rhéophores  aux  deux  extrémités  du 
muscle  atrophié,  et  en  imprimant  au  courant  des 
interruptions  successives. 

Paralysie  du  nerf  tibial  antérieur. 


Dans  le  traitement  de  la  paralysie  du  nerf  tibial 


20-i 


PARALYSIES  PERIPHERIQUES. 


antérieur,  on  emploie  concurremment  le  courant  de 

la  pile  et  les  courants  in- 
duits. Pour  l'application 
du  courant  continu,  on 
place  le  pôle  positif  dans 
le  creux  poplilé,  et  le  pôle 
négatif  sur  le  cou-de-pied, 
au  niveau  du  bord  externe 
du  tendon  dujambier  an- 
térieur. Après  une  séance 
de  S  à  6  minutes,  onélec- 
trise  successivement  clia- 
r/  cun  des  muscles  paralysés 
(fig.  85),  avec  les  courants 
induits  ou  avec  les  cou- 
rants continus  interrom- 
pus. 

Paralysies  obstétricales. 

On  a  donné  ce  nom  aux 
paralysies  qui  surviennent 
chez  l'enfant  nouveau-né 
et  qui  sont  occasionnées 
par  certaines  manœuvres 
de  l'accouchement.  Ces 
paralysies ,  lorsqu'elles 
sont  légères  et  on  peut 
presque  ajouter  surtout 
^•'S-  lorsqu'elles  sont  accompa- 

gnées d'une  paralysie  de  la  face,  guérissent  en 
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général  facilement  et  rapidement,  mais  il  n'en  est 
pas  de  même,  de  celles  qui  sont  produites  par  une 
déchirure  ou  une  compression  prolongée  du 
plexus.  Ces  paralysies  sont  presque  toujours  très 
longues,  et  souvent  même  ne  guérissent  qu'incom- 
plètemenl . 

Les  lésions  ne  sont  pas  uniformes,  quoique 
Duchenne  ait  prétendu  que  la  paralysie  était  sur- 
tout localisée  dans  les  muscles  deltoïde,  sous- 
épineux  et  fléchisseurs  de  l'avant-bras  sur  le  bras. 
Les  deux  premiers  cas  que  nous  avons  observes 
présentaient  ces  localisations  d'une  façon  presque 
exclusive  dans  ces  muscles,  mais  depuis  nous 
avons  eu  l'occasion  d'en  voir  un  assez  grand  nom- 
bre où  celte  règle  n'était  plus  exacte,  car  l'affec- 
tion présentait  une  variété  très  grande  de  lé- 
sions. Chez  l'un,  ce  sont  les  muscles  interosseux  et 
surtout  ceux  de  l'annulaire  et  du  petit  doigt  qui 
sont  atrophiés,  chez  l'autre,  ce  sont  les  pronateurs, 
et  enfin  ce  qui  nous  a  le  plus  étonné,  chez  un  do 
ces  petits  malades,  tous  les  muscles  paralysés  ont 
été  améliorés  et  guéris  au  bout  de  quelques 
semaines  de  traitement  et  le  biceps  seul  est  resté 
paralysé  pendant  des  mois.  (Le  biceps  est  un  des 
muscles  du  bras  que  l'on  rencontre  le  plus  rarement 
atrophié^)  On  ne  peut  donc  pas  établir  de  loi  géné- 
rale et  cela  se  comprend  puisque  l'origne  de  ces 
paralysies  est  un  traumatisme  qui  lui-môme  est 
variable. 

Les  muscles  paralysés  offrent  presque  toujours 
la  réaction  idio-miismlaire,  c'est-à-dire  qu'ils  se 
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conlraclent  par  les  courants  continus,  et  non  par 
les  courants  induits,  puis  à  mesure  que  l'améliora- 
tion s  etal)lit,  la  contractilité  apparaît  par  les  cou- 
rants induits,  et  va  en  augmentant  peu  à  peu  à  me- 
sure que  les  nerfs  sont  régénérés.  Quelquefois  cepen- 
dant les  courants  induits  restent  sans  action,  alors 
même  que  les  contractions  volontaires  apparaissent  . 

Il  est  important  d'employer,  les  premiers  jours, 
des  courants  continus,  en  mettant  le  pôle  positif 
sur  l'origine  des  nerfs  lésés,  et  le  pôle  négatif  sur 
les  muscles  paralysés,  puis  au  bout  de  quelque 
temps  on  agit  localement  sur  les  muscles  avec  des 
courants  induits  à  interruptions  rares  et  pendant 
un  temps  très  court. 

Il  faut  intervenir  le  plus  tôt  possible,  car,  comme 
pour  la  paralysie  atrophique  de  l'enfant,  c'est  un 
avantage  considérable  de  commencer  le  traitement 
dès  les  premiers  jours. 

On  doit  employer  des  courants  continus  et  des 
courants  induits  assez  énergiques.  11  est  remarqua- 
ble combien  les  enfants,  et  surtout  les  enfants  de 
quelques  semaines  supportent  facilement  les  cou- 
rants électriques  de  toute  nature. 

A  mesure  que  la  guérison  s'établit,  les  muscles 
paralysés  présentent  un  certain  état  de  raideur, 
un  diminutif  de  la  contracture,  une  contracturie, 
qui  persiste  souvent  très  longtemps,  et  qui,  comme 
dans  d'autres  cas  de  paralysie  périphérique,  indi- 
que un  état  inteiinédiaire  entre  laim-alysie  et  la  gué' 
rison  complète,  et  qui  dure  aussi  longtemps  que  le  pro- 
cessus de  régénération  n'est  j^as  terminé. 
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Hystérie. 

En  tant  que  maladie  générale,  l'éleclrisation 
sera  de  peu  d'efficacité  dans  cette  affection  ;  mais 
on  peut  obtenir  d'excellents  résultats  dans  un 
grand  nombre  de  ses  manifestations,  surtout  pour 
les  paralysies  et  les  anesthésies  et  quelquefois  pour 
les  contractures  d'origine  hystérique. 

1°  Paralysies.  —  Il  est  préférable  d'agir  en 
même  temps  sur  le  système  nerveux  central  et  sur 
le  membre  paralysé.  Pour  cela  on  appliquera  un 
courant  d'une  moyenne  intensité  le  long  de  la  co- 
lonne vertébrale  :  en  même  temps  on  soumettra  les 
muscles  paralysés  à  une  sorte  de  gymnastique,  soit 
au  moyen  du  courant  continu  auquel  on  fera  des 
interruptions  fréquemment  répétées,  soit  au  moyen 
des  courants  d'induction.  Ceux-ci  doivent  être,  au- 
tant que  possible,  à  interruptions  rares,  et  ne  doi- 
vent jamais  être  appliqués  que  sur  le  membre,  et 
jamais  près  des  centres. 

2°  Anesthésius.—  Dans  les  anesihésies  cutanées, 
les  courants  induits  sont  supérieurs  aux  courants 
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continus,  et  on  les  emploie  avec  succès  dans  ces 
cas,  en  se  servant  du  pinceau  métallique. 

On  a  trop  abandonné,  à  notre  avis,  l'emploi  du 
pinceau  électrique.  Ce  procédé,  il  est  vrai,  est  très 
douloureux,  mais  chez  les  hystériques,  comme  il  y 
a  presque  toujours  de  l'anesthésie,  celte  aclioit 
n'est  nullement  à  redouter  elles  effets  en  sont  sou- 
vent plus  certains  et  plus  durables  qu'avec  les 
courants  de  la  machine  à  frollemenl. 

3°  Contractures.  —  On  agira  sur  la  colonne  ver- 
téljrale  au  moyen  du  courant  galvanique,  en  ayant 
soin  de  n'employer  qu'un  courant  failjle  (13  à  oO 
éléments),  mais  d'une  durée  assez  longue.  C'est 
dans  ces  cas  que  les  courants  permanents  peuvent 
être  quelquefois  utilement  employés,  et  l'on  pourra 
agir  avec  4  ou  o  éléments,  pendant  une  à  deux 
heures,  au  lieu  d'appliquer  un  courant  plus  in- 
tense pendant  un  quart  d'heure.  Cependant  il  faut 
toujours  tenir  compte  de  l'excilabiUlé  des  individus. 

La  direction  des  courants,  dans  les  paralysies  et 
les  contractures  hystériques,  n'est  pas  aussi  facile 
à  déterminer  que  dans  d'autres  affections.  D'une 
manière  générale  cependant,  il  faut  toujours  com- 
mencer par  le  courant  sédatif,  c'est-à-dire  par  le 
courant  descendant,  et  n'essayer  le  courant  ascen- 
dant que  plus  tard. 

Enfin  nous  terminons  toujours  la  séance  par  l'é- 
Icctrisation  légère  du  grand  sympathique  du  cou,  et 
dans  les  cas  où  les  phénomènes  sont  variables 
et  passagers,  c'est  le  seul  moyen  d'électi'isation  que 
nous  employons. 
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Les  succès  ainsi  obtenus  au  moyen  de  l'éleclro- 
Ihcrapiesont  souvent  très  rapides  et  se  manifestent 
dès  le  début  du  traitement.  Si,  au  bout  de  quelques 
séances,  on  ne  constate  aucune  amélioration,  ou 
bien  s'il  survient  un  état  stationnaire  à  la  suite 
d'un  succès  partiel,  on  suspendra  momentanément 
le  traitement  pour  le  reprendre  quelques  semaines 
après. 

C'est  principalement  dans  les  manifestations 
hystériques  que  les  applications  diverses  des  cou- 
rants électriques  peuvent  donner  des  résultats  sou- 
vent opposés.  Il  est  presque  impossible  de  formuler 
des  indications  précises  et  de  s'en  tenir  à  un  trai- 
tement uniforme. 

11  est  certain,  dans  tous  les  cas,  que  l'on  peut 
espérer  les  mêmes  succès  de  l'électricité  statique, 
de  la  métallothérapie,  des  plaques  de  bois,  du  collo- 
dion,  etc.,  que  des  courants  continus  ou  des  courants 
induits. 

Angine  de  poitrine. 

Duchenne  (de  Boulogne)  rapporte  deux  observa- 
tions dans  lesquelles  il  est  parvenu  non  seulement 
à  faire  cesser  complètement  et  à  l'instant  un  accès 
d'angine  de  poitrine,  mais  encore  à  enrayer  la  mar- 
che de  cette  maladie,  et  peut-être  même,  dit-il,  à 
la  guérir  définitivement. 

Dans  ces  deux  cas,  il  a  appliqué  loco  dolenti  c'est- 
à-dire  au  niveau  du  mamelon  gauche  et  vers 
la  partie  supérieure  du  sternum,  l'extrémité  des 
doux  fils  métalliques  excitateurs   qui  communi- 
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quaienl  avec  les  conducteurs  de  son  appareil  d'in- 
ducUon,  gradué  au  maximum  et  marchant  avec  des 
intermittences  très  rapides. 

Comme  on  le  voit,  c'est  la  méthode  d'excitation 
électro-cutanée  analogue  à  celle  qui  est  employée 
dans  le  traitement  de  la  plupart  des  névralgies. 
Toutefois,  comme  il  le  dit  lui-même,  on  ne  saurait 
conclure  de  ces  deux  cas  isolés  à  un  traitement 
général,  et  il  ne  nous  semble  pas  qu'une  excitation 
aussi  violente  dans  la  région  précordiale  soit  abso- 
lument sans  aucun  danger. 

Dans  l'emploi  des  courants  continus,  on  applique 
le  pôle  positif  soit  sur  les  vertèbres  cervicales,  soit 
sur  le  cou,  aux  environs  du  pneumogastrique  et 
le  pôle  négatif  sur  la  région  précordiale.  Courant 
de  20  à  30  éléments. 

Affections  paralytiques  du  larynx. 

Aphonies  hxjsiériques.  —  11  est  important  d'établir 
avant  tout,  la  cause  de  la  paralysie,  car  dans  les 
aphonies  de  cause  hystérique,  il  n'est  pas  indiflfé- 
rent  d'employer  l'un  ou  l'autre  des  courants,  et 
peut-être  à  cause  de  son  action  révulsive  plus  éner- 
gique, est-il  préférable  d'avoir  recours,  au  moins 
pendant  une  partie  de  la  séance,  aux  courants  induits. 

11  faut  dans  tous  les  cas,  chercher  à  alterner  ces 
deux  procédés,  et  avoir  recours  au  courant  indui 
et  au  courant  continu.  C'est  là  une  règle  générale 
pour  toutes  les  affections  qui  ont  une  cause  hys- 
térique. 
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M.  le  docteur  Massei  (de  Naples)  conseille  de 
donner  \a  préférence  aux  courants  continus,  parce 
que,  dit-il,  on  n'a  avec  eux  aucune  conséquence 
lâcheuse  à  craindre,  et  qu'ils  réussissent  dans 
bien  des  cas  où  les  courants  induits  échouent. 
«  Pendant  quelque  temps,  dit-il,  je  ne  me  suis 
servi  que  de  la  faradisalion,  et  je  dois  avouer  plu- 
sieurs cas  d'insuccès;  je  me  rappelle,  au  contraire, 
d'autres  observations  dans  lesquelles,  après  un  long 
traitement  par  le  courant  d'induction,  j'ai  parfaite- 
ment réussi  par  le  courant  continu.  » 

Aphonies  rhumalismales  et  de  fatigue  musculaire. 
—  Dans  ces  cas  il  est  encore  bien  plus  important 
d'employer  les  courants  continus. 

Les  aphonies  complètes  de  cause  rhumatismale 
sont  souvent  un  peu  difficiles  à  guérir,  mais  par 
contre,  celles  qui  sont  incomplètes  sont  rapide- 
ment améliorées. 

Les  fatigues  des  muscles  du  larynx  se  trouvent 
excessivement  bien  de  l'électrisation  par  les  cou- 
rants continus.  On  redonne  du  ton  aux  muscles 
fatigués  et  des  chanteurs  que  nous  avons  eu  l'occa- 
sion de  soigner  pour  d'autres  affections,  qui  néces- 
sitaient l'application  d'un  tampon  sur  le  cou,  ont 
remarqué  eux-mêmes  combien  pendant  ce  traite- 
ment l'émission  des  sons  était  rendue  plus  fa- 
cile. 

Cela  s'explique  par  l'action  toute  spéciale  qu'ont 
les  courants  continus  sur  les  muscles  du  larynx. 
C'est,  en  effet,  sur  ces  muscles  qu'on  observe  le 
mieux  la  contraction  (jalvano- ionique,  c'est-à-dire 
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une  demi-contraclion  persislanl  pendant  lout  le 
temps  d'application  d'un  courant  continu. 

Dans  les  cas  où  la  voix  et  surtout  le  chant  sont 
modifiés  par  suite  de  la  fatigue  du  larynx  et  de  trop 
grands  efforts  de  chant,  nous  avons  obtenu  de  bons 
résultats  par  l'emploi  des  courants  continus  appli- 
qués extérieurement  sur  le  larynx.  Les  cordes  vo- 
cales reprennent  ainsi  leur  tonicité  et  tout  leur  jeu 
physiologique.  Courant  de  12  à  iiu  éléments.  Durée 
5  il  C  minutes. 

11  y  a  deux  moyens  d'appliquer  les  courants  d'in- 
duction :  on  emploie  soit  la  faradisalion  cutanée, 
soit  l'excitation  directe  des  muscles  du  larynx,  au 
moyen  d'un  rhéophore  introduit  sur  la  face  posté- 
rieure du  larynx,  l'autre  rhéopliore  étant  placé  à 
l'extérieur  au  niveau  du  muscle  crico-lhyroïdien. 
Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  que  les  intermittences 
du  courant  soient  rares. 

Goître  exophthalmique. 

Dans  les  cas  de  goître  exophthalmique  que  nous 
avons  observés,  l'application  des  courants  continus 
nous  a  donné  de  bons  résultats.  Le  plus  souv£nt, 
nous  avons  pu  arrêter  cette  afï'ection  dans  sa 
marche  progressive,  plusieurs  fois  même  nous 
avons  obtenu  une  diminution  considérable  dans 
l'intensité  des  symptômes,  à  tel  point  que  nous 
avons  pu  considérer  certains  malades  comme  à 
peu  près  entièrement  guéris. 

Dans  cette  affection,  nous  éleclrisons  le  grand 
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sympalhiqiie  en  plaçant  les  rhéophores  de  chaque 
côté  du  cou  au  niveau  du  ganglion  cervical  supé- 
rieur, et  nous  agissons  en  même  temps  du  côté  du 
pneumogastrique.  Nous  employons  un  courant  con- 
tinu de  i'à  à  20  éléments,  pendant  8  à  10  minutes. 
On  peut  même  employer  au  bout  de  quelque  temps 
un  courant  plus  fort  jusqu'à  30  et  môme  40  élé- 
ments à  action  chimique  faible,  et  en  ayant  soin 
de  n'enlever  le  tampon  positif  que  très  lente- 
ment. 

Dans  un  cas  de  goitre  exophthalmique  que  nous 
avons  soigné  tout  récemment,  nous  avons  trouvé 
au  niveau  du  pneumogastrique  gauche  un  point 
douloureux,  et  c'est  là,  qu'avec  succès,  nous  avons 
appliqué  le  pôle  positif.  La  douleur  à  la  pression  a 
disparu  avec  l'amélioration  des  autres  symptômes. 

Épilepsie. 

L'électricité  a  été  souvent  employée  pour  le  trai- 
tement de  cette  affection,  mais  presque  toujours 
sans  résultat  bien  marqué.  Il  n'y  a  lieu  d'employer 
ce  mode  de  traitement  que  pour  combattre  certains 
phénomènes  qui  peuvent  quelquefois  accompagner 
l'épilopsie,  tels  que  les  tremblements,  les  parésies, 
les  contractures,  etc.  —  Dans  ces  cas,  le  traitement 
est  celui  de  ces  affections,  seulement  il  faudra  se 
garder  d'employer  des  courants  trop  violents  et  de 
faire  des  interruptions. 

Dans  quelques  formes  cependant  où  il  existe  des 
accès  légers  épileptiformes  dépendant  d'une  mo- 
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dification  de  l'irritabilité  nerveuse  ou  de  la  circu- 
lation cérébrale,  on  peut  espérer  d'assez  bons  ré- 
sultats en  excitant  avec  des  courants  induits  les 
nerfs  périphériques  qui  sont  en  rapport  avec  ces 
régions  centrales.  On  éleclrisera,  en  môme  temps, 
avec  des  courants  continus  très  modérés,  le  gan- 
glion cervical  supérieur. 

Catalepsie. 

La  catalepsie  est  sans  contredit  une  des  affections 
où  l'électrisation,  si  elle  n'est  pas  toujours  un 
moyen  curatif  complet,  est,  dans  tous  les  cas,  d'une 
incontestable  utilité  pour  faire  sortir  le  malade  de 
l'état  léthargique  dans  lequel  il  se  trouve. 

On  peut  pour  cela  appliquer  soit  les  courants 
induits,  soit  les  courants  continus. 

Les  courants  induits  seront  employés,  soit  pour 
faire  contracter  les  muscles  de  la  respiration,  et 
déterminer  ainsi  une  sorte  de  respiration  artifi- 
cielle, soit  comme  excitant  général. 

La  contraclilité  farado-musculaire  est  dhninuée 
dans  la  catalepsie.  Les  mouvements  provoqués  par 
les  courants  induits  ne  soutiennent  les  membres 
dans  la  position  ainsi  obtenue  que  lorsque  la  con- 
traction a  été  maintenue  un  certain  temps,  au 
moins  pour  les  états  cataleptiques  peu  intenses. 

Les  courants  continus  doivent  être  appliqués  di- 
rectement sur  les  centres  nerveux,  et  de  la  môme 
manière  que  dans  les  syncopes  ou  les  asphyxies. 
Sous  l'influence  de  cette  application,  on  voit  la  res- 
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piration  devenii'  peu  à  peu  plus  profonde,  elle  cœur 
battre  d'une  façon  plus  énergique. 

Nous  avons  vu,  chez  une  cataleptique,  les  mus- 
cles devenir  momentanément  moins  contracturés 
sous  l'influence  d'un  courant  continu.  En  agissant 
sur  le  pneumogastrique  et  sur  les  vertèbres  cervi- 
cales, nous  avons  également  observé  d'une  façon 
très  nette,  que  la  respiration  devenait  plus  fré- 
quente, et  surtout  que  les  battements  du  cœur 
devenaient  plus  sensibles  et  plus  forts. 

Les  animaux  hivernants,  chez  lesquels  on  fait 
passer,  au  moment  de  leur  léthargie,  un  courant 
continu  de  8  à  10  éléments,  se  réveillent  peu  à  peu 
et  restent  éveillés  le  reste  de  l'hiver. 
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Hémiplégie. 

Pour  l'application  des  couranls  continus  dans 
les  cas  d'hémorragie  cérébrale,  on  devra  distinguer 
deux  périodes. 

Dans  la  première  période,  sept  à  huit  jours  après 
le  début  de  l'hémiplégie,  on  peut  commencer  l'em- 
ploi des  courants  continus.  On  place  le  pùlc  posi- 
tif sur  le  front,  du  côté  de  la  lésion,  et  le  pôle  né- 
gatif sur  la  nuque,  et  l'on  fait  passer  un  courant  très 
faible,  G  à  8  éléments,  pendant  deux  à  trois  minutes 
(fig.  86).  On  électrise  ensuite  le  ganglion  cervical 
supérieur,  avec  un  courant  un  peu  plus  fort,  10  à 
12  éléments,  et  pendant  près  de  5  minutes.  11  est 
indispensable  de  commencer  l'électrisalion  par  le 
courant  le  plus  faible  possible,  3  ou  4  éléments,  et 
de  ne  l'augmenter  que  lentement  et  progressive- 
ment. La  môme  précaution  doit  être  prise  lors- 
qu'on cesse  l'électrisalion. 

On  facilitera  ainsi  la  résorption  du  caillot,  en 
agissant  modérément  sur  la  circulation,  cl  cette  in- 
fluence peut  également  être  utile  dans  les  cas  où 
l'hémiplégie  est  due  à  une  oblitération  des  vais- 
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seaux/oLi  à  une  compression  dépendant  de  la  slase 
sanguine. 

iNous  affirmons  qu'il  n'y  a  aucun  danger  à  faire 
passer  un  courant  continu  modéré  à  travers  l'en- 
céphale. C'est,  dans  les  cas  d'hémiplégie,  le  traite- 


ment  le  plus  rationnel  et  le  plus  utile.  M.  Letour- 
neau,  d'un  autre  côté,  a  proposé  avec  raison 
l'emploi  des  courants  continus  pour  certains  cas 
d'affections  du  cerveau,  seulement  il  faut  faire 
bien  attention  à  ne  point  déterminer  d'inter- 
ruptions brusques.  Pour  cela,  le  meilleur  procédé 

ÉLECTriOTIllOlîAl'IE^  ^3 
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comme  nous  l'avons  déjà  dit  plus  huut,  est  de 
faire  glisser  lentement  le  pôle  positif  sur  la  peau 
et  de  ne  l'enlever  que  peu  à  peu.  Il  vaut  mieux 
cesser  le  passage  du  courant  en  enlevant  d'aijord  le 
pôle  positif,  car  la  rupture  du  courant  paraît  plus 
intense  lorsqu'on  retire  eu  premier  lieu  le  pôle  né- 
gatif. On  dirait  presque  qu'il  y  a  dang  ce  cas  une 
sorte  de  choc  en  retour,  le  courant  allant  comme 
on  sait,  du  pôle  positif  au  pôle  négatif. 

Dans  la  seconde  période,  c'est-à-dire  quelques 
semaines  après  le  début  de  la  maladie,  on  électrise 
à  la  fois  le  sympathique  cervical  el  les  membres. 
Après  quelques  séances  on  arrive  presque  toujours 
à  obtenir  un  peu  plus  de  facilité  et  d'étendue  dans 
les  mouvements. 

Lorsque  la  lésion  est  considérable  et  que  les 
membres  sont  contractures,  on  ne  peut  espérer  leur 
reudre  le  mouvement,  mais  on  peut,  dans  ces  cas, 
calmer  quelquefois  les  douleurs  dont  ils  sont  le  siège 
et  faire  cesser  momentanément  les  contractures. 

11  n'y  a  aucun  avantage  à  se  servir,  dans  cette 
maladie,  des  courants  induits,  mais  si  on  les  em- 
ployait, il  ne  faudrait  agir  que  sur  les  muscles  des 
membres  et  avec  des  interruptions  excessivement 
rares. 

Irritation  spinale. 

Uii  a  donné  le  nom  cVirrilaiion  spinale  à  une  afl'ec- 
lion  caractérisée  par  la  réunion  des  symptômes  sui- 
vants: douleurs  le  long  du  rachis,  provoquées  sur- 
tout par  la  pression  sur  les  apophyses  épineuse;, 
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prosentant  des  irritations  très  variées,  et  accompa- 
gnées de  troubles  fonctionnels  nmltiples  et  remar- 
quablement mobiles. 

L'emploi  des  courants  continus  nous  a  donné  des 
résultats  très  satisfaisants  dans  le  traitement  de 
celte  afi'ection  ;  dans  quelques  cas,  il  suffit  de  6  à 
8  séances  pour  obtenir  une  guérison  complète.  On 
place  le  pôle  positif  sur  les  vertèbres  cervicales,  et 
le  pôle  négatif  dans  la  région  lombaire  ou  sacrée, 
au-dessous  des  points  douloureux.  Le  courant  de- 
vra avoir  une  intensité  de  30  à  40  éléments,  et  sera 
appliqué  pendant  10  à  12  minutes  chaque  fois. 
On  peut,  pendant  une  partie  de  la  séance,  prome- 
ner légèrement  et  lentement  le  pôle  positif  le 
long  des  vertèbres,  mais  sans  faire  d'interrup- 
tions. 

Myélite. 

Quoiqu'il  soit  vrai  que  l'électricilé  ait  une  in- 
fluence certaine  sur  la  circulation  et  sur  les  phéno- 
mènes intlammatoires,  il  serais  imprudent  d'em- 
ployer cet  agent  dans  le  traitement  des  maladies 
aiguës  du  système  nerveux  central,  au  moins  dans 
les  cas  accompagnés  de  fièvre  intense.  Cependant, 
dès  que  l'afiection  perd  son  caractère  aigu,  il  peut 
y  avoir  avantage  à  employer  les  courants  continus 
le  2-)lus  tôt  possible  et  à  électriser  directement  la 
moelle.  Seulement  il  faut  toujours  agir  avec  une 
prudence  extrême,  et  n'employer  qu'un  courant 
pariaitement  constant,  en  ayant  soin  de  ne  déter- 
miner aucune  secousse. 
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Comme  dans  lous  les  cas  oùl'on  cherche  à  obtenir 
un  ell'et  sédatif  du  système  nerveux,  le  courant  sera 
descendant,  c'est-à-dire  que  l'on  placera  le  pôle  po- 
sitif dans  la  région  cervicale,  et  le  pôle  négatif 
dans  la  région  lombaire.  On  ne  dépassera  pas  le 
nombre  de  20  à  30  éléments. 

Dans  la  myélite  chronique,  on  appliquera  sur  la 
colonne  vertébrale  Qn  courant  descendant  (30  à 
(iO  éléments),  et  en  môme  temps,  pendant  une  par- 
tie de  la  séance,  on  pourra  agir  à  la  fois  sur  la 
moelle  et  sur  les  membres  paralysés,  en  maintenant 
le  pôle  positif  sur  la  colonne  vertébrale  et  le  pôle 
négatif  sur  les  membres. 

Ataxie  locomotrice. 

Des  recherches  faites  sur  un  grand  nombre  de 
malades  nous  ont  démontré  qu'on  pouvait  obtenir 
une  grande  amélioration  dans  la  plupart-des  cas 
par  l'emploi  des  courants  continus,  et souventla  ma- 
ladie semble  enrayée  dans  sa  marche  progressive. 

Mais  ici,  plus  que  dans  toute  autre  affection,  il  est 
nécessaire  de  s'occuper  de  la  direction  du  courant 
et  de  la  région  que  l'on  doit  électriser.  Dans  la  plu- 
part des  cas,  il  est  préférable  d'employer  un  courant 
ascendant,  c'est-à-dire  de  placer  le  pôle  positif  à  la 
partie  inférieure,  et  le  pôle  négatif  à  la  partie  supé- 
rieure de  la  colonne  vertébrale.  On  emploiera  de 
30  à  CO  éléments,  et  la  séance  ne  durera  pas  plus 
de  10  minutes.  Les  effets  les  plus  appréciables  de 
ce  traitement  sont  la  diminution  des  douleurs  et 
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l'amélioration  des  phénomènes  morbides  qui  exis- 
tent du  côté  de  la  vessie. 

Dans  les  cas  de  faiblesse  considérable  des  jambes, 
avec  tendance  atrophique  des  muscles,  on  pourra 
employer  un  courant  descendant  et  appliquer  le  pôle 
positif  sur  les  vertèbres  dorsales,  et  le  pôle  négatif 
sur  les  vertèbres  sacrées,  un  peu  en  dehors  de  la 
colonne  vertéljrale. 

Néanmoins  si  l'atrophie  est  considérable,  on  devra 
agir  sur  les  muscles  directement  avec  des  cou- 
rants induits  à  interruptions  rares,  et  l'on  emploiera 
un  courant  continu  descendant  sur  les  membres 
inférieurs. 

Nous  avons  même  essayé  une  fois  avec  succès 
l'emploi  de  la  faradisation  intense  sur  le  trajet  des 
nerfs  périphériques,  pour  atténuer  des  douleurs.  Ce 
procédé  révulsif  se  rapproche  comme  effet  de 
l'élongation  des  nerfs  et  il  est  probable  que  c'est 
par  une  influence  de  ce  genre  qu'agit  l'élongation. 
Il  nous  semble  môme,  qu'au  lieu  de  faire  l'élonga- 
tion des  gros  troncs,  on  pourrait  la  faire  sur  des 
petits  filets  périphériques.  C'est  évidemment  un 
essai  à  faire  et  que  nous  conseillons  aux  chirur- 
giens. 

Enfin,  dans  certains  cas,  on  peut  n'agir  que  sur 
le  système  général,  en  employant  la  galvanisation 
du  sympathique.  On  met  le  pôle  positif  sur  les  ver- 
tèbres cervicales  et  le  pôle_  négatif  sur  l'épigastre. 
On  promène  lentement  le  pôle  positif  le  long  de  la 
colonne  vertébrale.  Celte  méthode  n'est  avantageuse 
que  dans  la  variété  où  prédominent  les  symptômes 
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morbides  de  l'appareil  respiratoire  et  de  l'appareil 
digestif. 

Il  faut  se  garder  (Vékctriser  pendant  les  poussées 
congestkbs. 

Paralysie  infantile. 

Le  traitement  dans  la  paralysie  spinale  de  l'en- 
fance doit  consister  dans  l'électrisation  modérée 
des  régions  de  la  moelle,  d'où  partent  les  nerfs  qui 
se  rendent  aux  nerfs  paralysés. 

Voici  comment  nous  procédons  généralement  : 
IS'ous  promenons  d'abord  les  électrodes  d'mi  cou- 
rant continu  sur  les  muscles  malades,  en  faisant 
par  moments  quelques  interruptions,  puis  nous  pla- 
çons le  pôle  positif  sur  la  colonne  vertébrale,  et 
l'autre  sur  le  trajet  des  nerfs  qui  se  rendent  aux 
membres  atrophiés  ;  et  enfin,  tant  pour  agir  sur  la 
circulation  de  la  moelle  que  pour  combattre  l'exci- 
tation qui  a  pu  être  produite,  nous  maintenons 
sur  la  colonne  vertébrale,  sans  interruption  pen- 
dant 2  à  3  minutes,  un  courant  descendant  de 
10  à  25  éléments;  les  séances  durent  de  10  à 
12  minutes,  et  doivent  avoir  lieu  tous  les  deux 
jours  et  même  tous  les  jours,  au  début  de  la  ma- 
ladie. 

Après  quelques  semaines  de  traitement,  il  esl 
utile,  la  plupart  du  temps,  de  le  suspendre  pendant 
quinze  jours  ou  un  mois,  et  d'insister  alors  sur  les 
autres  agents  Ihérapeuthiques  qui  doivent  èire 
employés  simultanément,  tels    que   bains  .-^ul- 
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fiireux  OU  sal('s,  massage  et  surtout  frictions  (I). 

Plus  le  début  de  raffeclion  est  récent,  plus  on  se 
trouve  dans  de  meilleures  conditions,  et  nous  som- 
mes convaincu  (car  nous  avons  pu  en  faire  l'expé- 
rience), qu'en  employant  avec  prudence  les  courants 
continus  dès  que  la  période  aiguë  a  cessé,  c'est-à- 
dire  huit  à  dix  jours  après  les  premiers  symptômes, 
on  obtient  des  résultats  bien  plus  satisfaisants. 

A  cette  période,  il  ne  faut  employer  qu'un  cou- 
rant descendant  sur  la  moelle,  très  faible  (10  à 
Jo  éléments).  On  applique  un  courant  plus  fort 
(29  éléments)  sur  les  muscles  atteints  puis,  peu  à 
peu,  on  agit  sur  la  moelle  et  sur  les  nerfs  muscu- 
laires, avec  des  courants  continus  assez  intenses. 

Il  est  également  utile  d'élcctriser  les  muscles 
atrophiés  avec  des  courants  induits  ;  mais  cette 
application  ne  doit  être  faite  que  plus  tard. 

De  plus  dans  cette  affection  surtout,  nous  recom- 
mandons expressément  de  n'employer  que  des 
courants  induits  à  interruptions  rares.  Rien  n'est 
plus  mauvais  que  les  courants  induits  ordinai- 
res :  on  ne  parvient  ainsi  qu'à  irriter  les  nerfs  cu- 

(I)  Auiis  nous  servons  prinriiKiIcmcnt  ihi  B;uimc  stiiiuilant  oom- 
(iiisé.  dont  la  formule  est  c-i-dcssous,  et  (|iie  nous  avons  l'ait  [)ré|ia- 
vci-  jiai'  M.  ^farcotte,  pliiirmaoion  : 


Kssenoc  de  moutarde   0s>'.2d 

Aeide  aoétique   li 

Teint,  de  piment   10 

Eau  de  Cologne   ,S0 

Teint,  de  noi.v  vomiquc   10 


Frictions  une  fois  par  jour. 
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tanés,  ù  surexciler  le  système  nerveux  des  enfants, 
et  sans  grand  profitpour l'amélioration  des  muscles. 
Chaque  jour,  on  voit  des  parents  se  plaindre  que 
l'éleclricité  qu'on  leur  a  conseillé  d'employer,  a  une 
action  trop  excitante  pour  leurs  enfants  malades. 
Cela  tient  surtout  à  ce  qu'on  met  entre  les  mains 
des  parents  de  mauvais  appareils,  et  qu'en  fait, 
le  seul  résultat  qu'on  obtienne  avec  ces  appareils, 
c'est  d'irriter  les  nerfs  cutanés,  sans  même  agir 
sur  le  tissu  musculaire.  Les  enfants,  même  les 
plus  délicats,  supportent,  au  contraire,  très  iiien 
les  courants  induits  assez  intenses,  lorsque  les  in 
terruptions  sont  rares  ;  quant  aux  courants  conti- 
nus, en  ayant  soin  de  choisir  des  piles  à  action 
chimique  faible,  ils  les  tolèrent  presque  plus  facile- 
ment que  les  adultes,  et  n'en  éprouvent  ni  excita- 
tion, ni  sensation  vraiment  douloureuse. 

La  paralysie  atrophique  de  l'enfance,  qui  est, 
croyons-nous,  toujours  le  résultat  d'un  refroidis- 
sement (voir  notre  mémoire  présenté  à  la  Société 
de  médecine  de  Paris  et  notre  Traité  d'ôledricité, 
2'^^  édition),  a  été  localisée  dans  les  cellules  des  cor- 
nes intérieures  de  la  moelle.  C'est,  dans  tous  les 
cas,  la  lésion  trouvée  à  l'autopsie  pour  la  première 
fois  par  M.  Cornil.  Mais  ces  autopsies,  il  faut  bien  le 
reconnaître,  ne  donnent  que  le  résultat  ultime  de  la 
maladie  :  ce  ne  sont  pour  ainsi  dire  que  les  décom- 
bres de  l'incendie.  On  ne  peut  pas  affirmer  que 
ce  soit  là  toujours  le  siège  primitif  et  exclusif  delà 
maladie.  Les  faits  cliniques  et  surtout  l'examen  de  la 
conlractilité  musculaire,  nous  obhgent  à  recon 
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naître  que  dans  bien  des  cas  la  lésion,  comme  l'a 
soutenu  M.  Bouchut,  paraît  débuter  par  le  système 
musculaire.  Nous  sommes  persuadé  que  l'une  et 
l'autre  opinion  est  exacte,  et  que  si  souvent  l'inflam- 
mation a  lieu  primitivement  du  côté  de  la  moelle, 
et  dans  d'autres  cas,  elle  a  lieu  simultanément  du 


Fig.  87. 


côté  des  centres  et  du  coté  de  la  périphérie.  C'est 
pour  cela  que  nous  appliquons  dès  le  début  les 
courants  et  sur  la  moelle  et  sur  les  muscles. 

Comme  il  existe  toujours  de  l'atrophie  de  grou- 
pes musculaires  dans  les  membres  inférieurs,  il  est 
important  d'employer  également  un  petit  appareil 
orthopédique,  dont  la  figure  ci-jointe  donne  une 
idée  générale  (fig.  87). 

13. 


226       MALADIES  DES  CENTRES  NERVEUX. 

Ces  appareils  sont  utiles  surtout  pour  empêcher 
le  pied  de  tourner,  et  ils  jouent  le  rôle  d'un  tuteur 
pour  un  arbre  trop  faible,  mais  ils  ne  guérissent 
pas,  car  la  seule  chose  qui  guérit  et  améliore  c'est 
le  traitement  qui  parvient  à  donner  plus  de  force 
aux  muscles.  Nous  sommes  convaincu  que  tou- 
jours, lorsque  les  articulations  sont  relâchées  c'est 
uniquement  parce  que  les  muscles  situés  au-dessus 
sont  allaiblis  ou  atrophiés  ;  en  effet,  ce  ne  sont  pas 
les  ligaments  mais  bien  les  muscles  qui  sont  les 
vrais  agents  de  la  consolidation  des  articulations.  La 
meilleure  preuve  est  fournie  par  les  clowns  qui  ont 
les  ligaments  très  relâchés,  mais  qui  ayant  d'ex- 
cellents muscles,  sont,  grâce  à  cela,  remarquables 
par  la  régularité  de  leurs  membres  et  la  justesse  de 
leurs  formes.  Aussi  doit-on  surtout  chercher  dans 
toutes  les  déviations  du  pied,  à  fortifier  le  système 
musculaire. 

Paralysie  spinale  de  l'adulte. 

Dans  la  paralysie  spinale  de  l'adulte,  nous  appli- 
quons un  courant  descendant  de  40  à  60  éléments 
sur  la  moelle;  de  plus,  pour  éviter  la  dégénéres- 
cence musculaire,  nous  agissons  aussi  sur  les 
membres  paralysés,  soit  au  moyen  des  courants 
induits,  soit  au  moyen  des  courants  continus  in- 
terrompus, comme  dans  les  cas  d'atrophie  muscu- 
laire progressive. 

La  contractilité  électrique  se  perd  de  bonne  heure 
dans  cette  alTection  (Duchcnne).  Mais  cette  remarque 
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s'applique  surtout  aux  courants  induits.  En  eiïet, 
dans  cetœ  maladie  comme  dans  la  paralysie  atro- 
phique  de  renfance,  la  contractilité  persiste  pour 
les  courants  continus,  et  elle  est  même  souvent 
augmentée  pour  ces  courants  {réaction  de  dcricncres- 
cence  ou  réaclion  idio-miiscidaire)  {[). 

Méningite  spinale,  —  pachy-mêningite. 

L'emploi  des  courants  continus  nous  a  donné  de 
bons  résultats  dans  des  cas  de  méningite  spinale  et 
de  pachy-méningite.  Nous  appliquions  le  long  du 
rachis  un  courant  descendant  de  30  à  30  éléments, 
le  pôle  positif  étant  placé  au  niveau  des  premières 
vertèbres  cervicales,  et  le  pôle  négatif  sur  l'angle 
sacro-vertébral.  La  durée  de  l'électrisation  doit  être 
de  10  minutes  environ. 

Atropliie  musculaire  progressive. 

Dans  le  traitement  de  cette  affection,  il  faut,  pen- 
dant une  partie  de  la  séance,  électriser  unique- 
ment la  moelle  avec  un  courant  constant  et  d'une 
intensité  moyenne  (30  à  40  cléments,  et,  pendant 
0  à  10  minutes,  appliquer  l'électrode  positive  sur 
la  moelle,  et  l'autre  sur  les  nerfs  ou  les  plexus 
renfermant  les  nerfs  qui  se  rendent  aux  muscles 
atrophiés.  On  devra  en  môme  temps,  pendant 
5  ou  0  minutes,  promener  le  pôle  négatif  sur  les 

(1)  Le  F.  .Muller  a  très  Ijien  étudié  res  syiiiptouies  dans  la  pa- 
ralysie spinale  de  l'adulte  (Voir  tlicsc  sui' ce  sujet  du  !)■■  Paul  Sauze). 
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muscles  malades,  et  faire  quelques  interruptions. 
On  peut  également,  avec  les  courants  induits,  élec- 
triser  lés  muscles  atrophiés,  mais  il  faut  absolument 
faire  des  séances  courtes  et  n'employer  que  des 
interruptions  très  rares. 

On  peut  dire  de  l'atrophie  musculaire  progres- 
sive, comme  de  la  plupart  des  affeclions  des  cen- 
tres nerveux  qui  surviennent  lentement  et  sans 
cause  apparente,  que  la  réussite  du  traitement 
dépend  beaucoup  des  cas  et  de  la  constitution  du 
malade.  Nous  avons  vu  des  atrophies  musculaires 
progressives  s'améliorer  réellement  et  assez  ra- 
pidement et  l'amélioration  persister  des  années. 
D'autres  au  contraire  restent  stationnaires,  et 
enfin  quelques-unes  marchent  avec  une  rapidité 
extrême.  C'est  surtout  pour  ces  dernières  qu'il 
est  important  d'employer  des  courants  provenant 
de  piles  ayant  peu  d'uclion  chimique.  Dans  tous 
les  cas,  il  faut,  dans  les  commencements,  agir 
avec  prudence,  et  même  écarter  l'emploi  du  mas- 
sage, de  crainte  d'irriter  trop  la  fibre  musculaire. 
Il  faut  bien  se  rappeler  que  l'atrophie  musculaire 
progressive  atteint  surtout  les  personnes  qui  ont 
abusé  de  leurs  muscles,  tels  que  les  athlètes,  etc. 
Un  muscle  est  un  élément  organique,  et  comme 
tel  il  a  ses  propriétés  inhérentes  de  fatigue  et  de 
rénovation  moléculaire.  On  croit  trop  volontiers 
que  plus  il  agit,  plus  il  se  fortifie,  et  on  oublie  que 
des  qu'il  agit  sans  être  bien  nourri,  loin  de  se 
développer,  il  devient  de  plus  en  plus  la  proie  de 
rirrilalion. 
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Paralysie  médullaire  traumatique. 

Les  chutes  sur  la  colonne  vertébrale,  ou  les 
coups,  ou  encore  les  accidents  de  chemin  de  fer, 
amènent  souvent  consécutivement  des  paralysies 
et  des  atrophies  assez  considérables.  Ces  paralysies 
malgré  leur  intensité  sont  plus  faciles  à  guérir  que 
des  paralysies  analogues,  qui  ne  seraient  point  sur- 
venues accidentellement. 

Dès  que  les  phénomènes  d'excitation  ont  cessé, 
on  doit  commencer  à  électriser  avec  des  courants 
continus,  en  plaçant  le  pôle  positif  un  peu  au-des- 
sus du  point  lésé,  et  le  pôle  négatif  sur  le  trajet  des 
nerfs  périphériques  et  sur  les  muscles  atrophiés. 

Au  bout  de  quelques  séances  par  les  courants 
continus,  on  devray  joindre  l'électrisalion localisée 
des  muscles  par  les  courants  induits.  Mais  il  fau- 
dra éviter  de  faire  dans  les  commencements  des 
interruptions  rapides  et  trop  énergiques. 

Les  accidents  de  chemin  de  fer  sont  ceux  qui 
donnent  le  plus  de  complication,  et  presque  tou- 
jours la  guérison  en  est  plus  difficile  à  obtenir,  sur- 
tout si  on  les  compare  aux  cas  analogues  ayant  pour 
cause  des  accidents  ordinaires  et  ayant  produit  les 
mêmes  lésions  apparentes. 


PARALYSIES 
A  LA   SUITE  D'AFFECTIONS  AIGUËS 
OU  D'INTOXICATIONS 


II  survient  souvent  des  atrophies  musculaires  ou 
des  paralysies  à  la  suite  de  maladies  aiguës,  de 
cachexies  ou  d'intoxications. 

Intoxication  saturnine. 

Les  paralysies  qui  sont  le  résultat  de  l'intoxica- 
tion saturnine  sont  très  communes.  Pour  les  com- 
battre, on  agit  sur  les  centres  nerveux  au  moyen 
d'un  courant  continu  descendant  sur  la  moelle,  et 
sur  les  muscles  au  moyen  du  même  courant  auquel 
on  imprimera  quelques  interruptions,  ou  bien 
avec  des  courants  induits  assez  intenses,  appliqués 
directement  sur  les  muscles  atteints.  De  plus,  l'é- 
lectrisation  du  plexus  cœliaque  par  les  courants 
continus,  en  plaçant  le  pôle  positif  sur  la  moelle, 
et  le  pôle  négatif  au-dessous  de  l'apophyse  xyphoïde 
fait  cesser  les  douleurs  si  intenses  de  la  colique 
de  plomb.  On  emploie  de  40  à  50  éléments. 

En  général  le  traitement  est  long,  surtout  si  Tin- 
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toxication  s'est  faite  lentement,  et  s'il  y  a  rechnte. 

Dans  les  cas  les  plus  prononcés,  les  muscles 
malades  présentent  la  réaction  idio-musculuire , 
c'est-cà-dire  qu'ils  se  contractent  mieux  par  les 
courants  continus  que  par  les  courants  induits  ; 
souvent  môme  ils  se  contractent  plus  facilenjent 
par  ces  courants  que  des  muscles  sains.  Ces  sym- 
ptômes indiquent  toujours  que  la  guérison  sera 
lente. 

Colique  sèche  (myosalgie  des  muscles  abdominaux). 

On  a  cité  de  nombreux  cas  de  guérison  de  la  co- 
lique sèche  par  la  faradisation  cutanée  loco  dolenti; 
des  accès  d'une  extrême  intensité  ont  été  instanta- 
nément arrêtés  par  ce  mode  de  traitement.  Toute- 
fois l'accès  seul  est  modifié,  mais  la  maladie  n'en 
persiste  pas  moins,  et  elle  peut  donner  lieu  à  de 
nouvelles  crises  qui  toutes  ne  seront  pas  aussi  heu- 
reusement influencées  par  l'application  des  cou- 
rants induits. 

Avec  les  courants  continus,  grâce  à  leur  action 
calmante  et  sédative,  on  peut  espérer  prévenir  de 
nouvelles  crises.  On  appliquera  un  courant  descen- 
dant de  30  à  GO  éléments  sur  les  muscles  atteints 
de  myosalgie,  en  ayant  soin  de  donner  au  courant 
la  direction  des  fibres  musculaires.  Ainsi,  si  l'on 
veut  électriser  le  muscle  droit  de  l'abdomen,  on 
mettra  le  pôle  positif  au  niveau  de  l'appendice 
xyphoïde,  et  le  pôle  négatif  un  peu  au-dessus  du 
pubis.  S'il  s'agit  du  muscle  grand  oblique,  on  pla- 
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r.era  le  pôle  positif  sur  la  partie  latérale  du  tronc, 
au  niveau  des  dernières  côtes,  et  le  pôle  négatif  à 
la  partie  antérieure  et  inférieure  de  l'abdomen.  La 
éance  durera  de  10  à  12  minutes. 


Paralysies  consécutives  à  des  fièvres. 

Dans  toutes  les  paralysies  qui  succèdent  à  des 
fièvres  éruplives  ou  à  d'autres  maladies  aiguës,  qui 
accompagnent  les  cachexies,  il  faut  surtout  élec- 
triser  la  moelle  et  le  grand  sympathique  avec  des 
courants  continus. 

Selon  les  conditions,  et  surtout  lorsqu'on  n'a  pas 
à  redouter  l'excitation  produite  par  les  courants 
ascendants,  il  est  préférable  d'employer  ces  der- 
niers. 

Les  courants  électriques  impriment  à  la  nutri- 
tion générale  une  impulsion  qui  manque  dans  tous 
ces  cas;  ils  raniment  les  fonctions,  provoquent  les 
mouvements  d'échange  entre  les  éléments  des  tis- 
sus, et  par  conséquent  réveillent  l'organisme  et 
aident  à  le  fortifier. 

C'est  principalement  chez  les  enfants  un  peu 
faibles,  et  chez  lesquels  il  survient  une  fièvre  érup- 
tive,  que  l'on  rencontre  de  la  parésie  musculaire, 
et  la  plupart  du  temps,  cette  parésie  détermine  soit 
un  léger  pied-bot,  soit  un  peu  de  déviation  de  la 
taille.  Cette  conséquence  démontre  bien  l'influence 
considérable  des  muscles  sur  les  déviations  des 
membres,  et  les  avantages  que  l'on  peut  retirer  de 
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1  eleclrisation.  En  efl'el,  nous  avons  oi)lcnu,  un  très 
grand  nombre  de  fois,  une  amélioration  des  plus 
rapides  et  une  guérison  complète  en  agissant  sur 
les  muscles  affaiblis. 

11  faut,  dans  ces  cas,  éleclriser  les  muscles  loca- 
lement avec  des  courants  induits,  et  employer  les 
courants  continus,  appliqués  des  centres  nerveux 
aux  nerfs  périphériques.  Nous  commençons  la 
séance  par  2  minutes  d'électrisation  de  courants 
continus,  puis  2  minutes  de  courants  induits,  et 
enfin  nous  terminons  en  reprenant  pendant  2  à  3 
minutes  les  courants  conlinùs.  Nous  croyons  ce 
procédé  le  plus  avantageux,  car  en  électrisant 
d'abord  par  des  courants  continus,  nous  augmen- 
tons la  circulation  dans  le  muscle  sans  le  faire 
fonctionner;  de  cette  manière  les  courants  induits 
n'agissent  que  sur  des  fibres  pouvant  trouver  dans 
la  circulation  qui  se  trouve  ainsi  augmentée,  tous 
les  éléments  nécessaires  à  leur  travail. 

Dans  ces  atrophies,  comme  dans  toutes  celles  qui 
dépendent  d'un  trouble  de  la  nutrition,  il  faut  quel- 
quefois se  garder  de  vouloir,  dès  le  début,  trop 
faire  fonctionner  le  muscle.  C'est  une  erreur  que 
nous  avons  déjà  signalée  pour  les  cas  d'atrophie 
musculaire  progressive,  et  sur  laquelle  nous  in- 
sistons, parce  qu'elle  est  très  répandue  et  qu'elle 
peut  être  funeste,  11  en  est  de  même  pour  le  mas- 
sage exagéré.  Souvent,  en  effet,  on  détermine  ainsi 
une  irritation  du  muscle,  et  on  augmente  môme 
l'alrophic  au  lieu  de  l'entraver.  La  fibre  musculaire 
ne  peut  donner  qu'un  certain  travail,  et  pour  le 
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donner  il  faut  absolument  que  la  circulalioa  y  soit 
proportionnelle  au  travail  demande. 

Paralysies  consécutives  à  la  diplithérie. 

On  a  souvent  l'occasion  d'observer  à  la  suite  des 
angines  diphlhéritiques,  des  paralysies  des  mera- 
ûres  et  plus  spécialement  du  voile  du  palais  et  des 
cordes  vocales.  Celles-ci  ayant  perdu  leur  mobilité 
et  quelquefois  leur  sensibilité,  il  en  résulte  soit  des 
accès  de  suffocation,  surtout  pendant  l'ingestion  des 
boissons,  soit  une  altération  de  la  voix  qui  peut  puM'- 
sister  très  longtemps, 

Les  muscles  du  voile  du  palais  présentent  sou- 
vent après  les  angines  diph Ibériques,  la  rcaction 
idio -musculaire  ou  réaction  de  déycncrescence,  c'est- 
à-dire  qu'on  obtient  facilement  des  contractions 
avec  les  courants  continus,  tandis  qu'on  n'en  ob- 
tient pas  avec  des  courants  induits  intenses.  Cette 
l'éaction  spéciale  des  muscles  est  toujours  un  signe 
de  l'altération  profonde  des  filets  nerveux,  et  de 
plus,  au  point  de  vue  du  pronostic,  elle  indique  que 
la  paralysie  aura  une  certaine  durée. 

Lorsque  la  contractibilité  musculaire  n'est  pas 
modifiée,  la  guérison  est  assez  rapide  :  nous  l'avons 
obtenue  après  deux  à  trois  séances  ;  dès  la  deuxième 
séance,  le  malade  a  pu  avaler  très  facilement; 
nous  devons  ajouter  qu'il  n'y  avait  pas  dans  ce  cas 
d'autre  complication. 

Souvent,  les  paralysies  du  voile  du  palais  sont 
accompagnées  de  paralysies  des  membres,  avec 
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extré- 


cC- 


pkques  d'anoslhcsie  et  fourmillements  aux 
mités.  Il  faut  alors  agir 
sur  chacune  de  ces  para- 
lysies, et  il  est  important 
d'appliquer  un  courant 
continu  assez  intense,  en 
mettant  le  pôle  positif  sur 
les  vertèbres  cervicales  et  1  _ 
le  pôle  négatif  sur  les  nerfs 
atteints  ou  sur  les  mus- 
cles paralysés  et  atrophiés. 
Ces  paralysies  guérissent 
toujours  lorsqu'elles  sont 
soignées  au  début,  mais 
la  durée  de  la  guérison 
est  quelquefois  assez  lon- 
gue. 


Paralysies  consécutives  à  la 
fièvre  typhoïde. 


La  fièvre  typhoïde  ainsi 
que  d'autres  all'ections 
aiguës  telles  que  la  scar- 
latine, etc.,  laissent  quel- 

Fig-.  88.  —  1.  1,  'nei-r  oniral  ;  — 

«,  tcnsoiir  du  fascia  Inla;  — 

b,  droit  antérieur:  —  c,  vaste; 

interne  ;  —  d.d,  vaste  externe  ;  — 

'.'.pectine  ;  —  /■,  grand  adducteui'. 

(Dans  cette  figure  les  traits  et  les  cliillres  indiquent  lua  régions 
où  il  faut  placer  les  rhéopliores  pour  agir  sur  les  nerfs;  les  point.s 
et  les  lettres  indiquent  les  régions  où  il  faut  placer  les  rhéopliores 
pour  éleclriser  les  muscles.) 
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quefois  à  leur  suite 


où  il  laiil  pincer  Ips  i'liéo|ihori 
les  lettres  inilii|ui'iit  les  régions 
clccli'iser  les  nuisclos.) 


î  contracture  des  muscles 
fléchisseurs  des  membres 
inférieurs,  contracture  qui 
peut  disparaître  sponta- 
nément, mais  qui  le  plus 
souvent  devient  l'origine 
de  graves  infirmités.  L'ap- 
plication des  courants  con- 
tinus donnera  presque 
toujours  d'excellents  ré- 
sultats. 

Si  la  contracture  se 
trouve  localisée  aux  mus- 
cles fléchisseurs  de  la 
cuisse  sur  le  bassin  (fig.  88) 
on  appliquera  un  courant 
descendant  de  20  à  2o  élé- 
ments le  long  du  trajet  du 
nerf  crural  (1,  1).  Pendant 
quelques  minutes,  on  pla- 
cera le  pôle  positit  sur  la 
région  lombaire  de  la  co- 

!'ig.  89.  —  i(,  n,  jiimbier  antérieur; 
i,  extenseur  du  gros  orteil  ;  — 
c,  long  péronier  ;  —  d.  court  pé- 
ronier; —  e,  jumeaux;  —  f. 
soléaire;  —  (/,  fléchisseur  pro- 
pre du  gros  orteil;  —  It,  pé- 
dieux  ;  —  i,  interrosseux. 
(Dans  cette  figure  les  traits  et 
les  cliillVes  indit|uent  les  régions 
)s  pour  agir  les  nert's;  les  points  et 
uù  il  faut  placer  les  rhéopliores  pour 


CHOLÉRA,  VARIOLE,  ETC.  237 

lonne  vertébrale,  et  le  pôle  négatif  à  la  base  du 
triangle  de  Scarpa,  puis  on  mettra  le  pôle  posiUf 
sur  ce  dernier  point,  et  le  pôle  négatif  à  la  partie 
inférieure  et  interne  de  la  cuisse. 

Si  la  contracture  occupe  les  muscles  fléchisseurs 
de  la  jambe  (fig.  89),  on  agira  de  la  môme  façon, 
c'est-à-dire  que  l'on  appliquera  un  courant  descen- 
dant le  long  du  nerf  sciatique,  en  plaçant  le  pôle 
positif  au  niveau  de  l'échancrure  sciatique,  et  le 
pôle  négatif  d'abord  sur  le  creux  poplité,  puis  sur 
la  gouttière  située  en  arrière  de  la  malléole  externe. 
Après  7  à  8  minutes,  on  électrisera  les  muscles  de 
la  région  antérieure  de  la  jambe,  c'est-à-dire  ceux 
désignés  sur  la  figure  89  par  les  lettres  a  et  d.  On 
aura  soin,  comme  précédemment,  de  déterminer 
quelques  interruptions,  afin  d'exciter  la  contraction 
de  ces  muscles. 

Chez  les  enfants  qui  ont  été  atteints  de  variole^ 
de  rougeole,  de  scarlatine,  etc.,  il  survient  souvent 
de  la  parésie  musculaire,  qui  presque  toujours  se 
localise  dans  les  muscles  de  la  jambe.  Les  péro- 
niers  sont  les  plus  atteints  et  leur  faiblesse  fait 
tourner  le  pied;  de  là,  de  légers  pieds-bots  qui 
sont  sûrement  guéris  par  l'éleclrisation  de  ces 
muscles. 

Paralysies  consécutives  au  choléra,  à  la  variole,  etc. 

Les  crampes,  si  douloureuses  chez  la  plupart  des 
malades  atteints  de  choléra,  sont  très  heureuse- 
ment combattues  par  l'application  des  courants 
voltaïques.  On  applique  un  courant  descendant 
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de  20  à  30  clémenls  et.  mùme  plus,  le  long  de 
muscles  conlraclurcs,  pendant  b  à  6  minutes.  Les 
douleurs  deviennent  rapidement  moins  violentes, 
et  le  malade  peut  jouir  d'un  peu  de  repos.  Si 
les  crampes  se  reproduisent  au  bout  d'un  certain 
temps,  on  renouvellera  l'application  du  courant 
comme  précédemment,  et  presque  toujours  l'on 
obtiendra  de  très  heureux  effets.  Dans  ces  cas,  on 
peut  avec  avantage  employer  les  chaînes  de  Pulver- 
macher. 

Le  choléra,  de  même  que  le  scorbut,  etc.,  lais- 
sent souvent  à  sa  suite  des  paralysies  et  même  de 
l'atrophie  de  certains  muscles,  principalement  dans 
les  membres  inférieurs.  On  cherchera,  dans  ces 
cas,  à  activer  la  nutrition  des  membres  par  l'appli- 
cation des  courants  continus,  en  même  temps  que 
l'on  excitera  la  contraction  des  muscles  alteiiUs, 
au  moyen  des  courants  induits  ou  des  courants 
continus  interrompus. 

Les  indications  sont  les  mêmes  pour  les  paraly- 
sies ou  les  atrophies  qui  sont  consécutives  aux  liè- 
vres éruptives,  telles  que  la  variole  ou  la  rougeole. 
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Fatigue  musculaire. 

La  contraction  exagérée  d'un  muscle  a  pour  ré- 
sullat  d'occasionner  un  certain  état  de  rigidité  de 
ce  muscle,  et  d'en  rendre  ainsi  l'exercice  diffi- 
cile et  pénible.  La  plupart  du  temps  après  un 
repos  de  quelques  heures,  celte  rigidité  disparaît  ; 
mais  si  le  muscle  est  soumis  à  un  exercice  trop 
violent  ou  trop  continu  il  arrive  à  un  certain  état 
cie  rigidité  permanente,  désignée  sous  le  nom  de 
fatigue  musculaire  et  qui  n'est  autre  chose  qu'une 
légère  contracture,  état  que  nous  proposons  de 
nommer  contracturie.  Pour  combattre  cette  afi'ec- 
lion,  souvent  fort  pénible,  il  suffit  d'appliquer  pen- 
dant 4  ou  5  minutes,  sur  le  muscle  atteint,  un 
courant  descendant  de  30  à  40  éléments  et  même 
plus,  selon  la  constitution  du  malade.  Dès  la  pre- 
mière séance,  il  y  a  une  remarquable  amélioration, 
et,  si  l'on  répète  le  môme  traitement,  on  ne  tarde 
pas  à  obtenir  une  entière  guérison. 

Contracture. 

La  contracture  peut  être  considérée  comme  pro  - 
duilc  soit  par  l'excitation  permanente  d'un  nerf 
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moteur,  soit  par  le  manque  de  circulaliou  dans  un 
muscle. 

On  conçoit  donc  facilement  que  l'application  des 
courants  induits  sur  un  muscle  atteint  de  con- 
tracture, ne  pourra  qu'en  augmenter  l'excilalion  ; 
par  conséquent,  un  pareil  mode  de  traitement  ne 
paraît  guère  logique.  Cependant  Duclienne  (de 
Boulogne)  a  cru  devoir  en  préconiser  l'emploi,  non 
point  en  appliquant  les  courants  induits  sur  le 
muscle  contracture,  mais  sur  les  muscles  antago- 
nistes. Ce  procédé  donne  quelquefois  d'assez  bons 
résultats,  mais,  à  vrai  dire,  il  est  loin  d'être  préfé- 
rable à  l'emploi  des  courants  continus. 

Pour  nous,  le  meilleur  moyen  de  combattre  les 
contractures  et  les  contracturies  est  sans  contredit 
l'emploi  des  courants  continus.  Ceux-ci,  en  effet, 
augmentent  la  circulation  sans  déterminer  de  con- 
tractions musculaires  ;  ils  produisent  donc  l'eflet 
utile,  sans  risquer  de  déterminer  les  effets  nuisibles. 
De  plus,  non  seulement  ils  agissent  sur  la  circula- 
tion, mais  dans  les  cas  oii  la  contracture  est  due  à 
l'excitation  continue  d'un  nerf,  ils  diminuent  l'ex- 
citabilité de  ce  nerf,  et  font  ainsi  cesser  la  contrac- 
ture. 

On  emploie  un  courant  de  30  à  60  éléments,  à  di- 
rection descendante,  le  long  du  nerf  qui  se  rend  au 
muscle  contracturé.  Chaque  séance  devra  durer 
de  10  à  15  minutes. 

Pour  la  conclracture  hystérique,  on  peut  souvent 
employer  avec  avantage  les  courants  faibles  el  per- 
manents (voy.  page  lo3  et  suiv.). 
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Rhumatisme  musculaire.  —  Lumbago. 

Les  courants  induits,  dans  le  Irailomcnt  du  rhu- 
matisme musculaire,  donnent  presque  toujours  de 
bons  résultats.  Ils  doivent  surtout  être  appliqués  au 
moyen  du  pinceau  électrique,  et  ôlre  localisés  dans 
la  région  cutanée.  Ce  procédé  néanmoins  est  très 
douloureux,  et  déplus,  assez  fréquemment,  quelque 
temps  après  l'éleclrisation,  les  douleurs  revien- 
nent, après  avoir  disparu  un  instant. 

Les  courants  continus,  moins  douloureux,  ont 
l'avantage  d'agir  énergiquement  sur  la  circulation 
locale  et,  de  plus,  d'influencer  les  nerfs  sensitifs  et 
par  suite,  les  actions  réflexes  qui  produisent  les 
contractures  des  muscles  et  surtout  les  contracturics. 

II  faut,  dans  les  cas  de  rhumatisme  musculaire, 
appliquer  le  pôle  positif  sur  le  trajet  du  nerf 
musculaire  le  plus  près  possible  de  son  point  de 
sortie  et  promener  le  pôle  négatif  sur  le  muscle 
tout  entier,  avec  un  courant  assez  énergique 
(40  à  60  éléments)  ;  mais  k  la  fin  de  la  séance,  il 
faut  toujours  diminuer  l'intensité  du  courant,  et 
maintenir  les  rhéophores  en  place  sans  déterminer 
d'interruption. 

Dans  le  lumbago,  par  exemple,  on  met  d'abord  le 
pôle  positif  sur  les  premières  vertèbres  dorsales,  à 
droite  ou  à  gauche  des  apophyses  épineuses,  'et 
l'on  promène  le  pôle  négatif  sur  tous  les  muscles  de 
la  région  sacro-lombaire.  Après  b  ou  6  minutes  de 
cette  application,  on  laisse  les  deux  pôles  à  la 
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iiiÔDio  pUico,  pendant  le  niûme  eppaco  de  lemps, 
en  maiutenanL  le  pùle  positif  loujoars  près  de 
l'origine  dc3  nerfs,  et  le  négatif  sur  la  masse  mus- 
culaire. 

Rhumatisme  articulaire. 

Plusieurs  auteurs  ont  obtenu  de  bons  effets  des 
courants  continus  dans  le  rhumatisme  articulaire  ; 
c'est  môme  à  cette  influence  salutaire  des  courants 
continus  que  Remali;  a  donné  le  nom  d'c/feis  catahj- 
tiques. 

Nous  devons  cependant  faire  observer  que  d'après 
nos  observations  personnelles,  l'électricité  réussit 
moins  bien  dans  le  rliumatisme  articulaire  que 
dans  le  rhumatisme  musculaire,  où  ses  effets  sont 
vraiment  souvent  étonnants. 

iNcanmoins,  pour  augmenter  la  souplesse  des  ar- 
ticulations et  pour  diminuer  le  gonflement  chroni- 
que, on  agira  directement  sur  l'articulation  avec 
un  courant  d'une  intensité  aussi  grande  que  cela 
sera  possible.  On  diminuera  la  force  du  courant, 
s'il  survenait  des  douleurs  très  vives  et  surtout  s'il 
se  produisait  une  poussée  aiguë.  Dans  ce  dernier 
cas,  on  devra  même  suspendre  le  traitement  pen- 
dant quelque  temps. 

Une  des  actions  les  plus  avantageuses  des  courants 
continus  dans  le  rhumatisme  articulaire  est  de  di- 
minuer et  d'enlever  les  contracturics  secondaires 
des  muscles,  ou  de  faire  disparaître  les  atrophies 
mu.sculaircs  qui  si  souvent  apparaissent  à  la  suite 
dos  lésions  chroniques  des  articulations.  Lesséau- 
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ces  ne  doivent  pas  dépasser  JO  à  12  minules. 

Le  D'-  Rrachet  (d'Aix)  a  obtenu  d'excellents  résul- 
tats d  ans  les  cas  anciens  de  rhumatisme  chronique 
avec  ankylose.  Voici  comment  il  procède  :  il  com- 
mence par  déterminer  des  mouvements  dans  l'ar- 
ticulation, et  il  fait  ceux-ci  aussi  violents  que  pos- 
sible, sans  tenir  compte  de  la  douleur,  puis  il 
enlève  les  douleurs  presque  instantanément  en 
éleclrisant  fortement  et  jusqu'à  rubéfaction  intense, 
avecdes  courants  continus,  toute  la  surface  cutanée 
qui  entoure  l'articulation. 

Le  D''  Moncorvo  (de  Rio-de-Janeiro)  a  employé  avec 
succès  les  courants  continus  dans  le  rhumatisme 
chronique  noueux  chez  des  enfants,  et  la  guérison 
obtenue  est  d'autant  plus  remarquable  que  tous  les 
autres  agents  thérapeutiques  avaient  échoué. 

Nous  croyons  que  les  courants  continus,  dans 
ces  affections,  réussissent^  toujours  mieux  chez 
les  enfants  que  chez  les  adultes  et  surtout  que 
chez  les  vieillards.  Nous  répétons  ici  ce  qne  nous 
avons  déjà  eu  l'occasion  de  signaler,  c'est  que, 
contrairement  à  ce  que  l'on  croit  généralement,  les 
enfants  supportent  mieux  et  profitent  plus  des 
courants  électriques  que  les  personnes  âgées. 
Nous  avons  bien  rarement  vu  une  excitation  quel- 
conque être  provoquée  chez  des  enfants  par  des 
courants  électriques  méthodiquement  employés,  et 
presque  toujours  ce  traitement  amène  chez  eux 
un  effet  salutaire,  c'est-à-dire  lu  sollicitation  à  une 
nutrition  plus  active,  soit  générale,  soit  locale. 
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Atrophie  musculaire. 

Dans  Valrophie  musculaire  simple  qui  résulte 
d'un  défaut  d'exercice,  ou  d'un  commencement 
d'altération  de  nutrition  dû  au  voisinage  de  régions 
enflammées,  les  courants  induits,  appliqués  direc- 
tement sur  les  muscles  sont  préférables  aux  cou- 
rants continus.  C'est  dans  ces  cas  que  les  courants 
induits  trouvent  leur  meilleure  application. 

11  faut  électriser  chaque  muscle  séparément,  et 
en  môme  temps  ne  pas  faire  des  interruptions  trop 
rapides. 

Dans  les  atrophies  musculaires  dont  la  cause  pre- 
mière est  une  affection  du  système  nerveux,  soit 
central,  soit  périphérique,  les  courants  continus  sont 
au  contraire  plus  avantageux. 

On  appliquera  d'abord  un  courant  descendant  de 
30  à  (lO éléments  sur  la  moelle,  si  l'atrophie  est  de 
cause  centrale,  ou  sur  le  nerf  du  muscle  atrophié, 
si  cette  atrophie  est  de  cause  périphérique.  Après 
quelques  minutes,  on  appliquera  les  rhéophores 
aux  deux  extrémités  de  chaque  muscle,  et  l'on  en 
déterminera  la  contraction  par  des  interruptions 
plus  ou  moins  nombreuses  du  courant.  La  durée 
de  chaque  séance  sera  de  i'I  à  lo  minutes. 

Le  traitement  mixte  c'est-à-dire  l'emploi  dans  la 
même  séance  des  courants  induits  et  des  courants 
continus  est  d'ailleurs  ce  qui  convient  le  mieux 
dans  la  plupart  des  atrophies  musculaires. 

On  peut  suivre  les  progrès  de  la  force  muscu- 
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laire  au  moyen  des  différents  dynamomètres.  Ce- 
lui que  nous  prélerons,  et  dont  l'idée  première  ap- 
partient au  professeur  Axenfeld,  est  le  suivant  que 
nous  avons  fait  construire  par  M.  Collin  et  qui  pour- 
rait s'appeler  dynamomètre  universel  (tig.  90).  Il  se 


Fig.  90. 


compose  de  deux  douilles  tiges  qui  sont  reunies  à 
leur  partie  moyenne  et  à  leur  extrémité,  La  partie 
moyenne  sert  à  mesurer  la  force  des  muscles  de  la 
main,  comme  cela  a  lieu  dans  les  dynamomètres 
ordinaires,  l'our  mesurer  la  force  soit  de  l'avant- 
bras,  soit  du  bras,  on  place  le  dynamomètre  sous 

14. 
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l'aisselle  ou  sur  le  pli  du  coude  cl  on  cherche  à 
r-ipprochct'  les  deux  branches. 

On  peut  de  mûme  mesurer  la  force  des  cuisses; 
pour  cela  on  place  les  deux  ijranches  entre  les 
deux  cuisses  et  l'on  cherche  à  les  rapprocher 
comme  pour  les  bras.  Pour  mesurer  la  force  des 
jambes  et  surtout  des  muscles  qui  fléchissent  le 
cou-de-pied,  il  faut  placer  le  dynamomclre  à  terre, 
et  lui  donner  un  point  d'arrêt.  Cela  fait,  on  applique 
le  pied  sur  la  petite  branche  horizontale,  et  on  la 
comprime,  en  ayant  bien  soin  de  ne  pas  lever  le 
talon  de  dessus  terre,  car  alors  on  agirait  sur  le 
dynamomètre  par  le  poids  du  corps. 

De  plus,  avec  cet  instrument,  on  peut  mesurer  la 
force  des  extenseurs.  Pour  cela  on  cherche  à  sépa- 
rer les  branches  ;  l'aiguille,  dans  ce  cas,  inscrit  sur 
le  cadran  la  force  dépensée  dans  le  sens  du  tirage. 

Pied-bot. 

L'application  de  l'électricité  peut  donner  d'excel- 
lents résultats  dans  le  traitement  du  pied-bot,  en 
augmentant  la  tonicité  des  muscles  trop  faibles, 
dont  le  relâchement  peut  être  considéré  comme 
la  principale  cause  de  cette  difformité. 

Les  déformations  du  pied  à  l'exception  des  cas 
où  il  y  a  une  lésion  osseuse  ou  articulaire,  ont 
toujours  pour  cause  une  modification  dans  le  fonc- 
tionnement des  muscles  du  pied,  soit  qu'il  y  ait 
paralysie  ou  atrophie  de  certains  niuscles,  soit  qu'il 
y  ail  contracture.  U  une  manière  générale,  les  con- 
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troctures  sonl  plus  rares  que  les  atrophies  et  dépen- 
dent presque  toujours  d'af- 
fections cérébrales. 

M.  J.  Guérin  a  soutenu 
que  les  déformations  pro- 
venaient surtout  des  con- 
tractures, mais  les  cas  dus 
à  des  paralysies  ou  à  des 
parésies,  sont  bien  plus 
nombreux.  Cette  proposi- 
tion de  M.  Guérin  n'est  vraie 
que  chez  les  malades  qui 
ont  été  atteints  de  ménin- 
gite, d'hydrocéphalie,  tan- 
dis que  dans  tous  les  au- 
tres cas,  il  y  a  toujours  au 
moins  au  début  (et  comme 
origine  réelle  de  la  défor- 
mation) de  la  faiblesse  d'un 
ou  de  plusieurs  muscles. 
Comme  l'a  si  bien  démon- 


Fig.  91.  —  1,  branche  péronièrc; 

—  n,  a,  jambicr  antérieur;  —  b, 
extenseur  du  gros  orteil  ;  —  c, 
long  péronier  ;  —  d,  court  piî- 
ronier;  —  e,' jumeaux;  —  /',  /; 
soléaire;  —  r/,  llécliisscur  propre 
du  gros  orteil;   —  h,  pédieiix  ; 

—  )',  interrossenx. 
Dans  cette  figure  les  ti'aits  cl 

les  chilIVes  inditpicnt  les  régions  ou  ,1  l;,,,!  plarer  les  rliéo„hore, 
pour  ngir  sur  les  nerfs;  les  points  et  les  lettres  indi.pient  les  ré 
gions  ou  il  laut  placer  les  rhéopliorcs  pour  éleclriser  les  niiKele» 
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tré  Malgaigne,  celle  Ihéorie  a  eu  des  conséquences 
déplorables,  car  on  s'esl  mis  à  faire  des  lénoto- 
mies  à  propos  de  la  moindre  déviation  el,  la  plupart 
du  temps,  au  grand  détriment  des  malades. 

Il  faut  bien  se  garder  de  confondre  la  rétraction 
plus  ou  moins  forte  d'un  groupe  musculaire,  rétrac- 
tion qui  survient  à  la  longue  par  suite  d'inertie  mus- 
culaire, ou  par  suite  d'alTaiblissement  des  antagonis- 
tes, avec  une  vraie  contracture.  Cet  état  du  muscle 
ne  peut  être  amélioré  que  par  une  nutrition  plus 
normale  du  membre. 

Les  muscles  le  plus  souvent  atteints  sont  le  jam- 
bier,  l'extenseur  du  gros  orteil  et  les  péroniers.  On 
mettra  donc  les  rhéophores  des  courants  induits 
sur  les  points  o,  a  (fig.  91)  pour  électriser  le  jam- 
bier,  aux  points  b,  c  et  cl  pour  l'extenseur  du  gros 
orteil  et  pour  les  muscles  péroniers.  Autant  que 
possible,  il  faut  employer  des  courants  à  intermit- 
tences rares,  bien  mouiller  la  peau,  et  ne  pas 
exciter  les  nerfs  cutanés.  Comme  ces  applications 
se  font  surtout  chez  les  enfants,  il  est  très  impor- 
tant de  ne  pas  déterminer  d'excitation  générale,  et 
l'on  est  certain  alors  d'obtenir  des  résultats  très 
avantageux. 

Lorsque  au  contraire,  les  muscles  postérieurs  sont 
atteints,  on  mettra  les  rhéophores  aux  points  e, 
f,  g,  en  ayant  toujours  soin  de  ne  point  trop  exci- 
ter ces  muscles. 

Avec  les  courants  continus,  qui  doivent  toujours 
être  employés  simultanément,  on  placera  le  pôle 
positif  sur  la  branche  nerveuse,  au  point!,  et  même 
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pendant  une  parlie  de  la  séance  sur  les  vertèbres 
lombaires,  et  le  pôle  négatif  sera  mis  sur  les  muscles 
atrophiés. 

11  nous  est  impossible  d'entrer  ici  dans  la  descrip- 
tion de  toutes  les  variétés  de  pieds-bots,  mais  d'une 
l'açon  générale,  on  peut  dire  qu'à  côté  des  appareils 
orthopédiques,  le  point  principal  du  traitement  de 
ces  afl'ections  est  de  bien  rechercher  les  muscles  de 
la  jambe  qui  sont  aiïailjlis  et  de  les  soumettre  fré- 
quemment à  l'électrisation  par  les  deux  espèces  de 
courants  électriques. 

Dans  les  cas  de  contracture,  il  faudra  cependant 
se  servir  presque  exclusivement  des  courants  con- 
tinus ;  l'intensité  du  courant  variera  suivant  l'âge 
du  malade  et  surtout  suivant  sa  susceptibilité  ;  les 
enfants,  nous  l'avons  déjà  dit,  supportent  admira- 
blement bien  et  sans  excitation  les  courants  conti- 
nus assez  intenses,  pourvu  qu'on  ne  fasse  pas  trop 
d'interruptions. 

Déviation  de  la  taiUe. 

Les  principales  déviations  de  la  taille,  ou  du 
moins  les  plus  nombreuses,  sont  le  résultat  d'une 
faiblesse  musculaire  des  muscles  qui  maintiennent 
le  rachis.  Nous  ne  parlons  évidemment  que  des 
déviations  qui  se  redressent  facilement  par  la  sus- 
pension, ou  que  l'on  peut  môme  modifier  par  la 
pression  de  la  main.  Ces  déviations  qui  se  rencon- 
trent surtout  chez  des  jeunes  filles  anémiques  ou 
chez  déjeunes  garçons  quand  ils  grandissent  beau- 
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coup,  ou  encore  après  une  maladie  générale,  .sont 
rapidement  améliorées  par rélectrisalioii  des  mus- 
cles du  rachis,  surtout  si  l'on  peut  en  môme  temps 
fortifier  Tétat  général. 

On  a  attribué  ces  déviations  presque  uniquement 
aux  altitudes  scolaires.  M.  le  D""  Thorens  a  fait  ré- 
cemment sur  ce  sujet,  à  la  Société  d'hygiène  pra- 
tique, un  rapport  très  bien  fait  ;  mais,  malgré  ses 
réserves,  il  exagère  encore,  comme  la  plupart  des 
auteurs,  cette  influence.  Elle  n'agit,  selon  nous,  que 
comme  cause  dirigeante  et  non  comme  cause 
réelle.  Celle-ci  est  uniquement  la  faiblesse  mus- 
culaire, et  la  preuve  la  plus  convaincante  est  la 
fréquence  de  cette  alTection,  dans  une  proportion 
énorme,  en  faveur  des  jeunes  filles,  et  chez  celles-ci 
en  faveur  de  celles  qui  sont  anémiques  ou  qui  ont 
grandi  rapidement.  Les  garçons  écrivent  plus  et 
font  même  moins  attention  à  leur  attitude,  et  ce- 
pendant les  déviations  sont  rares  chez  eux,  et 
lorsqu'elles  existent,  c'est  principalement  chez  des 
garçons  d'une  organisation  délicate  ou  affaiblie 
par  une  maladie  générale. 

Il  faut  employer  les  courants  induits  à  interrup- 
tions rares,  et  les  courants  continus  avec  un  nom- 
bre d'éléments  assez  considérable,  mais  avoir  bien 
soin  de  choisir  des  piles  à  action  chimique  faible. 

Atrophies  consécutives  aux  affections  ai-ticulaires. 

Presque  toutes  les  affections  des  articulations 
amènent  consécutivement  une  atrophie  des  mus- 
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clos  environnants,  mais  ces  atrophies  se  l'ont  pour 
ainsi  dire  d'après  des  règles  fixes,  que  l'on  peut  ré- 
sumer ainsi  :  l'atrophie  porte  piincmilement  sur  le 
)nusck  extenseur  qui  est  au-dessus  de  l'articulation 
fcée.  Ainsi  pour  l'articulation  tibio-tarsienne,  ce 
sont  les  péroniers  et  les  janibiers  qui  sont  atro- 
phiés; pour  le  genou,  c'est  le  triceps;  pour  l'ar- 
ticulation coxo-fémorale,  ce  sont  les  fessiers,  etc. 

Nous  ferons  remarquer,  en  passant,  qu'on  exa- 
mine trop  rarement- les  muscles  fessiers,  et  que 
très  souvent  on  ne  s'aperçoit  pas  de  leur  atrophie 
alors  que  c'est  là,  la  seule  cause  de  la  claudication 
ou  de  la  faiblesse  de  la  jambe.  (.Avec  M.  le  profes- 
seur Guyon  nous  avons  eu  l'occasion  d'observer 
quelques  cas  de  ce  genre  très  typiques)  (I). 

Chaque  fois  qu'il  y  a,  ou  qu'il  y  a  eu  une  lésion 
articulaire  quelconque  il  faut  donc  examiner  les 
muscles  qui  avoisinent  l'articulation,  et  cela  surtout 
dans  les  cas  qui  paraissent  les  plus  bénins.  C'est, 
en  effet,  principalement  dans  les  entorses  légères 
que  ces  atrophies  surviennent,  quoiqu'on  puisse 
expliquer  difficilement  comment  une  lésion  si  petite, 
si  passagère,  à  laqueUe  le  malade  dans  le  premier 
moment  n'a  souventpas  fait  attention, peut  amener 
une  atrophie  aussi  rapide  et  aussi  considérable. 

Il  faut  électrisér  les  muscles  atrophiés  avec  des 

{Il  X,a  coxiil^^'if  prcsnnlc  qnclqucfoi?  (l.  s  iicculcnls  lardifs  après 
inie  guirisoii  apparRiilc  do  cette  maliidio,  accidents  qni  l'ont  ri'oii'C 
à  une  réeiilivo  (pii  n'esislc  réellement  pas,  et  tpii  sont  le  résultat 
.le  l'atrophie  des  muselés  fessiers  (Vcniciiil).  l^a  parésiu  de  ces 
muscles  détermine  une  attitude  vieieuse  ((u'augme-nto  encore  l'ac- 
tion du  muscle  psoas  iliaque. 
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courants  induits  à  inlerruplions  rares  pendant  les 
premiers  jours,  et  avec  des  courants  continus 
avant  et  après  les  courants  induits. 

5>e  la  coiitractilité 
comme  moyen  de  tliaspnostic. 

L'état  de  la  contractilité  musculaire  permet  sou- 
vent de  préciser  le  diagnostic,  et  même  quelque- 
fois, c'est  le  seul  moyen  de  l'établir  d'une  façon 
exacte. 

On  peut  résumer  les  principales  conditions  sous 
les  quatre  propositions  suivantes  : 

I.  Les  courants  induits  donnent  des  contractions 
normales. 

Conclusion.  —  Dans  ces  conditions  ni  les  muscles, 
ni  les  nerfs  périphériques,  ni  la  portion  de  la  moelle 
d'où  partent  les  nerfs  qui  se  rendent  aux  muscles 
paralysés,  ne  sont  lésés.  Cette  proposition  sera  con- 
firmée si  en  môme  temps  l'excitabilité  des  nerfs  et 
des  muscles  est  normale  pour  les  courants  continus. 

Dans  la  plupart  de  ces  cas,  on  sera  en  présence 
de  paralysies  de  cause  cérébrale.  Si  les  contractions 
sont  très  prononcées  par  les  courants  induits  et 
très  faibles  par  les  courants  continus,  tandis  que  la 
sensibilité  farado-musculaire  est  atteinte  en  partie, 
on  peut  presque  affirmer  que  la  paralysie  est  de 
cause  hystérique. 

II.  La  contractilité  farado-musculaire  est  diw.inuée, 
et  la  contractilité  galvano-musculaire  est  normale  ou 
fort  pen  modifiée. 
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Conclusion  :  —  Le  système  nerveux  seul  est  légè- 
rement altéré,  mais  l'altération  a  été  lente  et  incom- 
plète ;  les  fibres  musculaires  n'ont  encore  éprouvé 
que  des  lésions  partielles  ou  peu  graves. 

in.  La  conlraciilité  furado-musculaire  est  abolie  et 
la  contractilitc  galvano-musculaire  pcrs/ste  et  est 
même  augmentée. 

Conclusion:  —  Destruction  rapide  des  difl'érentes 
espèces  de  filets  nerveux,  ou  des  cellules  de  la 
substance  grise  de  la  moelle. 

Il  faut  bien  se  rappeler  que  la  perte  de  la  con- 
tractilité  farado-musculaire  implique  toujours  la 
destruction  des  éléments  nerveux,  mais  que  la  fibre 
musculaire  peut  encore  exister  presque  normale  ; 
celle-ci,  en  effet,  ne  se  contracte  sous  l'influence  des 
courants  induits  que  par  Vinlermôdiaire  des  nerfs. 
C'est  pour  cela  que  nous  avons  donné  à  la  contrac- 
tion qui  a  lieu  uniquement  par  les  courants  con- 
tinus, le  nom  de  réaction  idio- musculaire,  et  que 
nous  avons  soutenu,  malgré  la  grande  autorité  de 
Claude  Bernard,  que  le  curare  n'agit  que  sur  les 
troncs  nerveux  moteurs  des  membres  et  qu'il  laisse 
intacts  les  centres  nerveux  et  les  plaques  termi- 
nales. 

Lorsque  primitivement  on  n'a  obtenu  aucune 
contraction  avec  les  courants  induits,  et  qu'après 
quelque  temps  de  traitement,  les  contractions  tout 
en  restant  abolies  pour  les  courants  induits  '  sont 
moins  excitables  pour  les  courants  continus'  c'est 
un  signe  favorable,  qui  indique  que  les  nerfs 
régénèrent  et  que  la  guérison  peut  avoir  lieu. 
iii-ECTnoTiiiinAPiE. 

IK 
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IV.  La  conlractilité  farado-musculaire  ci  la  contrac- 
tilité  galoano-nmsculaire  sont  toutes  les  deux  abolies. 

Conclusion  :  —  Destruclioa  complète  du  système 
nerveux  et  du  système  musculaire. 

Lorsqu'il  y  a  eu  une  paralysie  complète  avec  perle 
de  la  contraclilitc  électro-musculaire,  celle-ci  per- 
siste quelquefois  ou  du  moins  persiste  avec  des 
courants  d'intensité  ordinaire,  alors  même  que  les 
contractions  volontaires  ont  reparu. 
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Gastralgie. 

Le  mot  de  gastralgie,  qui  a  servi  à  désigner  des 
affections  de  l'estomac  de  natures  très  diverses,  doit 
s'appliquer  uniquement  à  un  trouijle  nerveux  des 
fonctions  digestivcs,  s'accompagiiant  de  douleurs 
plus  ou  moins  vives,  sans  qu'il  ait  été  possible  de 
constater  aucune  lésion  organique  de  l'estomac. 

L'application  des  courants  continus  dans  le  trai- 
tement de  cette  affection  rend  quelquefois  de  grands 
services.  On  placera  le  pùle  positif  au  niveau  des 
dernières  vertèbres  cervicales,  et  le  pôle  négatif  sur 
le  creux  épigastriqiie,  un  peu  au-dessous  du  point 
douloureux.  On  emploiera  un  courant  de  20  à  30 
cléments,  et  l'on  pourra  renouveler  les  séances  tous 
les  jours,  pendant  G  à  S  minutes. 

La  faradisation  cutanée  sur  le  creux  de  l'esto- 
mac pourra  également  être  employée  avec  avantage. 

Dilatation  de  l'estomac  (atonie  des  parois  stomacales). 

La  dilatation  de  l'estomac  peut  être  consécutive 
à  des  lésions  organiques  de  ses  parois,  et  dans  ce 
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cas  l'acLion  de  l'électricilc  ne  saurait  intervenir  e[fi 
cacement.  Mais  lorsque  cette  dilatation  est  le  résul- 
tat d'une  atonie  ou  d'une  paralysie  des  fibres  mus- 
culaires de  ce  viscère,  ce  mode  de  traitement  devra 
être  appliqué  de  préférence,  et  il  donnera  des  ré- 
sultats que  l'on  ne  saurait  attendre  des  autres  agents 
thérapeutiques. 

On  placera  le  pôle  positif  sur  la  paroi  abdominal 
soulevée  par  la  distension  de  l'organe,  et  le  pôle 
négatif  en  arrière,  au  niveaude  la  troisième  vertèbre 
dorsale.  Après  avoir  fait  ainsi  passer  pendant  o  à 
6  minutes  un  courant  de  30  éléments,  on  appliquera, 
l'un  des  pôles  sur  la  grande  courbure  de  l'estomac, 
l'aùtre  sur  la  petite  courbure,  et  l'on  imprimera  au 
courant  quelques  interruptions  aiin  d'exciter  la 
contraction  des  parois  de  cet  organe. 

On  devra  également,  dans  ce  dernier  but,  se  ser- 
vir d'un  courant  induit  de  moyenne  intensité,  et 
n'ayant  qu'une  à  deux,  interruptions  par  seconde. 
Les  tampons  seront  placés,  l'un  vers  la  partie 
moyeinie  de  l'abdomen,  sous  les  fausses  côtes,  et 
l'autre  sur  la  même  ligne,  mais  à  gauche. 

Les  séances  devront  être  renouvelées  tous  les 
jours. 

Vomissement  nerveux. 

Le  vomissement  nerveux,  ou  vomissement  essen- 
tiel, est  une  affection  caractérisée  par  des  vomisse- 
ments fréquents  de  mucosités  et  par  le  rejet  des 
aliments,  sans  que  l'estomac  soit  le  siège  d'aucune 
douleur  ni  d'aucune-- lésion.  L'action  sédative  des 
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couvants  continus  descendants  pourra  être  employée 
ici  avec  avantage.  On  appliquera  le  pôle  positif  au 
niveau  des  dernières  vertèbres  cervicales,  elle  pôle 
négatif  sur  l'appendice  xyphoïde.  Le  courant  sera 
d'abord  de  faible  intensité  (12  à  lo  éléments),  mais 
on  pourra  augmenter  progressivement  le  nombre 
des  éléments  jusqu'à  25  et  30.  Les  séances  seront 
renouvelées  tous  les  jours. 


Entér  algie. 

Dans  le  traitement  de  l'entéralgie  on  appliquera, 
comme  pour  la  gastralgie,  un  courant  continu  des- 
cendant de  20  à  30  éléments,  le  pôle  positif  étant 
placé  au  niveau  de  la  dixième  vertèbre  dorsale,  et 
le  pôle  négatif  sur  l'abdomen,  un  peu  au-dessous 
de  J'omljilic. 


Obstruction  intestinale. 

L'arrêt  des  matières  fécales  dans  l'intestin  peut 
tenir  à  deux  causes:  1°  b.  l'étranglement  interne  ou 
externe  de  cet  organe;  2"  à  sa  dilatation. 

1°  Étra.nglement  i.TrKSTi\..iL.  —  Lorsque  l'étran- 
glement est  dû,  en  dehors  de  toute  lésion,  à  la  con- 
traction spasmodiquc  des  fibres  circulaires  (étran- 
glement nerveux),  on  appliquera  un  courant  continu 
de  30  à  60  éléments,  dirigé  dans  le  sens  des  mou- 
vements normaux  du  tube  digestif,  c'est-à-dire  que 
l'on  placera  le  pôle  positif  sur  l'abdomen  et  le  pôle 
négatif  dans  le  rectum.  On  pourra,  dans  le  même 
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hal,  employer  un  courant  induit,  avec  des  inter- 
ruptions très  rapides. 

Mais  c'est  le  plus  souvent  dans  les  cas  d'étran- 
glement réel  que  l'on  a  recours  à  l'électricité  et, 
quelquefois,  on  peut  arriver  à  sauver,  par  ce  pro- 
cédé, des  malades  voués  à  une  mort  certaine.  Dans 
ces  cas,  on  électrise  d'ai:)ord,  pendant  3  à  4  minu- 
tes, les  intestins  avec  des  courants  induits,  et, 
autant  que  possiijle,  en  ne  faisant  que  2  inter- 
ruptions par  seconde,  mais  avec  un  courant  très 
intense,  et  en  plaçant  un  des  rhéophores  dans  le 
rectum  et  l'autre  sur  le  ventre.  Puis,  pendant  le 
même  espace  de  temps,  on  électrisera  de  la  môme 
façon  avec  des  courants  continus,  en  faisant  quel- 
ques interruptions.  Enfin  on  applique  sur  l'abdo- 
men les  rhéophores  d'un  fort  courant  continu.  Deux 
ou  trois  séances  par  jour . 

Dix  minutes  après  Télectrisation,  il  est  toujours 
utile  de  l'aire  administrer  un  grand  lavement  aussi 
chaud  que  possible. 

L'obstruction  intestinale  doit  céder  dans  les  vingt- 
quatre  heures  et,  si  elle  persiste,  il  est  préférable 
d'essayer  alors  des  procédés  chirurgicaux  propre- 
ment dits. 

2°  Dilatation  intestinale.  —  Lorsque  les  libres 
circulaires  de  l'intestin  sont  atteintes  de  para- 
lysie, les  parois  de  cet  organe  perdent  leur  tonicité 
et  se  laissent  distendre  par  l'accumulation  des 
matières  fécales  ;  les  mouvements  péristaltiques 
sont  abolis,  et  l'on  observe  alors  des  symptômes  de 
constipation  opiniâtre.  Pour  rendre  à  ces  fiin-cs  la 
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tonicilé  qu'elles  ont  perdue,  l'électricité  est  un 
moyen  tics  plus  utiles.  En  agissant,  mais  bien  plus 
modérément,  de  la  môme  manière  que  nous  ve- 
nons de  l'indiquer  dans  le  cas  d'étranglement,  on 
voit  les  contractions  péristaltiqucs  devenir  plus 
actives,  et  lorsque  les  séances  ont  été  renouvelées 
quelques  fois,  l'intestin  recouvre  souvent  sa  toni- 
cilé normale. 


MALADIES 
DES    ORGANES  GEN ITO-URINAIRES 


Paralysie  de  la  vessie. 

Les  courants  induits  et  les  courants  continus  ont 
été  également  employés  dans  la  paralysie  de  la 
vessie  ;  ces  derniers  ont  donné  les  meilleurs  avan- 
tages. Il  y  a  deux  modes  d'application  de  ces  cou- 
rants : 

1°  Si  le  cathétérisme  n'est  pas  douloureux,  on 
introduit  un  des  pôles  dans  la  vessie  (pôle  négatif) 
au  moyen  d'une  sonde  contenant  un  conducteur 
métallique  très  souple;  l'autre  pùle  (pùle  posilifj 
est  placé  sur  la  colonne  vertébrale.  11  faut  avoir 
soin  d'injecter  de  l'eau  dans  la  vessie  avant  d'éta- 
blir le  courant,  afin  d'empêcher  toute  action  élec- 
trolytique  sur  un  point  de  la  paroi  vésicile,  et  pour 
électriser,  par  l'intermédiaire  du  liquide,  toute  la 
surface  interne  de  la  vessie.  Si  la  vessie  renferme 
de  l'urine,  il  est  inutile  d'injecter  un  liquide. 

2°  Dans  les  cas  où  le  cathétérisme  est  douloureux 
on  peut  se  dispenser  d'introduire  un  des  rhéo- 
phores  dans  la  vessie,  et  l'on  applique  alors  le  pôle 
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positif  sur  les  dernières  vertèbres  dorsales,  et  le 
pùlo  négatif  sur  l'abdomen,  immédiatement  au- 
dessus  du  pubis.  Puis  on  met  le  pôle  positif  sur 
le  périnée,  en  maintenant  le  pôle  négatif  à  la 
môme  place.  Dans  l'emploi  des  courants  induits, 
il  faut  toujours  mettre  un  des  rhéopliores  dans 
la  vessie. 

Incontinence  d'urine  chez  les  enfants. 

Chez  les  enfants  qui  perdent  leur  urine  pendant 
le  sommeil,  l'électrisation  de  la  partie  inférieure 
de  la  moelle  amène  presque  toujours  une  guéri- 
son  radicale.  On  appliquera  un  courant  descen- 
dant, de  15  à  40  éléments,  suivant  la  force  et  la 
sensibilité  du  sujet.  On  comprend  combien  ce  pro- 
cédé est  avantageux  surtout  chez  les  enfants,  où  il 
est  préférable  de  ne  pas  faire  de  catliétérisme. 

[.'emploi  des  courants  induits  est  moins  indiqué, 
mais  on  peut  aussi  les  employer  dans  les  cas  où  il 
y  a  surtout  une  faiijlesse  des  muscles  de  la  vessie. 
On  appUque  un  des  pôles  au  périnée  et  l'autre  sur 
ic  pubis  et  l'on  fait  passer  un  courant  moyen  pen- 
dant 2  à  3  minutes  seulement.  Avec  les  courants 
continus,  on  peut  également,  pendant  la  première 
partie  de  la  séance,  appliquer  les  tampons  sur  les 
mûmes  régions. 

Spasmes  de  la  vessie  et  de  l'urèthre. 

L'influence  des  courants  continus  dans  les  spas- 
mes de  la  vessie  et  de  l'urèthre  est  des  plus  re- 
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marqual)Ics,  el  il  esL  peu  d'afreclious  où  leur  em- 
ploi soil  aussi  utile. 

,  Nous  avons  oliservé  plusieurs  cas  dans  lesquels 
les  malades  se  plaignaient  de  pesanieur  du  côlé 
do  la  vessie,  d'envies  fréquentes  d'uriner,  de  té- 
uesme,  d'érections  douloureuses  pendant  la  nuit, 
el  après  fort  peu  de  séances,  tous  ces  phénomènes 
ont  disparu  presque  complètement. 

On  applique  le  long  de  la  colonne  vertébrale  un 
courant  descendant  de  30  à  50  éléments  ;  pendant 
quelques  minutes,  on  peut  également  appliquer  le 
pôle  positif  sur  le  périnée,  et  le  pôle  négatif  sur  le 
pubis,  avec  un  courant  de  lii  à  30  éléments. 

11  est  évident  que  dans  les  cas  où  ces  symptômes 
sont  le  résultat  de  lésions  organiques,  on  ne  peut 
obtenir  de  guérison  durable,  mais  alors  les  cou- 
rants continus  peuvent  rendre  de  vrais  services  au 
chirurgien,  en  calmant  momentanément  les  spas- 
mes, et  en  permettant  une  dilatation  plus  ou  moins 
grande  de  la  vessie. 

Sp  ermatorr  hé  e . 

Les  courants  continus  nous  ont  donné  dans  plu- 
sieurs cas  de  spermalorrhée  de  1res  bons  résultats. 
Nous  appliquons  d'abord  un  courant  descendant 
sur  lu  moelle;  puis,  pendant  quelques  minutes, 
nous  plarons  le  pôle  positif  sur  le  périnée  et  le  pôle 
négatif  sur  la  région  sacro-lombaire.  Lorsqu'on 
n'obtient  pas  rapidement  une  amélioration  par  ce 
mode  d'application,  il  faut  introduire  une  pelile 
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solide  éieclrique,  à  laquelle  on  fait  communiquer 
un  des  pôles,  dans  l'urètlire,  et  l'amener  au  voisi- 
nage des  vésicules  séminales.  Courant 
de  12  à  18  éléments  el  d'une  durée  de  2 
minutes.  La  meilleure  sonde  pour  celte 
opération  est  la  petite  sonde  exploratrice 
de  M.  Guyon  (fig.  32). 

Presque  toujours,  et  nous  pouvons 
même  dire  toujours,  car  nous  avons 
oijservé  ce  fait  dans  tous  les  cas  que 
nous  avons  traités,  il  y  a  une  sensation 
très  vive  au  niveau  des  vésicules,  sémi- 
nales. Cette  sensation  offre  même  l'avan- 
tage de  bien  savoir  l'endroit  précis  oii  il 
convient  de  maintenir  la  petite  olive 
métallique. 

Après  2  ou  3  séances,  on  obtient  en 
général  une  amélioration  dontle  premier 
effet  est  de  diminuer  la  sensibilité  de 
celte  région. 

Hypertrophie  de  la  prostate. 


g 


02. 


Dans  l'hypertrophie  proprement  dite 
de  la  prostate,  l'application  de  l'électri- 
cité ne  nous  a  pas  donné  de  résultat  ^..^ 
i)ien  satisfaisant.  Mais  il  n'en  est  pas  de 
même  lorsque  cette  hypertrophie  est  consécutive 
à  une  prostatite  aiguë,  ou  à  un  récent  engorgement 
de  cet  organe.  Dans  ces  cas  les  courants  électri- 
ques, agissant  sur  la  circulation,  peuvent  amener  le 
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dcgorgemenl  et  ramener  la  prostate  à  son  volume 
normal.  11  faut,  dans  ce  cas,  commencer  par  l'em- 
ploi des  courants  induits,  en  introduisant  une  sonde 
dans  le  rectum,  et  en  faisant  passer  un  courant 
modéré  et  d'une  durée  de  2  à  3  minutes.  Un  peu 
plus  tard,  ou  dès  la  première  fois  s'il  existe  des 
spasmes,  il  faut  employer  les  courants  continus, 
soit  en  introduisant  également  le  pùlc  positif  dans 
le  rectum,  soit  en  le  plaçant  sur  le  périnée  et  le 
pôle  négatif  sur  le  puijis. 

Faiblesse  génitale. 

L'électricité  est  employée  sous  ses  deux  formes 
de  courants  induits  et  de  courants  continus. 

1°  Avec  les  courants  induits,  le  meilleur  procédé 
est  la  faradisation  avec  le  pinceau  métallique  des 
parties  génitales.  Comme  souvent  il  existe  en  même 
temps  de  l'anesthésie  ou  du  moins  une  diminution 
de  la  sensibilité,  ce  procédé  a  l'avantage  de  rame- 
ner la  sensiijilité  en  même  temps  qu'il  stimule  la 
circulation . 

On  peut  également  introduire  un  des  pôles  dans  le 
rectum  au  niveau  des  vésicules  séminales  et  placer 
l'autre  à  l'extérieur.  Avec  ce  dernier  procédé  et  en 
employant  des  courants  rares,  on  détermine  quel- 
quefois des  érections  pendant  la  séance. 

2°  Avec  les  courants  continus,  selon  les  cas,  on 
place  le  pôle  posilif  sur  le  périnée  et  le  pôle  négatif 
sur  la  colonne  vertéijrale  au  niveau  des  deimières 
vertèbres  dorsales.  Courant  de  30  à  CO  éléments. 


AMÉNORRHÉE. —  DYSMÉNORRHÉE. 


Ou  bien,  on  met  le  pôle  négalif  sur  la  base  de  la 
verge,  et  l'on  promène  lentement  le  pôle  positif  le 
long  de  la  colonne  vertébrale,  en  commençant  par 
les  vertèbres  cervicales. 

Aménorrhée.  —  Dysménorrhée. 

Les  courants  continus  ont  une  action  des  plus 
manifestes  sur  l'ccoulcment  menstruel.  Dans  un 
grand  nombre  de  cas  où  nous  électrisions  avec  ces 
courants  des  malades  atteintes  d'autres  affections, 
nous  avons  été  frappé  de  l'augmentation  de  l'écou- 
lement menstruel  qui  survenait  presque  toujours 
cbez  ces  femmes.  Chez  une  jeune  fille  chlorotique, 
et  qui  depuis  cinq  mois  n'avait  plus  eu  ses  règles, 
nous  avons  ramené  la  menstruation  au  bout  de 
six  séances  d'électrisation.  Récemment,  chez  une 
jeune  femme  de  27  ans,  qui  n'avaitjamais  été  réglée, 
nous  avons  pu  faire  revenir  un  léger  écoulement 
menstruel. 

Il  faut  non  seulement  agir,  dans  ces  cas,  du  côté 
des  ovaires,  en  mettant  le  pôle  positif  sur  les  vertè- 
bres lombaires  et  le  pôle  négatif  sur  l'abdomen  (30 
à  46  éléments),  mais  surtout  électriser  les  centres 
vaso-moteurs  et  principalement  la  région  médul- 
laire cervicale. 

Dans  les  congestions  de  l'ovaire  qui  précèdent 
l'apparition  des  règles,  on  obtient  également  de 
bons  résultats.  Il  faut  commencer  en  général  le 
traitement  S  à  10  jours  avant  l'époque  de  la  mens- 
truation, en  plaçant  le  pôle  négatif  sur  le  bas-ventre 
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et  le  pôle  positif  sur  la  colonne  vertébrale.  Chez 
les  jeunes  lilles  chlorotiques  ce  procédé  est  quel- 
quefois 1res  avantageux. 

Flexions  utérines. 

Plusieurs  médecins  ont  employé  l'électricité  pour 
redresser  les  flexions  utérines.  On  applique  un  des 
pôles  d'un  courant  induit  un  peu  au-dessus  delà 
symphyse  pubienne  et  l'autre  est  placé  dans  le  cul- 
de-sac  antérieur,  dans  les  cas  de  flexion  en  ar- 
rière, et  dans  le  cul-de-sac  postérieur,  s'il  s'agit 
d'une  flexion  en  avant. 

L'électrisation  ainsi  pratiquée  peut  rendre  aux 
fibres  musculaires  leur  tonicité  normale  et  corriger 
quelquefois  des  déformations  déjà  anciennes. 

Dans  les  engorgements  de  la  matrice  et  dans  les 
troubles  de  la  circulation,  les  courants  continus 
peuvent  rendre  de  grands  services  ;  mais  nous  n'a- 
vons jamais  eu  de  résultais  bien  sérieux  dans  les 
cas  de  flexion  proprement  dite. 

Atonie  de  la  matrice  dans  certains  cas  d'accouchements. 

L'électricité  a  été  employée  par  plusieurs  méde- 
cins pour  déterminer  et  augmenter  les  contractions 
de  la  matrice  dans  les  cas  d'inertie  de  l'utérus  où 
l'on  a  l'habitude  d'administrer  le  seigle  ergoté. 

On  applique  les  rhéophorcs,  soit  de  chaque  côté 
de  la  région  lombaire,  ou  mieux  un  pôle  au  niveau 
de  la  dernière  vertèbre  lombaire  et  l'autre  pôle  sur 
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l'abdomen,  un  peu  au-dessus  de  l'ombilic.  On 
emploie  généralement,  dans  ces  cas-là,  un  courant 
induit  de  moyenne  intensité. 

L'électricité  ainsi  employée  offrirait  sur  le  seigle 
ergoté  de  grands  avantages  :  elle  provoque  instan- 
tanément les  contractions,  tandis  que  le  seigle 
ergoté  n'agit  qu'au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins 
long;  ces  contractions  sont  plus  énergiques  et  agis- 
sent plus  efticacement  pour  l'expulsion  du  fœtus, 
tandis  que  celles  déterminées  par  le  seigle  ergoté 
sont  moins  naturelles  et  amènent  souvent  une 
contracture  qui  met  la  vie  de  lenfant  en  danger. 

Dans  un  cas,  où  les  douleurs  utérines  proprement 
diles  faisaient  défaut  et  où  la  parturiante  se  plai- 
gnait de  douleurs  vives  dans  les  reins,  nous  avons 
vu,  en  ell'et,  celles  ci  disparaître  rapidement  sous 
l'influence  d'un  courant  continu  de  42  éléments,  et 
les  contractions  expulsives  commencer  aussitôt. 

On  peut  encore  employer  l'éleclricité  conjointe- 
ment avec  d'autres  moyens  thérapeutiques  ou  bien 
alors  que  la  faiblesse  de  la  mère  ou  les  vomisse- 
ments empêchent  l'absorption  de  tout  médicament. 

Les  courants  électriques  ont  été  également  em- 
ployés dans  les  accouchements  prématurés  ;  mais 
il  est  bon  de  dilater  d'abord  le  col  de  la  matrice, 
soit  par  le  moyen  d'une  sonde,  soit  par  l'éponge 
préparée.  L'application  des  courants  électriques 
provoque  alors  très  rapidement  les  contraclions  et 
leur  donne  tout  de  suite  une  marche  normale. 

Enfin,  la  faradisation  parait  diminuer  l'écoule- 
ment lochial. 
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Tumeurs  fibreuses  de  l'utérus. 

Dans  beaucoup  de  cas  de  tumeurs  fibreuses  de  la 
matrice,  l'applicalion  des  courants  continus  est 
très  favorable.  Nous  ne  dirons  pas,  comme  on  l'a 
prétendu,  que  ce  lrail,ement  guérit  ou  fait  disparaî- 
ire  les  tumeurs  fiijreuses,  ce  serait  de  Texagéra- 
tion;  car  nous  n'avons  jamais  eu  un  résultat  aussi 
radical,  mais  cbez  plusieurs  malades  nous  avons 
obtenu  une  amélioration  considérable. 

Sous  l'influence  du  'traitement,  la  tumeur  dimi- 
nue plus  ou  moins,  mais  ce  sont  surtout  les  phé- 
nomènes de  dyspnée,  d'embarras  intestinaux,  de 
prostration,  etc.,  qui  sont  amendés.  De  plus,  et  on 
conçoit  combien  cela  est  imporlant,  les  pertes 
sanguines  sont  diminuées  et  même  arrêtées.  C'est 
là,  croyons-nous,  le  pointimportant,  car  ce  senties 
pertes  surtout  qui  afi'aiblissent  les  malades  et 
qui  constituent  le  danger  réel  de  cette  affec- 
tion. 

Chaque  médecin  a  pour  ainsi  dire  indiqué  un 
procédé  opératoire  ditierent.  Les  uns,  comme  le 
docteur  A.  Martin,  insistent  sur  l'importance  de 
faire  des  interruptions  alternatives,  les  autres  sur 
\c-  nécessité  de  mettre  un  des  rhéophores  sur  le  col 
delà  matrice,  etc.  Nous  croyons  avec  M.  Courty  que 
des  intermittences  régulières  sont  utiles,  mais  il 
ne  faut  pas  exagérer  l'importance  et  la  nécessité 
de  CCS  modes  d'application,  car  ils  doivent  varier 
selon  les  cas,  et  ils  n'ont  rien  d'absolu. 
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Chez  quelques  malades  même,  il  est  préférable 
de  ne  pas  porter  un  des  rhéophores  sur  le  col  de 
la  matrice,  et  de  le  maintenir  sur  l'abdomen.  Dans 
ce  cas,  on  se  contente  d'avoir  des  tampons  assez 
larges,  qu'on  place  au  niveau  de  la  tumeur,  et  en 
employant  un  courant  avec  un  grand  nombre  d'élé^ 
ments.  On  doit  agir  avec  un  minimum  de  40 
«léments  à  sulfate  de  cuivre,  et  nous  avons  em- 
ployé jusqu'à  80  de  nos  éléments. 

L'application  des  rhéophores  sur  l'abdomen,  le 
métal  étant  directement  en  contact  avec  la  peau, 
est  le  moyen  le  plus  actif,  car  non  seulement  on 
agit  ainsi  par  le  courant  électrique  proprement  dit, 
mais  de  plus  on  détermine  par  les  peiites  eschares 
qui  se  produisent  forcément  une  aciion  révulsive 
très  prononcée.  Ce  procédé  est  très  douloureux, 
et  il  ne  peut  être  employé  que  pendant  quelques 
minutes. 


MALADIES  DU   CŒUR  ET  DES  VOIES 
RESPIRATOIRES 


Palpitations  nerveuses. 

Les  pnlpilalions  nerveuses  sont  le  plus  souvent 
symptomaliques  de  la  chlorose,  et  dépendent,  par 
conséquent,  du  traitement  général  que  l'on  oppose 
à  cette  alTeclion.  Toutefois,  lorsque  ces  palpitations 
sont  trop  violentes,  on  peut  les  calmer  quelque- 
fois par  l'emploi  des  courants  continus. 

Pour  cela,  on  éleclrise  le  pneumogastrique,  au 
moyeu  d'un  faible  courant  descendant  (10  à  lo  élé- 
ments), en  plaçant  le  pôle  positif  à  la  nuque,  et  le 
pôle  négatif  dans  la  région  précordiale.  Chaque 
séance  ne  devra  pas  durer  plus  de  3  à  a  minutes. 
Dès  la  première  séance,  le  malade  ressent  presque 
toujours  une  amélioration  très  notable,  et  il  suffit 
généralement  de  cinq  à  six  électrisations  pour  ob- 
tenir un  soulagement  assez  considérable. 

Affections  organiques  du  cœur. 

Quelques  médecins  ont  employé  i'élcclrothéra- 
pie  dans  les  alfeclions  organiques  du  cœur.  Dans 
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ces  Ccis,  la  gucrisou  ne  pcul  évidemment  jamais 
être  complète,  mais  le  malade  éprouve  un  soulage- 
ment très  notal:)le,  la  respiration  devient  moins 
fréquente  et  moins  haletante,  et  les  Ijaitements  du 
cœur  plus  réguliers. 

Les  courants  induits  seront  appliqués  sur  la  ré- 
gion précordiale.  On  pourra  même,  si  l'on  ne  fait 
qu'une  à  deux  interruptions  par  seconde,  les  faire 
agir  sur  le  pneumogastrique.  Nous  avons,  chez  plu- 
sieurs malades  atteints  d'affections  cardiaques,  élec- 
trisé  ce  nerf  avec  des  courants  induits  à  deux  se- 
cousses par  seconde,  sans  jamais  avoir. le  moindre 
accident. 

Avec  les  courants  continus,  on  emploiera  toujours 
un  courant  de  moyenne  intensité  et  de  courte  durée, 
que  l'on  pourra  répéter  tous  les  jours. 

Nous  coimaissons  quelques  malades  atteints  d'af- 
fections cardiaques,  qui  ne  voyagent  jamais  sans 
avoir  avec  eux  un  appareil  à  courants  continus.  Au 
moment  de  leurs  crises,  ils  éprouvent  un  soulage- 
ment très  considérable  par  l'emploi  de  ces  courants. 

Asphyxie  et  syncope. 

Les  procédés  d'électrisation  employés  dans  les 
cas  d'asphyxie  et  de  syncope  varient  suivant  la  na- 
ture des  courants  électriques. 

i°    Dli    l'eIU'LOI     des    COUnANTS    INDUITS.    —  Le 

meilleur  mode  d'emploi  des  courants  induits  est 
la  faradisalion  du  nerf  phrénique,  afin  de  provo- 
quer une  respiration  artiricielle.  Le  courant  doit 
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êlre  fort,  mais  supporlable.  Les  deux  rhéophores 
sont  placés  de  chaque  côté,  à  la  partie  inférieure 
du  cou,  entre  le  scaléne  antérieur  et  le  côlé  externe 
du  sterno-cléido-mastoïdicn.  Le  passage  du  cou- 
rant doit  avoir  une  durée  de  deux  secondes  envi- 
ron. L'expiration  peut  être  facilitée  par  une  pres- 
sion large  et  énergique  sur  le  thorax. 

Ce  procédé,  toutefois,  est  très  dangereux  entre 
des  mains  inhabiles  ou  peu  familiarisées  avec  le 
manuel  opératoire. 

Un  autre  procédé  d'électrisation  par  les  courants 
induits  consiste  à  pratiquer  la  faradisation  cutanée 
de  la  région  précordiale  qui  réagit  sur  les  points 
des  centres  nerveux  qui  président  à  l'innervation 
de  la  respiration  et  de  la  circulation  cardiaque. 

Pour  cela,  on  applique  sur  le  mamelon  gauche 
l'extrémité  métallique  de  l'un  des  conducteurs  d'un 
courant  induit  à  intermittences  rapides,  pendant 
que  l'on  promène  l'autre  conducteur  au  niveau  de 
la  pointe  du  cœur. 

Le  môme  procédé  peut  être  employé  pour  les 
nouveau-nés  à  l'état  de  mort  apparente,  et  il  est 
en  même  temps  avantageux  de  les  plonger  dans  un 
bain  très  chaud  pendant  les  intervalles  d'électrisa- 
tion. 

2°  De  l'emploi  des  courants  contixcs.  —  11 
résulte  des  nombreuses  expériences  auxquelles 
nous  nous  sommes  livré,  et  que  nous  avons  rap- 
portées ailleurs  \  que  les  courants  continus  agis- 
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sent  d'une  manière  plus  eflicace  que  les  courants 
induits  sur  le  retour  des  mouvements  cardiaques 
et  des  mouvements  respiratoires  dans  les  cas  d'as- 
pliyxic  par  le  chloroforme  ou  par  d'autres  anesllié- 
siques,  et  surtout  dans  les  cas  de  syncope  qui  suc- 
cèdent à  une  perte  de  sang  abondante.  Ces  courants 
ont,  en  outre,  le  grand  avantage  de  ne  présenter 
aucun  danger  dans  leur  emploi,  et  de  ne  point 
produire  ces  arrêts  du  cœur  si  souvent  occasionnés 
par  l'application  d'un  courant  induit,  même  de 
moyenne  intensité. 

La  méthode  opératoire  consiste  à  électriser  tout 
le  corps,  en  plaçant  le  pôle  positif  dans  le  rectum 
et  le  pôle  négatif  dans  la  bouche.  Le  courant,  d'une 
intensité  moyenne  (20  à  40  éléments),  doit  passer 
d'une  façon  continue,  jusqu'à  ce  que  la  respiration 
soit  complètement  rétablie.  Avec  un  courant  plus 
intense,  il  est  inutile  de  mettre  les  pôles  soit  dans 
le  rectum,  soit  dans  la  bouche;  on  les  place,  l'un 
sur  le  cou,  et  l'autre  sur  la  région  précordiale.  On 
ne  doit  jamais  retirer  les  rhéophores  avant  que  la 
respiration  ne  soit  tout  à  fait  normale,  car  si  on  les 
enlevé  trop  tôt,  les  mouvements  respiratoires  s'af- 
faiblissent et  disparaissent  complètement  et  pour 
toujours. 

De  l'emploi  de  l'électricité  pour  constater  la  mort  réelle. 

Les  courants  électriques  sont,  de  tous  les 
moyens  dont  on  dispose,  les  plus  efficaces  et  les 
plus  sûrs  pour  s'assurer  de  la  mort  réelle. 
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En  effcl,  dès  que  les  muscles  ne  se  contrac- 
tent ni  par  les  courants  induits,  ni  par  les.  cou- 
rants continus,  on  peut  affirmer  que  la  mort  est 
réelle  et  mcSme  qu'elle  a  eu  lieu  il  y  a  plusieurs 
heures. 

Après  la  mort,  la  contractilité  électro-muscu- 
laire présente  une  série  de  phénomènes  qui  per- 
meitent  de  reconnaître  à  combien  d'heures  remonte 
la  mort. 

Ainsi,  immédiatement  après  la  mort,  l'excitant  le 
meilleur  et  le  pins  énergique  est  formé  par  les  cou- 
rants induits;  puis,  à  mesure  que  ceux-ci  perdent 
de  leur  inQuence,  les  courants  continus  ont  une 
action  plus  marquée,  et  à  un  moment  même  qui 
est  variable  selon  les  circonstances  et  selon  les 
muscles  que  l'on  examine,  ils  sont  les  seuls  qui 
déterminent  encore  une  contraction. 

Lorsqu'à  travers  les  téguments  on  n'obtient  plus 
de  contractions  avec  les  courants  électriques,  on 
parvient  encore  à  réveiller  la  contractilité  on 
appliquant  directement  les  rhéophores  sur  la  sub- 
stance musculaire  mise  à  nu.  Mais  en  ce  moment 
la  forme  de  la  contraction  se  modifie,  elle  se  rappro- 
che de  la  contraction  des  libres  lisses,  et  ressemble 
à  une  lamelle  de  caoutchouc  qu'on  lai-serait  len- 
tement revenir  sur  elle-même.  Enfin,  S  à  10  heures 
après  la  mort,  on  ne  détermine  plus  qu'un  léger 
soulèvement  de  la  masse  musculaire  aux  seuls 
points  d'application  des  rhéophores. 

Mais  il  y  a  plus,  l'emploi  de  l'électricité,  dans 
ces  cas,  non  seulement  permet  de  constater  la 
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mort  réelle,  eL  donne  des  renseignements  précis 
sur  l'époque  de  la  mort,  mais,  dans  les  cas  de  mort 
apparente,  elle  sert,  plus  qu'aucun  autre  moyen, 
à  rétablir  les  fonctions  du  cœur  et  celles  de  la  res- 
piration, momentanément  suspendues. 

Les  procédés  opératoires  sont  les  mêmes  que 
dans  les  cas  de  syncope  ou  d'asphyxie.  Avec  les 
courants  continus  on  agira  du  côté  du  bulbe  et 
du  pneumo-gastrique,  tandis  qu'avec  les  courants 
induits  on  stimulera  par  action  réflexe  les  centres 
nerveux,  en  promenant  les  rhéophores  sur  la 
région  précordiale  ou  sur  le  creux  de  l'estomac. 
On  se  sert  des  rhéophores  métalliques,  pleins, 
cylindriques,  ou  olivairos,  la  forme  n'y  fait  rien,  et 
si  l'on  veut  déterminer  une  action  plus  vive  en  un 
point,  on  laisse  eu  place  le  rhéophore  olivaire,  la 
pointe  dirigée  sur  la  peau,  et  on  promène  l'autre 
rhçophore  sur  les  parties  voisines. 


AFFECTIONS  OCULAIRES 


Ptosis  de  la  paupière  supérieure. 

Le  plus  souvent,  cette  paralysie  est  consécutive 
à  une  aiïection  des  nerfs  de  la  troisième  paire  cer- 
vicale, et  s'accompagne  de  paralysie  d'un  ou  plu- 
sieurs muscles  moteurs  de  l'œil  ou  de  mydriase. 

L'emploi  des  courants  continus  est,  dans  cette 
,  affection,  incomparablement  préférable  à  celui  des 
courants  induits,  d'autant  plus  qu'il  faut  toujours 
éviter  d'employer  les  courants  induits  dans  le? 
affections  oculaires,  car  trop  souvent  on  a  vu  le 
nerf  optique  être  atteint  d'une  façon  grave,  par  ce 
genre  d'clectrisation. 

On  appliquera  le  pôle  positif  sur  la  paupière  et  le 
pôle  négatif  sur  le  ganglion  cervical  supérieur,  au- 
dessous  de  l'apophyse  mastoïde  ;  le  courant  em- 
ployé sera  d'une  intensité  assez  faible  (12  à  14  élé- 
ments). On  aura  soin  d'éviter  les  interruptions. 

On  peut  quelquefois  mettre  les  deux  rhéophores 
sur  la  paupière. 
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Paralysie  des  muscles  moteurs  de  l'œil.  —  Diplopie.  — 
Pai'èsie  de  l'accommodation.  —  Mydriase. 

Ces  alVeclions  étant  dues  à  une  lésion  des  nerfs 
ou  des  branches  nerveuses  de  la  troisième  paire, 
on  appliquera  les  courants  continus  comme  nous 
l'avons  dit  dans  les  cas  de  ptosis. 

Troubles  du  corps  vitré.  —  Occlusion  de  la  pupille.  — 
Synéchies. 

L'application  des  courants  continus  a  une  très 
heureuse,  influence  sur  lu  résorption  des  troubles 
du  corps  vitre,  ainsi  que  sur  celle  des  synéchies 
consécutives  aux  irilis,  et  qui  amènent  une  occlu- 
sion plus  ou  moins  complète  du  champ  pupillaire. 
Pour  obtenir  ce  résultat,  on  agit  directement  sur 
la  circulation  encéphalique,  soit  en  plaçant  le  pôle 
positif  sur  l'œil  et  le  pôle  négatif  sur  le  ganglion 
cervical  supérieur  du  même  côté,  soit  en  plaçant 
les  deux  rhéophores  au  niveau  des  ganglions  cer- 
vicaux. On  emploiera  10  à  12  éléments,  et  chaque 
séance  durera  8  à  12  minutes. 

On  peut  également  (procédé  Lefort)  laisser  les 
rhéophores  en  pince. pendant  plusieurs  heures  avec 
un  courant  de  2  à  4  cléments. 

Atropliie  du  nerf  optique. 


Lorsque  cette  afl'eclion  présente  les  caractères  de 
l'alropliic  grise,  et  n'est,  par  conséquent,  qu'un 
KLEt;riiOTiiiin.\pii:.  10 
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AFFECTIONS  OCULAIRES. 


symplôinc  d'une  alTeclion  générale  du  système  ner- 
veux spinal  telle  que  l'ataxie  locomotrice  progres- 
sive, on  applique  sur  la  moelle  un  courant  ascen- 
dant, comme  nous  l'avons  vu  dans  le  traitement  de 
cette  aiTectiou.  Mais  en  même  temps  il  faut  insister 
beaucoup  plus  sur  l'électrisation  de  la  moelle  cervi- 
cale. 

Si  l'atrophie  est  blan'^lie,  et  si  elle  est  due  à 
une  lésion  de  nutrition,  ou  bien  si  elle  est  consé- 
cutive à  une  névro-rétinite,  c'est  uniquement  sur 
la  circulation  encéphalique  que  l'on  devra  agir  en 
électrisant  les  ganglions  cervicaux  supérieurs 
comme  dans  le  cas  de  troubles  du  corps  vitré.  On 
arrêtera  ainsi  le  plus  souvent  la  marche  progressive 
de  l'atrophie,  et  dans  des  cas  assez  nombreux,  on 
obtiendra  une  amélioration  très  notable,  sinon  une 
guérison  complète. 

Dans  l'électrisation  du  nerf  optique,  il  faut  abso- 
lument se  garder  d'employer  un  courant  trop  fort,  et 
de  provoquer  des  phosphènes.  Nous  avons  vu  plu- 
sieurs malades  atteints  d'atrophie  de  la  pupille, 
et  chez  lesquels  l'atrophie  a  fait  des  progrès  ra- 
pides pendant  que  dans  les  cliniques  ophtalmolo- 
giques, ou  chez  eux,  on  les  électrisait  un  peu  à  tort 
et  à  travers  ;  tandis  que  ces  mômes  malados  ont 
eu,  entre  nos  mains,  un  arrêt  de  l'affection  et  même 
une  légère  amélioration. 

Nous  avons  toujours,  dans  ces  cas,  employé  un 
courant  à  action  chimique  faible,  de  12  à  18  élé- 
ments sur  les  ganglions  cervicaux,  et  de  8  à  12 
éléments  à  travers  la  tête,  le  pôle  positif  placé  sur 
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rai'cado  oculaire  ;  mais  nous  avons  fait  bien  atten- 
tion à  ne  pas  déterminer  la  moindre  interruption, 
et  malgré  la  sollicitation  des  malades,  jamais  nous 
n'avons  voulu  consentir  à  augmenter  la  force  et  la 
durée  du  courant.  Avant  d'observer  strictement 
cette  règle,  nous  avons  presque  constamment  vu 
une  aggravation  succéder  à  des  courants  plus  in- 
tenses ou  employés  avec  des  interruptions. 


DE  L'ÉPOQUE  A  LAQUELLE  IL  CONVIENT 
D'EMPLOYER  L'ÉLECTRICITÉ. 


Selon  les  maladies,  il  est  évidemment  imporlant 
d'employer  les  courants  électriques  à  certaines  pé- 
riodes de  préférence  à  d'autres,  mais  il  est  dif- 
ficile de  donner  une  règle  générale  pouvant  se 
rapporter  à  toutes  les  affections. 

Cependant  pour  les  courants  induits,  qui  ont 
leur  action  tout  indiquée  dans  les  atrophies  mus- 
culaires, nous  les  proscrivons  complètement  lorsque 
le  muscle  est  dans  une  période  inflammatoire,  au 
début  des  atrophies  de  cause  traumalique,  ou 
môme  des  atrophies  de  cause  réflexe. 

Pour  la  même  raison,  nous  croyons  qu'il  est 
mauvais  à  ces  différentes  périodes  d'employer  les 
massages  violents  et  Tréquents.  Nous  avons,  en 
effet,  observé  assez  souvent  que,  dans  ces  condi- 
tions, les  massages,  loin  d'être  ulUes,  augmentent 
rapidement  les  altérations  musculaires.  Tous  ces 
agents  si  utiles  doivent  dans  ces  cas  être  abandon- 
nés ou  au  moins  être  employés' avec  modération, 
et  l'aphorisme  d'Hippocrale  est  très  vrai.  La  belle 
santé  des  athlètes  n'est  pas  sûre.  »  Cation  égale- 
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ment  s'élève  contre  l'abus  des  exercices  corporels 
et  l'excès  des  massages.  Les  remarques  de  ces  mé- 
decins sont  d'autant  plus  importantes  qu'ils  vivaient 
dans  un  temps  où  tous  les  exercices  musculaires 
étaient  en  grand  honneur. 

Les  courants  induits  comme  révulsifs  ne  doivent 
pas  être  employés  pendant  un  temps  trop  long,  et 
il  faut  en  bien  surveiller  l'emploi  chez  les  malades 
très  excitables.  Nous  avons  vu  ces  courants  déter- 
miner ainsi  la  première  vraie  crise  d'hystérie  chez 
une  jeune  iiUe  hystérique,  qui  avait  des  troubles 
delà  sensibilité.  La  faradisation  cutanée  pratiquée 
trois  fois  déjà,  mais  avec  modération,  avait  amené 
un  peu  d'amélioration,  et  encouragé  par  ce  résul- 
tat, nous  avions  cru  utile  d'insister  sur  ce  mode  de 
traitement.  Dans  ce  but,  nous  avions  augmenté  la 
force  du  courant,  et  à  la  grande  terreur  des  parents, 
la  jeune  fille  pendant  cette  séance  fut  prise  d'étour- 
disscments,  de  suffocation,  puis  elle  eut  une  vraie 
crise  avec  sanglots,  constriction  à  la  gorge,  mou- 
vements désordonnés,  etc. 

Au  moment  des  règles,  nous  ne  croyons  pas  qu'il 
soit  nuisible  de  continuer  l'électrisation,  cela  est 
même  utile  dans  certains  cas,  mais  par  prudence 
il  est  préférable  de  suspendre  presque  toujours 
l'rlcctrisation.  Il  faut  bien  se  rappeler  que  tout  ce 
qui  peut  arriver  de  fâcheux  dans  une  maladie  est 
mis  sur  le  compte  de  l'électricité.  Ainsi  nous  avons 
quelquefois  fait  l'expérience  de  ne  faire  passer  au- 
cun courant,  mais  avec  le  simulacre  de  l'électrisa- 
tion, et  cependant  des  malades  môme  non  hystéri- 
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ques  accusaient  les  sensalions  les  plus  bizarres  el 
même  les  plus  terribles.  Dans  aucun  mode  de  trai- 
lement,  rimaginalioii  ne  joue  un  rùle  aussi  consi- 
dérable que  dans  l'électrolhérapie,  et  cela  surtout 
dans  ces  dernières  années  où  les  expériences  faites 
avec  les  aimants,  etc.,  sont  venues  comme  réveiller 
les  tendances  au  merveilleux.  C'est  pourquoi,  d'une 
façon  générale,  nous  conseillons  aux  praticiens  dans 
leur  clientèle  de  ville  de  cesser  le  traitement  élec- 
trique dès  qu'il  survient  quelque  complication. 

Une  question  très  importante  est  celle  des  appli- 
cations électriques  dans  les  périodes  aiguës.  Faut- 
il  faire  ces  applications  des  le  début  des  affections 
ou  faut-il  attendre  que  tous  les  symptômes  aigus 
aient  disparu  ?       .  . 

Règle  générale,  quelle  que  soit  la  maladie,  il 
faut  bien  se  garder  d'employer  n'importe  quelle 
forme  d'électricité  lorsqu'il  y  a  un  mouvement  fé- 
brile prononcé.  Cela  est  encore  bien  plus  vrai  pour 
les  crises  aiguës  dans  les  affections  chroniques,  que 
pour  les  maladies  aiguës  proprement  dites.  Ainsi 
dans  l'alaxie  locomotrice,  dans  l'atrophie  muscu- 
laire progressive,  dans  les  poussées  congestives 
des  myélites,  etc.,  il  faut  absolument  suspendre 
momentanément  le  traitement,  tandis  que  dansles 
neuritcs,  dans  les  rhumatismes  musculaires,  et 
surtout  dans  des  aff'ections  graves  telles  que  le  té- 
tanos, etc.,  l'emploi  de  l'électricité  est  utile  et  offre 
peu  d'inconvénients.  .  ..    r..    .  _  ... 

■  De  ce  qu'on  ne  doit  pas  intervenir,  la  plupart  du 
teriips,  dans  les  affections  aiguës,  il  ne  faudrait  pas 
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en  conclure  cependant  qu'on  doive  reculer  l'em- 
ploi des  courants  électriques  jusqu'à  une  période 
où  raflection  est  absolument  chronique.  C'est  là 
une  tendance  assez  commune,  et  qui  lient  surtout 
à  ce  que  les  règles  données  pour  l'électrothérapie 
l'ont  été  pendant  longtemps  uniquement  pour 
l'emploi  des  courants  induits. 

C'est  ainsi  que  l'on  attend  toujours  trop  long- 
temps dans  certaines  affections  où,  dès  les  premiers 
jours,  l'emploi  des  courants  continus  est  utile  et 
peut  surtout  à  celte  période  modifier  favorablement 
la  marche  de  la  maladie.  Dans  la  paralysie  atro- 
phique  de  l'enfance  par  exemple,  il  est  d'une  im- 
portance capitale  d'employer  dès  les  premiers 
jours  des  courants  continus.  Nous  en  dirons  autant 
pour  les  hémorrhagies  céréi)ralos,  oii  il  est  plus 
avantageux  et  plus  rationnel  do  ne  pas  attendre 
que  les  désordres  consécutifs  aux  lésions  se  soient 
pour  ainsi  dire  consolidés. 

Nous  choisirons  surtout  ces  deux  maladies  parce 
qu'elles  sont  typiques,  et  que  c'est  surtout  pour  el- 
les qu'on  redoute  une  intervention  prématurée.  Eh 
bien  !  nous  sommes  persuadé  qu'on  a  beaucoup 
plus  de  chance  d'améliorer  ces  états  si  graves,  lors- 
que dès  les  cinq  premiers  jours  on  fait  passer  à 
travers  les  éléments  nerveux  un  courant  continu, 
modéré  et  de  courte  durée.  Pour  les  cas  d'hémi- 
plégie, par  exemple,  nous  appliquons  le  pôle  positif 
sur  le.  front  du  côté  opposé  à  la  paralysie,  et.  le 
pôle  négatif  du  même  côté  sur  la  nuque  ou  sur  le 
ganglion  cervical  supérieur.  11  n'y  a  dans  cette  pra- 
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lique  absolument  aucun  danger,  à  la  condition 
qu'on  ne  se  serve  que  de  piles  ayant  une  action 
chimique  très  faible,   et  surtout  à  la  condition 
qu'on  ne  fasse   aucune  interruption.  Pour  cela, 
comme  on  doit  le  faire  toujours,  quand  on  éleclrise 
le  cerveau,  ou  le  ganglion  cervical  supérieur,  il  faut 
faire  glisser  lentement  les  tampons  sur  la  peau,  et 
quand  on  les  enlève  il  est  toujours  préférable  d'em- 
ployer le  procédé  suivant  :  on  laisse  le  pôle  négatif 
solidement  appuyé  en  place,  et  on  amène  peu  à 
peu  le  pôle  positif  vers  la  racine  des  cheveux. 
Comme  le  tampon  arrive  ainsi  en  contact  avec  des 
parties  de  moins  en  moins  conductrices,  le  courant 
diminue  insensiblement,  et  jamais,  dans  ces  con- 
ditions, il  n'y  a  ni  phosphènes,  ni  étourdissements, 
ni,  en  un  mot,  aucun  inconvénient. 

11  faut  que  les  séances  soient  courtes,  car  on  ne 
doit  se  proposer  que  de  modifier  et  de  régulariser 
la  circulation  dans  les  parties  atteintes,  en  même 
temps  qu'on  favorise  la  résorption  en  stimulant  la 
nutrition. 

Dans  les  paralysies  faciales,  il  est  tellement  im- 
portant d'agir  de  bonne  heure,  que  soit  hasard, 
soit  parce  que  réellement  cela  est  très  avantageux, 
nous  n'avons  jamais  vu  de  paralysie  faciale  qui, 
soignée  dès  le  troisième  ou  quatrième  jour,  n'ait  été 
guérie  en  deux  ou  trois  semaines  ;  tandis  qu'il  faut 
souvent  des  mois  pour  les  autres  cas. 

En  résumé,  ce  n'est  que  lorsqu'il  y  a  fièvre  qu'il 
faut  absolument  cesser  toute  application  électrique  ; 
c'est  là  le  vrai  critérium,  et  le  seul  empêchement 
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sérieux;  mais  en  dehors  de  cela,  plus  tôt  on  se  sert, 
selon  les  cas,  de  courants  continus,  ou  même  de 
courants  induits,  plus  on  a  de  chance  d'améliora- 
tion et  quelquefois  môme  de  guérison. 

Enfin,  comme  nous  l'avons  dit  sous  une  autre 
forme  dans  la  préface,  c'est  également  en  thérapeu- 
tique qu'il  faut  être  opportuniste,  et  surtout  en  thé- 
rapeutique électrique.  Il  est  mauvais  de  vouloir 
forcer  les  choses,  et  souvent  à  un  moment  donné 
on  guérit  rapidement  des  affections  qui  n'offraient 
aucune  amélioration  quelques  semaines  aupara- 
vant, et  qu'on  exaspérait  presque  par  le  traitement. 
xUissi,  dès  qu'une  an'ection  et  surtout  une  affection 
organique  n'est  point  modifiée  au  bout  de  8  à  10 
séances,  il  est  préférable  de  suspendre  complète- 
ment le  traitement  pendant  une  série  de  jours  ou 
même  de  semaines.  11  faut  en  électrothérapie, 
comme  dans  tous  les  moyens  thérapeutiques,  avoir 
présent  à  l'esprit  cet  aphorisme  :  Il  n'y  a  pas  de 
maladies,  il  y  a  des  malades. 


APPLICATIONS  CHIRURGICALES 
DE  l'Électricité 


ÉLECTROLYSE 


Les  actions  chimiques  que  produisent  les  cou- 
rants électriques  consistent  principalement  dans  des 
décompositions;  c'est  ce  qu'on  appelle  éledrolysa- 
tion  ou  clecirolijsc.  Dans  la  décomposition  des  sels, 
l'acide  se  rend  au  pùle  positif  avec  l'oxygène  de 
l'eau  décomposée,  et  la  base  au  pôle  négatif  avec 
l'hydrogène. 

Sur  les  tissus  vivants,  on  observe  du  côté  de 
l'électrode  positive  une  eschare  dure,  rougissant  le 
papier  de  tournesol  ;  à  l'électrode  négative,  l'es- 
chare  est  molle,  et  comme  elle  est  produite  par  les 
alcalis,  elle  bleuit  le  papier  de  tournesol  rougi  par 
un  acide. 

Ces  actions  clectrolytiques  des  courants  peuvent 
donc  être  utilisées,  chaque  fois  que  l'on  veut  déter- 
miner une  eschare  dans  les  tissus  profonds,  ou  que 
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l'on  veut  désorganiser  certains  tissus  patholo- 
giques. 

C'est  ainsi  que  plusieurs  chirurgiens  (Broca,  Cini- 
scUi,  Nclaton,  etc.)  ont  employé  l'électrolyse  avec 
succès  pour  détruire  des  névromes,  des  tumeurs 
éreclilcs,  des  polypes  naso-pharyngiens,  des  rétré- 
cissements, etc.  Les  appareils  employés  pour  cet 
usage  sont  assez  variés  et  leur  différence  porto  soit 
sur  la  source  d'électricité,  soit  sur  les  électrodes  que 
l'on  peut  employer. 

Des  appareils  electrolytiques. 

Pile.  —  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  la  descrip- 
tion des  diverses  piles  que  l'on  peut  employer  pour 
l'électrolyse.  Contentons-nous  de  dire  que  les  plus 
usitées  sont  celles  au  bisulfate  de  mercure,  les  piles 
de  Bunsen,  la  pile  au  chlorure  d'argent,  etc. 

Ces  piles  ont  incontestablement  une  action  chimi- 
que très  énergique,  et  donnent;  une  cautérisation 
assez  prompte  ;  mais  souvent  il  y  a  avantage  à  em- 
ployer un  courant  ayant  un  peu  moins  d'action  chi- 
mique et  une  tension  plus  considérable.  Le  choix 
de  l'appareil  dépend  donc  beaucoup  du  résultat 
que  l'on  veut  obtenir  ;  lorsqu'on  désire  déterminer 
une  destruction  chimique  rapide  et  considérable,  ' 
il  faut  prendre  la  pile  au  sulfate  de  mercure,  la 
pile  de  Bunsen  ou  celle  de  Grenet,  et  alors  il  suffit 
d'employer  4  à  ij  éléments.  Lorsqu'au  contraire  on 
veut  en  même  temps  déterminer  un  effet  résolutif 
et  fondant,  il  est  préféraljlc  d'employer  un  courant 
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provenant,  de  piles  ayant  une  action  chimique 
moins  considcrable,  mais  pouvant  être  employées 
en  plus  grand  nombre;  c'est  ainsi  qu'on  pourra  agir 
avec  30  à  40  petits  éléments  au  sulfate  de  cui- 
vre. Récemment,  nous  avons  fait  disparaître  un 
lipome  assez  volumineux,  situé  sur  la  face,  en  y 
enfonçant  des  aiguilles  communiquant  avec  30  élé- 
ments de  notre  appareil  à  courant  continu.  L'action 
chimique  proprement  dite  a  été  assez  failjle,  mais 
dès  la  troisième  séance  il  s'est  écoulé  delà  tumeur, 
pendant  deux  jours,  un  liquide  huileux,  résultat  de 
la  transformation  des  cellules  adipeuses,  et  la  tu- 
meur s'est  ainsi  vidée  complètement.  Il  a  suffi  de 
quatre  séances,  assez  courtes  et  peu  douloureuses, 
pour  que  toute  celte  tumeur,  qui  était  de  la  grosseur 
d'un  gros  œuf,  fût  complètement  dissipée  et  se  fût 
pour  ainsi  dire  écoulée  sous  forme  de  liquide  grais- 
seux. Dans  ce  cas,  l'électricité  a  non  seulement  agi 
comme  caustique,  mais  comme  modificateur  des 
tissus,  et  dans  bien  des  co'nditions  il  est  utile  de 
rechercher  cette  influence. 

L'appareil  de  M.  Gaiffe  au  chlorure  d'argent  est 
très  commode  pour  les  opérations  éleclrolytiques. 
Nous  en  avons  déjà  donné  la  description  (appareils 
à  courants  continus),  et  pour  augmenter  l'action 
électrolytique,  il  suffit  d'augmenter  la  grandeur  des 
pinces. 

M.  Trouvé  a  également  construit  un  appareil 
portatif  (iig.  76)  pour  produire  l'éleclrolyse.  Il  se 
compose:  1°  d'une  liattcric  de  20  à  30  couples 
zinc  cl  charbon  ;  2°  d'un  collecteur  A,  placé  au- 
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dessus  de  la  batleric  et  destiné  à  en  régler  les 
effets  ;  3°  d'un  galvanomètre  B,  pour  indiquer  le 
passage  du  courant. 


Kig-.  93. 


Les  couples  de  la  batterie  ont  la  Ibrme  de  crayons, 
ce  qui  permet  de  les  remplacer  facilement;  ils  sont 
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fixés  el  rangés  sous  la  plaque  d'ébonile  qui  porte 
le  collecteur. 

Au-dessous  de  la  balterie  se  Irouvenldeux  cuves 
composées  chacune  de  10  ou  15  comparlimenls, 
dans  chacun  desquels  plongent  les  couples  lorsque 
la  batterie  est  en  fonction.  Ces  deux  cuves  reposent 
sur  un  plateau  au-dessous  des  éléments  ;  celui-ci 
s'élève  ou  s'abaisse  à  volonté  au  moyen  d'une  cré- 
maillère à  cliquet  C,  D,  ce  qui  permet  de  produire 
ou  de  suspendre  inslantanément  le  courant. 

Le  liquide  excitateur  est  une  dissolution  plus  ou 
moins  concentrée  de  bisuKate  de  mercure,  suivant 
les  effets  que  l'on  veut  obtenir. 

Ce  sont  des  piles  de  ce  genre  que  les  fabricants 
allemands  construisent  pour  l'emploi  médical  de 
courants  continus  et,  comme  nous  l'avons  déjà  fait 
remarquer,  c'est  une  grande  erreur  d'employer  des 
piles  ayant  une  action  chimique  si  considérable 
pour  l'éleclrisation  des  centres  nerveux  ou  des 
muscles.  Nous  ne  pouvons  assez  le  répéter,  une 
pile  n'est  bonne  pour  les  usages  médicaux  quelors- 
qu'elle  a  peu  de  quantité,  et  c'est  à  peine  si  elle 
doit  faire  marcher  un  appareil  induit.  Par  contre 
elles  peuvent  être  employées  pour  les  opérations 
électroly  tiques. 

Pile  électrique  Onimus  fabriquée  par  M.  Mangenot. 

En  remplaçant  le  vase  poreux  par  du  papier- 
parchemin  et  en  modifiant  la  disposition  des  mé- 
taux, nous  sommes  arrivé  à  donner  à  la  pile  au 


PILE  ÉLECTRIQUE  OiNIMUS.  291 

sulfate  de  cuivre  une  inteiisilé  très  considérable 
et  plus  que  suffisante  pour  toutes  les  opérations 
électrolyliques.  M.  Mangenot  vient  de  disposer  celte 
pile  pour  l'usage  médical  et  surtout  chirurgical;  cet 
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appareil  est  des  plus  commodes  h  manier  et  est  fort 
peu  coûteux. 

La  pile  (fig.  94)  se  compose  d'un  vase  extérieur  en 
verre  renfermant  un  cylindre  de  zinc  ;  dans  le  milieu 
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du  cylindre  eu  zinc,  le  vase  poreux  esl  remplacé  par 
un  tube  en  papier  parchemin  (inallérable)  fermé  à 
sa  base,  et  dans  lequel,  louchant  aux  parois  inté- 
rieures de  ce  vase  et  se  prolongeant  jusqu'à  son 
orifice,  est  placée  une  spirale  eu  cuivre  rouge; 
l'intérieur  de  ce  vase  poreux  esl  aux  trois  quarts 
rempU  de  morceaux  de  grès  concassé  servant  à 
tenir  en  suspension  les  cristaux  de  sulfate  de  cuivre; 
l'espace  libre  entre  le  grès  et  le  haut  du  vase  est 
destiné  à  recevoir  les  cristaux  générateurs. 

Pour  charger  la  pile,  il  suffit  de  mettre  de  l'eau 
ordinaire  dans  le  vase  extérieur  ainsi  que  dans  le 
vase  intérieur  de  façon  que  l'eau  vienne  un  peu  au- 
dessus  du  niveau  des  morceaux  de  grès  ;  on  ajoute 
ensuite  dans  le  vase  poreux  quelques  cristaux  de 
sulfate  de  cuivre;  la  première  fois  que  l'on  charge 
la  pile,  il  faut  attendre  près  d'une  heure  avani 
qu'elle  soit  parfaitement  en  action. 

Les  éléments  sont  disposés  dans  la  boîte  de  ma- 
nière à  pouvoir  augmenter  ou  diminuer  le  courant 
par  cinq  éléments  à  la  fois. 

Lorsque  l'on  doit  se  servir  de  l'appareil,  on  place 
un  dés  fils  dans  la  borne  marquée  P  (positif),  l'autre 
fil  est  placé  dans  les  bornes  :i,  10,  lo,  20,  2o  ou  3(t 
suivant  les  exigences  de  l'opération,  ce  dernier  lil 
restant  toujours  le  pôle  négatif  iS. 

Toutes  les  fois  que  Ton  devra  se  servir  de  la  pile 
on  mettra  quelques  cristaux  générateurs  dans  chaque 
vase  poreux.  L'avantage  de  l'appareil  consiste  sur- 
tout, en  ce  que,  bien  que  les  éléments  restent  cons- 
tamment montés,  ils  ne  s'usent  seulement  qu'au 
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inonient  où  l'on  mellesuirale  de  cuivre;  le  sel  géné- 
niteur  n'étant  pas  remplacé,  la  pile  ne  s'use  plus. 

On  devra  s'assurer  de  temps  en  temps  si  le  li- 
i[uide  est  en  quantité  suffisante,  et,  dans  le  cas 
contraire,  remettre  de  l'eau  ordinaire  en  se  servant 
de  la  pipette. 

C/est  cette  pile  que  le  D""  Jardin  a  annexée  à  son 
uréthrotome  électrolytique  fabriqué  par  M.  Dubois 
et  présenté  récemment  à  l'Académie  de  médecine. 
L'insti'ument  se  compose  de  deux  parties  :  une  bran- 
che dite  branche  femelle,  formée  d'une  longue  tige 
métalhque  cannelée,  recouverte  d'un  enduit  de 
gomme  élastique  ne  dépassant  pas  les  bords  de  la 
cannelure.  A  l'une  de  ses  extrémités,  cette  branche 
femelle  porte  une  plaque  destinée  à  donner  plus  de 
facilité  pour  fixer  l'instrument.  L'autre  extrémité  est 
légèrement  courbe  et  continuée  par  une  substance 
incapable  de  conduire  l'électricité.  Enfin  cette  extré- 
mité porte  une  petite  virole  munie  d'un  pas  de  vis 
sur  lequel  peut  se  fixer  une  bougie  conductrice. 
Quant  à  la  branche  mâle,  c'est  une  lige  métallique 
pouvant  être  introduite  dans  la  cannelure  de  la  bran- 
che femelle  sans  pression.  Elle  porte  à  l'une  de  ses 
extrémités  une  lame  de  dimension  variable,  mousse 
sur  tout  son  bord  et  évidée  à  son  centre.  L'autre 
extrémité  de  cette  branche  porte  un  bouton  d'ivoire 
et  une  vis  permettant  d'y  fixer  une  électrode. 

Les  piles  de  Leclanché,  celle  de  Foucher  peuvent 
également  éire  employées  avec  succès.  Cette  der- 
nière a  de  plus  le  grand  avantage  de  ne  s'user  qu'au 
moment  où  l'on  a  besoin  du  courant.  C'est  bien 
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plus  pour  l'élcctrolysc  que  pour  l'emploi  des  cou- 
rants continus,  que  la  pile  Fouclier  est  utile  et  pra- 
tique. 

Électrodils.  —  On  peut  se  servir  de  tuus  les  élec- 
trodes ordinaires  et  surtout  de  ceux  en  charbon  que 
l'on  emploie  pour  les  applications  des  courants 
continus  et  qui  se  composent  d'un  disque  de  char- 
bon, recouvert  d'une  peau  de  chamois,  et  pouvant 
s'adapter  au  moyen  d'une  vis  avec  un  rhéophore. 

Lorsque  l'opération  est  un  peu  longue,  l'appli- 
cation continue  de  cet  électrode  sur  un  même  point 
finit  par  causer  sur  ce  point  une  vive  cuisson,  de 
telle  sorte  que  l'on  est  obligé 
de  le  déplacer  plusieurs  fois, 
d'interrompre  par  conséquent 
chaque  fols  le  courant. 

Pour  obvier  à  cet  inconvé- 
nient, on  peut  employer  l'élec- 
trode mobile  du  Amussat 
(fig.  9cj).  11  se  compose  d'un  cvlindre  plein  R  re- 
couvert d'une  peau,  et  tenant  au  manche  V  par 
deux  pivots  sur  lesquels  il  tourne. 

Pour  s'en  servir,  on  applique,  sur  une  partie  du 
corps,  voisine  de  celle  que  l'on  veut  cautériser,  une 
large  plaque  d'amadou  imbibée  d'eau  salée,  et  l'on 
l'ait  rouler  dessus  le  cylindre,  trempé  au  préalable 
dans  de  l'eau,  afin  de  le  rendre  conducteur  de  l'é- 
lectricité. 

On  peut  également  mettre  sur  la  peau  un  linge 
mouillé  assez  étendu,  et  promener  sur  ce  linge  un 
rhéophore  ordinaire. 
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A  l'cxceplioii  des  opéralions  éleclrolydques  des 
tumeurs  sanguines,  on  emploie  toujours  l'action 
décomposante  du  pôle  négatif,  car  l'eschare  qu'il 
détermine  est  plus  grosse  et  plus  molle.  Dans  ce 
cas,  le  pôle  positif  est  appliqué  sur  la  peau,  au 
moyen  d'un  tampon  assez  large,  car 
plus  la  surface  est  grande,  moins  la 
douleur  est  vive. 

Aiguilles.  —  L'électrode  qui  est 
employé  au  pôle  négatif  et  qui  sert 
à  la  décomposition  des  tissus  est,  en 
général,  lerminé  par  une  aiguille, 
dite  aiguille  à  électro-puncture.  La 
plus  généralement  employée  est  une 
simple  aiguille  eu  acier,  à  l'extrémité 
de  laquelle  se  trouve  un  petit  cylindre 
creux  qui  reçoit  le  bouton  en  commu- 
nication avec  le  fd  conducteur  (fig.  96). 

Toutefois  cette  aiguille  présente  un 
grand  inconvénient,  c'est  de  détermi- 
ner le  long  du  trajet  des  piqûres  la 
production  de  petites  eschares.  Très 
souvent  l'inllammation  et  l'ulcération 
de  ces  trajets  sont  assez  considérables 
pour  provoquer  des  accidents  très  gra- 
ves du  côté  des  poches  anévrysmales. 

On  peut  préserver  les  tissus  du  contact  du  métal, 
en  mettant  sur  les  aiguilles  un  léger  vernis.  Le 
meilleur  est  le  vernis  à  la  gomme  laque. 

Mais,  comme  nous  l'avons  observe  à  plusieurs 
reprises,  le  vernis,  quel  qu'il  soit,  et  quelques  pré- 
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caillions  qvTe  l'on  ail,  se  délache  toujours  de  l'ai- 
guille négative,  tandis  qu'il  reste  adhérent  à  l'ai- 
guille positive.  C'est  une  raison  de  plus  pour 
n'employer  que  l'aiguille  positive  dans  l'électrolyse 
des  sacs  anévrysmaux. 

On  a  cherché  à  éviter  l'oxydation  de  l'aiguille  en 
employant  des  métaux  précieux,  mais  alors  l'ai- 
guille perd  beaucoup  de  sa  solidité,  et  il  est  plus 
difficile  et  en  même  temps  plus  douloureux  d'en- 
foncer à  travers  la  peau  ces  aiguilles,  surtout  celles 
en  platine. 

Tumeurs  érectiles.  —  Anévrysmes. 

Lorsqu'on  introduit  dans  les  vaisseaux  d'un  ani- 
mal vivant  deux  aiguilles,  l'une  communiquant  avec 
le  pôle  positif  et  l'autre  avec  le  pôle  négatif,  il  se 
forme  un  caillot  autour  de  chaque  aiguille,  mai? 
ce  caillot  est  bien  plus  gros  et  plus  solide  autour 
du  pôle  positif,  car  celui-ci  favorise  la  coagulation 
de  la  fibrine. 

C'est  donc  le  pôle  positif  que  l'on  devra  intro- 
duire dans  les  tumeurs  sanguines,  à  moins  que,  à 
l'exemple  de  Broca,  Ton  n'enfonce  les  deux  aiguilles 
afin  de  profiter  ainsi  de  la  légère  coagulation  qui  a 
lieu  près  de  l'aiguille  négative. 

Il  est  néanmoins  préférable  de  n'introduire  que 
le  pôle  positif  dans  le  sac  anévrysmal. 

Un  des  reproches  les  plus  graves  qu'on  ait  adres- 
sés iila  galvano-puncture,  et  qui  est  mérité,  comme 
nous  l'avons  dil  plus  haut,  esl  de  délermincr  le 
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long  du  trajet  des  piqûres  la  produclion  de  petites 
eschares.  Très  souvent  l'inflammation  et  l'ulcéra- 
tion de  ces  trajets  sont  assez  considérables  pour 
provoquer  des  accidents  très  graves  du  côté  des 
poches  anévrysmales. 

On  a  proposé,  pour  éviter  ces  inconvénients, 
d'enduire  les  aiguilles  jusque  près  de  leurs  pointes 
d'un  vernis  isolant;  mais  celte  précaution  est 
presque  toujours  insuffisante,  car,  comme  nous  le 
répétons,  le  vernis  s'écaille,  et  le  courant  finit 
cependant  par  agir  sur  les  tissus.  Il  faut,  d'un 
autre  côté,  que  l'aiguille  ne  soit  pas  trop  grosse  et 
qu'elle  soit  cependant  assez  résistante  pour  pénétrer 
dans  les  tissus;  de  plus,  la  plupart  des  matières 
isolantes  ont  l'inconvénient  d'augmenter  le  volume 
de  l'aiguille,  et  surtout  de  ne  pouvoir  être  éten- 
dues d'une  manière  égale  sur  toute  la  surface. 

Il  y  a  donc  là  une  difficulté  pratique,  à  laquelle 
on  cherchera  à  obvier  selon  les  cas,  soit  en  dimi- 
nuant la  durée  de  l'opération,  soit  en  employant  un 
vernis,  soit  enfin  en  se  servant  du  procédé  que 
nous  indiquons  pour  l'hydrocèle  (p.  300). 

Dans  les  ancvrysmes,  comm.e  dans  la  plupart  des 
tumeurs  sanguines,  ce  n'est  pas  la  coagulation  du 
moment  qui  agit  comme  moyen  curatif,  c'est  l'in- 
fluence sur  les  tissus  et  les  modifications  consé- 
cutives. Nous  avons  insisté  sur  ces  faits  en  plusieurs 
occasions,  et  nous  avons  publié  une  observation 
(BullPlin  do  la  Société  clinique  de  Paris,  1877)  dans 
laquelle  au  moment  de  l'opération,  il  n'y  eut  aucune 
manifestation   appréciable,  la  tumeur  sanguine 
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restant  identique  comme  volume  et  comme  aspect. 
Ce  ne  fut  que  le  soir  qu'il  y  eut  un  peu  d'empâte- 
ment. Dans  une  observation  de  M.  Proust,  chez  un 
malade  atteint  d'anévrysme  de  l'aorte,  il  n'y  eut,  le 
lendemain  de  l'opération  et  les  jours  suivants,  au- 
cune amélioration  apprécialile,  et  c<  ce  ne  fut  que 
deux  semaines  après  que  les  résultats  étaient  aussi 
manifestes  que  satisfaisants.  » 

Ainsi  l'influence  de  l'éleclrolyse  n'est  pas  seule- 
ment chirargicule  et  momentanée,  comme  on  le  croit 
généralement  ;  efle  fait  plus,  car  elle  agit  sur 
les  tissus  en  y  produisant  une  modification  pro- 
fonde et  dont  les  effets  apparaissent  longtemps 
après. 

Cette  influence  générale  de  l'éleclrolyse  prouve 
dans  tous  les  cas,  qu'à  l'exception  des  cas  où  I  on 
cherche  une  destruction  rapide  et  réelle  des  tissus, 
il  est  préférable  d'avoir  recours  à  la  tension  de  la 
pile,  plutôt  qu'à  l'action  chimique  proprement  dite. 
11  est  donc  plus  avantageux  d'employer  un  grand 
nombre  de  petits  éléments  et  à  action  chimique  faible, 
(juc  d'avoir  trois  ou  quatre  clémcnls  à  plus  grande 
intensité.  Déjà  Cinisefli  avait  fait  l'observation  qu'A 
était  préférable  d'employer  un  grand  nombre  d'élé- 
ments; mais  les  piles  de  Volta  dont  il  se  servait 
offraient  une  grande  surface,  ce  qui  n'est  pas  tou- 
jours utile. 

On  peut  donc  employer  même  pour  le  plus  grand 
nombre  des  opérations  électrolyliques,  les  piles  qui 
servent  pour  l'application  médicale  des  courants 
■  coniinus.  Ces  piles  auront  de  plus  l'avantage,  ce 
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qui  est  beaucoup  pour  les  anévrysmes,  de  ne  pas 
déterminer  aussi  facilement  des  trajets  fistuleux  le 
long  des  aiguilles. 

Pour  les  anévrjsmes,  le  procédé  opératoire  est  en 
réalité  assez  simple.  On  enfonce  une  ou  plusieurs 
aiguilles  dans  la  tumeur,  que  l'on  met  en  commu- 
nication avec  le  pôle  positif,  tandis  que  le  pôle 
négatif  correspond  à  un  rhéophore  que  l'on  main- 
tient sous  la  peau.  11  est  préférai^le  de  mettre  ce 
rhéophore  externe  le  plus  près  possible  de  la 
région  où  se  trouve  l'anévrysme  et  non  pas  assez 
loin,  sur  la  cuisse,  par  exemple,  comme  cela  se  fait 
souvent. 

La  durée  peut  varier  de  cinq  minutes  à  un  quart 
d'heure.  Il  est  préférable  de  ne  pas  faire  durer  les 
séances  trop  longtemps.  L'opération  par  elle-même 
ne  présente  aucun  danger.  Le  plus  grand  incon- 
vénient est  peut-être  de  tomber  sur  une  partie  de 
l'anévrysme  où  il  existe  déjà  un  caillot.  En  em- 
ployant pour  la  ponction  la  seringue  de  Pravaz,  ou 
un  trocart  explorateur,  ou  peut  s'assurer  de  la  na- 
ture des  tissus  dans  lesquels  pénètre  l'aiguille. 
Néanmois  cette  exploration  peut  même  quelquefois 
induire  en  erreur,  comme  cela  nous  est  arrivé  avec 
M.  Hayem.  Chez  un  malade  de  son  service  qui  avait 
dans  les  lombes  une  tumeur  pulsatile,  mais  de 
consistance  pâteuse,  on  pouvait  hésiter  comme 
diagnostic  entre  un  anévrysme  de  l'aorte  descen- 
dante ou  une  tumeur  placée  sur  l'aorte.  Voulant 
éclairer  le  diagnostic  nous  proposâmes  d'employer 
le  trocart  explorateur  qui  dans  le  cas  d'anévrysme 
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servirait  aussitôt  d'aiguille  conductrice  de  l'éleclri- 
citc,  et,  comme  malgré  l'aspiration  il  ne  sortit  pas  la 
moindre  goutte  de  sang,  nous  lûmes  tous  persuadés 
qu'il  s'agissait  d'une  tumeur  semi-solide  et  non 
d'un  anévrysme.  L'autopsie  faite  quelques  jours 
après,  démontra  que  nous  avions  bien  eu  affaire  à 
an  anévrysme,  et  que  nous  avions  même  été  avec 
notre  instrument  dans  le  sac,  mais  que  nous  étions 
tombés  au  milieu  d'an  caillot  fibrineux.  Dans  ce  cas, 
l'exploration  a  eu,  il  est  vrai,  des  inconvénients  ;  mais 
nous  devons  ajouter  cependant  que  sans  elle  nous 
laisions  peut-être  une  autre  erreur,  car  nous  n'au- 
rions pas  manqué  d'attribuer  à  l'influence  électro- 
lylique  la  masse  coagulée  trouvée  dans  l'anévrysme. 

L'électrolyse  n'a  pas  seulement  été  employée 
dans  les  tumeurs  sanguines  ;  elle  a  donné  aussi 
d'excellents  résultats  dans  le  traitement  des  lumeurs 
érectiles,  des  liémorrhoïdes,  des  destructions  de 
tissus  normaux  dans  des  cas  de  difformités  (vagin 
artificiel,  observation  de  M.  Lefort). 

Hydi'ocèle. 

On  s'est  également  servi,  dans  ces  dernières  an- 
nées, de  l'électrolyse  pour  faire  disparaître  certains 
épanchements  de  sérosité,  et  on  l'a  surtout  em- 
ployée pour  dissiper  l'hydrocèle.  Dans  ce  cas  on  en- 
l'once  une  aiguille  jusque  dans  la  tunique  vaginale, 
et  l'on  place  l'autre  pôle  sur  le  scrotum  ou  mieux 
dans  un  des  plis  de  l'aine,  car  la  peau  du  scrotum 
est  très  sensil)le. 


Ou  peal  cgtilc- 
inent  enfoncei" 
dans  les  tissus 
deux  aiguilles  com- 
muniquant cha- 
cune avec  l'un  des 
pôles  de  la  pile.  Ce 
procédé  amène 
presque  toujours 
une  notable  dimi- 
nution de  la  tu- 
meur, mais  l'épan- 
clienient  se  re- 
forme la  plupart 
du  temps  au  bout 
de  quelques  se- 
maines. 

Four  éviter  la 
formation  d'escha- 
res  et  la  vive  dou- 
leur produite  par 
le  contact  de  l'ai- 
guille sur  la  peau, 
nous  avons  adopté 
le  procédé  opéra- 
toiresuivant:  Nous 
prenons  un  fil  de 
platine  très  fin 
(fig.  07),  recouvert 
d'une  couche  de 
cire  il  cacheter  ou 
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mieux  de  vernis  sur  toute  sa  longueur,  excepté  k 
son  extrémité,  et  pouvant  pénétrer  dans  le  tulje 
d'un  trocart  capillaire.  Le  fil  de  platine  doit  dépasser 
de  3  àG  millimètres  la  canule,  et  être  complètement 
isolé  de  celle-ci  par  la  couche  de  cire  (fig.  80). 

Pour  l'opération  de  l'hydrocole,  on  enfonce  d'a- 
bord le  trocart  dans  la  tunique  vaginale,  el,  retirant 
le  mandrin,  on  laisse  écouler  la  plus  grande  partie 
du  liquide  ;  puis  on  introduit  dans  la  canule  le  fil 
de  platine  qui  est  mis  en  communication  avec  le 
pôle  négatif  de  la  pile/  tandis  que  le  pôle  positif 
communique  à  un  tampon  placé  sur  le  pli  de  l'aine. 
Le  courant  passe  ainsi  à  travers  la  cavité  séreuse 
en  allant  du  tampon  extérieur  au  fil  de  platine  ; 
et  comme  l'extrémité  de  celui-ci  est  seule  en 
contact  avec  les  tissus,  il  n'agit  qu'en  ce  point  et  y 
produit  ses  effets  électrolytiques. 

Ce  procédé  est  non  seulement  plus  pratique  et 
moins  douloureux  que  ceux  employés  jusqu'à  ce 
jour,  mais  il  présente  encore  l'avantage  de  pouvoir 
introduire,  au  moyen  du  trocart,  une  solution  d'io- 
dure  de  potassium,  laquelle  est  décomposée  sous 
l'influence  du  courant.  On  obtient  alors  de  l'iode  à 
l'état  naissant,  qui  agit  comme  caustique  sur  la  tu- 
nique vaginale  et  joint  ainsi  son  action  à  l'action 
éleclroly tique  du  courant. 

Ce  procédé  pourra  être  très  avantageusement 
employé,  non  seulement  pour  des  épanchements 
dans  des  tuniques  séreuses,  mais  encore  dans  di- 
verses tumeurs.  U  a  le  grand  avantage  de  régler 
la  cautérisation,  de  la  diminuer  ou  de  l'étendre  à 
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volonté.  D'un  autre  côté,  il  est  certainement  plus 
inolTensif  que  tous  les  autres  modes  de  cautérisa- 
tion, et,  à  moins  de  circonstances  particulières, 
c'est  celui  que  l'on  fera  bien  d'employer. 

Rétrécissements  de  l'urëthre.  -  Spermatorrhée. 

Dans  les  opérations  de  rétrécissement  de  l'iirè- 
Ihre,  on  met  le  pôle  positif  à  l'extérieur,  en  com- 
munication avec  un  large  tampon,  et  le  pôle  négatif 
est  relié  à  une  sonde  spéciale  qui  porte  à  son  extré- 
mité une  petite  plaque  métallique,  que  l'on  amène 
au  niveau  du  rétrécissement  (Mallez  et  Tripier). 

Lorsqu'on  est  arrivé  en  contact  avec  la  portion 
rétrécie,  on  fait  passer  le  courant,  et  la  décompo- 
sition a  lieu  aussitôt.  Elle  est  plus  ou  moins  ra- 
pide, selon  l'intensité  du  courant,  et,  en  général, 

11  est  bon  de  commencer  par  un  courant  de  10  à 

12  éléments,  que  l'on  augmente  peu  à  peu  si  cela 
est  nécessaire.  Il  est  rarement  utile  de  dépasser 
20  éléments.  Les  éléments  employés  doivent  avoir 
une  action  chimique  moyenne  et  ne  pas  être  d'une 
surface  trop  considérable.  Les  piles  au  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  celles  au  sulfate  de  mercure,  la  pile 
au  chlorure  d  argenl,ou  celle  au  sulfate  de  cuivre, 
telle  que  nous  l'avons  modifiée. avec  du  papier  par- 
chemin, et  qui  est  construite  par  M.  Mangenot,  sont 
les  piles  auxquelles  il  faut  donner  la  préférence 
dans  ces  cautérisations  électrolytiques. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit  (Voir  la  partie 
médicale),  la  cautérisation  dans  le  voisinage  des 
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vésicules  séminales  par  l'action  éleclrolytique,  est 
excellente  dans  les  cas  de  spermatorrhée.  Nous 
n"l]ésitons  pas  à  dire  que  ce  moyen  est  bien  pré- 
l'érable  à  la  méthode  de  Lallemand,  car  ces  cau- 
térisations sont  plus  inoffensives  et  souvent  plus- 
efficaces. 

Varicocèle. 

Nous  sommes  arrivé,  dans  des  cas  de  varicocèle 
à  obtenir  une  guérison  rapide  et  complète,  au 
moyen  des  effets  électrol  y  tiques. 

Dans  le  premier  cas  que  nous  avons  eu  l'occa- 
sien  de  traiter,  le  malade  était  atteint  à  la  fois  d'une- 
hydrocèle  et  d'une  varicocèle,  et  nous  ne  cher- 
chions, à  vrai  dire,  qu'à  faire  disparaître  l'hydro- 
ccle.  Voici  comment  nous  avons  procédé  :  Après 
avoir  enfoncé  le  Irocart  (fîg.  97),  et  laissé  écou- 
ler le  liquide,  nous  injectàines  quelques  gouttes 
d'une  solution  d'iodure  de  potassium  au  vingtième, 
mais  en  si  petite  proportion  que  le  contact  de  celte 
solution,  qui  d'ailleurs  fat  introduite  en  1res  faible 
quantité,  ne  produisit  aucune  sensation.  Notre  but 
était  de  décomposer  en  même  temps  l'iodure  de 
potassium,  et  d'obtenir  ainsi  de  l'iode  à  l'état  nais- 
sant qui  agirait  comme  caustique  sur  la  tunique 
vaginale.  Aussi,  au  lieu  de  mettre  le  fil  de  pla- 
tine en  contact  avec  le  pôle  négatif,  nous  le  mîmes- 
en  communication  avec  le  pôle  positif.  La  séance, 
qui  dura  huit  à  dix  minutes,  fut  très  bien  sup- 
portée. 

Le  lendemain  nous  fûmes  très  surpris  de  trouver 
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lout  autour  des  testicules  une  masse  dure  qui  était 
due  à  la  coagulation  des  veines  ;  celte  masse  for- 
mait une  sorte  de  casque  qui  coiffait  le  testicule. 
.Nous  avions,  par  notre  procédé,  obtenu  non  seule- 
ment une  légère  innammation  delà  cavité  séreuse, 
mais  nous  avions  en  même  temps  produit  par  l'in- 
fluence électrolytique  et  par  la  décomposition  de 
l'iodure  de  potassium,  la  coagulation  du  sang  dans 
les  veines.  Au  bout  de  quinze  jours,  toute  indu- 
ration avait  disparu,  et  le  malade  a  été  définitive- 
ment débarrassé  de  son  hydrocèle  et  de  son  vari- 
cocèle. 

C'est  là  évidemment  un  procédé  lacile,  commode 
et  nullement  douloureux,  de  guérir  le  varico- 
cèle. 

l,e  procédé  que  nous  avons  suivi,  pour  agir  par 
l'électrolyse  dans  l'intérieur  des  tissus,  est  en  même 
temps  plus  pratique  et  moms  douloureux  que  tout 
autre.  En  effet,  il  eût  fallu,  avec  une  simple  ai- 
guille de  platine,  avoir,  à  peu  de  chose  près ,  la 
même  grosseur  que  celle  d'un  trocart  capillaire,  et 
l'on  n'aurait  jamais  pu  obtenir  la  même  résistance 
el,  par  conséquent,  la  même  facilité  de  pénétration. 
De  plus,  et  c'est  là  un  point  important,  on  aurait 
eu  une  cschare  to.ut  le  long  du  trajet  de  l'aiguille, 
tandis  qu'avec  notre  procédé,  nous  n'avons  eu  de 
cautérisation  qu'à  Textrémité  du  fil  de  platine. 

D'un  autre  côté,  en  se  servant  d'un  trocart  et  en 
maintenant  la  canule  dans  les  tissus,  nous  avons 

laire  pénétrer  jusque  dans  l'intérieur  des  tissus 
linéiques  gouttes  d'une  solution  d'iodure  de  potas- 
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sium,  et  ajouler  ainsi  à  l'action  caïUérisanle  du 
courant,  celle  de  l'iode  à  l'état  naissant. 

Élèphanliasis. 

MM.  Moncorvo  et  Silon  Arango  (de  Rio  de  Janeiro; 
ont  appliqué  l'électrolyse  au  traitement  de  l'élé- 
phantiasis  des  Arabes.  —  Us  ont  fait  faljriquer  des 
aiguilles  isolées  aux  trois  quarts  de  leur  étendue, 
qu'ils  ont  introduites  au  nombre  de  trois  à  cinq 
dans  chaque  tumeur,  en  les  faisant  communi- 
quer par  l'intermédiaire  d'un  rhéophore  multiple 
avec  une  batterie  à  courants  continus  au  sulfate 
de  cuivre,  en  commençant  par  six  éléments  et  en 
arrivant  progressivement  jusqu'à  soixante,  selon 
la  tolérance  des  malades  et  les  conditions  de  cha- 
que cas  particulier.  Us  ont,  de  plus,  fait  précéder 
l'introduction  des  aiguiUes,  dans  presque  tous  les 
cas  de  l'auesthésie  locale,  à  l'aide  du  pulvérisateur 
de  Richardson  ;  les  aiguiUes,  après  avoir  été  lavées 
dans  une  solution  alcooUque  d'acide  phénique 
au  20%  étaient,  avant  de  s'en  servir,  enduites  d'une 
pommade  contenant  du  salicylale  de  soude. 

En  prenant  toutes  ces  précalions,  en  établissant 
ainsi  ce  que  les  auteurs  appeUent  Yelectrolyse  li^tc- 
ricnne,  ceux-ci  ont  obtenu  d'importants  succès  dans 
le  traitement  de  l'éléphantiasis  des  Arabes  ;  aussi 
pensent-Us  que  les  meilleurs  moyens  thérapeutiques 
contre  celle  affection  sont  Félcctricité  sous  la  forme 
de  courants  induits  et  continus  et  l'électrolyse,  en- 
semble ou  séparément,  suivant  les  circonstances. 
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Plaies  de  mauvaise  nature  ou  chroniques. 

Nous  avons,  enfin,  employé  les  effets  éleclroly- 
tiques  pour  les  cautérisations  des  plaies  de  mau- 
vaise nature  et  pour  des  plaies  ne  pouvant  se  cau- 
tériser. Dans  ces  cas,  il  est  préférable  de  n'em- 
ployer que  des  piles  à  intensité  l'aible,  car  l'action 
de  ces  piles  suffit  largement.  Selon  que  l'on  veut 
obtenir  une  cautérisation  alcaline  ou  acide,  il  faut 
mettre  directement  en  contact  avec  la  plaie  le  pôle 
négatif  ou  le  pôle  positif.  L'autre  pôle  est  en  com- 
munication avec  un  lai-ge  tampon  que  l'on  place  sur 
la  peau  saine. 

Quand  on  veut  momentanément  augmenter  la 
suppuration  et  les  bourgeons  charnus,  il  faut  met- 
tre le  pôle  négatif  sur  la  plaie  tandis  que  lorsqu'on 
veut  diminuer  la  suppuration,  il  faut  employer  le 
pôle  positif  comme  cautérisant.  Nous  avons  pu  vé- 
rifier cette  différence  d'action  un  bien  grand  nom- 
bre de  fois,  et  rien  n'est  plus  net  que  cette  diffé- 
rence d'action  des  pôles  sur  la  suppuration  des 
plaies.  Nous  avons  quelquefois  appliqué  successi- 
vement les  deux  pôles,  en  commençant  par  le  pôle 
négatif,  pendant  un  temps  très  court,  et  en  finis- 
sant par  le  pôle  positif.  Ces  cautérisations  nous 
ont  donné  d'excellents  résultats  dans  certains  cas 
où  tous  les  autres  modes  de  cautérisation  étaient 
des  plus  rebelles. 

La  plupart  des  caustiques  ordinaires  agissent 
d'ailleurs  par  les  courants  électro-capillaires  qu'ils 
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déterminent.  Dans  une  noie  présentée  àrAcadcmi& 
des  sciences,  nous  avons  montré  que  le  nitrate 
d'argent,  le  perchlorure  de  fer,  le  sull'ate  de  zinc, 
le  nitrate  de  mercure,  etc.,  déterminent,  dès  qu'ils 
sont  en  contact  avec  les  tissus,  des  courants  élec- 
triques plus  ou  moins  énergiques,  et  qu'il  y  avait 
décomposition  des  sels  et  réduction  du  métal, 
d'après  les  lois  électro-chimiques.  C'est  pour  cette 
raison  que  presque  toutes  ces  cautérisations  sont 
augmentées,  lorsqu'on  met  en  contact  avec  les 
tissus  cautérisés  un  morceau  de  zinc  ou  tout  autre 
métal  oxydable.  La  présence  de  ces  métaux  favo- 
rise, en  effet,  les  décompositions  électriques. 

Goîti-es  et  kystes  du  corps  thyroïde. 

Le  docteur  Chrosteclc  (de  Vienne)  a  traité  par 
lelectrolysation  trente  cas  de  goitre  et  prétend  en 
avoir  toujours  retiré  de  bons  résultats. 

iNous  avons  eu  l'occasion  de  traiter  des  kystes  du 
corps  thyroïde  par  l'électrolyse.  Voici  leprocédé  que 
nous  avons  employé  :  après  avoir  fait  une  ponction 
avec  le  trocart  ordinaire  et,  au  moyen  d'un  appa- 
reil aspirateur,  fait  évacuer  le  contenu,  et  lavé  la 
partie  avec  une  solution  phéniquée,  nous  avons  in- 
jecté une  légère  solution  d'iodure  de  potassium  et 
suivi  le  manuel  opératoire  indiqué  pour  l'hydrocolc. 

Dans  le  premier  cas  que  nous  avons  opéré  avec 
M.  le  D"-  Berger,  nous  avons  eu  le  tort  de  ne  pas 
d'avance  mctlrc  un  bouchon  entre  le  trocart  et 
le  fil  de  platine  (tig.  80),  et  comme  le  kysie  don- 


GOITRES  ET   KYSTES  DU  CORPS  THYROÏDE.  30'J 

nait  beaucoup  de  sang,  nous  n'avons  pu  agir  par 
l'éleclrolyse  que  pendaul  un  temps  très  court.  De 
plus,  l'écoulement  du  sang  avait  encore  l'incon- 
vénient de  chasser  l'injection  de  solution  d'iodure 
de  potassium  qui  avait  été  faite.  Malgré  ces  imper- 
fections dans  le  procédé  opératoire,  nous  avons 
obtenu  un  résultat  plus  avantageux  que  nous 
n'osions  l'espérer,  car  dès  le  soir  il  y  a  eu  un  noyau 
de  coagulation  dans  la  tumeur.  Au  bout  d'un  mois, 
on  constatait  une  diminution  notable  de  la  tumeur, 
et  enfin  après  deux  mois  la  résorption  fut  complète. 
D'un  autre  côté,  il  n'y  avait  eu  ni  escharc,  ni  dou- 
leur réelle  du  coté  du  cou. 

Un  autre  cas  de  tumeur  du  cou,  qui  était  proba- 
blement  également  causée  par  un  kyste  a  diminué 
sous  l'influence  des  courants  continus,  mais  appli- 
qués uniquement  sur  la  peau.  Il  y  a  donc  dans  ce 
traitement,  plus  qu'une  simple  action  chimique. 

M.  le  D''  Ilenrot  (de  Reims),  dans  une  communi- 
cation récente  faite  au  Congrès  d'Alger,  recom- 
mande le  procédé  suivant  : 

Deux  trocarts  capillaires,  dont  les  canules  sont 
mises  en  rapport  avec  les  réophores  d'un  fort 
appareil  de  Haiffe,  sont  enfoncés  dans  les  parties 
fluctuantes  du  goitre  ;  on  retire  alors  le  poinçon  du 
Irocart  et  on  met  l'appareil  en  communication.  Ce 
moyen  a  les  avantages  suivants  :  1°  vider  les  kystes  ; 
2"  déterminer  la  coagulation  du  sang  dans  les 
parties  vasculaires  de  la  tumeur  ;  S»  laisser  un 
orifice  de  sortie  aux  gaz  qui  résultent  de  la  décom- 
position chimique  de  l'eau  des  liquides  organiques  ; 
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4°  favoriser  la  formalioii  de  caillots  fibrineux  so- 
lides en  les  débarrassant  de  la  mousse  albuini- 
neuse  produite  par  l'action  chimique  ;  5°  éviter, 
par  la  formation  rapide  d'un  caillot,  la  formation 
d'embolies  capillaires.  M.  Henrot  cite,  à  ce  propos, 
l'observation  d'une  jeune  fille  qui,  atteinte  d'un 
goitre  vasculo-kystique,  avec  phénomènes  de  dis- 
phagie  et  de  dyspnée,  et  accès  de  suffocation,  a  été 
complètement  guérie  par  ce  procédé,  alors  que  les 
injections  interstitielles  d'iode  et  le  traitement  gé- 
néral avaient  complètement  échoué. 

M.  Henrot,  et  c'est  pour  cela  que  nous  avons  tenu 
à  citer  longuement  son  procédé,  comme  beaucoup 
d'autres  médecins,  croit  à  l'importance  des  gaz  qui  se 
forment  par  l'action  électroly  tique.  Or  il  n'y  a  qu'une 
quantité  très  minime  de  gaz  qui  se  produit  dans 
tous  les  tissus  organiques;  ces  gaz  de  plus  sont  à 
l'état  de  bulles  très  petites  et  ils  sont  rapidement 
dissous.  Il  n'y  a  donc  pas  à  se  préoccuper  de  la 
formation  des  gaz,  et  nous  pouvons  d'autant  mieux 
l'affirmer,  que  c'est  l'observation  de  plusieurs  faits, 
qui  nous  ont  donné  cette  conviction,  et  que  dans 
les  commencements  nous  aussi,  nous  avions  cette 
même  appréhension,  et  que  nous  croyions  à  une 
influence  plus  ou  moins  fâcheuse  des  gaz  produits 
par  l'action  chimique. 
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Lorsque  les  deux  pôles  d'une  pile  sont  réunis  par 
un  fil  métallique  fin,  le  métal  s'échauffe,  rougit  et 
brûle  dans  l'air.  Le  mêlai  qui  s'échauffe  le  plus 
l'acilement  et  qui  a  l'avantage  de  ne  point  se  fondre 
est  le  platine;  c'est  pour  cela  que  les  fils  dont  on 
se  sert  pour  la  galvanocalistie  sont  toujours  en  pla- 
tine. 

C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondée  la  galvano- 
caustique,  qui,  à  vrai  dire,  n'est  qu'une  application 
indirecte  de  l'électricité  à  la  chirurgie,  car  le  fil, 
chauffé  par  le  passage  d'un  courant,  n'agit  abso- 
lument que  par  sa  haute  température,  et  n'a  pas 
d'action  particulière  qui  n'appartienne  aussi  bien 
au  fer  rouge  ou  au  cautère  actuel. 

Des  avantages  du  galvano-cautère. 

Le  galvano-cautère  a  sur  le  cautère  actuel  de 
grands  avantages,  mais  qui  tiennent  uniquement  à 
une  application  plus  facile  et  à  un  maniement  plus 
commode. 

La  chaleur  électrique  est  plus  intense,  et  peut 
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■ôtre  eiilreleiiue  pendant  un  temps  l)eauconp  plus 
long.  On  peut  ia  renouveler  presque  inslanlaué- 
nient,  et  sans  cire  obligé  de  changer  quoi  que  ce 
soit  aux  instruments. 

Un  autre  avantage  et  à  vrai  dire  un  des  plus 
importants,  consiste  dans  la  facilité  avec  laquelle 
on  peut  porter  l'anse  galvano-caustique  à  froid 
dans  des  cavités  situées  profondément;  une  fois 
l'anse  bien  placée,  on  ouvre  le  courant,  et  l'on 
obtient  aussitôt  la  cautérisation  selon  le  trajet 
qu'on  a  préparé  d'avance,  d'après  la  direction  du 
fil. 

Le  galvano-caulère  de  même  que  le  thermo- 
cautère a,  sur  les  instruments  tranchants,  l'avan- 
tage précieux  de  posséder  une  réelle  action  héraoç- 
stalique.  11  ne  sectionne  pas  seulement  les  tissus  sur 
lesquels  on  l'applique,  il  a  encore  la  propriété  de 
coaguler  par  la  chaleur  l'albumine  du  sang,  et  de 
former  ainsi,  à  l'orifice  des  vaisseaux  sectionnés, 
un  caillot  assez  consistant,  qui  empêche  une  perte 
de  sang  que  l'on  ne  peut  éviter  lorsque  l'on  se  scri 
des  instruments  tranchants. 

Principes  généraux  pour  l'application  de  la  galvano- 
caustie. 

Nous  avons  vu  que  le  principal  avantage  du  gal- 
vano-cautère  est  la  formation  d'un  caillot  sanguin 
■iissez  résistant  pour  oblitérer  les  vaisseaux  et  em- 
pêcher ainsi  toute  liémorrhagie.  Pour  arriver  à  ce 
résultat,  il  faut  deux  conditions  : 

1°  Que  la  chaleur  du  galvano-cautère  soit  assez 
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intense  et  assez  prolongée  pour  déterminer  la  coa- 
gulation cki  sang  dans  des  vaisseaux  volumineux; 

2°  Que  la  quantité  de  sang  à  coaguler  en  un  temps 
donné  ne  soit  pas  trop  considérable,  car,  malgré  la 
grande  élévation  de  température  du  galvano-cau- 
tère,  celui-ci  ne  peut  jamais  donner  une  chaleur 
suffisante  en  un  temps  très  court  pour  coaguler 
une  grande  quantité  de  sang. 

1°  Pour  obtenir  la  première  condition,  il  faut  que 
le  fil  de  platine  soit  chauffé  au  moins  au  rouge 
sombre  et  que  l'opérateur  ne  sectionne  les  tissus 
que  très  lentement.  C'est  ce  très  lentement  qui  est  la 
base  de  toute  opération  galvanocaustique,  et  tous 
les  autres  points  sur  lesquels  ou  a  insisté  se  rédui- 
sent pour  ainsi  dire  à  celui-là. 

Il  n'y  a  pas  d"auteur  qui  n'ait  signalé  les  avan- 
tages de  la  température  rouge  sombre  et  les  incon- 
vénients du  rouge-blanc.  Néanmoins  si  le  couteau 
galvanocaustique  ou  l'anse  de  platine,  chauffés  à 
cette  température,  déterminent  souvent  des  hé- 
morrhagies,  cela  ne  tient  pas  au  fait  môme  de  la 
chaleur  rouge-blanc,  mais  bien  à  ce  que  les  opéra- 
teurs sont  allés  trop  vite  dans  la  cautérisation  des 
tissus.  A  cette  température,  en  effet,  le  fil  de  pla- 
tine, môme  très  épais,  coupe  comme  un  bistouri  et 
le  chirurgien  a  trop  souvent  la  tendance  de  terminer 
son  opération  le  plus  rapidement  possible.  Qu'ar- 
rive-t-il  alors?  Les  artères  ont  été  coupées  telle- 
ment vite,  que  la  chaleur  n'a  pas  eu  le  temps  de  se 
transmettre,  et  que  le  caillot  n'a  pas  pu  se  former  et' 
oblitérer  le  calibre  du  vaisseau.  Tandis  que,  lorsque 
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le  fil  de  platiae  n'est  chaulle  qu'au  rouge  sombre,  il 
esl  impossible  d'aller  aussi  rapidement,  les  tissus 
ne  sont  divisés  que  peu  à  peu,  elle  sang  a  le  temps 
d'être  coagulé.  On  met  ainsi  et  forcément  au  moins 
trois  à  quatre  fois  plus  do  temps  qu'en  employant 
la  température  ronge  Ijlanc  ;  mais  si  avec  celle-ci 
on  veut  bien  mettre  le  môme  temps,  on  n'aura  au- 
cune hémorrhagie  et  l'eschare  sera  môme  plus 
épaisse.  En  un  mot,  excepté  dans  certaines  condi- 
tions spéciales,  on  ne  doit  pas  trop  se  préoccuper 
de  la  température,  mais  aller  lentement,  et  n'avan- 
cer dans  la  division  des  tissus  qu'en  s'assurant  que 
les  vaisseaux  déjà  sectionnés,  ne  donnent  plus  de 
sang. 

Avec  le  serre-nœud,  où  l'on  agit  plus  mécani- 
quement, la  température  rouge  sombre  est  la  meil- 
leure, parce  qu'elle  ne  divise  les  tissus  que  lente- 
ment, et  que  l'anse  resserre  les  tissus,  les  écrase 
même  un  peu,  avant  de  les  cautériser,  ce  qui  n'au- 
rait pas  lieu  avec  le  rouge  blanc.  Mais,  encore  une 
fois,  avec  de  la  lenteur  et  les  précautions  voulues, 
on  peut  avec  le  rouge  blanc  éviter  toute  hémorrha- 
gie ;  il  y  a  d'autres  points  plus  importants  dont  il 
faut  se  préoccuper  pendant  l'opération,  celui-là  est 
secondaire,  au  moins  pour  ceux  qui  consentent  à 
aller  lentement.  Le  couteau  galvanocaustique  n'est 
pas  un  bisouri,  c'est  ce  qu'on  oublie  trop  souvent, 
et  beaucoup  de  médecins  qui  ont  l'habitude  de 
manier  le  bistouri,  se  servent  trop  du  galvano- 
. cautère,  comme  si  c'était  un  instrument  tranchant. 
Us  arrivent  ainsi,  presque  sûrement,  à  avoir  des 
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hémorrhagies  et  accusent  alors  la  galvanocaustie, 
quand  leurs  moyens  d'opérer  sont  seuls  en  déTaut. 
Comme  l'a  écrit  M.  Bœckel,  l'anse  galvanocaus- 
tique  doil  être  un  écraseur  cautérisant,  et  nous  ajou- 
terons que  le  couteau  galvanocaustique  ne  doit 
jamais  être  un  couteau,  mais  une  lame  mousse 
séparant  les  tissus  par  des  brûlures  successives. 

2"  Quelle  que  soit  la  forme  du  couteau  galvano- 
caustique que  l'on  emploie,  il  ne  faut  jamais  espé- 
rer pouvoir  en  un  temps  très  court  coaguler  une 
grande  quantité  de  sang.  Aussi  tous  les  moyens 
qui  permettent  -de  diminuer  la  masse  sanguine 
dans  les  tissus  qu'on  veut  cautériser  favoriseront 
l'opération  et  viendront  en  aide  à  Taction  hémos- 
tatique du  galvano-cautore. 

Ces  moyens  sont  très  variés  et  connus  de  tous. 
Ce  sont  d'abord  la  compression  digilale  pure  et 
simple,  puis  la  compression  par  un  tube  en  caout- 
chouc, la  compression  directe  ou  ligature  au  des- 
sus du  point  que  l'on  doit  sectionner.  Il  y  a  enfin 
un  dernier  mode  de  compression  ;  c'est  celle  qui 
est  produite  par  le  fil  même  qui  cautérise,  et  c'est 
là  un  des  avanlages  du  serre-nœud  et  surtout  du 
nœud  que  l'on  peut  former  avec  la  pince  galvano- 
caustique. 

L'action  du  galvano- cautère  sur  les  tissus  déter- 
mine la  formation  d'eschares.  Ces  eschares  se 
comportent  difléremmcnt  selon  la  partie  du  corps 
qu'elles  occupent,  c'est-à-dire  selon  qu'elles  sont 
exposées  à  l'air,  renfermées  dans  une  cavité  mu- 
queuse ou  selon  qu'elles  sont  sous-culanées. 
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A.  Les  eschares  qui  sont  exposées  à  l'air  se  des- 
sèchent, forment  une  sorte  de  croûte  qui  est  éli- 
minée par  la  suppuration. 

B.  Celles  qui  sont  situées  dans  les  cavités  mu- 
queuses, telles  que  la  bouche,  le  vagin,  le  rectum, 
l'uréthre,  etc.,  se  dissocient,  se  putréfient.  Ces 
eschares  amènent  quelquefois  des  hémorrhagies 
secondaires,  de  la  fièvre  et  des  accidents  septicé- 
miques.  Il  est  toujours  nécessaire  de  bien  les  sur- 
veiller et  surtout  de  les  désinfecter  soit  au  moyen 
d'alcool  phéniqué,  soit  avec  une  solution  d'hypo- 
siilfite  de  soude  phéniquée. 

C.  Les  eschares  complètement  sous-cutanées, 
et  parmi  celles-ci  nous  compterons  les  eschares 
inlra-péritonéalcs,  peuvent  se  résorber  sans  suppu- 
ration. 


AppareUs  galvanocaustiques 

L'appareil  le  plus  employé  jusqu'à  ce  jour  est  la 
pile  de  Grenet.  Les  dilférents  appareils  usités  ne 
sont  que  des  modifications  insignifiantes  de  cette 
pile. 

L'appareil  de  Grenet  se  compose  d'éléments  zmc 
et  charbon,  immergés  dans  de  l'acide  sulfurique 
étendu  d'eau,  saturé  de  bichromate  de  potasse. 

Pour  rendre  constantecette  pile  à  un  seul  liquide, 
M.  Grenet  a  eu  l'heureuse  idée  de  maintenir  ce 
hquide  en  agitation  par  l'insuffiation  d'une  certaine 
quantité  d'air.  La  pile  conserve  une  grande  éner- 
gie tant  que  (hire  l'insufflation,  et  l'on  peut,  en 
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faisant  pénétrer  dans  l'appareil  une  plus  ou  moins 
grande  quantité  d'air,  augmenter  ou  diminuer  l'in- 
tensité du  courant. 

Cet  appareil  a  sulji  plusieurs  modifications,  et  la 
plupart  des  fabriquants  construisent  aujourd'hui 
des  appareils  ayant  entre  eux  une  grande  ana- 
logie. 

Le  tube  à  insufflation  a  disparu  dans  tous  ces 
appareils  ;  il  suffit,  en  effet,  d'imprimer  des  mou- 
vements à  l'appareil  pour  faire  disparaître  la  pola- 
risation. Les  seules  différences  qui  existent  entre 
CCS  divers  appareils  consistent  dans  la  longueur 
des  lames  de  zinc  et  dans  leur  contact  avec  les 
charbons. 

Pile  galvanocaustiooe  de  M,  Trouvé.  —  La  pile 
fabriquée  par  M.  Trouvé  (fig.  98)  se  compose  de 
dix  couples  zinc  et  charbon,  disposés  dans  une  ca- 
ge en  caoutchouc  durci,  ayant  la  forme  d'un  étrier. 
Les  montants  de  cette  cage  sont  maintenus  par  le 
ibnd  au  moyen  de  deux  clavettes,  et  à  la  partie 
supérieure  par  une  poignée  fixée  par  des  écrous  que 
l'on  peut  serrer  à  volonté. 
Les  couples  ont  la  disposition  suivante  : 
ils  sont  divisés  en  deux  séries  de  cinq  couples 
chacune  :  zinc  et  charbon  alternant  entre  eux,  les 
i)iseaux  tournés  en  sens  inverses.  Les  deux  séries 
commencent  chacune  par  un  charbon  et  finissent 
par  un  zinc. 

On  les  place  dans  la  cage  de  façon  que  les  deux 
charbons  terminaux  soient  accolés  au  centre  de  la 
pile  et  que  les  deux  zincs  extrêmes  soient  aux  deux 

18. 
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exlrémilés  de  la  pile  conliguo  aux  plaques  de 
caoutchouc. 

La  séparation  de  chaque  couple  est  obtenue  au 


Fig.  98. 


moyen  de  jarrclièrcs  en  caoutchouc  élastique,  pla- 
cées en  haut  et  en  bas  des  charljons. 


APPAREILS  GALVANOCAUSTIQUES.  319 


Leur  rounioii  se  fait  au  moyen  de  trois  conlacls 
mobiles  armés  de  pinces  en  laiLon. 

Un  de  ces  contacts,  le  plus  long,  porte  dix  pin- 
ces, et  se  place  indistinctement  sur  l'un  ou  l'autre 
côté  des  éléments  de  façon  que  les  pinces  les  plus 
longues  et  les  plus  larges  emljrassent  les  charbons, 
et  les  plus  courtes  et  les  plus  étroites,  les  zincs. 

Pour  fixer  ces  pinces,  on  aie  soin  d'appuyer  assez 
fortement  sur  la  tige  qui  les  porte  en  leur  impri- 
mant un  petit  mouvement  de  va-et-vient  destiné  à 
les  faire  entrer  plus  facilement. 

Les  deux  autres  contacts  sont  armés  de  tiges  où 
viendront  se  placer  les  rhéophores.  On  les  fixe  à 
l'autre  extrémité  des  éléments.  Leur  position  est 
déterminée,  comme  pour  le  premier  contact,  parles 
dimensions  des  pinces,  c'est-à-dire  les  longues  sur 
les  charbons,  les  courtes  sur  les  zincs.  Les  deux 
écrous  qui  les  tiennent  doivent  se  trouver  en 
dehors. 

Appareil  galvanocaustique  dk  M.  Chardin.  — 
Cet  appareil  (fig.  99)  se  compose  de  deux  éléments 
guidés  par  deux  coulisses  placées  au  milieu  d'eux 
dans  deux  auges  en  caoutchouc  durci,  renfermées 
elles-mêmes  dans  une  boite  en  chêne.  Chacun  de 
ces  éléments  est  composé  de  4  charbons  et  3  zincs 
fixés  à  une  planchette  mobile  supportant  2  bornes 
ce  qui  représentent  les  deux  pôles  des  piles,  et  une 
croix  D  qui  sert  à  faire  monter  ou  descendre  les  piles. 

Une  vis  à  pression  E,  placée  à  l'extérieur  de  la 
boite,  permet  de  maintenir  la  pile  à  la  hauteur 
jugée  convenal)le,  en  venant  s'appuyer  sur  la  tige  H 
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fixée  il  la  planclietle  supérieure.  Les  charbons  et 
les  zincs  sont  maintenus  pardes  écrous,  ce  qui  per- 
met de  les  remplacer  facilement. 

Le  liquide  excitateur  est  une  solution  de  bichro- 
mate de  potasse. 

L'appareil  galvanocaustique  de  M.  Mangenot  est 
analogue,  ainsi  que  ceux  construits  en  Angleterre 
et  en  Allemagne. 


Pii.E  DE  M.  Planté.  —  Un  des  appareils  que  l'on 
peut  également  employer  en  chirurgie,  et  surtout 
pour  la  petite  chirurgie,  est  la  pile  de  M.  Planté. 

Les  figures  100  et  101  représentent  un  de  ces  cou- 
ples secondaires  ;  il  est  formé  de  deux  longues  et 
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larges  lames  de  plomb  enroulées  eu  hélice,  immer 
gées  dans  de  l'eau  acidulée  d'un  dixièmepar  l'acide 
sulfurique. 

Si  l'on  fait  tra- 
verser cet  appa- 
reil par  le  cou- 
rant de  deux 
petits  couples  de 
Bunsen  ou  bien 
de  trois  couples 
au  sulfate  de  cui- 
vre ,  l'eau  sous 
l'influe uce  du 
courant,  est  dé- 
composée, et  il 
se  l'orme  du  pe- 
roxyde de  plomb 
sur  la  lame  posi- 
tive. Cette  action 
du  courant  s'ac- 
cumule et  après 
dix  mniutes  la 
quantité  d'élec- 
tricité ainsi  con- 
densée est  sul'fi- 
sante  pour  porter 
h  l'incandes- 
cence,, pendant  quatre  à  cinq  minutes,  un  fil  de  pla- 
tine d'un  millimètre  de  diamètre. 

r>'une  dos  plus  curieuses  propriétés  de  cet  appa- 
reil est  qu'il  peut  conserver  la  plus  grande  partie  de 
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sa  charge  pendant  plusieurs  heures;  on  peut  ainsi, 
par  exemple,  charger  l'appareil  chez  soi  et  en 
utiliser  les  effets  plusieurs  heures  après.  Ainsi  un 
médecin  qui  n'aurait  à  son  service  qu'un  ou  deux 
couples  ordinaires  pourrait  au  moyen  de  cet  ap- 
pareil arriver  à  oijtenir  les  mômes  effets  que  ceux 
que  l'on  obtient  avec  20  ou  30  éléments  ou  avec 
les  appareils  galvanocausliques  ordinaires. 

L'intérêt  scientifique  de  cet  appareil  est  justement 
dans  cette  accumulation  d'électricité.  L'électricité 
qui  se  dégage  de  ces  deux  éléments  Bunsen  est  in- 
suffisante pour  faire  rougir  un  fil  de  platine,  mais 
au  moyen  de  la  pile  ou  du  couple  secondaire  de 
M.  Planté,  on  emmagasine  toute  l'électricité  qui  se 
dégage  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long; 
celle-ci,  en  se  reconstituant,  n'agira  guère  que  pen- 
dant 4  à  o  minutes,  mais  ses  effets  seront  beaucoup 
plus  considérables.  Ce  que  l'on  perd  en  durée,  on 
le  gagne  en  force. 

Si  nous  considérons  maintenant  le  côté  pratique 
de  cette  pile,  il  est  facile  d'en  comprendre  tous  les 
avantages. 

Elle  permet  au  praticien  de  transporter  facile- 
ment partout  où  il  veut  une  quantité  assez  consi- 
dérable d'électricité,  etévitel'inconvénient  des  mani- 
pulations chimiques  qui  sont  toujours  désagréables. 

Cet  appareil,  dans  tous  les  cas,  ne  peut  être  em- 
ployé que  dans  les  opérations  de  courte  durée. 
C'est  à  cette  pile  que  M.  Trouvé  a  ajouté  un  rhéostat 
et  qu'il  a  donné  le  nom  de  polyscope. 
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Instruments  servant  à  la  galvanocaustie 


Sebre-nqcud.  —  Cet  instru- 
ment (fig.  102),  se  compose 
d'un  fil  de  platine  dont  les 
deux  extrémités  sont  enrou- 
lées autour  d'une  vis  E.  Ce 
fil  l'orme  à  l'extrémité  du 
porte-cautère  A  une  anse  C 
destinée  à  sectionner  le  pé- 
dicule de  la  tumeur  que  l'on 
veut  enlever.  En  tournant 
la  vis  E,  cette  anse  diminue 
ainsi  progressivement,  jus- 
qu'à devenir  nulle. 

Les  deux  pôles  de  la  pile 
galvanocaustique  viennent 
s'adapter  au  porte-cautère 
en  H  et  1  ;  on  livre  passage  au 
courant  en  pressant  le  l)ou- 
ton  B. 

Cet  instrument  est  sur- 
tout utile  lorsque  la  tumeur 
que  l'on  veut  enlever  est 
située  profondément, comme 
dans  le  vagin,  le  rectum, 
l'arrière-bouche,  etc. 

Couteau  galvanoc.\usti- 
QUE.  —  Ce  couteau  est  formé 
d'une  anse  de  platine  ,  à 
bords  mousses  ,  recourbée 
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comme  le  représentent  les  figures  103  et  104,  et  ve- 
nant s'adapter  au  porte-cautère  M,  au  moyen  de  deux 
vis  J  et  K.  On  l'emploie  dans  les  cas  où  la  tumeur 
que  l'on  veut  enlever  est  plongée  dans  les  tissus 
et  n'est  pas  pédiculée. 

BouTOM  DE  FEU.  —  CcL  iustrumeut  est  formé  d'un 
fil  de  platine  P  enroulé  comme  le  représente  la 
figure  105,  et  pouvant  également  s'adapter  à  la  tige 
du  porte-cautère. 

On  l'applique,  dans  les  cas  d'hémorrhagie,  à 
l'orifice  du  vaisseau  sectionné,  afin  de  déterminer 
la  formation  d'un  caillot  obturateur. 

PixcE  GALVANOCAUSTIQUE.  —  Lorsquc  la  -tumeur 
est  superficielle,  ou  lorsqu'elle  peut  être  facilement 
atteinte,  il  est  préférable  de  se  servir  de  la  pince 
galvanocaustique  que  nous  avons  fait  construire  à 
cet  effet  par  M.  Collin. 

Cet  instrument  (fig-  106)  se  compose  d'une  tige 
droite  isolée  par  un  manche  de  bois  qui  la  recou- 
vre. Cette  lige  présente  à  son  extrémité  une  ou- 
verture dans  laquelle  on  peut  introduire  et  fixer 
le  fil  de  platine.  Elle  communique  avec  l'un  des 
pôles  de  la  pile. 

L'autre  pôle  est  mis  en  communication  avec  une 
pince  en  cuivre  nickelé,  isolée  également  par  un 
manche  de  bois.  On  saisit  le  fil  de  platine  avec 
cette  pince,  et,  aussi  longtemps  que  l'on  maintient  la 
pression,  le  courant  passe,  et,  dès  que  l'on  cesse 
celte  pression,  le  courant  est  subitement  inter- 
rompu. 

Voici  les  divers  avantages  de  cette  pince  : 

ÉLECTUOTHÉRAl'IF..  '9 
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d°  Elle  permet  d'aller  saisir  le  fil  de  plaline  im- 
médiatement à  sa  sortie  des  tissus,  sans  être  oijligé 

de  le  ramener 
au  porte- cau- 
tère commun  , 
comme  dans  les 
appareils  ordi- 
naires ;  de  plus, 
on  peut  limiter, 
avec  les  deux 
pôles  mobiles, 
l'action  galva- 
nocaustique  ex- 
actement dans 
la  partie  du  fil 
qui  plonge  dans 
les  tissus. 

2°  Elle  per- 
met de  déter- 
miner des  mou- 
vements de  va- 
et-vient,  de  telle 
sorte  que  les 
parties  du  fil 
qui  sont  exter- 
nes, et  partant 
plus  incandes- 
centes, pénètrent  à  leur  tour  dans  la  plaie,  et  vice 
versa.  L'opérateur  est  également  plus  maître  de  ses 
mouvements,  et  peut,  selon  les  cas,  diminuer  ou 
augmenter  la  pression  du  fil. 
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•  30  Knfia  on  peut,  encore  mieux  qu'avec  le  serre- 
nœud,  déterminer  une  forte  ligature  dans  les  tissus 
en  faisant  croiser  les  deux  bouts  du  fil,  et  en  tiran^ 
en  sens  inverse,  comme  cela  est  indiqué  dans  la 
figure  8d.  On  obtient  ainsi  une  pression  égale  sur 
tous  les  points. 

Sonde  galvanocaustique.  — -  Nous 
avons  fait  construire  dans  le  même 
but  une  sonde  qui  pourrait  servir 
dans  certains  trajets  fistuleux,  ou 
même  pour  la  cautérisation  de  ca- 
naux, tels  que  l'urèthre,  car  elle  per- 
met de  ne  cautériser  que  l'endroit 
rétréci. 

Elle  se  compose  de  deux  liges  de 
cuivre,  ou  mieux  d'argent.  La  tige 
inférieure  occupe  toute  la  longueur  et 
se  termine  par  un  pas  de  vis  sur  le- 
quel peut  se  visser  une  petite  sonde 
conductrice.  Derrière  ce  pas  de  vis, 
commence  la  tige  supérieure  qui,  à 
6  ou  6  millimètres  en  arrière,  est  in- 
terceptée par  une  petite  lame  de  pla- 
tine coudée,  de  2  à  3  centimètres  de 
longueur  :  en  arrière  de  cette  lame, 
la  tige  se  continue  (lig.  107). 

On  met  chacune  de  ces  tiges  en 
contact  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile. 
Le  courant  passe  par  la  tige  inférieure  et  revient 
par  la  tige  supérieure. 

La  portion  de  ce  parcours  formée  par  la  lame 
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de  plaline  rougit,  et  nous  avons  cherché  à  proliler 
de  ce  que  l'échaufTement  se  fait  en  premier  lieu 
et  est  le  plus  considérable,  au  sommet  du  coude 
formé  par  le  platine. 

Voici  alors  comment  on  procède  dans  le  cas  de 
rétrécissement. 

On  visse  la  sonde  galvanocaustique  à  la  petite 
sonde  conductrice,  et  l'oo  introduit  celle-ci  lente- 
ment dans  le  canal  de  l'urèthre,  jusqu'à  ce  que 
l'on  rencontre  le  rétrécissement. 

En  ce  point,  la  sonde  galvanocaustique,  à  cause 
•de  son  diamètre,  ne  peut  plus  avancer;  on  met 
alors  en  communication  la  sonde  avec  le  courant 
électrique,  et  la  lame  de  platine,  et  surtout  le  coude 
déterminé  par  son  indexion,  rougit,  et  par  suite  de 
la  pression  que  l'on  imprime,  elle  pénètre  dans  le 
rétrécissement  et  le  sectionne  d'avant  en  arrière. 

Petit  cautère  pour  le  rétuécissemext  de  l'œso- 
phage ou  Dfc  HECTUM.  —  Cet  iustrumeut  est  formé 


Une  fois  le  rétrécisse- 
ment franchi,  un  mouvement  de  bascule,  que  l'on 
détermine  en  tirant  sur  l'une  des  liges  en  cuivre. 


!-ig'.  lOS. 


Ki-.  10!i. 


de  deux  liges  de  cuivre 
dont  les  extrémités  sont 
articulées  avec  une  lame 
de  platine  (fig.  108).  Ladi- 
reclion  des  tiges  de  cui- 
vre pour  franchir  le  ré- 
trécissement estrecliligne 
telle  qu'elle  est  représen- 
tée dans  celte  figure. 
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l'ait  relever  la  lame  de  platine  et  lu  met  dans  une 
position  à  angle  droit  avec  les  tiges  de  cuivre  qui 
la  supportent  (fig.  9t>).  On  attire  alors  l'instrument, 
la  lame  de  platine  vient  buter  contre  le  rétrécis- 
sement; à  ce  moment-là,  on  fait  passer  le  courant 
et  l'on  sectionne  ainsi  le  rétrécissement. 

Sonde  lacrymale.  —  Cet  instrument  s'applique 
surtout  aux  suppurations  chroniques  du  sac  la- 
crymal ou  aux  rétrécissements  duîcanal 
nasal,  qui  ont  résisté  aux  traitements  que 
l'on  emploie  d'ordinaire,  il  a  le  calibre 
d'une  sonde  ordinaire. 

11  se  compose  (fig.  109)  d'une  anse  de 
platine  d'un  centimètre'de  longueur  en- 
viron, dont  les  deux  extrémités  se  conti- 
nuent pat-  deux  fils  de  cuivre  ou  mieux 
d'argent,  isolés  l'un  de  l'autre  et  paral- 
lèles. Chacun  de  ces  fils  est  mis  en  com- 
munication avec  l'un  des  pôles  de  la 
pile,  par  l'intermédiaire  du  porte-cautère.  Le  cui- 
vre ou  l'argent  ne  s'échauffent  que  légèrement, 
tandis  que  le  platine  arrive  promptement  au  rou- 
ge blanc.  On  peut  ainsi,  au  moyen  de  cette  sonde, 
arriver  jusqu'au  rétrécissement,  etj  ne  cautériser 
que  le  point  rétréci. 

Explorateur  électrique  de  M.  Trouvé.  —  Cet 
appareil,  destiné  à,  reconnaître  la  présence  d'un 
projectile  dans  une  plaie,  se  compose  :  1"  d'une 
sonde  exploratrice  ;  2"  d'un  appareil  révélateur.  La 
sonde  exploratrice  (fig.  111)  est  une  canule  rigide  ou 
souple,  qui  sert  à  faire  l'exploration  préalal)le  de  la 

19. 
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plaie  el  facilite 


n  des  appareils  explo- 
rateurs. L'appareil  ré- 
vélateur (fig.  H2)  con- 
tient un  électro-aimant 
très  petit  disposé  pour 
fonctionner  en  Irem- 
hleur  et  communi- 
quant au  moyen  de 
mousquetons  spéciaux 
avec  les  pôles  d'une 
petite  pile.  Un  stylet 
qui  s'ajuste  à  frotte- 
ment au  révélateur  et 
le  complète  est  formé 
de  deux  tiges  métalli- 
ques très  isolées  l'une 
de  l'autre,  renfermées 
dans  un  tube  protec- 
teur commun  et  ter- 
minées par  des  pointes 
aiguës  qui  font  une 
saillie  de  quelques 
millimètres  en  dehors 
de  leurs  enveloppes. 
Les  deux  tiges  du  stylet 
font  parlie  du  circuit 
électrique  de  la  pile  el 
de  l'électro-aimant  ;  il 
suffit  qu'un  corps  con- 
ducteur soit  en  contact 
avec  les  pointes  pour 
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que  ce  circuit  soit  complet  et  que  le  courant  passe 
en  faisant  vibrer  le  trenibleur. 

Pour  se  servir  de  l'appareil,  la  sonde  exploratrice 
étant  déjà  introduite  dans  la  plaie  jusqu'au  corps 
résistant  que  l'on  soupçonne  être  le  projectile,  on 
retire  le  mandrin  de  la  sonde,  et  l'on  introduit  à 
la  place  le  stylet  du  révélateur.  Dès  que  l'extré- 
mité de  celui-ci  se  trouve  en  contact  avec  le  corps 
métallique,  le  courant  passe  et  le  trembleur  est 
mis  en  mouvement. 

La  première  application  de  l'électricité  pour  la 
constatation  d'un  métal  dans  l'organisme  a  été 
faite  au  moyen  d'une  boussole,  dont  l'aiguille  indi- 
quait (la  résistance  étant  moindre)  une  déviation 
plus  grande,  dès  que  les  deux  fils  communiquant 
avec  la  pile  étaient  en  contact  avec  un  métal  quel- 
conque. Ce  mode  d'exploration  est  moins  pratique 
que  celui  de  l'explorateur  électrique  de  IVI.  Trouvé, 
carie  bruit  de  la  petite  sonnerie  donne  des  indica- 
tions plus  nettes  et  plus  exactes. 

MicRo-Ti'xÉPuoNE.  —  Daus  ces  derniers  temps  on 
a  également  employé  le  téléphone  pour  constater  la 
présence  de  corps  étrangers.  On  y  ajoute  même 
souvent  un  microphone  qui  permet  d'augmenter 
l'intensité  des  bruits  de  frottement.  Le  téléphone 
et  le  micro-téléphone  ne  peuvent  donner  que  dés 
renseignements  approximatifs,  et  c'est  surtout 
par  comparaison  que  l'on  peut  se  rendre  compte 
des  corps  étrangers.  L'inconvénient  de  ces  ins- 
truments est  précisément  leur  extrême  sensibilité, 
car  le  moindre  changement  dans  l'intensité  du 
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coLiraiU,  la  moindre  augmenlalioii  dans  la  njsis- 
lance  du  circuit  peuvenl  amener  des  sons  que 
l'on  peut  conl'ondre  avec  ceux  qui  sont  produits 
par  le  Irotlement  des  extrémités  sur  des  corps 
étrangers. 

M.  Graham  Bell  a  proposé  une  méthode  beau- 
coup plus  simple  et  plus  exacte  :  elle  consiste  à 
introduire  dans  le  corps  une  aiguille  communi- 
quant avec  un  téléphone.  L'autre  communication 
du  téléphone  a  lieu  avec  une 'plaque  métallique 
appliquée  sur  la  surface  de  la  peau.  Lorsque  la 
pointe  de  l'aiguille  rencontre  la  balle,  une  pile  se 
trouve  naturellement  formée  par  le  métal  de  la 
])alle,  et  la  surface  métallique  en  contact  avec  la 
peau.  Aussitôt  un  courant  électrique  traverse  les 
bobines  du  téléphone,  et  celui-ci  fait  entendre  un 
bruit  chaque  fois  que  roigaille  est  en  contact  avec 
le  corps  métallique  étranger. 

Balance  d'induction  de  IIughiîs.  —  De  tous  les 
instruments  pour  constater  la  présence  de  balles 
dans  les  plaies,  le  plus  curieux  et  le  plus  étonnant 
est  sans  contredit  la  balance  d'induction,  inventée  par 
M.  Hughes.  Elle  permet  non-seulement  d'affirmer 
qu'il  y  a  un  corps  métallique  dans  les  tissus,  mais 
encore  à  quelle  profondeur  il  se  trouve  et  cela  sans 
introduire  clans  le  corps  ou  dans  la  plaie  aucune 
sonde,  ni  aucun  stylet.  La  sensibilité  de  cet  instru- 
ment est  merveilleuse,  car  il  est  facile  à  (ont  le 
monde  de  reconnaître,  les  deux  mains  étant  fer- 
mées, dans  laquelle  des  mains  se  trouve  une  petite 
pièce  de  monnaie. 
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Voici  le  principe  de  la  balance  d'induction  de 
M.  Hughes  : 


Deux  paires  de  bobines  creuses  (fig.  H  3),  formées 
'le  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie,  sont  superposées. 


I 
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Dans  les  bol)ines  inférieures  on  fail  passer  le  cou- 
rant d'une  pile;  on  conslitue  ainsi  un  circuit  induc- 
teur. Dans  le  circuit  formé  par  les  bobines  supé- 
rieures on  place  un  téléphone  ;  dans  celles-ci  il  se 
produit,  à  chaque  interruption  du  circuit  z?z':/!(c;eîr/% 
un  courant  induit,  lequel  est  perçu  dans  le  télé- 
phone, mais  si  l'ensemble  des  deux  paires  de  bobi- 
nes est  bien  équilibré,  on  n'entend  aucun  bruit 
dans  le  téléphone;  les  courants  se  conlre-balan- 
cent,  de  là  le  nom  de  balance  d'induction. 

Si  l'on  plonge  dans  l'une  des  paires  de  bobines 
un  morceau  de  métal,  ou  si  l'on  en  approche  un 
métal,  l'équilibre  établi  est  rompu  et  l'on  entend 
dans  le  téléphone  le  son  produit  par  l'interrupteur; 
d'un  autre  côté,  l'intensité  du  son  produit  est 
d'aulant  plus  grande  que  le  morceau  de  métal  est 
plus  rapproché  du  plan  de  séparation  de  la  paire 
de  bobines  dans  lequel  il  est  plongé,  ce  qui  permet 
d'apprécier  les  distances.  Enfin,  le  son  produit 
dans  les  mômes  circonstances  par  deux  fragments 
de  métaux  différents  est  diflerent,  ce  qui  permet 
de  connaître  la  nature  du  métal. 

Ainsi,  si  l'on  plonge  deux  pièces  métalliques 
identiques  dans  les  deux  paires  de  bobines,  et  si  le 
son  du  téléphone  n'est  pas  éteint,  c'est  que  les 
deux  pièces  ne  se  trouvent  pas  à  la  même  hauteur. 
Si,  au  contraire,  elles  se  trouvent  à  la  môme  hau- 
teur et  si  le  téléphone  donne  un  son,  c'est  que  les 
deux  pièces  sont  dénature  ou  de  volume  différents. 

Pour  rechercher  une  balle  dans  le  corps  humain, 
et  c'est  là  l'opération  qui  a  élé  essayée  pour  re- 
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chercher  la  halle  qui  a  amené  la  mort  du  prési- 
dent des  Étals-Unis  Garfield  (1),  on  dispose  l'expé- 
rience de  la  façon  suivante  :  les  deux  paires  de 
bohines  sont  roulées  sur  des  cylindres  en  verre  ; 
une  paire  est  mobile  et  peut  s'appliquer  sur  le  corps 
du  malade.  Tant  que  l'équilibre  n'est  pas  troublé, 
c'est-à-dire  aussi  longtemps  que  l'une  des  bobines 
mobiles  est  éloignée  de  la  balle,  on  n'entend  aucun 
bruit  dans  le  téléphone  ;  mais  dès  qu'on  se  rappro- 
che de  la  balle,  le  bruit  de  l'interrupteur  se  fait 
entendre  et  il  augmente  jusqu'à  ce  que  l'on  soit 
dans  le  prolongement  de  l'axe  passant  par  le  pro- 
jectile et  par  la  bobine.  Il  ne  reste  plus  alors  qu'à 
connaître  la  profondeur. 

Pour  cela,  on  prend  une  balle  de  même  calibre 
et  on  la  place  devant  la  seconde  paire  de  bobines, 
on  l'approche  et  on  l'éloigné  jusqu'à  ce  que  le  télé- 
phone redevienne  silencieux.  La  distance  de  cette 
balle  de  comparaison  indiquera  la  distance  qu'il  y 
a  de  la  balle  qui  est  dans  l'intérieur  du  corps  à  la 
bobine  exploratrice.  On  connaîtra  ainsi  la  profon- 
deur du  projectile  et  par  conséquent  on  sera  en 
possession  de  tous  les  éléments  pour  en  faciliter 
l'extraction. 

Ajoutons  que  rien  n'est  simple  et  facile  comme 
ce  procède,  qui,  parmi  les  choses  merveilleuses  de 
l'electricilé,  est  une  des  plus  merveilleuses. 

(1)  On  n'n  iiirUlirun'iisoment  exoloré  fiu'im  »,.„r  i 
'■nst  |)i-ec,.s;nio,it  d,;        fofj  .lue  se  tronvnf  |.,  i  ' 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Pafjos. 


Introduction'    de  i,a 
deuxième  édition.  .  .  v 

l'nÉFACE  DE  LA  PREMIÈRE 

édition   xiii 

Courants  de  u  pii.e.  .  1 

Courants  continus  ou 
constants   1 

De  la  pile  en  général.  1 
De  la  quantité  et  de  la 

tension   :? 

De  l'action  cliimique 

de  la  pile   0 

Des  conditions  de  con- 

.stance   S 

Des  différentes  piles.  Il 

Piles  aux  sels  de  mer- 
cure  11 

élément    de    Marié  - 
Davy   Il 


kleotrotiiérapie. 


Pages. 


Pile    hermétique  de 

Trouvé   13 

Pile  Faucher   13 

Pile  au  c/ilon/re  d'ar- 
gent  1.5 

Piles  au  chlorhydrate 

d'ammoniaque   Ui 

Pile  de  Leclanché. ...  l(i 
Pile   au  chlorhydrate 
d'ammoniaque  et  au 
sesquioxyde  de  fer 
de  Clamond  et  Gaifî'e.     1 8 

Pile  au  chlorure  de 
chazix  de  Niaudet . .  "21 

Piles  au  sulfate  de 
cuivre   21 

Éléments  de  Daniell. .  21 
Élément  de  Siemens  et 

Halskel   22 

Élément  de  Callaud  et 

de  Trouve   23 

HIénient  Onimu.«   î.'i 

19* 


:n.S  TABLE  DES 

Pages. 

Api'ARIîILS    a  COtnANTS 

CONTINUS   28 

Collecteur   29 

Appareils  portatifs  à 
courants  continus . .  39 

Appareil  portatif  do 
Gaiffe   3') 

lîatterie  portative  au 
sesquioxyde  de  fer.  iO 

Appareil  au  bisulfate 
de  mercure,  de  Mo- 
rin....,   '12 

Appareils  avec  ta  pile 
au  sulfate  de  cuivre.  43 

Appareil  îi  papier  de 

Trouvé   -'i3 

Appareil  Onimus   47 

Du  CHOIX  ET  DE  l'eM- 
PLOI  DES  APPAREILS  A 
COURANTS  CONTINUS.  .  51 

Cra'lu'ition  des  coii- 
rants  contvims   5i 

Des  COURANTS  induits.  G-' 
Induction  d'un  courant 

sur  lui-même   UG 

Des  appareils  d'induc- 
tion  GO 

Appareils  éleciro-mu- 
ynétiques   G!) 

Appareils  de  M.  llulini 
korITel  de  M.  Gailïc.  70 

Nouvel  appareil  de 
IM.  Claifl'o  avec  la  pile 


MATIÈKES. 


au clilorure  d'argent.  72 
Appareil   à  interrup- 
tions régulières  de 

Gaiffe   7  4 

Appareil  de  Morin....  7G 
Trousse  électro-médi- 
cale de  M.  Trouvé..  78 
Appareil  de  M.  Man- 

genot   80 

Appareil  à  interrup  - 

tiens  régulières.  ...  80 
Appareil  Trouvé  régu- 
lateur des  intermit- 
tences  811 

Du  choix  et  de  l'emploi 
(les  appareils  électi  o- 
magnétiques   88 

Appareils  magnéto  - 
électriques   90 

Appareil  magnéto-élec- 
trique de  poche  de 
M.  Loiseau   103 

Appareil  dynamo-élec- 
trique  lUà 

Accessoires  des  appa- 
reils électriques . ...  107 

Rliéopliores   107 

Différentes  espèces  de 
rhéophores   107 

A.  —  Rhéophores 
des  organes  exté- 
rieurs  107 

liliéophores  à  cylindre.  107 
Ulioopiiorcs  divers. .. .  108 
Hliéopiiores  ;\  charbon.  109 


TAULE  DES 


M  ATI  EUE?. 


Pages. 

Pinceau  métallique. . .  110 

B.  —  Rhéophores  des 
organes  profonds..  110 

Rlicophore  vcsical. ...  110 
Le  Rliéophore  vcsical 

double  de  Duchenne.  111 
Rliéophore  laryngien.  112 
Rhéopliore  utérin. ...  112 
Rliéophore  pour  le  con- 
duit auditif   114 

Application  des  diffé- 
rents tampons   115 

Fils  conducteurs. . —  IIC 

Galvanomètre   IH 

Différences  qui  exis- 
tent ENTRE  LES  DI- 
VEHS  COLT.ANTS  IN- 
DUITS  119 

De  la  différence  d'ac- 
tion physiologique 
des  courants  induits, 
selon  la  nature  du 
fd  métallique  for  - 
munt  la  bobine  in- 


duite  124 

Df,  l'e.mploi  de  1,'ÉLEC- 

TltlCrrÉ  STATIQUK..  .  .  126 

Différences  physiques 
QUI  distinguent  les 

COURANTS  CONTINUS  ET 

LES  icOURANTSINDUITS.  VAl 

Durée   138 

Direction   139 

Localisation   l4l 

Excitation   142 


Pages. 

De  la  différe^ice  d'ac- 
tion des  courants  in- 
duits et  des  courants 
continus  sur  les  lis- 
sus  organiques  con- 
sidérés comme  con- 
ducleurs   141 

Courant  de  polarisa- 


tion   149 

De  la  durée  et  des  mo- 
des d'électri^tdion. .  155 

Mélallothérapie .  —  Ai- 
mants  1C3 

MALADIES  DU  SYSTÈ.ME 

NERVEUX...  169 

Névroses  de  la  sensi- 
bilité  109 

Névralgies   169 

Courants  induits   109 

Courants  continus. .. .  170 

Néi  ralgie  faciale   171 

Tic  douloureux  de  ta 

face   171 

Névralgie  cervico-occi- 

pitale   173 

Névralgie  cervico-bra- 

chiale   173 

Névralgie  intercostale.  174 
Névralgie  lombo-abdo- 

minale              ....  175 

Névralgie  scintiqne. . .  175 

Névralgie  utérine....  177 
Névra Igie  vésico-uré- 

tlirale   17'J 


3iO  TABLE  DES 

Pages. 

Migraine   180 

Névralgies  anciennes 
ou  consécutives  à  des 


névrites   180 

Aneslkésie  cutanée   181 

Anesthésie  faciale. ...  183 

Névroses  de  hx  moti- 

LITÉ   185 

Tic convulsifde  la  face.  185 
Tic  convulsif  des  mus- 
cles du  cou   186 

Crampes   186 

Crampe  des  écrivains.  188 
Ci'ampes  des  violonis- 
tes, - —  des  télégra- 

p/iistes   190 

Contracture  des  extré- 
mités. —  Tétanie. . .  192 

Tétanos.  —  liage   192 

Chorée   193 

Paralysie  agitante   194 

Paralysies  péiuphéri- 
QUES   196 

Paralysie  à  la  suite  de 
compression   196 

Paralysie  des  nerfs  mo- 
teurs de  l'œil   197 

Paralysie  du  nerf  fa- 
cial 199 

Contracture  à  la  suite 
de  la  paralysie  du 
nerf  facial   200 

Paralysie  du  nerf  ra- 
dial  '201 

Paralysie  du  nerf  li- 
fnal  antérieur   VO-'Î 


MATIÈRES. 

Pages. 


Paralysies  obstétrica- 
les  204 

Névroses  diverses   207 

Hystérie   207 

1°  Paralysies   207 

2°  Anesthésies   207 

3"  Contractures   208 

Angine  de  poitrine. . .  209 
A  ffections  paralytiques 

du  larynx   210 

Goitre    exopidlialmi  - 

que   212 

Epilepsie   213 

Catalepsie   214 

Maladies  des  centriis 

NERVEU.X   216 

Hémiplégie   216 

Irritation  spinale.,..  218 

Myélite   219 

Ataxie  locomotrice . . .  220 

Paralysie  infantile. .  .  222 
Paralysie  spinale  de 

l'adulte   226 

Méningite  spinale,  — 

pachy-méniiigite   227 

Atrophie  musculaire 

progressive   227 

Paralysie  médullave 

traumatique   229 

Paralysies  a  la  suite 
d'affections  aiguës 

ou  ij'iNToxiCATioxs. .  2:10 

Intoxicationsaturninc.  230 
Colique  sèche  [nnjosal- 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


341 


gie  des  muscles  ab- 
dominaux)  231 

Parali/sies  conséi'Aitives 
à  des  fièvres   232 

Paralt/sies  consécuti- 
ves à  la  diphthérie. .  234 

Paralysies  co7isécutives 
à  la  fièvre  typhoïde.  235 

Paralysiesconsécutives 
au  choléra,  à  la  va- 
riole, etc   237 

Affections  du  système 

MUSCULAIIIE   239 

Falinue  musculaire.. .  239 

Contracture   239 

lihumatisme    niuscu  - 

laire.  —  Lumbago . .    2  U 
Khumatisme  articu- 
laire  242 

Atrophie  musculaire . .  244 

Pied-tjot   246 

Déviatioîi  de  la  taille.  249 
A  Irophies  consécutives 
aux  ajfeclion^  arti- 
culaires  250 

De  la  contractilité 
comme  nioyeii  de  dia- 
(piostic   252 

Affections  des  voies 
dicestives   255 

Gastralgie   255 

Dilatation  de  l'estomac 
(atonie  des  parois  sto- 
macales)  255 

Vomissemenl  nerveux.  25G 

Eutcralgic   257 


l'iiges. 

Obstrtiction  intestinale  257 
1°  Étranglement  intes- 

-   tinal   257 

2"  Dilatation  intesti- 
nale  258 

Maladies  des  oiiganes 

GÉNiTO-CRINAinES....  2G0 

Paralysie  de  la  vessie.  2U0 
Incontinence  d'urine 

chez  les  enfants.,..  2G1 
Spasmes  de  la  vessie 

et  de  l'urèlhre   201 

Spermatorrhée   262 

Hypertrophie    de  lu 

prostate   203 

Faiblesse  génitale ... .  204 
Aménorrhée.  —  Dys- 
ménorrhée  205 

Flexions  utérines   2GC 

Atonie  de  la  matrice 
dans    certain<  cas 
d'accouchements. . . .  200 
Tumeurs  fibreuses  de 
l'utérus   208 

Maladies  du  coeiir  et 
des  voies  respiratoi- 
RES  270 

Palpitations  nerveuses.  270 
A/fections  organiques 

du  cœur   270 

Asphyxie  et  syncopi  . .  271 

1°  De  l'emploi  des  cou- 
rants induits  

2"  De  l'emploi  dos  cou- 
rants continus  


271 


3i2  TAliLIi  UIÎS 

De  l'emploi  île  /.'élec- 
tricité pour  conita- 
ter  la  mort  réelle...  273 

Affections  oculaires.  27C 

Ptosis  de  la  paupière  _ 
supérieure  ■  276 

Pamli/sie  des  muscles 
moteurs  de  l'œil.  — 
Diplofiie.  —  Parésie 
de  l'uixommod'itimi. 

—  Mijdriase   277 

Troubles  du  corps  vitré. 

—  Occlusioji  de  la 
pupille.  —  Syné- 
c/ues   277 

Atrophie  du  nerf  opti- 
que  277 

DE  l'Époque  a  laquelle 

IL      CONVIENT  d'em- 
ployer l'électricité  280 


APPLICATIONS  CHIRUR- 
GICALES   DE  L'ÉLEC- 


TRICITÉ  286 

Électrolyse   286 

Des  appareils  éUcIro- 

lijtiques   287 

Pile   287 

Pile  électrique  Oninius 
fabriquée    p  a  r 

M.  Mangeiiot   290 

Électrodes   i91 

Aiguilles   295 


MATIÈHES. 


Tumeurs  érectiles.  — 
Anévrysmei   296 

Hydrocèle   300 

Rétrécissements  de  l'u- 
rèthre.  —  Sperma- 

torrhée   3(t3 

Varicocéle   ;i04 

Èléplumliasi^   30G 

Plaies  de  mauvaise  na- 
ture ou  chro7iiques. .  307 

Goitres  et  kystes  du 
corps  thyroïde   308 

Galvanocaustique 
thermique   311 

Des  iivantages  du  gal- 
vano-cautère   311 

Principes  généraux 
pour  l'application  de 
la  galvanocauslie.. .  312 

.4  ppm-eils  gcdoanocaiis- 
tiques   316 

Pile  galvanocaustique 
de  M.  Trouvé   317 

Appareil  galvanocaus- 
tique de  M.  Char- 
din  319 

Pile  de  M.  Plante   320 

Instrumenis  servant  à 
la  qalvunocaustie . .  32-4 

Serre-nœud   324 

Couteau  galvanocaus- 
tique  324 

Uouton  de  leu   325 


ÏAULE  DES  MATIERES. 


343 


l'i.gO.s. 

Pince  galvaûocausti  - 
(lue   325 

Sonde  galvanocausti  - 
que   ;i27 

Petit  cautère  pour  le  rc- 
trccissement  de  l'œ- 
sophage ou  du  rcc- 


lu  m   328 

Sonde  lacrymale  •  32!) 

Explorateur  électrique 

de  M.  trouvé   32!) 

Micro-téléphone   331 

Balance  d'induction  do 

Ilùghes   332 


riN  DE  LA    TAULK  DES  MATIÈRES. 


;!ilM-SI.  —  Corlicil.  Imprimerie  CiiiiTii 


G.  MASSON,  ÉDITEUR 


PUBLICATIONS  PÉRIODIQUES 

GAZETTE  HEBDOMADAIRE  DE  MÉDECINE 
ET  DE  CHIRURGIE 

LE  VENDREDI  DE  CHAQUE  SEMAINE 
Un  an  :  24  fr.  —  Union  postale,  26  fr. 

Avec  le  Bulletin  de  l'Académie 
Un  an  :  32  fr.  —  Union  postale,  38  fr. 

JOURNAL  DE  THÉRAPEUTIQUE  de  M.  Gubler 

LE  10  ET  LE  23  DE  CHAQUE  MOIS 

Un  an  :  Paris,  18  fr.  —  Départ.,  20  fr.  —  Union  postale,  22  fr. 
REVUE  DES  SCIENCES  MÉDICALES,  par  M.  Hayem 

LES  15  JANVIER,  15  AVRIL,  15  JUILLET,  Ib  OCTOBRE 
Un  an  :  Paris,  30  fr.  —  Départ.,  33  fr.  —  Union  postale,  34  fr. 

REVUE  D'HYGIÈNE  ET  DE  POLICE  SANITAIRE 

Par  m.  Vallin 
Le  20  de  chaque  mois 
Un  an  :  Paris,  20  fr.  —  Départ. ,  22  fr.  —  Union  postale,  23  fr. 

ARCHIVES  DE  PHYSIOLOGIE  NORMALE 
ET  PATHOLOGIQUE 

paraissant  de  six  en  six  semaines 
Un  an  :  Paris,  30  fr.  —  Départ.,  32  fr.  —  Union  postale.  34  fr. 

ANNALES  DE  DERMATOLOGIE 
ET  DE  SYPHILIGRAPHIE 

a*"*  série,  paraissant  tous  les  trois  mois 
Un  an  :  Paris,  20  fr.  —  Départements  el  Union  postale,  22  fr. 

Tari».  —  Imp.  Mottcroi  tii  bis,  ruo  da  Four. 


G.  MASSON,  ÉDITEUR  

pubTicitions^péiiiodiques 

L'ENCÉPHALE 

P.S.BAIS3ANT  TOUS  LES  TROIS  MOIS 
Un  an:  Paris,  18  fr.  -  Départ..  20  fr.  -  Union  postale,  22  fr. 

ANNALES  DES  MALADIES  DE  L'OREILLE 
ET  DU  LARYNX 

PARAISSANT  TOUS  LES  DEUX  MOIS 
U.v  AN  :  Paris,  12  fr.  -  Départ.,  14  fr.  -  Union  postale,  lo  fr. 

ANNALES  MÉDICÔTSYCHOLOGIQUES 

PARAISSANT  TOUS  LES  DEUX  MOIS 
UN  AN  :  Paris.  20  fr.  -  Départ.,  23  fr.  -  Union  postale,  25  fr. 

BULLETINS  ET  MÉMOIRES  DE  LA  SOCIÉTÉ 
DE  CHIRURGIE 

PARAISSANT  LE  5  DE  CHAQUE  MOIS 
UN  AN  :  Paris,  18  fr.  -  Départ-,  20  fr.  -  Union  postale,  22  fr, 

REVUE  D'ANTHROPOLOGIE 

PARAISSANT   TOUS  LES  TROIS  MOIS 
Un  an  :  Paris,  2o  fr.  -  Départ.,  27  fr.  -  Union  postale,  28  r 

LA  NATURE,  REVUE  DES  SCIENCES 

PARAISSANT  TOUS  LES  SAMEDIS 
UN  AN  :  Paris,  20  fr.  -  Départ.,  25  fr.  -  Union  postale,  26  f. 

JOURNAL  DE  PHARMACIE  ET  DE  CHIMIE 

PARAISSANT  MENSUELLEMENT 
Un  an  :  Paris  et  Départements,  15  fr.  -  Union  postale,  17  f 

Paris.  -Imp.  Mottoro»,  54  bU,  r.  du  Fout. 


